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試験結果の表示方法等 
・ 試験結果が定量下限値未満のものについては「<定量下限値」と表示した。 

・ 平均値を算出する場合、「<定量下限値」は、濃度 0として計算した。 

・ 大腸菌及び大腸菌群は、定性試験の場合「不検出」または「検出」と表示し、定量試験の場合は

不検出時には「<1」、また検出時は「検出個数」を表示した。 

・ 2種類以上の臭気は臭気強度（TON）の強い順に表示した。また、カビ臭とその他の臭気が判別

できる場合、TONは 2種類表示した。（例：藻臭が 2でカビ臭が 1の場合、藻（カビ）/2(1) ） 

・ 溶解性物質の測定は、鉄イオンを除き 0.45μm のメンブランフィルターでろ過した検体を用い

た。 

・ 水質管理目標設定項目については、「管理目標」もしくは「目標」と記載した。 
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試験方法

  1. 理化学試験

 (1)　水質基準項目

番号 項　目 検査方法 単　位 基準値 定量下限値 有効桁数

1 一般細菌 標準寒天培地法 個/ml 100以下 1 2

2 大腸菌（定性） 特定酵素基質培地法 - 検出されないこと 検出・不検出 -

3 カドミウム及びその化合物 ICP-MS法 mg/L 0.003以下 0.0003 2

4 水銀及びその化合物 還元気化-原子吸光光度法 mg/L 0.0005以下 0.00005 2

5 セレン及びその化合物 ICP-MS法 mg/L 0.01以下 0.001 2

6 鉛及びその化合物 ICP-MS法 mg/L 0.01以下 0.001 2

7 ヒ素及びその化合物 ICP-MS法 mg/L 0.01以下 0.001 2

8 六価クロム化合物 ICP-MS法 mg/L 0.05以下 0.001 2

9 亜硝酸態窒素 イオンクロマトグラフ法 mg/L 0.04以下 0.004 3

10 シアン化物イオン及び塩化シアン イオンクロマトグラフ ポストカラム法 mg/L 0.01以下 0.001 2

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 イオンクロマトグラフ法 mg/L 10以下 0.01 3

12 フッ素及びその化合物 イオンクロマトグラフ法 mg/L 0.8以下 0.05 2

13 ホウ素及びその化合物 ICP-MS法 mg/L 1.0以下 0.004 2

14 四塩化炭素 P&T-GC-MS法 mg/L 0.002以下 0.0002 2

15 1,4-ジオキサン P&T-GC-MS法 mg/L 0.05以下 0.001 2

16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン P&T-GC-MS法 mg/L 0.04以下 0.001 2

17 ジクロロメタン P&T-GC-MS法 mg/L 0.02以下 0.001 2

18 テトラクロロエチレン P&T-GC-MS法 mg/L 0.01以下 0.001 2

19 トリクロロエチレン P&T-GC-MS法 mg/L 0.01以下 0.001 2

20 ベンゼン P&T-GC-MS法 mg/L 0.01以下 0.001 2

21 塩素酸 イオンクロマトグラフ法 mg/L 0.6以下 0.05 2

22 クロロ酢酸 溶媒抽出GC-MS法 mg/L 0.02以下 0.002 2

23 クロロホルム P&T-GC-MS法 mg/L 0.06以下 0.001 2

24 ジクロロ酢酸 溶媒抽出GC-MS法 mg/L 0.03以下 0.002 2

25 ジブロモクロロメタン P&T-GC-MS法 mg/L 0.1以下 0.001 2

26 臭素酸 イオンクロマトグラフ ポストカラム法 mg/L 0.01以下 0.001 2

27 総トリハロメタン P&T-GC-MS法 mg/L 0.1以下 0.001 2

28 トリクロロ酢酸 溶媒抽出GC-MS法 mg/L 0.03以下 0.002 2

29 ブロモジクロロメタン P&T-GC-MS法 mg/L 0.03以下 0.001 2

30 ブロモホルム P&T-GC-MS法 mg/L 0.09以下 0.001 2

31 ホルムアルデヒド 溶媒抽出GC-MS法 mg/L 0.08以下 0.001 2

32 亜鉛及びその化合物 ICP-MS法 mg/L 1.0以下 0.004 2

33 アルミニウム及びその化合物 ICP-MS法 mg/L 0.2以下 0.004 2

34 鉄及びその化合物 ICP-MS法 mg/L 0.3以下 0.01 2

35 銅及びその化合物 ICP-MS法 mg/L 1.0以下 0.001 2

36 ナトリウム及びその化合物 イオンクロマトグラフ法 mg/L 200以下 1 2

37 マンガン及びその化合物 ICP-MS法 mg/L 0.05以下 0.001 2

38 塩化物イオン イオンクロマトグラフ法 mg/L 200以下 1 2

39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） イオンクロマトグラフ法 mg/L 300以下 1 3

40 蒸発残留物 重量法 mg/L 500以下 25 3

41 陰イオン界面活性剤 HPLC法 mg/L 0.2以下 0.02 2

42 ジェオスミン P&T-GC-MS法 mg/L 0.00001以下 0.000001 2

43 2-メチルイソボルネオール P&T-GC-MS法 mg/L 0.00001以下 0.000001 2

44 非イオン界面活性剤 固相抽出－吸光光度法 mg/L 0.02以下 0.005 2

45 フェノール類 固相抽出－誘導体化GC-MS法 mg/L 0.005以下 0.0005 2

46 有機物（全有機炭素(ＴＯＣ)の量） 湿式酸化-ガス透過膜式導電率測定法 mg/L 3以下 0.3 3

47 pH値 ガラス電極法 - 5.8以上8.6以下 0.1 3

48 味 官能法 - 異常でないこと - -

49 臭気 官能法 - 異常でないこと - -

50 色度 透過光測定法 度 5以下 0.5 2

51 濁度 積分球式光電光度法 度 2以下 0.1 2

　 試験方法は、水質基準に関する省令 (平成15年5月30日 厚生労働省令第101号) の規定に基づき、厚生労働大
臣が定める方法 （平成15年７月22日 厚生労働省告示第261号） 及び2011年版上水試験方法に従った。

- 2 -



 (2)　水質管理目標設定項目
番号 項　目 検査方法 単　位 目標値 定量下限値 有効桁数

目01 アンチモン及びその化合物 ICP-MS法 mg/L 0.02以下 0.001 2

目02 ウラン及びその化合物 ICP-MS法 mg/L 0.002以下(暫定) 0.0002 2

目03 ニッケル及びその化合物 ICP-MS法 mg/L 0.02以下 0.001 2

目05 1,2-ジクロロエタン P&T-GC-MS法 mg/L 0.004以下 0.0004 2

目08 トルエン P&T-GC-MS法 mg/L 0.4以下 0.01 2

目09 フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） 溶媒抽出GC-MS法 mg/L 0.08以下 0.01 2

目10 亜塩素酸 イオンクロマトグラフ法 mg/L 0.6以下 0.05 2

目13 ジクロロアセトニトリル 溶媒抽出GC-MS法 mg/L 0.01以下(暫定) 0.001 2

目14 抱水クロラール 溶媒抽出GC-MS法 mg/L 0.02以下(暫定) 0.001 2

目15 農薬類 (4)農薬類参照 - 1以下 0.01 2

目16 残留塩素 DPD法 mg/L 1以下 0.1 2

目17 カルシウム、マグネシウム等（硬度） イオンクロマトグラフ法 mg/L 10以上～100以下 1 3

目18 マンガン及びその化合物 ICP-MS法 mg/L 0.01以下 0.001 2

目19 遊離炭酸 滴定法 mg/L 20以下 1 2

目20 1,1,1-トリクロロエタン P&T-GC-MS法 mg/L 0.3以下 0.01 2

目21 メチル-t-ブチルエーテル P&T-GC-MS法 mg/L 0.02以下 0.001 2

目23 臭気強度(TON) 希釈倍数法 - 3以下 1 2

目24 蒸発残留物 重量法 mg/L 30以上～200以下 25 3

目25 濁度 積分球式光電光度法 度 1以下 0.1 2

目26 pH値 ガラス電極法 - 7.5程度 0.1 2

目27 腐食性(ランゲリア指数) pH値等から算出 - -1程度以上とし極力0に近づける - 2

目28 従属栄養細菌 R２A寒天培地法 個/ml 2000以下(暫定) 1 2

目29 1,1-ジクロロエチレン P&T-GC-MS法 mg/L 0.1以下 0.001 2

目30 アルミニウム及びその化合物 ICP-MS法 mg/L 0.1以下 0.004 2

 (3)　その他の項目
検査方法 単　位 定量下限値 有効桁数

サーミスタ温度計 ℃ 0.1 3

ろ過・重量法 mg/L 1 3

滴定法 mg/L 1 3

電極法 μS/cm 1 3

ICP-MS法 mg/L 0.1 2

イオンクロマトグラフ法 mg/L 1 2

湿式酸化-ガス透過膜式導電率測定法 mg/L 0.3 2

波長260nm、光路長10mm Abs 0.001 3

過マンガン酸カリウム滴定法 mg/L 0.1 3

溶存酸素計法 mg/L 0.1 3

希釈法(溶存酸素計法) mg/L 0.1 3

SPME-GC-MS法 mg/L 0.000001 2

SPME-GC-MS法 mg/L 0.000001 2

アセトン抽出・吸光光度法 mg/L 0.001 2

ICP-MS法 mg/L 0.001 2

イオンクロマトグラフ法 mg/L 0.01 3

イオンクロマトグラフ法 mg/L 0.01 3

加圧分解・紫外線吸光光度法 mg/L 0.01 3

モリブデン青法 mg/L 0.01 2

加熱分解・吸光光度法 mg/L 0.001 2

P&T-GC-MS法 mg/L 0.001 2

イオンクロマトグラフ法 mg/L 1 2

イオンクロマトグラフ法 mg/L 1 2

30cmφ白色セッキー板 m 0.1 2

フォーレル・ウーレ法 度 1～20 2

ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線測定法 Bq/kg 1 1

項　目

水温

浮遊物質

アルカリ度

電気伝導率

溶性ケイ酸

硫酸イオン

溶存性有機炭素(DOC)

紫外線吸光度(E260)

化学的酸素要求量(COD)

溶存酸素(DO)

生物化学的酸素要求量(BOD)

ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール

クロロフィルa

溶存マンガン

アンモニア態窒素

硝酸態窒素

総窒素（全窒素）

総リン（全リン）

リン酸イオン

水色

透明度

トリハロメタン生成能

マグネシウムイオン

カルシウムイオン

放射性物質
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番号 項　目 検査方法 目標値 定量下限値 単位
有効
桁数

1 1,3-ジクロロプロペン（D-D) ※ P&T-GC-MS法 0.05 0.0005 mg/L 2

2 2,2-DPA(ダラポン) LC-MS法 0.08 0.0008 mg/L 2

3 2,4-D(2,4-PA) LC-MS法 0.03 0.0003 mg/L 2

4 EPN 固相抽出-GC-MS法 0.004 0.00004 mg/L 2

6 アシュラム LC-MS法 0.9 0.009 mg/L 2

7 アセフェート LC-MS法 0.006 0.00006 mg/L 2

8 アトラジン 固相抽出-GC-MS法 0.01 0.0001 mg/L 2

9 アニロホス 固相抽出-GC-MS法 0.003 0.00003 mg/L 2

11 アラクロール 固相抽出-GC-MS法 0.03 0.0003 mg/L 2

12 イソキサチオン＋オキソン体 固相抽出-GC-MS法 0.008 0.00008 mg/L 2

13 イソフェンホス＋オキソン体 固相抽出-GC-MS法 0.001 0.00001 mg/L 2

14 イソプロカルブ(MIPC) 固相抽出-GC-MS法 0.01 0.0001 mg/L 2

15 イソプロチオラン(IPT) 固相抽出-GC-MS法 0.3 0.003 mg/L 2

16 イプロベンホス(IBP) 固相抽出-GC-MS法 0.09 0.0009 mg/L 2

19 エスプロカルブ 固相抽出-GC-MS法 0.03 0.0003 mg/L 2

20 エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) 固相抽出-GC-MS法 0.006 0.00006 mg/L 2

21 エトフェンプロックス 固相抽出-GC-MS法 0.08 0.0008 mg/L 2

22 エトリジアゾール(エクロメゾール) 固相抽出-GC-MS法 0.004 0.00004 mg/L 2

23 エンドスルファン(ベンゾエピン)＋エンドスルフェート 固相抽出-GC-MS法 0.01 0.0001 mg/L 2

24 オキサジクロメホン LC-MS法 0.02 0.0002 mg/L 2

25 オキシン銅（有機銅） LC-MS法 0.03 0.0003 mg/L 2

26 オリサストロピン 固相抽出-GC-MS法 0.1 0.001 mg/L 2

27 カズサホス 固相抽出-GC-MS法 0.0006 0.000006 mg/L 2

28 カフェンストロール 固相抽出-GC-MS法 0.008 0.00008 mg/L 2

30 カルバリル(NAC) LC-MS法 0.05 0.0005 mg/L 2

31 カルプロパミド LC-MS法 0.04 0.0004 mg/L 2

32 カルボフラン LC-MS法 0.005 0.00005 mg/L 2

33 キノクラミン（ACN) 固相抽出-GC-MS法 0.005 0.00005 mg/L 2

34 キャプタン 固相抽出-GC-MS法 0.3 0.003 mg/L 2

35 クミルロン 固相抽出-GC-MS法 0.03 0.0003 mg/L 2

36 グリホサート＋アミノメチルリン酸 誘導体化－ＨＰＬＣ 2 0.02 mg/L 2

38 クロメプロップ LC-MS法 0.02 0.0002 mg/L 2

39 クロルニトロフェン(CNP)＋CPNアミノ体 固相抽出-GC-MS法 0.0001 0.000001 mg/L 2

40 クロルピリホス+オキソン体 固相抽出-GC-MS法 0.003 0.00003 mg/L 2

41 クロロタロニル(TPN) 固相抽出-GC-MS法 0.05 0.0005 mg/L 2

42 シアナジン LC-MS法 0.004 0.00004 mg/L 2

43 シアノホス(CYAP) 固相抽出-GC-MS法 0.003 0.00003 mg/L 2

44 ジウロン(DCMU) LC-MS法 0.02 0.0002 mg/L 2

45 ジクロベニル(DBN) 固相抽出-GC-MS法 0.03 0.0003 mg/L 2

46 ジクロルボス(DDVP) 固相抽出-GC-MS法 0.008 0.00008 mg/L 2

48 ジスルホトン（エチルチオメトン） 固相抽出-GC-MS法 0.004 0.00004 mg/L 2

51 ジチオピル 固相抽出-GC-MS法 0.009 0.00009 mg/L 2

52 シハロホップブチル 固相抽出-GC-MS法 0.006 0.00006 mg/L 2

53 シマジン(CAT) 固相抽出-GC-MS法 0.003 0.00003 mg/L 2

54 ジメタメトリン 固相抽出-GC-MS法 0.02 0.0002 mg/L 2

55 ジメトエート 固相抽出-GC-MS法 0.05 0.0005 mg/L 2

56 シメトリン 固相抽出-GC-MS法 0.03 0.0003 mg/L 2

57 ジメピペレート 固相抽出-GC-MS法 0.003 0.00003 mg/L 2

58 ダイアジノン＋オキソン体 固相抽出-GC-MS法 0.003 0.00003 mg/L 2

 (4)　農薬類（水質管理目標設定項目15）の対象農薬
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番号 項　目 検査方法 目標値 定量下限値 単位
有効
桁数

59 ダイムロン LC-MS法 0.8 0.008 mg/L 2

61 チアジニル LC-MS法 0.1 0.001 mg/L 2

62 チウラム LC-MS法 0.02 0.0002 mg/L 2

63 チオジカルブ LC-MS法 0.08 0.0008 mg/L 2

64 チオファネートメチル LC-MS法 0.3 0.003 mg/L 2

65 チオベンカルブ 固相抽出-GC-MS法 0.02 0.0002 mg/L 2

66 テルブカルブ(MBPMC) 固相抽出-GC-MS法 0.02 0.0002 mg/L 2

67 トリクロピル LC-MS法 0.006 0.00006 mg/L 2

69 トリシクラゾール LC-MS法 0.1 0.001 mg/L 2

70 トリフルラリン 固相抽出-GC-MS法 0.06 0.0006 mg/L 2

71 ナプロパミド 固相抽出-GC-MS法 0.03 0.0003 mg/L 2

73 ピペロホス 固相抽出-GC-MS法 0.0009 0.000009 mg/L 2

77 ピリダフェンチオン 固相抽出-GC-MS法 0.002 0.00002 mg/L 2

78 ピリブチカルブ 固相抽出-GC-MS法 0.02 0.0002 mg/L 2

79 ピロキロン 固相抽出-GC-MS法 0.04 0.0004 mg/L 2

80 フィプロニル LC-MS法 0.0005 0.000005 mg/L 2

81 フェニトロチオン(MEP) ＋オキソン体 固相抽出-GC-MS法 0.01 0.0001 mg/L 2

82 フェノブカルブ(BPMC) 固相抽出-GC-MS法 0.03 0.0003 mg/L 2

84 フェンチオン(MPP) 固相抽出-GC-MS法 0.006 0.00006 mg/L 2

85 フェントエート(PAP) 固相抽出-GC-MS法 0.007 0.00007 mg/L 2

86 フェントラザミド LC-MS法 0.01 0.0001 mg/L 2

87 フサライド 固相抽出-GC-MS法 0.1 0.001 mg/L 2

88 ブタクロール 固相抽出-GC-MS法 0.03 0.0003 mg/L 2

89 ブタミホス＋オキソン体 固相抽出-GC-MS法 0.02 0.0002 mg/L 2

90 ブプロフェジン 固相抽出-GC-MS法 0.02 0.0002 mg/L 2

91 フルアジナム LC-MS法 0.03 0.0003 mg/L 2

92 プレチラクロール 固相抽出-GC-MS法 0.05 0.0005 mg/L 2

93 プロシミドン 固相抽出-GC-MS法 0.09 0.0009 mg/L 2

95 プロピコナゾール 固相抽出-GC-MS法 0.05 0.0005 mg/L 2

96 プロピザミド 固相抽出-GC-MS法 0.05 0.0005 mg/L 2

97 プロベナゾール LC-MS法 0.05 0.0005 mg/L 2

98 ブロモブチド 固相抽出-GC-MS法 0.1 0.001 mg/L 2

99 ベノミル LC-MS法 0.02 0.0002 mg/L 2

100 ペンシクロン 固相抽出-GC-MS法 0.1 0.001 mg/L 2

102 ベンゾフェナップ LC-MS法 0.004 0.00004 mg/L 2

103 ベンタゾン LC-MS法 0.2 0.002 mg/L 2

104 ペンディメタリン 固相抽出-GC-MS法 0.3 0.003 mg/L 2

105 ベンフラカルブ LC-MS法 0.04 0.0004 mg/L 2

106 ベンフルラリン( ベスロジン) 固相抽出-GC-MS法 0.01 0.0001 mg/L 2

107 ベンフレセート 固相抽出-GC-MS法 0.07 0.0007 mg/L 2

109 マラチオン（マラソン)＋オキソン体 固相抽出-GC-MS法 0.7 0.007 mg/L 2

110 メコプロップ(MCPP) LC-MS法 0.05 0.0005 mg/L 2

111 メソミル LC-MS法 0.03 0.0003 mg/L 2

113 メタラキシル 固相抽出-GC-MS法 0.06 0.0006 mg/L 2

114 メチダチオン(DMTP) 固相抽出-GC-MS法 0.004 0.00004 mg/L 2

115 メチルダイムロン 固相抽出-GC-MS法 0.03 0.0003 mg/L 2

116 メトミノストロビン LC-MS法 0.04 0.0004 mg/L 2

117 メトリブジン LC-MS法 0.03 0.0003 mg/L 2

118 メフェナセット 固相抽出-GC-MS法 0.02 0.0002 mg/L 2

119 メプロニル 固相抽出-GC-MS法 0.1 0.001 mg/L 2

120 モリネート 固相抽出-GC-MS法 0.005 0.00005 mg/L 2

※ 1,3-ジクロロプロペン（D-D）の濃度は、シス及びトランス異性体の濃度を合算して算出。
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2. 生物試験 

(1) 微生物 

試験項目 試験方法 最小表示単位 
有効 

桁数 

一般細菌 標準寒天培地法 1個/ml 2 

大腸菌（定性） 特定酵素基質培地法 検出・不検出 - 

大腸菌（定量） 特定酵素基質培地法（MPN法） 1MPN/100ml 2 

大腸菌群（定量） LB培地法（MPN法） 1MPN/100ml 2 

従属栄養細菌 R2A寒天培地法 1個/ml 2 

嫌気性芽胞菌 ハンドフォード改良寒天培地法 1個/ml 2 

 

(2) 生物（藻類等） 

試験項目 試験方法 
最 大 

検鏡量 
最小表示単位 

有効

桁数 

総生物数 （水 源） 
1.0μm ﾒﾝﾌﾞﾗﾝﾌｨﾙﾀｰ(47mmφ)ろ過 

↓ 

グルタルアルデヒド固定 

↓ 

遠心分離濃縮、1,500×g、20分間 

↓ 

検液 50μ l を界線入ｽﾗｲﾄﾞｶﾞﾗｽに 

採り、150～300倍で検鏡計数 

0.2ml 5個体(群体)/ml 2 

〃  （原 水） 0.2ml 5個体(群体)/ml 2 

〃  （沈殿水） 1.0ml 1個体(群体)/ml 2 

〃  （ろ過水） 25ml 0.1個体(群体)/ml 2 

藍藻類 ﾒﾝﾌﾞﾗﾝﾌｨﾙﾀｰでろ過後、直接検鏡 10ml 0.1個体(群体)/ml 2 

 

(3) クリプトスポリジウム及びジアルジア 

試験項目 試験方法 最小表示単位 
有効 

桁数 

クリプトスポリジウム 

 

ジアルジア 

メンブランフィルター吸引ろ過－親水性 PTFE メンブ

レンフィルター法 

        ↓ 

密度勾配遠沈法または免疫磁性体粒子法 

        ↓ 

直接蛍光抗体染色法 

        ↓ 

落射蛍光顕微鏡・微分干渉装置により観察、計数 

水源・原水 

1個/10L 

 

浄水 

1個/20L 

2 
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本市の工業用水基準 

（北九州市工業用水道条例第 18条 昭和 38年 12月 29日条例第 120号） 

区  分 基  準 

水 温 常 温 

濁 度 8度以下 

水素イオン濃度 5.8～8.6 
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Ⅰ 河 川





1. 水質概況及び水質試験成績

(1) 遠賀川 

遠賀川は馬見山（嘉麻市）を源とし、響灘に注いでいる一級河川で、流域面積1,026km2、幹川流

路延長61km、流域人口約63万人である。水質は、かつての筑豊炭田の石炭産業に起因する無機

質的な汚濁から、現在は生活排水の流れ込みにより起こる有機質的な汚濁へと変化してきている。 

ア 水質概況 

水質調査地点は、中間、伊佐座、猪熊の3か所を対象とした。調査頻度は、中間が月1回、伊佐

座及び猪熊は週1回である。 

伊佐座、猪熊では、植物プランクトン由来のカビ臭物質であるジェオスミン及び2-メチルイソボル

ネオーﾙ（以下「2-MIB」とする）の濃度が、7月から9月にかけて上昇した。これはカビ臭物質を産

生する藍藻類が増殖したことが原因で、ジェオスミンの最大値は0.000012mg/L（8月3日）、2-MIB

の最大値は0.000029mg/L（8月3日）であり、いずれも猪熊で検出された。 

その他の項目は、概ね例年見られる値と比べ変化はなかった。 

遠賀川調査地点 

- 8 -



生物調査は、河口堰によって生じた止水域（河口湖）内にある伊佐座、猪熊の2地点について、月

1回の頻度で行った。 また、伊佐座及び猪熊の藍藻類については、4月～10月までの7か月間、毎

週1回の頻度で試験を行った。 

河口湖における藻類の消長には、流況、栄養供給、日照量、水温等の因子が影響を及ぼしてい

る。通常、貯水が停滞する時には、藻類は盛んに繁殖するが、ひとたび降雨で河川流量が増加する

と、河口堰を越流し減少する。そのため、クロロフィルａ濃度や総生物数については、採水を行った

時点の環境要因に大きく影響される。 

本年度は、伊佐座、猪熊ともに例年と同様、珪藻類が総生物数の大半を占めた。両地点ともに3

月にCyclotella group（ｷｸﾛﾃﾗ ｸﾞﾙｰﾌﾟ）が増加し、伊佐座で12,000個/ml、猪熊で38,000個/mlとな

った。これに伴い、特に猪熊でpH値が高くなった。 

藍藻類は、伊佐座で6月15日にAnabaena macrospora （ｱﾅﾍﾞﾅ ﾏｸﾛｽﾎﾟﾗ）が13個/ml出現し、カ

ビ臭物質のジェオスミン濃度が高くなった。また、8月24日には、Oscillatoria tenuis （ｵｼﾗﾄﾘｱ ﾃﾇｲ

ｽ）の数が4.6個/mlと増加したことにより、カビ臭物質の2-MIB濃度が高くなった。 

猪熊では、6月15日にAnabaena macrospora （ｱﾅﾍﾞﾅ ﾏｸﾛｽﾎﾟﾗ）の数が18個/mlに増加して、カ

ビ臭物質のジェオスミン濃度が高くなった。また、8月の全般及び10月26日には、Oscillatoria  

tenuis （ｵｼﾗﾄﾘｱ ﾃﾇｲｽ）の数が増加したことにより、カビ臭物質の2-MIB濃度が高くなった。 

Oscillatoria tenuis （ｵｼﾗﾄﾘｱ ﾃﾇｲｽ）の数は、8月17日には11個/ml、10月26日には8.6個/mlにそ

れぞれ増加していた。 
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イ 水質試験成績

採水月日 4/13 5/18 6/22 7/20 8/3 9/7 10/12 11/9 12/7 1/18 2/15 3/15

採水時刻 9:08 10:30 9:00 8:55 8:50 8:45 8:50 8:50 8:50 8:45 8:45 9:30

前日天候 晴 晴 曇 晴 晴 晴 曇 雨 晴 晴 曇 曇/雨

当日天候 晴/雨 晴 雨 晴 晴 曇 晴 曇 晴 晴 晴 曇

水温 18.0 18.6 22.7 26.5 30.4 26.3 19.4 15.1 11.5 7.1 7.2 11.8 12 30.4 7.1 17.9

一般細菌

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素 0.017 0.012 0.010 0.009 <0.004 0.021 0.007 0.021 0.020 0.014 0.041 0.055 12 0.055 <0.004 0.019

シアン化物イオン及び塩化シアン

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物 0.44 0.61 1.5 0.34 0.15 0.22 0.41 0.28 0.24 0.33 0.33 0.39 12 1.5 0.15 0.44

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物 0.16 0.085 0.10 0.058 0.050 0.048 0.066 0.039 0.055 0.071 0.079 0.12 12 0.16 0.039 0.078

塩化物イオン 12 9 7 18 12 12 13 13 13 15 16 17 12 18 7 13

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.8 2.4 2.9 1.8 2.9 2.8 1.6 1.7 1.7 1.7 1.9 2.4 12 2.9 1.6 2.1

pＨ値 7.7 7.5 7.3 7.6 8.7 7.6 7.5 7.7 7.8 7.8 7.9 8.1 12 8.7 7.3 7.8

臭気 下水 下水 下水 下水 下水 下水 下水 下水 下水 下水 下水 下水 12

色度 10 19 38 9.8 11 10 13 8.2 8.1 9.1 7.7 9.0 12 38 7.7 13

濁度 8.9 9.1 23 5.3 7.9 6.2 5.5 3.8 4.3 4.5 3.8 6.3 12 23 3.8 7.4

アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

農薬類 <0.01 0.03 0.07 0.01 0.04 <0.01 <0.01 7 0.07 <0.01 0.02

臭気強度(TON) 5 10 10 10 50 20 10 7 20 7 10 20 12 50 5 15

大腸菌群

浮遊物質(懸濁物質) 9 13 53 7 8 7 14 5 5 4 3 8 12 53 3 11

アルカリ度

電気伝導率 265 212 193 255 279 276 255 284 280 315 292 331 12 331 193 270

溶性ケイ酸 16 17 13 18 14 14 19 15 15 24 17 12 12 24 12 16

溶存性有機炭素(DOC) 1.6 2.1 2.7 1.6 2.3 2.2 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6 1.9 12 2.7 1.4 1.8

紫外線吸光度(E260) 0.036 0.059 0.062 0.038 0.049 0.049 0.038 0.032 0.030 0.030 0.031 0.035 12 0.062 0.030 0.041

生物化学的酸素要求量(BOD) 1.5 1.2 2.0 1.3 2.7 1.5 0.6 欠測 0.9 1.0 3.0 2.0 11 3.0 0.6 1.6

溶存酸素(DO) 8.9 8.8 7.2 7.4 8.6 8.7 9.4 9.1 10.2 9.8 12.5 11.7 12 12.5 7.2 9.4

溶存酸素飽和割合DO(%) 94 95 83 92 114 108 102 91 94 81 104 108 12 114 81 97

クロロフィルa

溶存マンガン 0.12 0.061 0.041 0.003 0.039 0.009 0.042 0.028 0.052 0.063 0.061 0.079 12 0.12 0.003 0.050

アンモニア態窒素 0.08 0.08 0.11 0.04 <0.01 0.04 <0.01 0.21 0.10 0.18 0.18 0.08 12 0.21 <0.01 0.09

硝酸態窒素 0.99 0.95 0.92 0.78 <0.01 0.71 1.14 1.01 1.10 1.15 1.16 1.04 12 1.16 <0.01 0.91

総窒素(全窒素) 1.40 1.35 1.36 0.99 0.47 1.04 1.18 1.39 1.36 1.60 1.59 1.52 12 1.60 0.47 1.27

リン酸イオン 0.08 0.13 0.14 0.09 0.02 0.14 0.10 0.16 0.11 0.19 0.16 0.15 12 0.19 0.02 0.12

総リン(全リン) 0.11 0.086 0.14 0.067 0.081 0.10 0.070 0.082 0.074 0.079 0.089 0.10 12 0.14 0.067 0.090

総生物数

平均

水
質
基
準

管
理
目
標

そ
の
他

　中間

回数 最高 最低
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　伊佐座 (1/4)
採水月日 4/6 4/13 4/20 4/27 5/11 5/18 5/25 6/1 6/8 6/15 6/22 6/29 7/6
採水時刻 10:18 9:25 10:41 10:40 10:55 10:10 11:15 11:00 10:55 10:40 9:20 10:40 10:30
前日天候 曇 晴 晴 晴 雨 晴 曇 晴 曇/晴 晴 曇 曇/雨 晴
当日天候 曇 晴/雨 晴 雨 雨/晴 晴 雨/晴 曇/晴 曇 晴 雨 雨 晴
水温 17.3 17.6 18.5 19.7 18.0 19.6 24.4 23.5 22.9 26.9 22.5 20.5 28.6
一般細菌 39 1,300 1,500 4,500 37,000 30,000 13,000 6,200 5,800 4,100 54,000 30,000 20,000
大腸菌 57 26 31 82 2,400 2,000 84 18 260 18 2,400 1,600 410
カドミウム及びその化合物 <0.0003 <0.0003 <0.0003
水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 <0.00005

セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001
鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 0.002
ヒ素及びその化合物 <0.001 0.001 0.002
六価クロム化合物 <0.001 <0.001 0.002
亜硝酸態窒素 0.028 0.018 0.017 0.019 0.018 0.010 0.012 0.020 0.017 0.027 0.008 0.010 0.013
シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001
フッ素及びその化合物 0.08 0.06 0.07
ホウ素及びその化合物 0.043 0.031 0.023
四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 <0.0002
1,4-ジオキサン <0.001 <0.001 <0.001
シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

<0.001 <0.001 <0.001

ジクロロメタン <0.001 <0.001 <0.001
テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001
トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001
ベンゼン <0.001 <0.001 <0.001
亜鉛及びその化合物 0.004 0.006 0.018
アルミニウム及びその化合物 0.20 0.20 0.84 0.24 1.2 0.63
鉄及びその化合物 0.37 0.41 0.47 0.43 0.71 0.72 0.52 0.38 0.29 0.40 1.7 0.65 0.50
銅及びその化合物 0.001 0.002 0.004
ナトリウム及びその化合物 19 13 10
マンガン及びその化合物 0.068 0.13 0.13 0.12 0.077 0.085 0.11 0.083 0.055 0.081 0.11 0.060 0.073
塩化物イオン 12 11 8 10 7 6
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 97 83 62
蒸発残留物 138
陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 <0.02
ジェオスミン 0.000006 0.000003 0.000003 0.000002 0.000002 0.000002 0.000001 0.000003 0.000007 0.000025 0.000003 0.000003 0.000004

2-メチルイソボルネオール 0.000002 0.000001 0.000002 0.000001 0.000001 0.000001 <0.000001 0.000002 0.000001 0.000003 0.000001 0.000001 0.000001

非イオン界面活性剤 <0.005 0.008 0.006
フェノール類 <0.0005 <0.0005 <0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) 2.3 1.9 2.5 1.7 2.8 2.8 2.7 2.8 3.0 4.5 3.0 2.3 2.5
pＨ値 7.9 7.9 7.9 7.7 7.6 7.6 8.5 8.2 8.1 8.9 7.5 7.5 7.7
臭気 下水 下水 下水 下水 下水 下水 下水 下水 下水 藻・下水 下水 下水 下水
色度 13 11 11 9.2 23 24 8.3 15 15 20 53 19 15
濁度 7.3 8.3 8.1 6.1 12 14 16 11 8.5 14 27 12 9.6
アンチモン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001
ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 <0.0002
ニッケル及びその化合物 0.002 0.002 0.003
1,2-ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 <0.0004
トルエン <0.01 <0.01 <0.01
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) <0.01 <0.01 <0.01
農薬類 <0.01 0.05 0.04
1,1,1-トリクロロエタン <0.01 <0.01 <0.01
メチル-t-ブチルエーテル <0.001 <0.001 <0.001
臭気強度(TON) 7 7 7 10 10 7 10 20 50 50 10 7 7
1,1-ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001
大腸菌群 3,900 1,400 1,700 2,400 21,000 20,000 4,200 1,500 2,800 2,500 49,000 37,000 4,600
浮遊物質(懸濁物質) 8 9 10 18 15 16 10 18 74 12
アルカリ度
電気伝導率 228 255 252 274 194 185 284 241 221 272 165 171 214
溶性ケイ酸 15 16 15 16 16 15 13 14 15 18
カルシウムイオン 22
マグネシウムイオン 4
溶存性有機炭素(DOC) 2.2 1.6 1.9 1.4 2.4 2.4 2.1 2.2 2.6 3.3 2.2 2.0 2.3
紫外線吸光度(E260) 0.045 0.034 0.042 0.035 0.063 0.076 0.043 0.048 0.064 0.076 0.066 0.059 0.060
化学的酸素要求量(COD) 4.1 3.8 5.2 4.9 5.4 8.4 4.2
生物化学的酸素要求量(BOD) 1.5 1.5 1.6
溶存酸素(DO) 10.2 9.6 10.1 9.2 8.6 10.9 9.6 11.2 7.6 7.7
溶存酸素飽和割合DO(%) 106 101 107 97 93 130 111 149 88 100
クロロフィルa 0.021 0.005 0.012
溶存マンガン 0.014 0.085 0.076 0.088 0.037 0.050 0.003 0.001 0.006 0.002 0.021 0.028 0.020
アンモニア態窒素 0.08 0.05 0.01 0.05 0.08 0.07 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.09 0.05 <0.01
硝酸態窒素 0.82 0.99 0.74 0.91 0.88 0.90 0.46 0.85 0.85 0.33 1.02 0.73 0.80
総窒素(全窒素) 1.40 1.40 1.28 1.31 1.62 1.06 1.33 1.17 1.43 1.22
リン酸イオン 0.12 0.07 0.09 0.14 0.13 0.02 0.09 0.06 0.12 0.14
総リン(全リン) 0.096 0.10 0.077 0.12 0.093 0.087 0.10 0.13 0.14 0.10
トリハロメタン生成能 0.033 0.047 0.048
総生物数 4,900 550 500

管
理
目
標

そ
の
他

水
質
基
準
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　伊佐座
採水月日
採水時刻
前日天候
当日天候
水温
一般細菌
大腸菌
カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物
四塩化炭素
1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
ベンゼン
亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物
塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤
ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤
フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)
pＨ値
臭気
色度
濁度
アンチモン及びその化合物
ウラン及びその化合物
ニッケル及びその化合物
1,2-ジクロロエタン
トルエン
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
農薬類
1,1,1-トリクロロエタン
メチル-t-ブチルエーテル
臭気強度(TON)
1,1-ジクロロエチレン
大腸菌群
浮遊物質(懸濁物質)
アルカリ度
電気伝導率
溶性ケイ酸
カルシウムイオン
マグネシウムイオン
溶存性有機炭素(DOC)
紫外線吸光度(E260)
化学的酸素要求量(COD)
生物化学的酸素要求量(BOD)
溶存酸素(DO)
溶存酸素飽和割合DO(%)
クロロフィルa
溶存マンガン
アンモニア態窒素
硝酸態窒素
総窒素(全窒素)
リン酸イオン
総リン(全リン)
トリハロメタン生成能
総生物数

管
理
目
標

そ
の
他

水
質
基
準

(2/4)
7/13 7/20 7/27 8/3 8/8 8/17 8/24 8/31 9/7 9/14 9/28 10/6 10/12
11:15 9:10 10:58 9:05 10:10 12:05 11:11 10:30 9:00 10:50 11:00 10:30 9:10
雨 晴 晴 晴 晴 曇/晴 晴 曇 晴 晴 晴 雨/晴 曇
雨/曇 晴 晴 晴 晴 曇/晴 晴 晴 曇 雨/曇 雨 晴 晴
24.3 27.8 28.7 30.6 31.8 31.0 31.1 24.5 26.7 24.0 25.0 23.9 19.5

80,000 8,300 13,000 6,100 11,000 9,700 22,000 14,000 3,700 47,000 260,000 140,000 14,000
3,100 61 56 6 5 10 5 52 30 870 3,600 1,600 340

<0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
<0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 0.002 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.006 0.009 0.017 <0.004 0.006 0.006 <0.004 0.022 0.016 0.012 0.007 0.006 0.008
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.05 0.10 0.10 0.08
0.036 0.050 0.045 0.035

<0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001
0.005 <0.004 <0.004 <0.004
0.18 0.15 0.14 0.32 0.090 1.2 0.14

3.4 0.33 0.19 0.15 0.34 0.34 0.33 0.29 0.19 0.47 0.81 0.51 0.25
0.002 0.001 0.001 <0.001
17 23 22 17

0.23 0.043 0.031 0.057 0.061 0.066 0.052 0.051 0.039 0.051 0.053 0.043 0.045
9 8 11 14 12 6 9

73 103 62
192

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02
0.000004 0.000003 0.000006 0.000004 0.000004 0.000002 0.000006 0.000002 0.000002 0.000003 0.000008 0.000003 0.000003

0.000002 0.000005 0.000005 0.000005 0.000007 0.000007 0.000032 0.000008 0.000011 0.000012 0.000009 0.000002 0.000003

<0.005 <0.005 <0.005 <0.005
<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

3.5 1.7 2.9 2.8 3.0 3.4 4.0 3.5 2.9 3.2 2.7 2.7 1.7
7.5 8.0 8.2 8.5 8.4 8.2 8.9 7.8 8.6 7.6 7.5 7.5 7.6
下水 下水 下水 下水 下水 下水 下水(カビ) 下水(カビ) 下水 下水 カビ(下水) 下水 下水
180 9.2 11 14 16 18 22 17 11 22 27 20 8.7
54 6.7 7.8 6.0 11 12 13 7.2 9.5 13 27 15 5.5

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
0.001 0.001 0.002 0.002

<0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
<0.01 <0.01 <0.01 <0.01
<0.01 <0.01 <0.01 <0.01
0.01 0.04 <0.01 <0.01
<0.01 <0.01 <0.01 <0.01
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001

10 10 50 20 20 20 20(10) 20(10) 20 10 10(7) 20 10
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001

200,000 2,600 4,000 1,600 3,200 7,300 11,000 1,700 1,600 92,000 170,000 170,000 15,000
310 8 9 17 17 11 11 16 14 7

101 239 210 278 302 317 301 209 272 167 175 173 234
10 18 13 13 14 13 15 14 16 18

30
5

2.4 1.6 2.3 2.5 2.5 2.7 3.4 3.2 2.2 3.0 2.4 2.4 1.5
0.075 0.036 0.051 0.055 0.054 0.057 0.068 0.076 0.047 0.081 0.062 0.071 0.035
24.0 6.1 6.0 5.4 5.0 4.6

1.6 1.8 2.7 0.5
7.6 8.8 7.5 8.9 7.7 15.5 11.6 7.5 8.1 9.5
92 112 100 120 104 184 145 89 95 104

0.024 0.026 0.079 0.003
0.017 <0.001 <0.001 0.045 0.002 0.003 0.005 0.002 <0.001 0.014 0.003 0.014 0.033
0.06 0.01 <0.01 0.06 0.03 0.02 <0.01 0.05 0.01 0.07 0.01 0.04 <0.01
0.52 0.76 0.51 0.01 0.14 0.09 <0.01 0.92 0.45 1.26 0.66 0.76 0.99
0.76 1.07 0.54 0.73 0.66 1.30 0.87 1.68 1.26 1.16
0.15 0.06 0.07 0.06 0.14 0.20 0.05 0.21 0.18 0.12
0.33 0.054 0.099 0.10 0.13 0.12 0.089 0.12 0.12 0.059

0.052 0.075 0.057
2,400 2,800 10,000 300
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　伊佐座
採水月日
採水時刻
前日天候
当日天候
水温
一般細菌
大腸菌
カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物
四塩化炭素
1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
ベンゼン
亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物
塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤
ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤
フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)
pＨ値
臭気
色度
濁度
アンチモン及びその化合物
ウラン及びその化合物
ニッケル及びその化合物
1,2-ジクロロエタン
トルエン
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
農薬類
1,1,1-トリクロロエタン
メチル-t-ブチルエーテル
臭気強度(TON)
1,1-ジクロロエチレン
大腸菌群
浮遊物質(懸濁物質)
アルカリ度
電気伝導率
溶性ケイ酸
カルシウムイオン
マグネシウムイオン
溶存性有機炭素(DOC)
紫外線吸光度(E260)
化学的酸素要求量(COD)
生物化学的酸素要求量(BOD)
溶存酸素(DO)
溶存酸素飽和割合DO(%)
クロロフィルa
溶存マンガン
アンモニア態窒素
硝酸態窒素
総窒素(全窒素)
リン酸イオン
総リン(全リン)
トリハロメタン生成能
総生物数

管
理
目
標

そ
の
他

水
質
基
準

(3/4)
10/19 10/26 11/2 11/9 11/16 11/21 11/30 12/7 12/14 12/21 1/11 1/18 1/25
11:35 10:35 9:00 9:00 10:50 9:10 10:25 9:05 10:48 10:05 9:02 9:00 11:00
晴 晴/雨 晴 雨 曇 曇 晴 晴 雨 曇 曇 晴 曇
曇 曇 晴 曇 晴 曇 晴 晴 雨 晴/曇 晴 晴 晴
22.6 19.8 16.2 15.2 16.9 16.8 12.5 11.2 11.2 10.6 9.4 6.0 5.9
7,300 5,600 6,400 4,000 12,000 32,000 12,000 6,500 14,000 6,500 16,000 3,400 3,500
110 49 900 170 440 2,400 1,700 190 980 180 460 70 24

<0.0003 <0.0003 <0.0003
<0.00005 <0.00005 <0.00005

<0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001

0.012 0.013 0.011 0.008 0.016 0.011 0.014 0.016 0.021 0.020 0.017 0.012 0.030
<0.001 <0.001 <0.001
0.08 0.08 0.08
0.039 0.044 0.046

<0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001
0.005 0.008 0.006

0.10 0.17 0.13 0.12 0.13 0.11
0.23 0.21 0.25 0.34 0.24 0.78 0.36 0.23 0.35 0.29 0.49 0.29 0.26

0.001 0.001 0.001
24 23 27

0.026 0.026 0.032 0.034 0.021 0.049 0.050 0.049 0.052 0.058 0.053 0.059 0.055
10 12 7 12 12 14
91 61 102

188
<0.02 <0.02 <0.02

0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002

0.000014 0.000005 0.000003 <0.000001 <0.000001

<0.005 <0.005 <0.005
<0.0005 <0.0005 <0.0005

1.9 1.7 1.6 1.6 1.7 3.5 2.1 1.7 1.7 1.7 2.5 1.6 2.1
7.7 7.8 7.8 7.9 7.8 7.5 7.6 7.9 7.9 7.8 7.7 7.9 7.9

下水（カビ） 下水 下水 下水 下水 下水 下水 下水 下水 下水 下水 下水 下水
8.8 7.9 8.3 10 5.5 31 13 7.5 9.6 7.8 21 7.7 8.7
5.1 4.7 5.7 7.4 5.9 23 6.7 4.3 6.1 5.1 10 4.3 4.9

<0.001 <0.001 <0.001
<0.0002 <0.0002 <0.0002
0.002 0.003 0.007

<0.0004 <0.0004 <0.0004
<0.01 <0.01 <0.01
<0.01 <0.01 <0.01
<0.01 <0.01 <0.01
<0.01 <0.01 <0.01
<0.001 <0.001 <0.001

10(7) 7 7 10 10 10 10 20 10 10 5 7 7
<0.001 <0.001 <0.001

4,300 2,600 3,500 2,000 5,800 44,000 12,000 1,600 17,000 2,000 2,400 2,400 600
6 7 10 6 5 3 8 14 7 4

239 255 249 275 242 164 209 265 279 290 199 308 290
15 17 16 13 13 15 14 11 21 14

30
5

1.7 1.6 1.4 1.3 1.8 3.0 2.0 1.4 1.5 1.4 2.2 1.4 1.8
0.038 0.038 0.037 0.030 0.037 0.081 0.052 0.031 0.030 0.029 0.052 0.028 0.032
3.1 2.8 3.0 3.5 2.8 4.2 3.0

欠測 0.8 0.9
8.5 9.8 9.3 9.7 10.9 10.1 10.9 12.6 10.4 12.6
98 100 92 100 103 92 99 109 84 100

0.009 0.003 0.003
0.008 0.011 0.008 0.015 0.006 0.016 0.035 0.044 0.035 0.044 0.023 0.051 0.047
0.04 0.07 0.04 0.06 0.08 0.09 0.07 0.08 0.13 0.08 0.10 0.13 0.19
0.96 1.03 0.93 0.86 1.09 0.92 1.07 1.08 1.19 1.10 1.09 1.12 1.27
1.14 1.17 1.11 1.25 1.38 1.32 1.43 1.50 1.48 1.66
0.13 0.12 0.12 0.13 0.13 0.11 0.13 0.13 0.19 0.13
0.068 0.059 0.069 0.086 0.088 0.074 0.080 0.096 0.070 0.085

0.052 0.056 0.031
710 280 460
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　伊佐座
採水月日
採水時刻
前日天候
当日天候
水温
一般細菌
大腸菌
カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物
四塩化炭素
1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
ベンゼン
亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物
塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤
ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤
フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)
pＨ値
臭気
色度
濁度
アンチモン及びその化合物
ウラン及びその化合物
ニッケル及びその化合物
1,2-ジクロロエタン
トルエン
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
農薬類
1,1,1-トリクロロエタン
メチル-t-ブチルエーテル
臭気強度(TON)
1,1-ジクロロエチレン
大腸菌群
浮遊物質(懸濁物質)
アルカリ度
電気伝導率
溶性ケイ酸
カルシウムイオン
マグネシウムイオン
溶存性有機炭素(DOC)
紫外線吸光度(E260)
化学的酸素要求量(COD)
生物化学的酸素要求量(BOD)
溶存酸素(DO)
溶存酸素飽和割合DO(%)
クロロフィルa
溶存マンガン
アンモニア態窒素
硝酸態窒素
総窒素(全窒素)
リン酸イオン
総リン(全リン)
トリハロメタン生成能
総生物数

管
理
目
標

そ
の
他

水
質
基
準

(4/4)
2/1 2/8 2/15 2/22 3/1 3/8 3/15 3/21 3/29
10:30 10:24 9:00 10:35 10:20 9:20 9:50 10:15 10:28
晴 曇 曇 晴 晴 曇 曇/雨 曇/雨 晴
曇/晴 曇/雨 晴 曇/雨 晴 雨 曇 雨/曇 曇
9.5 9.0 6.8 9.5 10.1 9.7 11.8 11.9 13.3 48 31.8 5.9 18.6

10,000 8,600 2,300 2,400 4,600 2,200 1,000 580 690 48 260,000 39 21,000
290 100 12 31 9 <1 2 3 5 48 3,600 <1 570

<0.0003 <0.0003 12 <0.0003 <0.0003 <0.0003
<0.00005 <0.00005 12 <0.00005 <0.00005 <0.00005

<0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 12 0.002 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 12 0.002 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 12 0.002 <0.001 <0.001

0.033 0.029 0.034 0.042 0.043 0.045 0.048 0.050 0.062 48 0.062 <0.004 0.019
<0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001
0.08 0.09 12 0.10 <0.05 0.08
0.047 0.069 12 0.069 0.023 0.042

<0.0002 <0.0002 12 <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001
0.006 0.012 12 0.018 <0.004 0.006

0.21 0.13 0.14 0.15 0.11 24 1.2 0.090 0.29
0.34 0.30 0.30 0.25 0.30 0.25 0.36 0.36 0.28 48 3.4 0.15 0.46

0.001 0.002 12 0.004 <0.001 0.001
25 32 12 32 10 21

0.060 0.055 0.068 0.046 0.085 0.064 0.076 0.11 0.098 48 0.23 0.021 0.067
13 16 14 17 16 24 17 6 11
93 91 105 12 105 61 85

204 4 204 138 181
<0.02 <0.02 12 <0.02 <0.02 <0.02

0.000002 0.000003 33 0.000025 0.000001 0.000004

<0.000001 0.000001 33 0.000032 <0.000001 0.000004

<0.005 <0.005 12 0.008 <0.005 <0.005
<0.0005 <0.0005 12 <0.0005 <0.0005 <0.0005

2.1 2.3 1.9 2.1 2.1 2.6 2.6 2.9 2.6 48 4.5 1.6 2.5
7.9 7.8 8.0 8.1 8.0 8.2 8.3 8.5 8.6 48 8.9 7.5 8.0
下水 下水 下水 下水 下水 下水 下水 下水 下水 48
10 12 7.6 9.8 7.9 8.8 8.9 12 7.9 48 180 5.5 18
6.7 9.1 4.1 4.4 5.4 6.6 6.5 10 9.0 48 54 4.1 10

<0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001
<0.0002 <0.0002 12 <0.0002 <0.0002 <0.0002
0.003 0.008 12 0.008 0.001 0.003

<0.0004 <0.0004 12 <0.0004 <0.0004 <0.0004
<0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01
<0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01
<0.01 <0.01 12 0.05 <0.01 0.01
<0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01
<0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001

7 10 10 20 50 20 20 20 20 48 50 5 15
<0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001

6,400 8,600 1,100 2,400 1,000 340 200 210 410 48 200,000 200 20,000
7 3 6 7 12 17 36 310 3 20

276 215 292 296 271 291 324 330 306 48 330 101 246
13 17 15 13 13 11 36 21 10 15

31 4 31 22 28
6 4 6 4 5

1.8 2.0 1.6 1.7 1.6 2.0 1.9 2.2 2.0 48 3.4 1.3 2.1
0.033 0.041 0.031 0.032 0.032 0.035 0.035 0.038 0.038 48 0.081 0.028 0.048

3.9 3.4 4.3 5.5 24 24.0 2.8 5.3
3.2 2.6 11 3.2 0.5 1.7

12.1 12.5 11.2 12.0 12.3 12.9 36 15.5 7.5 10.1
104 103 102 105 113 120 36 184 84 107

0.009 0.060 12 0.079 0.003 0.021
0.037 0.039 0.057 0.018 0.057 0.028 0.031 0.051 0.055 48 0.088 <0.001 0.027
0.12 0.12 0.14 0.15 0.09 0.05 0.03 0.03 <0.01 48 0.19 <0.01 0.06
1.09 0.96 1.15 1.04 1.06 1.17 1.09 1.08 0.90 48 1.27 <0.01 0.85

1.40 1.53 1.46 1.64 1.55 1.63 36 1.68 0.54 1.28
0.12 0.14 0.13 0.09 0.13 0.10 36 0.21 0.02 0.12
0.096 0.087 0.087 0.097 0.11 0.15 36 0.33 0.054 0.10

0.032 0.031 0.048 12 0.075 0.031 0.047
1,300 12,000 12 12,000 280 3,000

平均最低最高回数
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　猪熊 (1/4)
採水月日 4/6 4/13 4/20 4/27 5/11 5/18 5/25 6/1 6/8 6/15 6/22 6/29 7/6
採水時刻 10:41 9:40 10:25 10:30 10:35 9:40 11:00 10:45 11:10 10:30 9:00 10:25 10:05
前日天候 曇 晴 晴 晴 雨 晴 曇 晴 曇/晴 晴 曇 曇/雨 晴
当日天候 曇 晴/雨 晴 雨 雨/晴 晴 雨/晴 曇/晴 曇 晴 雨 雨 晴
水温 18.3 17.9 18.8 19.2 18.2 19.3 24.0 24.0 23.7 26.7 22.6 20.7 28.2
一般細菌 100 660 290 2,700 3,100 28,000 3,400 8,600 3,300 4,800 54,000 28,000 9,400
大腸菌 18 4 1 110 160 870 5 1 4 1 2,400 870 260
カドミウム及びその化合物 <0.0003 <0.0003 <0.0003
水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 <0.00005

セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001
鉛及びその化合物 <0.001 0.001 0.002
ヒ素及びその化合物 <0.001 0.001 0.001
六価クロム化合物 <0.001 0.001 0.001
亜硝酸態窒素 0.025 0.017 0.023 0.015 0.018 0.010 0.017 0.023 0.023 0.031 0.007 0.012 0.012
シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001
フッ素及びその化合物 0.07 0.06 0.07
ホウ素及びその化合物 0.038 0.024 0.019
四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 <0.0002
1,4-ジオキサン <0.001 <0.001 <0.001
シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

<0.001 <0.001 <0.001

ジクロロメタン <0.001 <0.001 <0.001
テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001
トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001
ベンゼン <0.001 <0.001 <0.001
亜鉛及びその化合物 <0.004 0.007 0.011
アルミニウム及びその化合物 0.27 0.24 1.2 0.20 0.96 0.74
鉄及びその化合物 0.27 0.34 0.34 0.41 0.59 0.91 0.23 0.28 0.15 0.31 1.2 0.82 0.50
銅及びその化合物 0.002 0.003 0.003
ナトリウム及びその化合物 16 9 8
マンガン及びその化合物 0.068 0.088 0.089 0.16 0.089 0.081 0.11 0.093 0.033 0.060 0.093 0.076 0.066
塩化物イオン 10 10 6 13 6 6
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 87 96 60
蒸発残留物 124
陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 <0.02
ジェオスミン 0.000003 0.000003 0.000003 0.000002 0.000002 0.000003 <0.000001 0.000002 0.000013 0.000040 0.000003 0.000003 0.000009

2-メチルイソボルネオール 0.000003 0.000003 0.000006 0.000002 0.000001 0.000002 <0.000001 0.000003 0.000004 0.000006 0.000001 0.000001 0.000001

非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 <0.005
フェノール類 <0.0005 <0.0005 <0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) 2.5 2.5 3.8 1.9 2.2 3.7 3.1 3.3 3.8 4.5 3.3 2.6 2.4
pＨ値 9.0 8.4 9.2 7.7 7.8 7.4 9.1 8.9 9.4 9.0 7.4 7.5 7.8
臭気 下水・藻 下水 下水・藻 下水 下水 下水 下水 下水 下水 藻・下水 下水 下水 下水
色度 9.0 13 9.6 10 16 36 13 13 12 23 47 24 16
濁度 15 10 18 7.8 13 23 15 14 12 12 28 19 14
アンチモン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001
ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 <0.0002
ニッケル及びその化合物 0.002 0.002 0.002
1,2-ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 <0.0004
トルエン <0.01 <0.01 <0.01
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) <0.01 <0.01 <0.01
農薬類 <0.01 0.10 0.03
1,1,1-トリクロロエタン <0.01 <0.01 <0.01
メチル-t-ブチルエーテル <0.001 <0.001 <0.001
臭気強度(TON) 7 7 10 7 10 7 10 20 50 30 10 7 10
1,1-ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001
大腸菌群 1,200 690 390 9,800 3,700 24,000 1,700 2,000 650 980 55,000 22,000 4,100
浮遊物質(懸濁物質) 14 11 16 18 20 13 14 16 63 16
アルカリ度
電気伝導率 276 215 250 240 238 144 255 282 256 272 137 165 199
溶性ケイ酸 12 15 13 16 13 14 11 11 13 17
カルシウムイオン 17
マグネシウムイオン 3
溶存性有機炭素(DOC) 2.1 1.9 2.5 1.6 1.8 3.3 2.2 2.3 3.0 3.4 2.6 2.1 2.1
紫外線吸光度(E260) 0.040 0.042 0.047 0.038 0.041 0.097 0.041 0.050 0.061 0.074 0.081 0.066 0.058
化学的酸素要求量(COD) 7.0 6.4 4.3 6.5 7.7 8.1 4.1
生物化学的酸素要求量(BOD) 2.6 1.8 1.7
溶存酸素(DO) 16.0 10.9 14.3 8.7 8.6 12.5 15.5 10.6 7.3 7.9
溶存酸素飽和割合DO(%) 160 115 153 92 93 149 185 133 85 102
クロロフィルa 0.056 0.007 0.010
溶存マンガン 0.001 0.025 0.003 0.10 0.044 0.039 0.002 <0.001 <0.001 0.006 0.023 0.043 0.005
アンモニア態窒素 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 0.08 0.10 <0.01 0.03 <0.01 <0.01 0.11 0.08 <0.01
硝酸態窒素 0.60 0.93 0.51 0.87 0.87 0.82 0.29 0.34 0.19 0.32 0.98 0.71 0.74
総窒素(全窒素) 1.40 1.40 1.33 1.29 1.72 0.98 0.96 1.17 2.12 1.18
リン酸イオン 0.05 0.03 0.02 0.13 0.15 0.02 0.02 0.05 0.24 0.12
総リン(全リン) 0.13 0.13 0.082 0.088 0.13 0.095 0.080 0.10 0.15 0.097
トリハロメタン生成能 0.041 0.070 0.052
総生物数 19,000 640 600

水
質
基
準

管
理
目
標

そ
の
他
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　猪熊
採水月日
採水時刻
前日天候
当日天候
水温
一般細菌
大腸菌
カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物
四塩化炭素
1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
ベンゼン
亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物
塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤
ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤
フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)
pＨ値
臭気
色度
濁度
アンチモン及びその化合物
ウラン及びその化合物
ニッケル及びその化合物
1,2-ジクロロエタン
トルエン
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
農薬類
1,1,1-トリクロロエタン
メチル-t-ブチルエーテル
臭気強度(TON)
1,1-ジクロロエチレン
大腸菌群
浮遊物質(懸濁物質)
アルカリ度
電気伝導率
溶性ケイ酸
カルシウムイオン
マグネシウムイオン
溶存性有機炭素(DOC)
紫外線吸光度(E260)
化学的酸素要求量(COD)
生物化学的酸素要求量(BOD)
溶存酸素(DO)
溶存酸素飽和割合DO(%)
クロロフィルa
溶存マンガン
アンモニア態窒素
硝酸態窒素
総窒素(全窒素)
リン酸イオン
総リン(全リン)
トリハロメタン生成能
総生物数

水
質
基
準

管
理
目
標

そ
の
他

(2/4)
7/13 7/20 7/27 8/3 8/8 8/17 8/24 8/31 9/7 9/14 9/28 10/6 10/12
10:55 9:30 10:45 9:25 10:25 11:50 10:54 10:00 9:45 10:40 10:47 10:50 9:30

雨 晴 晴 晴 晴 曇/晴 晴 曇 晴 晴 晴 雨/晴 曇
雨/曇 晴 晴 晴 晴 曇/晴 晴 晴 曇 雨/曇 雨 晴 晴

24.9 28.3 29.4 31.3 30.9 31.0 30.6 24.1 26.4 23.9 25.9 23.9 20.0
55,000 5,000 1,500 2,900 11,000 2,500 1,900 11,000 8,000 64,000 43,000 51,000 12,000
1,600 3 4 <1 <1 <1 1 46 1 310 2,400 14,000 79

<0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
<0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 0.002 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.007 0.012 0.007 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.018 0.020 0.010 0.010 0.005 0.006
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.08 0.10 0.10 0.07
0.035 0.045 0.040 0.032

<0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.004 0.007 <0.004 <0.004

0.16 0.043 0.32 0.35 0.12 0.58 0.20
2.3 0.27 0.23 0.39 0.39 0.42 0.50 0.29 0.18 0.53 0.62 0.39 0.27

0.001 0.003 <0.001 0.001
16 20 18 15

0.12 0.045 0.059 0.058 0.067 0.070 0.064 0.039 0.028 0.042 0.052 0.022 0.031
8 10 10 13 12 8 8

92 103 71
180

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02
0.000003 0.000011 0.000007 0.000012 0.000006 0.000017 0.000014 0.000003 0.000003 0.000003 0.000009 0.000002 0.000002

0.000004 <0.000001 0.000013 0.000029 0.000016 0.000055 0.00010 0.000003 0.000011 0.000003 0.000007 0.000005 0.000006

<0.005 <0.005 <0.005 <0.005
<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

3.1 2.7 2.7 3.5 3.6 4.1 4.1 3.8 3.3 3.5 2.0 1.9 1.8
7.4 8.9 8.7 9.1 8.6 8.7 8.2 7.9 8.7 7.5 7.6 7.6 7.7

下水 下水 下水 下水 下水・カビ カビ カビ 下水(カビ) 下水 下水・カビ 下水・カビ 下水 下水
55 7.2 13 22 22 23 24 17 13 26 19 13 11
38 14 13 14 14 16 18 7.8 9.7 16 19 12 7.6

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.001 0.002 0.002 0.002

<0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
<0.01 <0.01 <0.01 <0.01
<0.01 <0.01 <0.01 <0.01
<0.01 0.03 <0.01 <0.01

 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001

20 50 20 50 20 20 20 20(10) 20 10 10 10 10
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001

65,000 1,700 1,400 820 1,800 1,100 1,300 2,000 4,800 46,000 34,000 100,000 9,300
77 13 21 21 25 12 11 13 9 6

126 222 264 242 289 292 220 199 241 127 208 184 213
13 18 11 13 7.1 12 12 9.7 16 17

27
5

2.6 1.8 1.9 3.1 2.9 3.3 3.1 3.1 2.7 3.2 1.6 1.6 1.6
0.075 0.038 0.032 0.065 0.066 0.067 0.062 0.076 0.058 0.093 0.038 0.043 0.045

7.5 7.2 7.3 5.6 5.6 3.5
6.8 2.7 2.5 0.5

7.1 13.0 9.9 7.5 7.4 14.9 10.7 7.1 8.6 9.6
86 167 134 102 99 175 132 84 101 106

0.17 0.071 0.070 0.007
0.058 0.043 0.002 0.054 0.019 0.006 0.005 0.002 <0.001 0.004 0.003 0.005 0.017
0.07 0.02 0.02 <0.01 0.07 <0.01 0.07 0.04 0.01 0.06 0.02 0.02 0.05
0.56 0.43 0.07 <0.01 0.04 <0.01 0.01 0.84 0.47 1.09 0.73 0.79 0.97
0.79 1.24 0.67 0.87 0.69 1.24 0.95 1.61 1.08 1.17
0.17 0.01 0.03 0.14 0.13 0.17 0.03 0.21 0.14 0.13
0.18 0.12 0.12 0.16 0.12 0.089 0.078 0.12 0.097 0.078

0.049 0.072 0.042
3,500 8,200 4,400 690
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　猪熊
採水月日
採水時刻
前日天候
当日天候
水温
一般細菌
大腸菌
カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物
四塩化炭素
1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
ベンゼン
亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物
塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤
ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤
フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)
pＨ値
臭気
色度
濁度
アンチモン及びその化合物
ウラン及びその化合物
ニッケル及びその化合物
1,2-ジクロロエタン
トルエン
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
農薬類
1,1,1-トリクロロエタン
メチル-t-ブチルエーテル
臭気強度(TON)
1,1-ジクロロエチレン
大腸菌群
浮遊物質(懸濁物質)
アルカリ度
電気伝導率
溶性ケイ酸
カルシウムイオン
マグネシウムイオン
溶存性有機炭素(DOC)
紫外線吸光度(E260)
化学的酸素要求量(COD)
生物化学的酸素要求量(BOD)
溶存酸素(DO)
溶存酸素飽和割合DO(%)
クロロフィルa
溶存マンガン
アンモニア態窒素
硝酸態窒素
総窒素(全窒素)
リン酸イオン
総リン(全リン)
トリハロメタン生成能
総生物数

水
質
基
準

管
理
目
標

そ
の
他

(3/4)
10/19 10/26 11/2 11/9 11/16 11/21 11/30 12/7 12/14 12/21 1/11 1/18 1/25
11:25 10:21 9:10 9:20 10:40 9:20 10:43 9:25 10:35 9:55 9:18 9:15 10:45

晴 晴/雨 晴 雨 曇 曇 晴 晴 雨 曇 曇 晴 曇
曇 曇 晴 曇 晴 曇 晴 晴 雨 晴/曇 晴 晴 晴
21.9 19.9 17.2 15.1 15.6 16.6 12.0 10.9 10.8 9.8 9.1 6.1 5.5

5,100 2,700 1,600 800 3,000 27,000 19,000 1,400 1,600 2,600 15,000 1,400 1,400
140 13 24 3 25 1,400 730 19 19 25 440 3 4

<0.0003 <0.0003 <0.0003
<0.00005 <0.00005 <0.00005

<0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001

0.009 0.013 0.011 0.007 0.011 0.011 0.011 0.013 0.017 0.021 0.018 0.013 0.026
<0.001 <0.001 <0.001

0.08 0.08 0.08
0.041 0.044 0.041

<0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001
0.005 0.006 0.007

0.11 0.094 0.12 0.13 0.23 0.17
0.21 0.18 0.24 0.21 0.14 0.74 0.59 0.20 0.29 0.31 0.45 0.24 0.28

0.001 <0.001 0.001
24 23 22

0.015 0.018 0.024 0.019 0.012 0.024 0.034 0.029 0.035 0.032 0.035 0.029 0.036
10 12 7 12 11 11
84 61 90

184
<0.02 <0.02 <0.02

0.000002 0.000003 0.000002 0.000002 0.000002

0.000007 0.000052 0.000014 <0.000001 <0.000001

<0.005 <0.005 <0.005
<0.0005 <0.0005 <0.0005

1.9 1.9 2.4 1.7 1.8 2.8 2.9 1.7 1.7 2.3 2.2 1.9 2.2
7.9 8.0 8.0 8.3 8.0 7.5 7.6 8.0 8.1 7.9 7.9 8.2 8.3

下水 カビ（下水） 下水 下水 下水 下水 下水 下水 下水 下水 下水 下水 下水
7.6 7.3 5.7 7.0 7.6 28 23 8.3 8.7 13 16 8.7 7.5
5.9 5.9 7.5 6.4 4.4 21 14 7.1 6.4 6.4 12 6.5 7.6

<0.001 <0.001 <0.001
<0.0002 <0.0002 <0.0002

0.003 0.003 0.003
<0.0004 <0.0004 <0.0004

<0.01 <0.01 <0.01
<0.01 <0.01 <0.01
<0.01 <0.01 <0.01
<0.01 <0.01 <0.01

<0.001 <0.001 <0.001
10 20(10) 10 10 20 10 7 10 20 10 5 7 7

<0.001 <0.001 <0.001
3,700 1,700 1,000 280 690 20,000 25,000 1,000 580 1,100 12,000 610 690

6 8 8 4 10 9 9 11 6 7

227 239 213 275 256 168 156 264 297 247 201 264 302
14 16 17 14 10 15 16 9.9 22 15

30
5

1.5 1.6 2.1 1.4 1.6 2.4 2.5 1.3 1.4 1.9 1.7 1.5 1.9
0.032 0.036 0.051 0.029 0.035 0.065 0.074 0.029 0.028 0.043 0.038 0.033 0.031

3.3 3.7 3.0 4.5 2.7 3.4 3.7
欠測 1.0 1.3

9.5 9.6 9.8 10.4 10.6 10.1 11.2 13.1 10.8 13.4
108 100 97 104 99 92 101 115 87 105

0.035 0.012 0.018
0.002 0.004 0.007 0.004 0.003 0.005 0.014 0.024 0.018 0.015 0.014 0.021 0.016
<0.01 0.03 0.01 0.02 0.06 0.09 0.06 0.06 0.08 0.12 0.10 0.05 0.06
0.88 0.92 0.87 0.90 1.06 0.79 0.90 1.11 1.22 1.15 0.91 1.08 1.20
1.04 1.15 1.13 1.20 1.32 1.34 1.38 1.30 1.45 1.55
0.09 0.14 0.08 0.12 0.15 0.11 0.13 0.14 0.17 0.08

0.073 0.079 0.064 0.073 0.11 0.086 0.083 0.093 0.071 0.090
0.048 0.046 0.040

4,900 1,700 2,400
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　猪熊
採水月日
採水時刻
前日天候
当日天候
水温
一般細菌
大腸菌
カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物
四塩化炭素
1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
ベンゼン
亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物
塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤
ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤
フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)
pＨ値
臭気
色度
濁度
アンチモン及びその化合物
ウラン及びその化合物
ニッケル及びその化合物
1,2-ジクロロエタン
トルエン
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
農薬類
1,1,1-トリクロロエタン
メチル-t-ブチルエーテル
臭気強度(TON)
1,1-ジクロロエチレン
大腸菌群
浮遊物質(懸濁物質)
アルカリ度
電気伝導率
溶性ケイ酸
カルシウムイオン
マグネシウムイオン
溶存性有機炭素(DOC)
紫外線吸光度(E260)
化学的酸素要求量(COD)
生物化学的酸素要求量(BOD)
溶存酸素(DO)
溶存酸素飽和割合DO(%)
クロロフィルa
溶存マンガン
アンモニア態窒素
硝酸態窒素
総窒素(全窒素)
リン酸イオン
総リン(全リン)
トリハロメタン生成能
総生物数

水
質
基
準

管
理
目
標

そ
の
他

(4/4)
2/1 2/8 2/15 2/22 3/1 3/8 3/15 3/21 3/29

10:20 10:40 9:20 10:20 10:04 9:10 10:10 10:00 10:15
晴 曇 曇 晴 晴 曇 曇/雨 曇/雨 晴

曇/晴 曇/雨 晴 曇/雨 晴 雨 曇 雨/曇 曇
8.0 8.9 6.6 9.0 9.5 9.3 10.7 11.5 12.8 48 31.3 5.5 18.5

1,200 660 1,900 350 770 1,300 580 410 490 48 64,000 100 11,000
4 4 11 <1 1 1 <1 1 21 48 14,000 <1 540

<0.0003 <0.0003 12 <0.0003 <0.0003 <0.0003
<0.00005 <0.00005 12 <0.00005 <0.00005 <0.00005

<0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 12 0.002 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 12 0.002 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 12 0.001 <0.001 <0.001

0.028 0.027 0.026 0.037 0.034 0.038 0.045 0.042 0.050 48 0.050 <0.004 0.017
<0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001

0.08 0.09 12 0.10 0.06 0.08
0.044 0.061 12 0.061 0.019 0.039

<0.0002 <0.0002 12 <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001
0.006 0.006 12 0.011 <0.004 0.005

0.12 0.17 0.17 0.11 0.081 24 1.2 0.043 0.29
0.28 0.24 0.28 0.49 0.24 0.21 0.28 0.25 0.13 48 2.3 0.13 0.41

0.002 0.002 12 0.003 <0.001 0.002
22 29 12 29 8 19

0.039 0.037 0.041 0.065 0.031 0.042 0.051 0.050 0.046 48 0.16 0.012 0.053
16 13 11 16 14 24 16 6 11

103 69 91 12 103 60 84
186 4 186 124 169

<0.02 <0.02 12 <0.02 <0.02 <0.02
0.000002 0.000003 33 0.000040 <0.000001 0.000006

<0.000001 0.000001 33 0.00010 <0.000001 0.000011

<0.005 <0.005 12 <0.005 <0.005 <0.005
<0.0005 <0.0005 12 <0.0005 <0.0005 <0.0005

2.1 2.3 2.3 2.4 2.5 2.8 3.2 3.8 3.4 48 4.5 1.7 2.7
8.3 8.5 8.6 8.9 8.9 9.3 9.4 9.4 9.2 48 9.4 7.4 8.3

下水 下水 下水 下水 下水 下水 下水 下水 下水 48
9.1 9.0 9.4 9.2 11 8.6 9.0 15 9.3 48 55 5.7 16
6.3 8.0 8.0 10 9.6 13 1.6 15 9.8 48 38 1.6 12

<0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001
<0.0002 <0.0002 12 <0.0002 <0.0002 <0.0002

0.006 0.006 12 0.006 <0.001 0.003
<0.0004 <0.0004 12 <0.0004 <0.0004 <0.0004

<0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01
<0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01
<0.01 <0.01 12 0.10 <0.01 0.01
<0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001
10 10 20 20 20 20 20 20 20 48 50 5 16

<0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001
820 820 820 170 440 64 37 110 56 48 100,000 37 9,700

8 7 11 14 20 26 36 77 4 16

308 296 256 296 217 275 292 293 268 48 308 126 237
14 15 15 12 9.2 8.4 36 22 7.1 14

28 4 30 17 26
5 4 5 3 5

1.6 1.8 1.9 1.8 2.0 2.0 2.2 2.6 2.7 48 3.4 1.3 2.2
0.029 0.033 0.035 0.032 0.039 0.038 0.036 0.037 0.042 48 0.097 0.028 0.049

4.5 4.9 6.1 8.1 24 8.1 2.7 5.4
2.8 5.3 11 6.8 0.5 2.6

12.3 14.1 13.8 14.0 15.9 14.5 36 16.0 7.1 11.1
104 115 119 121 143 133 36 185 84 117

0.057 0.16 12 0.17 0.007 0.056
0.006 0.005 0.017 0.003 0.007 0.005 0.006 0.009 0.007 48 0.10 <0.001 0.015
0.07 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.02 <0.01 <0.01 48 0.12 <0.01 0.04
1.20 0.95 1.10 0.97 0.90 0.65 0.50 0.37 0.56 48 1.22 <0.01 0.72

1.54 1.54 1.52 1.34 1.35 1.16 36 2.12 0.67 1.25
0.07 0.08 0.03 0.02 0.02 0.02 36 0.24 0.01 0.10
0.10 0.088 0.082 0.081 0.096 0.11 36 0.18 0.064 0.10

0.035 0.040 0.042 12 0.072 0.035 0.048
5,900 38,000 12 38,000 600 7,500

平均回数 最高 最低
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ウ 生物試験成績

　伊佐座
採水月日 4/14 5/18 6/22 7/20 8/3 9/7 10/12 11/9 12/7 1/18 2/15 3/15

水温 17.6 19.6 22.5 27.8 30.6 26.7 19.5 15.2 11.2 6.0 6.8 11.8

濁度 8.3 14 27 6.7 6.0 9.5 5.5 7.4 4.3 4.3 4.1 6.5

ｐH値　　 7.9 7.6 7.5 8.0 8.5 8.6 7.6 7.9 7.9 7.9 8.0 8.3

かび臭・アオコ・凝集障害の原因生物

藍藻類 Anabaena 3.8 2.3 1.8 1.4 1.0 4.8 4.4 0.6 0.2

Aphanothece

Chroococcus 5

Lyngbya

Merismopedia 5

Microcystis （群体数） 1.2 1.7 3.8 0.2 1.0 0.1 0.2

Oscillatoria 0.2 0.8 2.0 11 57 5.6 0.9 0.7 0.3 0.2

Phormidium 0.2

ろ過閉塞・凝集障害の原因生物

珪藻類 Asterionella 10 60

Aulacoseira granulata 50 20 15 35 100 350 10 55

Aulacoseira italica 15 5

Fragilaria crotonensis

Nitzschia actinastroides 60 210 20 20

Synedra acus (>150μｍ) 10 30 20 5 5 5 5

Synedra acus (<150μｍ) 10 5

Synedra ulna 10 10 5 160

緑藻類 Closterium 20 5

Spirogyra 10

Staurastrum 15 10

ろ過池を漏出する生物

藍藻類 Microcystis （細胞数）
※1 (190) (210) (290) (25) (90) (10) (10)

珪藻類 Achnanthes 5 5 5 5 5 5

Aulacoseira distans 70 10 15 15 10 25 5 15

Cｙｃlotella ※2 2,800 180 270 790 920 7,500 110 310 80 300 1,000 11,000

Cymbella 10

Diatoma 90 15

Melosira varians 20 5 20 5 15

Navicula 10 35 50 10 20 15 15

Nitzschia 60 60 40 500 440 410 5 20 20 20 20 200

Nitzschia acicularis 20 10 30 15 20 5 5 20 120

Skeletonema 700 5 30 290 5 20 25 10 20

緑藻類 Ankistrodesmus 30 5 30 10

Chlamydomonas ※3 750 95 30 790 120 640 40 140 85 85 95 180

Coelastrum 20 5 60

Dictyosphaerium

Eudorina 5 20 10

Oocystis 5 5 20 60 70 10

Pandorina 30

Scenedesmus 120 35 35 20 95 20 25 50 30 30

Sphaerocystis ※4 10

Tetraedron minimum 5 40

Tetraspora 25 20 5

赤潮・生ぐさ臭の原因となる生物

緑藻類 Volvox

ｸﾘﾌﾟﾄ藻類 Cryptomonas 20 70

黄金藻類 Mallomonas

Synura

Uroglena

渦鞭藻類 Ceratium

Peridinium 10 5 15

ﾕｰｸﾞﾚﾅ藻類 Euglena 40 10 10 60 5 10 10 10

Trachelomonas 15

そ　の　他　の　藍　藻　類 3.2 35 10

そ　の　他　の　珪　藻　類 15 25 5 5

そ　の　他　の　緑　藻　類 80 15 25 670 590 20 25 10 10 30

そ　の　他　の　鞭　藻　類

クロロフィル a　 0.021 0.005 0.012 0.024 0.026 0.079 0.003 0.009 0.003 0.003 0.009 0.060

総　 生　 物 　数　 4,900 550 500 2,400 2,800 10,000 300 710 280 460 1,300 12,000

※1Microcystis （細胞数）は総生物数に含まない。※2Stephanodiscus を含む。※3Carteria を含む。※4Planktosphaeria を含む。
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　猪熊
採水月日 4/14 5/18 6/22 7/20 8/3 9/7 10/12 11/9 12/7 1/18 2/15 3/15

水温 17.9 19.3 22.6 28.3 31.3 26.4 20.0 15.1 10.9 6.1 6.6 10.7

濁度 10 23 28 14 14 9.7 7.6 6.4 7.1 6.5 8.0 16

ｐH値　　 8.4 7.4 7.4 8.9 9.1 8.7 7.7 8.3 8.0 8.2 8.6 9.4

かび臭・アオコ・凝集障害の原因生物

藍藻類 Anabaena 4.2 0.7 1.4 9.3 38 6.8 4.5 2.1

Aphanothece

Chroococcus 5

Lyngbya

Merismopedia 25

Microcystis （群体数） 0.2 0.3 2.2 9.0 2.6 0.5 0.8 0.1

Oscillatoria 5.3 1.4 1.4 21 43 12 1.4

Phormidium 2.9

ろ過閉塞・凝集障害の原因生物

珪藻類 Asterionella 700 10 100 45 55

Aulacoseira granulata 20 30 30 35 1,700 410 40 120 25 35 20

Aulacoseira italica 10 10 80 10

Fragilaria crotonensis 10

Nitzschia actinastroides 5 180 120 15 15 10

Synedra acus (>150μｍ) 5 95 55 110 20 5 25

Synedra acus (<150μｍ) 80

Synedra ulna 10 150

緑藻類 Closterium 10 5

Spirogyra

Staurastrum 40

ろ過池を漏出する生物

藍藻類 Microcystis （細胞数）
※1 (5) (40) (1,200) (210) (45) (40) (5)

珪藻類 Achnanthes 10 5 10 5

Aulacoseira distans 80 10 15 20 30 90 40 20 15 20

Cｙｃlotella ※2 10,000 85 400 660 550 2,300 230 3,600 800 2,000 5,400 37,000

Cymbella 5

Diatoma

Melosira varians 40 10 30 40

Navicula 20 35 15 35 30 30 5 15 10 15

Nitzschia 120 55 15 890 250 330 35 40 45 25 60 250

Nitzschia acicularis 70 5 45 30 15 10 10 20 120 150

Skeletonema 5,500 15 20 90 10 250 480 10 10

緑藻類 Ankistrodesmus 30 5 15 5 15

Chlamydomonas ※3 720 150 55 1,400 310 250 140 450 100 90 130 330

Coelastrum 60 110 45

Dictyosphaerium 30 5 10

Eudorina 45 130 5

Oocystis 20 75 140 80 10 5 5 5

Pandorina 20 70

Scenedesmus 300 35 25 30 360 150 90 50 40 10 5 30

Sphaerocystis ※4

Tetraedron minimum 10 5

Tetraspora 5 15 10 5

赤潮・生ぐさ臭の原因となる生物

緑藻類 Volvox

ｸﾘﾌﾟﾄ藻類 Cryptomonas 160 10 20

黄金藻類 Mallomonas 15 5 5

Synura

Uroglena

渦鞭藻類 Ceratium

Peridinium 5

ﾕｰｸﾞﾚﾅ藻類 Euglena 60 5 15

Trachelomonas 60 5 5

そ　の　他　の　藍　藻　類 10 43 5 95

そ　の　他　の　珪　藻　類 75 75

そ　の　他　の　緑　藻　類 170 45 25 110 4,000 460 5 25 10 40 45

そ　の　他　の　鞭　藻　類 380

クロロフィル a　 0.056 0.007 0.010 0.17 0.071 0.070 0.01 0.035 0.012 0.018 0.057 0.16

総　 生　 物 　数　 19,000 640 600 3,500 8,200 4,400 690 4,900 1,700 2,400 5,900 38,000

※1Microcystis （細胞数）は総生物数に含まない。※2Stephanodiscus を含む。※3Carteria を含む。※4Planktosphaeria を含む。
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エ 藍藻類試験

　伊佐座
採水月日 4/6 4/13 4/20 4/27 5/11 5/18 5/25 6/1 6/8 6/15 6/22

採水時刻 10:18 9:25 10:41 10:40 10:55 10:10 11:15 11:00 10:55 10:40 9:20

水温 17.3 17.6 18.5 19.7 18.0 19.6 24.4 23.5 22.9 26.9 22.5

pH値 7.9 7.9 7.9 7.7 7.6 7.6 8.5 8.2 8.1 8.9 7.5

臭気 下水 下水 下水 下水 下水 下水 下水 下水 下水 藻・下水 下水

臭気強度 7 7 7 10 10 7 10 20 50 50 10

ジェオスミン 0.000006 0.000003 0.000003 0.000002 0.000002 0.000002 0.000001 0.000003 0.000007 0.000025 0.000003

2-MIB       0.000002 0.000001 0.000002 0.000001 0.000001 0.000001 <0.000001 0.000002 0.000001 0.000003 0.000001

Oscillatoria tenuis

その他のOscillatoria 0.3 0.2 1.1 2.7 0.3 0.8

Anabaena macrospora 0.4 13

Anabaena flos-aquae 3.8 0.6 0.1 0.5

Anabaena spiroides 0.3 3.5

その他のAnabaena 7.0 1.8 0.3 0.6 0.2 2.9 1.8

Phormidium tenue 0.6 0.6 2.0 6.5 22 21

Microcystis aeruginosa 0.1 0.1 0.1 3.6

（細胞数） (12) (5) (5) (300)

Microcystis wesenbergii 0.4

（細胞数） (40)

合計 7.3 4.0 2.4 3.4 0.4 2.3 2.3 7.1 23 44 2.6

採水月日 6/29 7/6 7/13 7/20 7/27 8/3 8/8 8/17 8/24 8/31 9/7

採水時刻 10:40 10:30 11:15 9:10 10:58 9:05 10:10 12:05 11:11 10:30 9:00

水温 20.5 28.6 24.3 27.8 28.7 30.6 31.8 31.0 31.1 24.5 26.7

pH値 7.5 7.7 7.5 8.0 8.2 8.5 8.4 8.2 8.9 7.8 8.6

臭気 下水 下水 下水 下水 下水 下水 下水 下水 下水（カビ） 下水（カビ） 下水

臭気強度 7 7 10 10 50 20 20 20 20(10) 20(10) 20

ジェオスミン 0.000003 0.000004 0.000004 0.000003 0.000006 0.000004 0.000004 0.000002 0.000006 0.000002 0.000002

2-MIB       0.000001 0.000001 0.000002 0.000005 0.000005 0.000005 0.000007 0.000007 0.000032 0.000008 0.000011

Oscillatoria tenuis 0.4 1.2 2.9 4.6 0.3 0.5

その他のOscillatoria 0.5 2.0 10 0.7 9.8 14 1.3 57

Anabaena macrospora 1.0 3.4 0.7 1.0 0.3 1.8 1.8

Anabaena flos-aquae 0.2 0.4 0.1 7.6 0.3 0.4

Anabaena spiroides 0.1 0.4 2.0 1.4 3.3 0.6

その他のAnabaena 0.7 0.4 1.3 5.0 13 41 2.5 2.0

Phormidium tenue 0.2 4.0 0.4

Microcystis aeruginosa 0.4 0.9 0.4 0.9 0.8 0.8 2.5 2.4 5.4 1.1 3.4

（細胞数） (25) (25) (150) (75) (85) (110) (410) (360) (470) (190) (280)

Microcystis wesenbergii 0.1 0.3 0.1 0.9 0.7 0.6 5.1 0.1 0.4

（細胞数） (10) (110) (10) (95) (70) (30) (270) (20) (10)

合計 2.7 5.1 4.9 4.6 5.3 14 10 32 80 6.0 66

採水月日 9/14 9/28 10/6 10/12 10/19 10/26

採水時刻 10:50 11:00 10:30 9:10 11:35 10:35

水温 24.0 25.0 23.9 19.5 22.6 19.8

pH値 7.6 7.5 7.5 7.6 7.7 7.8

臭気 下水 カビ（下水） 下水 下水 下水（カビ） 下水

臭気強度 10 10(7) 20 10 10(7) 7

ジェオスミン 0.000003 0.000008 0.000003 0.000003 0.000002 0.000002

2-MIB       0.000012 0.000009 0.000002 0.000003 0.000014 0.000005

Oscillatoria tenuis 0.7 0.9 2.7 3.5 0.3

その他のOscillatoria 2.9 11 6.2 2.9 0.6

Anabaena macrospora 2.2 0.5 0.5

Anabaena flos-aquae 0.3 2.7

Anabaena spiroides 0.1

その他のAnabaena 1.1 1.4 3.4 4.3 6.6 4.1

Phormidium tenue 0.2

Microcystis aeruginosa 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2

（細胞数） (30) (5) (5) (25) (15) (15)

Microcystis wesenbergii 0.2 0.1 0.1

（細胞数） (15) (10) (5)

合計 5.1 16 10 10 12 7.3
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　猪熊
採水月日 4/6 4/13 4/20 4/27 5/11 5/18 5/25 6/1 6/8 6/15 6/22

採水時刻 10:41 9:40 10:25 10:30 10:35 9:40 11:00 10:45 11:10 10:30 9:00

水温 18.3 17.9 18.8 19.2 18.2 19.3 24.0 24.0 23.7 26.7 22.6

pH値 9.0 8.4 9.2 7.7 7.8 7.4 9.1 8.9 9.4 9.0 7.4

臭気 下水･藻 下水 下水・藻 下水 下水 下水 下水 下水 下水 藻・下水 下水

臭気強度 7 7 10 7 10 7 10 20 50 30 10

ジェオスミン 0.000003 0.000003 0.000003 0.000002 0.000002 0.000003 <0.000001 0.000002 0.000013 0.000040 0.000003

2-MIB       0.000003 0.000003 0.000006 0.000002 0.000001 0.000002 <0.000001 0.000003 0.000004 0.000006 0.000001

Oscillatoria tenuis 0.4

その他のOscillatoria 5.3 8.0 10 0.4 0.5 1.4

Anabaena macrospora 0.4 0.5 6.0 18 0.4

Anabaena flos-aquae 0.2 3.8 7.3 0.2 0.2 7.7 1.1 13 11 0.3

Anabaena spiroides 0.7 2.6

その他のAnabaena 0.4 0.4 0.3 3.0 0.1 2.1 3.6 0.7

Phormidium tenue 2.9 2.9 2.6 1.0 23 28 17

Microcystis aeruginosa 0.1 0.2 0.3 0.8 2.4 0.3

（細胞数） (8) (5) (15) (65) (160) (40)

Microcystis wesenbergii 0.6

（細胞数） (50)

合計 0.7 12 18 13 0.2 0.9 13 24 51 56 3.1

採水月日 6/29 7/6 7/13 7/20 7/27 8/3 8/8 8/17 8/24 8/31 9/7

採水時刻 10:25 10:05 10:55 9:30 10:45 9:25 10:25 11:50 10:54 10:00 9:45

水温 20.7 28.2 24.9 28.3 29.4 31.3 30.9 31.0 30.6 24.1 26.4

pH値 7.5 7.8 7.4 8.9 8.7 9.1 8.6 8.7 8.2 7.9 8.7

臭気 下水 下水 下水 下水 下水 下水 下水・カビ カビ カビ 下水（カビ） 下水

臭気強度 7 10 20 50 20 50 20 20 20 20(10) 20

ジェオスミン 0.000003 0.000009 0.000003 0.000011 0.000007 0.000012 0.000006 0.000017 0.000014 0.000003 0.000003

2-MIB       0.000001 0.000001 0.000004 <0.000001 0.000013 0.000029 0.000016 0.000055 0.00010 0.000003 0.000011

Oscillatoria tenuis 2.0 5.5 1.9 11 5.2 3.5

その他のOscillatoria 0.2 1.2 1.4 15 1.3 4.2 16 1.9 39

Anabaena macrospora 1.1 1.5 8.7 1.5 10 8.6 9.0 0.9 1.8

Anabaena flos-aquae 0.9 2.6 4.7 13 0.4 0.9

Anabaena spiroides 0.1 0.7 0.5 0.6 0.5 8.0 1.9

その他のAnabaena 0.9 0.2 2.1 1.0 17 30 21 7.0 0.5 5.0

Phormidium tenue 0.2 0.2 42

Microcystis aeruginosa 0.1 1.7 0.1 2.0 2.1 8.6 27 13 5.8 1.5 1.8

（細胞数） (10) (90) (5) (180) (240) (1,100) (3,200) (1,400) (510) (380) (170)

Microcystis wesenbergii 0.2 0.2 0.2 0.4 7.0 2.8 4.1 0.8

（細胞数） (15) (70) (45) (120) (750) (240) (230) (40)

合計 3.7 4.3 3.9 13 49 67 81 76 39 4.8 52

採水月日 9/14 9/28 10/6 10/12 10/19 10/26

採水時刻 10:40 10:47 10:50 9:30 11:25 10:21

水温 23.9 25.9 23.9 20.0 21.9 19.9

pH値 7.5 7.6 7.6 7.7 7.9 8.0

臭気 下水・カビ 下水・カビ 下水 下水 下水 カビ（下水）

臭気強度 10 10 10 10 10 20(10)

ジェオスミン 0.000003 0.000009 0.000002 0.000002 0.000002 0.000003

2-MIB       0.000003 0.000007 0.000005 0.000006 0.000007 0.000052

Oscillatoria tenuis 1.5 1.1 2.7 3.4 8.6

その他のOscillatoria 1.3 12 5.5 9.7 1.9

Anabaena macrospora 1.8 0.4 1.6

Anabaena flos-aquae 0.4 0.9

Anabaena spiroides 1.3 0.5

その他のAnabaena 1.1 2.0 2.8 4.1 5.5 8.1

Phormidium tenue

Microcystis aeruginosa 0.5 0.8 0.2 0.4 0.3 0.8

（細胞数） (45) (50) (15) (35) (55) (90)

Microcystis wesenbergii 0.1 0.6 0.1 0.1 0.7

（細胞数） (5) (40) (10) (10) (55)

合計 3.0 20 9.7 17 13 20
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(2) 紫 川 

紫川は福智山を源とした響灘に注ぐ市内最大の二級河川で、流域面積103km
2、流路延長約22km

である。上流域は農地、山地で農業用水等に利用されており､中流域は住宅地、下流域は市街地とな

っている。水質は、昭和40年代から宅地開発が進んだ影響で汚濁が進行したが、昭和50年代に入っ

て公共下水道が普及し急激に改善された。  
ア 水質概況 

調査地点は、河口から3km上流の篠崎橋と、葛牧（葛牧取水場より井手浦浄水場へ送水したもの）

で、それぞれ月1回及び年4回行った水質調査の結果は、昨年度と同様良好であった。         

東

谷

川

合馬川 志

井

川

流 域
ます渕貯水池

道原貯水池

福智山

紫

川

篠崎橋

調査地点

葛 牧

取水場

井手浦

浄水場

葛 牧

響 灘

 
紫川調査地点 

- 23 -



イ 水質試験成績

　篠崎橋
採水月日 4/13 5/18 6/22 7/20 8/3 9/7 10/11 11/9 12/7 1/18 2/15 3/15

採水時刻 11:10 10:20 10:20 12:00 10:30 10:27 12:15 10:25 10:40 11:21 11:00 10:05

前日天候 晴 晴 雨 晴 晴 晴 晴 雨 晴 晴 曇 曇/雨

当日天候 晴/雨 晴 雨 晴 晴 曇 曇 曇 晴 晴 晴 曇

水温 15.1 16.9 20.9 25.6 27.4 25.4 19.6 15.1 10.5 7.7 9.0 11.4 12 27.4 7.7 17.1

一般細菌

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.005 0.006 12 0.006 <0.004 <0.004

シアン化物イオン及び塩化シアン

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物 0.18 0.90 1.0 0.05 0.04 0.07 0.05 0.07 0.03 0.03 0.02 0.14 12 1.0 0.02 0.22

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物 0.014 0.054 0.056 0.005 0.017 0.009 0.004 0.005 0.003 0.006 0.010 0.012 12 0.056 0.003 0.016

塩化物イオン 9 8 4 7 8 8 7 8 8 9 9 9 12 9 4 8

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

陰イオン界面活性剤

非イオン界面活性剤

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.8 1.2 2.9 1.0 1.4 1.3 0.9 1.1 1.2 0.8 0.8 1.0 12 2.9 0.8 1.2

pＨ値 8.2 7.8 8.0 8.6 8.2 8.0 8.5 8.1 8.1 8.1 7.9 7.9 12 8.6 7.8 8.1

臭気 藻 藻 下水・土 藻 藻 藻 藻・カビ 藻 藻 藻 藻 藻 12

色度 5.0 15 38 4.3 4.5 4.8 3.3 4.6 2.7 2.6 2.2 4.1 12 38 2.2 7.6

濁度 3.6 22 26 2.4 1.4 1.9 1.4 2.4 1.2 0.9 1.1 3.2 12 26 0.9 5.6

アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

農薬類 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 7 <0.01 <0.01 <0.01

臭気強度(TON) 3 3 7 4 4 10 3 7 5 4 3 4 12 10 3 5

大腸菌群

浮遊物質(懸濁物質) 4 27 51 3 2 4 2 2 <1 <1 <1 3 12 51 <1 8

アルカリ度

電気伝導率 208 176 118 197 204 204 181 194 193 197 199 203 12 208 118 190

溶性ケイ酸 12 14 9.0 12 13 14 14 13 12 16 14 11 12 16 9.0 13

溶存性有機炭素(DOC) 0.8 0.9 2.7 1.0 1.3 1.2 0.9 1.1 0.9 0.7 0.7 0.9 12 2.7 0.7 1.1

紫外線吸光度(E260) 0.016 0.022 0.062 0.019 0.023 0.026 0.019 0.019 0.015 0.012 0.011 0.015 12 0.062 0.011 0.022

生物化学的酸素要求量(BOD) 1.0 0.9 1.9 0.7 0.5 0.6 0.5 欠測 0.9 0.3 0.8 0.6 11 1.9 0.3 0.8

溶存酸素(DO) 10.8 10.0 9.9 9.2 9.1 8.9 10.1 10.9 12.2 12.8 12.1 11.5 12 12.8 8.9 10.6

溶存酸素飽和割合DO(%) 108 103 110 115 115 109 110 108 109 107 104 106 12 115 103 109

クロロフィルａ

溶存マンガン 0.005 0.007 0.003 0.003 0.008 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.007 12 0.008 0.003 0.004

アンモニア態窒素 <0.01 0.02 0.02 0.01 <0.01 0.02 <0.01 0.03 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 12 0.03 <0.01 <0.01

硝酸態窒素 0.98 1.06 0.70 0.74 0.41 0.67 0.88 0.87 0.89 0.96 1.04 0.77 12 1.06 0.41 0.83

総窒素(全窒素) 1.03 1.24 1.01 0.75 0.49 0.73 0.98 0.93 0.91 0.99 1.06 0.87 12 1.24 0.49 0.92

リン酸イオン 0.02 0.06 0.14 0.04 0.02 0.05 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 12 0.14 0.02 0.04

総リン(全リン) 0.011 0.045 0.092 0.023 0.017 0.030 0.017 0.018 0.013 0.013 0.012 0.018 12 0.092 0.011 0.026

総生物数

最低 平均

管
理
目
標

そ
の
他

回数 最高

水
質
基
準
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(３) 山国川 

山国川は英彦山を源とし、周防灘に注ぐ一級河川である。流域は福岡、大分の2県3市3町にまたがり流域

面積 540km2、流路延長 56km、流域人口は約3万6千人である。本市では山国川上流部の山移川に造られ

た耶馬渓ダムの放流水を、下流の平成大堰直上の左岸に位置する垂水取水場で取水している。 

 

ア 水質概況 

調査地点は、垂水取水場及び耶馬渓貯水池の2地点で、垂水取水場取水口で月1回、耶馬渓貯水池で

年4回の水質試験を行った。その結果、カビ臭物質のジェオスミンが、垂水取水場で0.000029mg/L（10月11

日）、耶馬溪貯水池で0.00018mg/L（10月11日）と比較的高い濃度で検出された。その他の項目については、

年間を通して問題はみられなかった。  
耶馬渓ダム

中津市

英彦山

源流

流 域

友
枝
川

山
移
川

山
国
川

垂 水

調査地点

周防灘

山国川調査地点 

耶馬溪貯水池 
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イ 水質試験成績

　垂水

採水月日 4/12 5/17 6/21 7/19 8/2 9/6 10/11 11/8 12/6 1/17 2/14 3/14

採水時刻 12:55 10:00 9:50 10:00 10:06 10:14 9:40 9:50 9:58 9:50 9:55 10:00

当日天候 晴/雨 晴 雨 晴 晴 曇 曇 曇 晴 晴 晴 曇

水温 16.2 17.2 19.0 26.3 30.8 26.4 19.6 14.4 10.8 5.5 5.1 10.3 12 30.8 5.1 16.8

一般細菌 440 3,800 2,600 23,000 930 5,600 2,500 1,500 1,200 1,100 820 750 12 23,000 440 3,700

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.004 0.005 12 0.005 <0.004 <0.004

鉄及びその化合物 0.07 0.39 0.66 0.10 0.05 0.07 0.07 0.07 0.06 0.08 0.05 0.10 12 0.66 0.05 0.15

マンガン及びその化合物 0.006 0.018 0.055 0.009 0.013 0.014 0.005 0.007 0.004 0.006 0.007 0.015 12 0.055 0.004 0.013

塩化物イオン 4 5 5 4 6 5 3 4 5 4 6 5 12 6 3 5

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

ジェオスミン 0.000001 0.000002 0.000003 0.000002 0.000002 0.000002 0.000029 7 0.000029 0.000001 0.000006

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000002 0.000001 7 0.000002 <0.000001 0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.3 3.0 3.0 1.7 2.9 2.4 1.8 1.4 1.4 1.2 1.4 1.3 12 3.0 1.2 1.9

ｐＨ値 8.1 7.7 7.3 7.8 9.3 8.9 7.5 7.4 7.7 7.5 7.5 7.7 12 9.3 7.3 7.9

臭気 藻 藻 藻・土 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 下水 12

色度 5.1 24 35 7.2 7.1 8.1 7.1 5.2 5.1 4.5 3.4 3.8 12 35 3.4 9.6

濁度 2.2 12 30 2.8 4.7 4.7 2.3 2.3 1.6 3.0 1.1 3.0 12 30 1.1 5.8

農薬 <0.01 0.08 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 7 0.08 <0.01 0.01

臭気強度(TON) 4 5 7 7 7 10 7 2 5 7 5 3 12 10 2 6

大腸菌群 820 15,000 15,000 4,600 1,300 2,600 4,100 2,000 1,500 1,400 1,100 870 12 15,000 820 4,200

浮遊物質(懸濁物質) 2 8 51 2 7 5 2 2 1 4 <1 4 12 51 <1 7

アルカリ度

電気伝導率 69 73 56 76 105 104 72 86 82 80 81 88 12 105 56 81

溶性ケイ酸 22 23 21 21 19 19 22 24 21 32 25 22 12 32 19 23

溶存性有機炭素(DOC) 1.3 2.7 2.3 1.6 2.2 2.0 1.6 1.4 1.3 1.1 1.3 1.3 12 2.7 1.1 1.7

紫外線吸光度(E260) 0.031 0.076 0.087 0.044 0.047 0.046 0.043 0.030 0.030 0.024 0.023 0.020 12 0.087 0.020 0.042

生物化学的酸素要求量(BOD) 0.9 0.9 0.9 1.1 1.9 1.5 0.4 欠測 0.6 0.5 0.9 0.6 11 1.9 0.4 0.9

溶存酸素(DO) 11.1 10.2 10.3 8.4 10.6 10.0 9.6 9.9 11.1 10.9 9.6 11.1 12 11.1 8.4 10.2

溶存酸素飽和割合(DO%) 113 105 111 105 119 122 105 102 101 86 114 99 12 122 86 107

クロロフィルａ 0.002 0.004 0.003 0.005 0.025 0.039 0.003 0.001 <0.001 0.003 <0.001 0.002 12 0.039 <0.001 0.007

溶存マンガン 0.002 0.005 <0.001 0.003 0.011 <0.001 0.003 <0.001 0.004 0.003 0.004 0.005 12 0.011 <0.001 0.003

アンモニア態窒素 <0.01 0.01 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 0.02 <0.01 0.01 0.02 12 0.03 <0.01 <0.01

硝酸態窒素 0.38 0.54 0.58 0.29 0.03 0.10 0.38 0.35 0.41 0.36 0.39 0.31 12 0.58 0.03 0.34

総窒素(全窒素) 0.50 0.86 0.80 0.40 0.35 0.40 0.51 0.44 0.46 0.47 0.44 0.40 12 0.86 0.35 0.50

リン酸イオン 0.02 0.08 0.05 0.03 <0.01 <0.01 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.03 12 0.08 <0.01 0.03

総リン(全リン) 0.010 0.050 0.070 0.021 0.029 0.030 0.008 0.017 0.014 0.016 0.010 0.023 12 0.070 0.008 0.025

総生物数 280 190 150 740 2,300 3,300 130 75 85 110 180 360 12 3,300 75 660

最低 平均

そ
の
他

水
質
基
準

管
理
目
標

回数 最高
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採水月日 4/12 7/19 10/11 1/17 採水月日 4/12 7/19 10/11 1/17 平均

採水時刻 11:30 10:55 10:30 10:45 アンチモン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

前日天候 曇/晴 晴 晴 曇/雪 ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

当日天候 晴 晴 曇 晴 ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

水温 17.1 29.9 22.4 9.2 19.7 1,2-ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

一般細菌 62 110 610 130 230 トルエン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

大腸菌  8  1  9  17  9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

カドミウム及びその化合物 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 農薬類 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 遊離炭酸

セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,1,1-トリクロロエタン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 メチル-t-ブチルエーテル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 臭気強度(TON) 5 5 5 10 6

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,1-ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 0.017 0.004 大腸菌群 270 260 >2,400 440 840

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 浮遊物質 2 2 3 <1 2

フッ素及びその化合物 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 アルカリ度

ホウ素及びその化合物 0.005 <0.004 0.004 0.005 <0.004 電気伝導率 53 42 47 54 49

四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 溶性ケイ酸 23 16 19 32 23

1,4-ジオキサン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 硫酸イオン

カルシウムイオン 4 3 5 4 4

マグネシウムイオン 1 1 1 1 1

ジクロロメタン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 溶存性有機炭素(DOC) 2.8 3.1 3.0 2.1 2.8

テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 紫外線吸光度(E260) 0.081 0.093 0.085 0.057 0.079

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 化学的酸素要求量(COD) 4.1 5.4 5.1 2.8 4.4

ベンゼン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 溶存酸素(DO) 10.6 11.3 9.9 9.0 10.2

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 溶存酸素飽和割合(DO％) 108 145 113 78 111

アルミニウム及びその化合物 0.21 0.18 0.13 0.087 0.15 クロロフィルａ 0.006 0.012 0.015 0.002 0.009

鉄及びその化合物 0.11 <0.01 0.07 0.08 0.07 溶存マンガン 0.002 <0.001 0.001 0.003 0.002

銅及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 アンモニア態窒素 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01

ナトリウム及びその化合物 5 4 4 5 5 硝酸態窒素 0.29 <0.01 0.31 0.36 0.24

マンガン及びその化合物 0.011 0.003 0.007 0.025 0.012 総窒素(全窒素) 0.55 0.37 0.46 0.50 0.47

塩化物イオン 4 2 3 3 3 リン酸イオン <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.01

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 15 11 17 16 15 総リン(全リン) 0.011 0.022 0.013 0.009 0.014

蒸発残留物 60 38 46 44 47 総生物数 690 1,700 980 180 890

陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

ジェオスミン 0.000004 0.000008 0.00018 0.000002 0.000049

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 <0.000001

非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

フェノール類 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3.0 3.4 3.8 2.2 3.1

pＨ値 8.0 9.3 7.8 7.2 8.1

臭気 藻 藻 藻 藻

色度 12 12 14 8.8 12

濁度 3.4 4.0 3.3 2.0 3.2

<0.001

そ
の
他

管
理
目
標

　耶馬溪貯水池

平均

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001

水
質
基
準
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ウ 生物試験成績

　垂水
採水月日 4/13 5/18 6/22 7/20 8/3 9/7 10/12 11/9 12/7 1/18 2/15 3/15

水温 16.2 17.2 19.0 26.3 30.8 26.4 19.6 14.4 10.8 5.5 5.1 10.3

濁度 2.2 12 30 2.8 4.7 4.7 2.3 2.3 1.6 3.0 1.1 3.0

ｐH値　　 8.1 7.7 7.3 7.8 9.3 8.9 7.5 7.4 7.7 7.5 7.5 7.7

かび臭・アオコ・凝集障害の原因生物

藍藻類 Anabaena 0.1 0.3 0.5 1.4 16 0.3

Aphanothece

Chroococcus

Lyngbya

Merismopedia 20 5

Microcystis  （群体数） 0.7 1.2 1.0

Oscillatoria 1.0 2.1 1.1

Phormidium

ろ過閉塞・凝集障害の原因生物

珪藻類 Asterionella 35 25 20 45 120

Aulacoseira granulata 10 580 960 1,600 25 20 10

Aulacoseira italica

Fragilaria crotonensis 10 15

Nitzschia actinastroides

Synedra acus (>150μｍ) 20 5

Synedra acus  (<150μｍ)

Synedra ulna 10 10 5

緑藻類 Closterium 5

Spirogyra

Staurastrum 5 15

ろ過池を漏出する生物

藍藻類 Microcystis （細胞数）
※1 (120) (75) (60)

珪藻類 Achnanthes 5 5 5 15 10 10 5 10

Aulacoseira distans

Cｙｃlotella ※2 15 10 5 460 440 15 10 25 10 15 75

Cymbella 5 10 5 10 5 10

Diatoma 5 10

Melosira varians 45 5 10 20 20

Navicula 75 55 35 5 15 10 10 10 15 15 10

Nitzschia 70 45 15 5 410 140 20 10 40 30 100

Nitzschia acicularis 5

Skeletonema 5 40 5 5

緑藻類 Ankistrodesmus

Chlamydomonas ※3 5 20 90 200 480 15 20 10 40 15

Coelastrum 5 25 20

Dictyosphaerium 15

Eudorina 5 10

Oocystis 20 5 40 5

Pandorina

Scenedesmus 5 10 35 75 10 5

Sphaerocystis ※4

Tetraedron minimum 10 25

Tetraspora

赤潮・生ぐさ臭の原因となる生物

緑藻類 Volvox

ｸﾘﾌﾟﾄ藻類 Cryptomonas

黄金藻類 Mallomonas

Synura

Uroglena

渦鞭藻類 Ceratium

Peridinium

ﾕｰｸﾞﾚﾅ藻類 Euglena

Trachelomonas

そ　の　他　の　藍　藻　類 5 50

そ　の　他　の　珪　藻　類 20 5 5 15 10 10

そ　の　他　の　緑　藻　類 85 340

そ　の　他　の　鞭　藻　類

クロロフィル a　 0.002 0.004 0.003 0.005 0.025 0.039 0.003 0.001 <0.001 0.003 <0.001 0.002

総　 生　 物 　数　 280 190 150 740 2,300 3,300 130 75 85 110 180 360

※1Microcystis （細胞数）は総生物数に含まない。※2Stephanodiscus を含む。※3Carteria を含む。※4Planktosphaeria を含む。
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　耶馬渓貯水池
採水月日 4/13 7/20 10/12 1/18

水深 0 0 0 0

水温 17.1 29.9 22.4 9.2

濁度 3.4 4.0 3.3 2.0

ｐH値　　 8.0 9.3 7.8 7.2

かび臭・アオコ・凝集障害の原因生物

藍藻類 Anabaena 22 350 0.6

Aphanothece

Chroococcus

Lyngbya

Merismopedia

Microcystis （群体数） 7.4 24

Oscillatoria

Phormidium

ろ過閉塞・凝集障害の原因生物

珪藻類 Asterionella 600 90

Aulacoseira granulata 150 150 5

Aulacoseira italica

Fragilaria crotonensis 260

Nitzschia actinastroides

Synedra acus (>150μｍ) 5

Synedra acus (<150μｍ)

Synedra ulna

緑藻類 Closterium 5

Spirogyra

Staurastrum 10 20

ろ過池を漏出する生物

藍藻類 Microcystis （細胞数）
※1 (920) (2,200)

珪藻類 Achnanthes

Aulacoseira distans 5 35

Cｙｃlotella ※2 75 1,100 180 50

Cymbella

Diatoma

Melosira varians

Navicula 5 5

Nitzschia 5

Nitzschia acicularis

Skeletonema

緑藻類 Ankistrodesmus

Chlamydomonas ※3 60 50 10

Coelastrum 5

Dictyosphaerium

Eudorina 50

Oocystis 15

Pandorina

Scenedesmus 15 65

Sphaerocystis ※4

Tetraedron minimum

Tetraspora

赤潮・生ぐさ臭の原因となる生物

緑藻類 Volvox

ｸﾘﾌﾟﾄ藻類 Cryptomonas 20 20

黄金藻類 Mallomonas

Synura

Uroglena

渦鞭藻類 Ceratium 10 5

Peridinium

ﾕｰｸﾞﾚﾅ藻類 Euglena

Trachelomonas

そ　の　他　の　藍　藻　類 20

そ　の　他　の　珪　藻　類 5

そ　の　他　の　緑　藻　類 50

そ　の　他　の　鞭　藻　類

クロロフィル a　 0.006 0.012 0.015 0.002

総　 生　 物 　数　 690 1,700 980 180

※1Microcystis （細胞数）は総生物数に含まない。※2Stephanodiscus を含む。※3Carteria を含む。※4Planktosphaeria を含む。
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2.  全項目試験成績

　遠賀川(伊佐座)
採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 平均

採水時刻 10:10 9:05 9:00 9:00 ジェオスミン 0.000002 0.000004 0.000002 0.000002 0.000003

前日天候 晴 晴 雨 曇 2-メチルイソボルネオール 0.000001 0.000005 0.000003 <0.000001 0.000002

当日天候 晴 晴 曇 晴 非イオン界面活性剤 0.008 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

水温 19.6 30.6 15.2 6.8 18.1 フェノール類 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

一般細菌 30,000 6,100 4,000 2,300 11,000 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 2.8 2.8 1.6 1.9 2.3

大腸菌 2,000 6 170 12 550 pＨ値 7.6 8.5 7.9 8.0 8.0

カドミウム及びその化合物 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 味

水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 臭気 下水 下水 下水 下水

セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 色度 24 14 10 7.6 14

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 濁度 14 6.0 7.4 4.1 7.9

ヒ素及びその化合物 0.001 0.002 <0.001 <0.001 <0.001 アンチモン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

亜硝酸態窒素 0.010 <0.004 0.008 0.034 0.013 ニッケル及びその化合物 0.002 0.001 0.002 0.003 0.002

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,2-ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.91 0.01 0.87 1.18 0.74 トルエン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

フッ素及びその化合物 0.06 0.10 0.08 0.08 0.08 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

ホウ素及びその化合物 0.031 0.050 0.039 0.047 0.042 ジクロロアセトニトリル

四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 抱水クロラール

1,4-ジオキサン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 農薬類 0.05 0.04 <0.01 <0.01 0.02

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 残留塩素

ジクロロメタン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 遊離炭酸

テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,1,1-トリクロロエタン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 メチル-t-ブチルエーテル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ベンゼン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 臭気強度(TON) 7 20 10 10 12

塩素酸 腐食性(ランゲリア指数)

クロロ酢酸 従属栄養細菌

クロロホルム 1,1-ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ジクロロ酢酸 大腸菌群 20,000 1,600 2,000 1,100 6,200

ジブロモクロロメタン アルカリ度

臭素酸 電気伝導率 185 278 275 292 258

総トリハロメタン 硫酸イオン

トリクロロ酢酸 カルシウムイオン 22 30 30 31 28

ブロモジクロロメタン マグネシウムイオン 4 5 5 6 5

ブロモホルム 紫外線吸光度(E260) 0.076 0.055 0.030 0.031 0.048

ホルムアルデヒド アンモニア態窒素 0.07 0.06 0.06 0.14 0.08

亜鉛及びその化合物 0.006 <0.004 0.005 0.006 0.004 硝酸態窒素 0.90 0.01 0.86 1.15 0.73

アルミニウム及びその化合物 0.84 0.14 0.17 0.13 0.32

鉄及びその化合物 0.72 0.19 0.34 0.30 0.39

銅及びその化合物 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001

ナトリウム及びその化合物 13 23 24 25 21

マンガン及びその化合物 0.085 0.045 0.034 0.068 0.058

塩化物イオン 8 11 12 16 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 69 96 96 100 90

蒸発残留物 138 192 188 204 181

陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

水
質
基
準

水
質
基
準

平均

管
理
目
標

そ
の
他
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　遠賀川(猪熊)
採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 平均

採水時刻 9:40 9:25 9:20 9:20 ジェオスミン 0.000003 0.000012 0.000002 0.000002 0.000005

前日天候 晴 晴 雨 曇 2-メチルイソボルネオール 0.000002 0.000029 0.000014 <0.000001 0.000011

当日天候 晴 晴 曇 晴 非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

水温 19.3 31.3 15.1 6.6 18.1 フェノール類 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

一般細菌 28,000 2,900 800 1,900 8,400 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3.3 3.5 1.7 2.3 2.7

大腸菌 870 <1 3 11 220 pＨ値 7.4 9.1 8.3 8.6 8.4

カドミウム及びその化合物 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 味

水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 臭気 下水 下水 下水 下水

セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 色度 36 22 7.0 9.4 19

鉛及びその化合物 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 濁度 23 14 6.4 8.0 13

ヒ素及びその化合物 0.001 0.002 <0.001 <0.001 <0.001 アンチモン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

亜硝酸態窒素 0.010 <0.004 0.007 0.026 0.011 ニッケル及びその化合物 0.002 <0.001 0.003 0.006 0.003

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,2-ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.83 <0.01 0.91 1.13 0.72 トルエン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

フッ素及びその化合物 0.06 0.10 0.08 0.08 0.08 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

ホウ素及びその化合物 0.024 0.045 0.041 0.044 0.039 ジクロロアセトニトリル

四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 抱水クロラール

1,4-ジオキサン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 農薬類 0.10 0.03 <0.01 <0.01 0.03

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 残留塩素

ジクロロメタン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 遊離炭酸

テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,1,1-トリクロロエタン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 メチル-t-ブチルエーテル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ベンゼン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 臭気強度(TON) 7 50 10 20 22

塩素酸 腐食性(ランゲリア指数)

クロロ酢酸 従属栄養細菌

クロロホルム 1,1-ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ジクロロ酢酸 大腸菌群 >24,000 820 280 820 6,500

ジブロモクロロメタン アルカリ度

臭素酸 電気伝導率 144 242 275 256 229

総トリハロメタン 硫酸イオン

トリクロロ酢酸 カルシウムイオン 17 27 30 28 26

ブロモジクロロメタン マグネシウムイオン 3 5 5 5 5

ブロモホルム 紫外線吸光度(E260) 0.097 0.065 0.029 0.035 0.057

ホルムアルデヒド アンモニア態窒素 0.10 <0.01 0.02 0.01 0.03

亜鉛及びその化合物 0.007 0.007 0.005 0.006 0.006 硝酸態窒素 0.82 <0.01 0.90 1.10 0.71

アルミニウム及びその化合物 1.2 0.32 0.094 0.17 0.45

鉄及びその化合物 0.91 0.15 0.21 0.28 0.39

銅及びその化合物 0.003 0.001 0.001 0.002 0.002

ナトリウム及びその化合物 9 20 24 22 19

マンガン及びその化合物 0.081 0.054 0.019 0.041 0.049

塩化物イオン 6 10 12 13 10

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 54 86 96 89 81

蒸発残留物 124 180 184 186 169

陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

水
質
基
準

管
理
目
標

平均

水
質
基
準

そ
の
他

- 31 -



　紫川(葛牧)
採水月日 4/13 7/20 10/12 1/18 採水月日 4/13 7/20 10/12 1/18 平均

採水時刻 9:16 10:15 9:50 10:45 ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

前日天候 晴 晴 曇 晴 2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

当日天候 晴/雨 晴 晴 晴 非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

水温 14.0 21.2 22.6 14.7 18.1 フェノール類 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

一般細菌 1 9 14 2 7 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.3 0.4 0.6 0.3 0.4

大腸菌 <1 9 <1 1 3 pＨ値 7.3 7.1 7.1 7.3 7.2

カドミウム及びその化合物 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 味

水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 臭気 藻 なし 藻 なし

セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 濁度 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

ヒ素及びその化合物 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 アンチモン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,2-ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.29 1.37 1.23 1.23 1.28 トルエン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

フッ素及びその化合物 0.07 0.08 0.09 0.08 0.08 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

ホウ素及びその化合物 0.019 0.023 0.019 0.016 0.019 ジクロロアセトニトリル

四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 抱水クロラール

1,4-ジオキサン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 農薬類 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 残留塩素

ジクロロメタン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 遊離炭酸

テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,1,1-トリクロロエタン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 メチル-t-ブチルエーテル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ベンゼン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 臭気強度(TON) 1 <1 1 <1 <1

塩素酸 腐食性(ランゲリア指数)

クロロ酢酸 従属栄養細菌

クロロホルム 1,1-ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ジクロロ酢酸 大腸菌群 31 62 24 6 31

ジブロモクロロメタン アルカリ度

臭素酸 電気伝導率 211 221 200 206 210

総トリハロメタン 硫酸イオン

トリクロロ酢酸 カルシウムイオン 29 34 28 32 31

ブロモジクロロメタン マグネシウムイオン 3 3 3 3 3

ブロモホルム 紫外線吸光度(E260) 0.006 0.008 0.006 0.004 0.006

ホルムアルデヒド アンモニア態窒素 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

亜鉛及びその化合物 0.006 0.009 0.005 0.004 0.006 硝酸態窒素 1.29 1.37 1.23 1.23 1.28

アルミニウム及びその化合物 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.004 0.009 0.003 0.002 0.005

ナトリウム及びその化合物 8 8 7 8 8

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 10 8 7 10 9

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 85 99 82 94 90

蒸発残留物 143 152 126 127 137

陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

水
質
基
準

平均

水
質
基
準

管
理
目
標

そ
の
他
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　山国川(垂水)
採水月日 4/12 7/19 10/11 1/17 採水月日 4/12 7/19 10/11 1/17 平均

採水時刻 12:55 10:00 9:40 9:50 ジェオスミン 0.000001 0.000002 0.000029 <0.000001 0.000008

前日天候 曇/晴 晴 晴 曇/雪 2-メチルイソボルネオール <0.000001 0.000001 0.000001 <0.000001 <0.000001

当日天候 晴 晴 曇 晴 非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

水温 16.2 26.3 19.6 5.5 16.9 フェノール類 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

一般細菌 440 23,000 2,500 1,100 6,800 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.3 1.7 1.8 1.2 1.5

大腸菌 16 21 78 14 30 pＨ値 8.1 7.8 7.5 7.5 7.7

カドミウム及びその化合物 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 味

水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 臭気 藻 藻 藻 藻

セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 色度 5.1 7.2 7.1 4.5 6.0

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 濁度 2.2 2.8 2.3 3.0 2.6

ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 アンチモン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,2-ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.38 0.29 0.38 0.36 0.35 トルエン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

フッ素及びその化合物 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

ホウ素及びその化合物 0.004 0.006 0.004 0.005 0.005 ジクロロアセトニトリル

四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 抱水クロラール

1,4-ジオキサン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 農薬類 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 残留塩素

ジクロロメタン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 遊離炭酸

テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,1,1-トリクロロエタン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 メチル-t-ブチルエーテル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ベンゼン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 臭気強度(TON) 4 7 7 7 6

塩素酸 腐食性(ランゲリア指数)

クロロ酢酸 従属栄養細菌

クロロホルム 1,1-ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ジクロロ酢酸 大腸菌群 820 4,600 4,100 1,400 2,700

ジブロモクロロメタン アルカリ度

臭素酸 電気伝導率 69 76 72 80 74

総トリハロメタン 硫酸イオン

トリクロロ酢酸 カルシウムイオン 7 8 7 8 8

ブロモジクロロメタン マグネシウムイオン 2 2 2 2 2

ブロモホルム 紫外線吸光度(E260) 0.031 0.044 0.043 0.024 0.036

ホルムアルデヒド アンモニア態窒素 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 硝酸態窒素 0.38 0.29 0.38 0.36 0.35

アルミニウム及びその化合物 0.13 0.13 0.14 0.15 0.14

鉄及びその化合物 0.07 0.10 0.07 0.08 0.08

銅及びその化合物 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ナトリウム及びその化合物 5 5 5 6 5

マンガン及びその化合物 0.006 0.009 0.005 0.006 0.007

塩化物イオン 4 4 3 4 4

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 26 27 24 29 27

蒸発残留物 57 68 62 72 65

陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

平均

水
質
基
準

水
質
基
準

管
理
目
標

そ
の
他
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Ⅱ 貯 水 池





1. 貯水池施設概要表

平成29年3月現在

油木 ます渕 力丸 頓田第1 頓田第2 畑 道原 遠賀川河口堰 平成大堰

今川水系
今　　川

紫川水系
紫　　川

遠賀川水系
八木山川

遠賀川水系
黒　　川

紫川水系
畑　　川

遠賀川水系
遠賀川

山国川水系
山国川

添田町
大字津野

小倉南区
大字頂吉

宮若市
大字下

若松区
大字頓田

若松区
大字頓田
大字竹並

八幡西区
大字畑

小倉南区
大字道原

芦屋町祇園町
水巻町猪熊

上毛町大字垂水

中津市大字高瀬

福岡県 福岡県 福岡県 北九州市 北九州市 北九州市 北九州市 国土交通省 国土交通省

重力式
コンクリート

ダ　　ム

重力式
コンクリート

ダ　　ム

重力式
コンクリート

ダ　　ム
アースダム アースダム

重力式
コンクリート

ダ　　ム
アースダム

可動堰
(ローラーゲート)

可動堰
(ローラーゲート)

54.6 60.0 49.5 21.6 21.6 43.3 25.9 6.5 3.15

218.0 205.5 156.0 817.0 474.0 458.8 112.7 517.0 218.0

202.5 156.8 104.0 21.0 21.0 74.8 136.1 1.5 6.2

171.0 115.0 74.5 6.0 6.0 49.0 122.8 -2.0 5.8

18,200 13,600 13,200 5,011 5,293 7,349 479 11,140 278

17,450 13,440 12,500 4,400 4,750
6,906

(2,960)
450 8,840 52

52.6 58.0 48.0 19.0 19.0 37.9 22.4 5.7 3.15

32.6 45.0 29.5 15.0 15.0 25.8 13.2 3.5 0.4

930 740 790 495.5 561.4 487 57.4 2,940 157

32.6 18.5 34.1 1.04 1.30 10.6 6.28 938.6 521

1 195.8 149.7 95.8 15.9 16.5 70.0 132.0 猪熊      -2.0

2 190.8 144.2 89.8 10.9 13.0 64.8 127.2
伊佐座   1.50

3 186.3 138.7 83.8 5.9 9.5 59.6 123.0 -1.93

4 181.8 133.2 77.8 6.0 54.4

5 177.3 127.7 71.8 49.2

6 172.8 122.2

7 166.3 115.0

井手浦 井手浦 穴生 穴生・本城 穴生・本城 畑 道原 穴生・本城 井手浦

 6月1日～
    　 10月20日

200.2

6,7月      99.0
8,9月    101.8

( )内数字は
上下水道局
保　有　量

専用ダム
特定多目的
ダ　　　ム

特定多目的
ダ　　　ム

ダム名

有効水深  （ｍ）

堤高　　  （ｍ）

伊佐座取水場から揚水その他

取
水
ゲ
ー

ト
位
置
　

(
海
抜
m

)

流入河川なし

浄水施設

湛水面積 （千ｍ
２
）

集水面積  （ｋｍ
2
）

制限水位  (ｍ)

河川名

位置

管理者

形　式

総水深      （ｍ）

堤長    　（ｍ）

常時満水位（ｍ）

最低水位    （ｍ）

総貯水量 　（千ｍ
3
）

有効貯水量（千ｍ
3
）
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2. 水質概況及び水質試験成績

主な貯水池水源は6か所あり、最深ゲートからの取水を原則としている。これにより、主に水温成層

期において、以下のような利点がある。 

・取水した原水は表層で繁殖している藻類の影響を受けない。 

・底層水が嫌気性になる前に取水するため、底層水の嫌気化を防止する。  

・低水温の底層水を取水するため、底層水温が上昇し、完全循環の時期を早める。 

・栄養塩類、マンガン等の溶出を低減化し、内部負荷を少なくする。 

(1) 油木貯水池 

二級河川今川の上流（添田町津野）に建設された貯水池である。集水面積は32.6km2、総貯水量は

1,820万m3を有する。 

油木貯水池調査地点 

定点 

（0m、5m、取水深、底） 

流入 

行橋市 

みやこ町 

赤村 添田町 

集水域 

調査地点 

周防灘 

英彦山 
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ア 水質概況 

油木貯水池では、7月よりなだらかに水温成層が形成され、底層では溶存酸素の低下に伴い、鉄

及びマンガンの濃度や濁度の上昇などが認められた。しかし、取水深にはわずかに影響が見られる

程度にとどまった。11月頃から循環が始まり、1月には底層の嫌気化は解消した。取水深の水質は、

年間を通じて概ね良好であった。 

定点0mの藍藻類は、春季（5月～6月）にその他藍藻類に含まれるピコプランクトンの 

Synechococcus（ｼﾈｺｺｯｶｽ）が出現し、夏季～冬季（8月～1月）にはアオコを形成する藍藻類の 

Microcystis（ﾐｸﾛｷｽﾁｽ）が出現した。10月6日にMicrocystisの出現数は最大となり、310群体（21,000

個）/ｍｌを記録した。カビ臭物質を産生する藍藻類の大規模繁殖は見られなかった。 

珪藻類については、8月8日にその他の珪藻類に含まれるAttheya（ｱｯﾃｱ）が繁殖し、優占種とな

った。 

緑藻類については、Chlamydomonas（ｸﾗﾐﾄﾞﾓﾅｽ）がほぼ通年出現した。また、8月8日にその他の

緑藻類に含まれる小型の緑藻類のChlorella(ｸﾛﾚﾗ）の大規模繁殖が確認された。 

取水深では5月11日にSynechococcusが見られた以外は、大規模な藻類の繁殖は見られず、総生

物数、クロロフィルa濃度ともに多くなかった。 
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イ 水質試験成績

　油木貯水池
採水場所

採水月日 5/11 7/6 8/31 11/2 1/11 3/8

採水時刻 12:57 11:10 11:15 11:00 11:10 11:25

前日天候 雨 晴 曇 晴 曇 曇

当日天候 雨/晴 晴 晴 晴 晴 雨

水温 14.1 29.8 20.6 12.6 7.3 6.0 15.1

一般細菌 370 1,400 16,000 330 190 140 3,100

大腸菌 120 110 190 84 21 10 89

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

鉄及びその化合物 0.20 0.12 0.05 0.04 0.04 0.04 0.08

マンガン及びその化合物 0.010 0.009 0.005 0.004 0.004 0.004 0.006

ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.8 1.1 1.2 0.8 0.8 0.7 1.1

pH値 7.7 7.8 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9

臭気 藻 藻 藻 藻 藻 藻

色度 7.5 4.4 4.4 3.1 2.4 1.8 3.9

濁度 5.6 2.5 1.5 1.0 0.9 1.1 2.1

管
理

目
標 臭気強度(TON) 5 1 1 1 4 5 3

大腸菌群 2,000 3,400 8,700 2,400 2,000 770 3,200

浮遊物質(懸濁物質) 9 3 2 1 <1 1 3

電気伝導率 61 77 89 78 74 80 77

溶性ケイ酸 18 26 21 21 15 19 20

溶存性有機炭素(DOC) 1.5 0.8 1.1 0.7 0.7 0.6 0.9

紫外線吸光度(E260) 0.036 0.021 0.028 0.017 0.017 0.012 0.022

化学的酸素要求量(COD) 3.2 2.0 2.3 1.3 1.3 1.3 1.9

溶存酸素(DO) 10.2 10.1 9.2 10.5 12.2 12.9 10.9

溶存酸素飽和割合(DO%) 99 128 102 97 102 104 105

クロロフィルa

溶存マンガン 0.002 0.003 0.005 0.003 0.002 0.003 0.003

アンモニア態窒素 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

硝酸態窒素 0.47 0.55 0.57 0.46 0.48 0.46 0.50

総窒素(全窒素) 0.54 0.57 0.59 0.54 0.48 0.47 0.53

リン酸イオン 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02

総リン(全リン) 0.022 0.020 0.018 0.012 0.008 0.008 0.015

総生物数

水
質
基
準

流入　丸渕橋

平均

そ
の
他
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　油木貯水池
採水場所

採水月日 4/6 5/11 6/8 7/6 8/8 8/31 10/6 11/2 11/30 1/11 2/8 3/8

採水時刻 11:25 11:28 11:39 10:22 11:30 10:25 11:30 10:10 11:30 10:36 11:30 10:30

前日天候 曇 雨 曇/晴 晴 晴 曇 雨/晴 晴 晴 曇 曇 曇

当日天候 曇 雨/晴 曇 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 曇/雨 雨

水温 15.4 17.8 24.9 28.7 30.3 24.8 24.4 19.4 15.5 10.9 8.3 8.2 12 30.3 8.2 19.1

一般細菌 89 170 190 35 300 440 1,100 1,300 120 50 19 20 12 1,300 19 320

大腸菌 2 20 <1 1 <1 3 4 13 3 30 <1 <1 12 30 <1 6

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 0.007 <0.004 0.005 0.005 <0.004 0.026 <0.004 <0.004 <0.004 12 0.026 <0.004 <0.004

鉄及びその化合物 0.04 0.07 0.11 0.11 0.04 0.11 0.08 0.07 0.06 0.08 0.05 0.06 12 0.11 0.04 0.07

マンガン及びその化合物 0.006 0.010 0.016 0.005 0.005 0.015 0.005 0.015 0.016 0.021 0.010 0.008 12 0.021 0.005 0.011

ジェオスミン 0.000005 0.000002 <0.000001 <0.000001 0.000001 0.000001 <0.000001 7 0.000005 <0.000001 0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.5 2.1 2.0 2.3 1.5 2.1 2.5 1.7 1.5 1.6 1.2 1.4 12 2.5 1.2 1.8

pH値 8.9 8.5 9.2 8.9 8.5 7.7 8.0 7.3 7.1 7.6 7.6 8.0 12 9.2 7.1 8.1

臭気 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 12

色度 2.3 5.7 5.6 7.5 2.5 5.1 9.2 6.1 5.8 5.6 3.8 3.2 12 9.2 2.3 5.2

濁度 1.8 2.4 2.8 3.1 2.0 2.2 2.6 1.6 1.7 1.8 1.4 1.7 12 3.1 1.4 2.1

管
理

目
標 臭気強度(TON) 5 7 10 2 4 7 10 5 7 10 10 20 12 20 2 8

大腸菌群 47 690 160 59 1,100 390 920 630 190 260 23 7 12 1,100 7 370

浮遊物質(懸濁物質) 1 2 2 1 <1 1 3 1 2 2 <1 1 12 3 <1 1

電気伝導率 77 72 76 64 76 82 72 71 71 74 74 75 12 82 64 74

溶性ケイ酸 19 16 13 15 17 17 17 17 14 12 14 16 12 19 12 16

溶存性有機炭素(DOC) 1.3 1.7 1.6 2.0 1.3 1.8 1.8 1.6 1.4 1.3 1.1 1.2 12 2.0 1.1 1.5

紫外線吸光度(E260) 0.025 0.039 0.037 0.051 0.027 0.039 0.054 0.040 0.036 0.034 0.030 0.028 12 0.054 0.025 0.037

化学的酸素要求量(COD) 2.5 3.1 3.1 2.9 2.2 2.7 4.0 2.8 2.7 2.0 2.2 2.4 12 4.0 2.0 2.7

溶存酸素(DO) 12.2 10.0 10.0 9.3 8.4 8.3 8.7 7.3 9.5 10.1 11.4 12.2 12 12.2 7.3 9.8

溶存酸素飽和割合(DO%) 121 105 121 120 112 99 104 78 96 92 96 103 12 121 78 104

クロロフィルa 0.003 0.012 0.007 0.012 0.003 0.005 0.010 0.003 0.009 0.008 0.006 0.007 12 0.012 0.003 0.007

溶存マンガン <0.001 0.002 0.002 <0.001 0.002 0.008 0.001 0.005 0.004 0.001 0.001 <0.001 12 0.008 <0.001 0.002

アンモニア態窒素 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 12 0.02 <0.01 <0.01

硝酸態窒素 0.35 0.30 0.23 0.34 0.35 0.31 0.44 0.52 0.46 0.45 0.45 0.43 12 0.52 0.23 0.39

総窒素(全窒素) 0.53 0.45 0.41 0.61 0.44 0.47 0.67 0.63 0.57 0.56 0.51 0.49 12 0.67 0.41 0.53

リン酸イオン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01

総リン(全リン) 0.009 0.020 0.016 0.013 0.090 0.013 0.022 0.010 0.010 0.008 0.011 0.010 12 0.090 0.008 0.019

総生物数 480 6,300 3,300 2,200 6,100 880 610 270 400 300 420 210 12 6,300 210 1,800

透明度 2.0 2.0 2.0 2.5 3.0 3.0

水色 16 16 16 15 16 15

貯水位(m) 200.24 201.74 199.32 200.05 198.40 193.95 199.48 200.32 201.09 200.81 200.63 200.70

有効貯水量(千ｍ
3
) 14,474 15,807 13,712 14,309 12,964 9,660 13,745 14,543 15,210 14,976 14,816 14,742

貯水率(％) 88.0 96.1 94.9 99.0 89.7 66.9 95.8 88.4 92.5 91.0 99.1 89.6

取水口No 6 6 6 6 5 5

取水深(m) 29 27 21 28 24 28

取水量(千ｍ
3
/日) 99.57 95.07 96.13 100.31 95.45 17.50 84.21 72.08 34.03 60.34 41.07 10.10

流入量(m
3
/秒) 7.48 3.59 1.02 1.63 0.20 0.54 0.95 1.13 0.44 0.99 0.85 0.83

放流量(m
3
/秒) 0.19 2.49 0.99 2.43 1.43 0.54 0.99 0.29 0.09 0.30 0.30 0.29

降水量前日(mm) 0.0 42.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

降水量当日(mm) 40.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0

そ
の
他

水
質
基
準

0m

回数 最高 最低 平均
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　油木貯水池
採水場所

採水月日 5/11 7/6 8/31 11/2 1/11 3/8 5/11 7/6 8/31 11/2 1/11 3/8

採水時刻 11:35 10:27 10:30 10:15 10:40 10:35 11:40 10:37 10:35 10:20 10:43 10:40

前日天候 雨 晴 曇 晴 曇 曇 雨 晴 曇 晴 曇 曇

当日天候 雨/晴 晴 晴 晴 晴 雨 雨/晴 晴 晴 晴 晴 雨

水温 17.0 19.7 24.6 19.4 10.9 8.2 16.6 8.3 11.4 17.7 18.8 10.8 7.8 12.5

一般細菌 170 170 430 260 680 91 300 71 140 210 200 150 63 140

大腸菌 23 5 6 5 27 <1 11 2 4 6 10 5 4 5

亜硝酸態窒素 <0.004 0.013 0.005 <0.004 0.004 <0.004 <0.004 0.005 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

鉄及びその化合物 0.08 0.12 0.11 0.07 0.10 0.04 0.09 0.02 0.09 0.16 0.14 0.09 0.08 0.10

マンガン及びその化合物 0.011 0.008 0.016 0.016 0.022 0.008 0.014 0.005 0.049 0.051 0.033 0.023 0.018 0.030

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.9 1.9 1.6 1.7 1.4 1.4 1.7 1.2 1.3 1.3 1.5 1.5 1.1 1.3

pH値 7.6 7.6 7.7 7.3 7.6 8.0 7.6 7.1 7.0 7.2 7.2 7.6 7.7 7.3

臭気 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻

色度 6.2 7.6 5.4 6.4 5.9 3.3 5.8 2.7 4.8 7.3 7.6 5.9 3.8 5.4

濁度 2.4 4.6 2.4 1.7 1.9 1.6 2.4 0.8 2.1 2.9 4.3 1.8 2.0 2.3

管
理

目
標 臭気強度(TON) 7 2 7 5 10 20 9 5 1 5 3 10 10 6

大腸菌群 1,100 240 490 360 170 14 400 31 250 200 820 220 53 260

浮遊物質(懸濁物質) 2 4 2 2 2 2 2 <1 2 2 4 2 1 2

電気伝導率 73 64 80 71 74 75 73 78 77 65 72 74 76 74

溶性ケイ酸 17 18 17 18 12 16 16 17 19 17 18 12 16 17

溶存性有機炭素(DOC) 1.6 1.6 1.4 1.4 1.4 1.1 1.4 1.1 1.2 1.2 1.4 1.3 1.0 1.2

紫外線吸光度(E260) 0.038 0.047 0.034 0.039 0.034 0.027 0.037 0.026 0.031 0.035 0.039 0.034 0.026 0.032

化学的酸素要求量(COD) 2.6 2.9 2.3 2.6 1.3 2.5 2.4 1.7 2.1 2.2 2.4 1.6 1.8 2.0

溶存酸素(DO) 9.0 8.7 8.1 6.8 10.2 12.2 9.2 8.3 5.0 2.0 6.9 10.1 11.0 7.2

溶存酸素飽和割合(DO%) 92 96 10 74 92 103 78 70 46 21 74 91 92 66

クロロフィルa <0.001 0.001 0.001 0.003 0.007 0.004 0.003

溶存マンガン 0.002 <0.001 0.003 0.003 0.001 <0.001 0.002 <0.001 0.038 0.024 0.017 0.001 0.002 0.014

アンモニア態窒素 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 <0.01 <0.01 <0.01

硝酸態窒素 0.33 0.44 0.31 0.52 0.45 0.43 0.41 0.44 0.44 0.53 0.50 0.45 0.44 0.47

総窒素(全窒素) 0.50 0.63 0.46 0.63 0.55 0.52 0.55 0.47 0.51 0.58 0.67 0.53 0.49 0.54

リン酸イオン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

総リン(全リン) 0.016 0.012 0.015 0.009 0.005 0.009 0.011 0.007 0.011 0.013 0.012 0.010 0.008 0.010

総生物数 1,100 180 80 250 370 130 350

そ
の
他

5m 取水深

平均 平均

水
質
基
準
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　油木貯水池
採水場所

採水月日 5/11 7/6 8/31 11/2 1/11 3/8

採水時刻 11:48 11:05 10:40 10:25 10:45 10:45

前日天候 雨 晴 曇 晴 曇 曇

当日天候 雨/晴 晴 晴 晴 晴 雨

水温 8.2 9.1 9.9 10.4 10.3 7.8 9.3

一般細菌 61 100 230 180 260 47 150

大腸菌 <1 13 11 12 16 <1 9

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 0.005 <0.004 0.006 <0.004 <0.004

鉄及びその化合物 0.07 0.42 2.5 3.1 0.36 0.07 1.1

マンガン及びその化合物 0.035 0.37 0.78 0.99 0.085 0.019 0.38

ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.3 1.4 2.3 2.9 1.6 1.2 1.8

pH値 7.1 6.8 6.9 7.0 7.4 7.6 7.1

臭気 藻 藻 藻 硫化水素 藻 藻

色度 4.0 8.5 62 1.7 11 4.1 15

濁度 1.2 3.1 14 6.9 4.9 2.1 5.4

管
理

目
標 臭気強度(TON) 5 1 7 200 10 10 39

大腸菌群 62 260 1,200 610 1,200 58 570

浮遊物質(懸濁物質) <1 2 5 6 4 1 3

電気伝導率 79 85 96 112 75 76 87

溶性ケイ酸 17 19 15 15 12 16 16

溶存性有機炭素(DOC) 1.1 1.2 1.5 2.5 1.4 1.1 1.5

紫外線吸光度(E260) 0.026 0.041 0.135 0.174 0.050 0.026 0.075

化学的酸素要求量(COD) 1.8 2.1 3.6 4.5 1.9 1.7 2.6

溶存酸素(DO) 7.4 2.0 0.1 0.3 9.3 10.8 5.0

溶存酸素飽和割合(DO%) 63 18 1 2 83 90 43

クロロフィルa

溶存マンガン 0.015 0.25 0.73 0.99 0.053 0.003 0.34

アンモニア態窒素 <0.01 0.04 0.46 0.64 0.03 <0.01 0.20

硝酸態窒素 0.48 0.43 0.02 0.01 0.43 0.43 0.30

総窒素(全窒素) 0.54 0.72 1.68 2.49 0.68 0.53 1.11

リン酸イオン <0.01 <0.01 0.02 0.06 <0.01 <0.01 0.01

総リン(全リン) 0.007 0.015 0.012 0.034 0.012 0.011 0.015

総生物数

底

平均

水
質
基
準

そ
の
他
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ウ 生物試験成績

　油木貯水池

採水月日 4/6 5/11 6/8 7/6 8/8 8/31 10/6 11/2 11/30 1/11 2/8 3/8

水深 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水温 15.4 17.8 24.9 28.7 30.3 24.8 24.4 19.4 15.5 10.9 8.3 8.2

透明度 2.0 2.0 2.0 2.5 3.0 3.0

水色 16 16 16 15 16 15

濁度 1.8 2.4 2.8 3.1 2.0 2.2 2.6 1.6 1.7 1.8 1.4 1.7

ｐH値　　 8.9 8.5 9.2 8.9 8.5 7.7 8.0 7.3 7.1 7.6 7.6 8.0

かび臭・アオコ・凝集障害の原因生物

藍藻類 Anabaena 2.4 0.1 1.7 0.6

Aphanothece

Chroococcus

Lyngbya

Merismopedia

Microcystis （群体数） 0.1 0.5 1.7 0.4 310 0.4 0.9 0.1

Oscillatoria

Phormidium

ろ過閉塞・凝集障害の原因生物

珪藻類 Asterionella 15 10 30 5

Aulacoseira granulata 20 30 210 180 5

Aulacoseira italica 5 75

Fragilaria crotonensis 5 150

Nitzschia actinastroides

Synedra acus (>150μｍ)

Synedra acus  (<150μｍ)

Synedra ulna

緑藻類 Closterium 5

Spirogyra 25

Staurastrum

ろ過池を漏出する生物

藍藻類 Microcystis （細胞数）
※1 (10) (150) (430) (130) (21,000) (40) (250) (12)

珪藻類 Achnanthes 10

Aulacoseira distans 15 30 20 35 30 50 25

Cｙｃlotella ※2 120 80 770 30 30 220 30 15 50

Cymbella

Diatoma

Melosira varians

Navicula 5

Nitzschia 15 10

Nitzschia acicularis 260

Skeletonema

緑藻類 Ankistrodesmus 10 5 5 5

Chlamydomonas ※3 100 250 250 60 210 100 60 30 40 50 5

Coelastrum

Dictyosphaerium

Eudorina

Oocystis 10 10 40 30 30 10

Pandorina

Scenedesmus 15 15 20 5 10

Sphaerocystis ※4

Tetraedron minimum 10 20 5

Tetraspora 10 10

赤潮・生ぐさ臭の原因となる生物

緑藻類 Volvox

ｸﾘﾌﾟﾄ藻類 Cryptomonas 200 80 20 10 20 10 60

黄金藻類 Mallomonas 10 25

Synura

Uroglena

渦鞭藻類 Ceratium 5

Peridinium 15 50 30 5 35 20

ﾕｰｸﾞﾚﾅ藻類 Euglena 10

Trachelomonas 10 20 20 10 60 15 5

そ　の　他　の　藍　藻　類 5,700 2,000

そ　の　他　の　珪　藻　類 15 80 1,800 20 90 10 5

そ　の　他　の　緑　藻　類 10 50 20 6,000 210 10 200 45

そ　の　他　の　鞭　藻　類 20 50

クロロフィル a　 0.003 0.012 0.007 0.007 0.003 0.005 0.010 0.003 0.009 0.008 0.006 0.007

総　 生　 物 　数　 480 6,300 3,300 2,200 6,100 880 610 270 400 300 420 210

※1Microcystis （細胞数）は総生物数に含まない。※2Stephanodiscus を含む。※3Carteria を含む。※4Planktosphaeria を含む。

採水場所 0ｍ

- 41 -



　油木貯水池

採水月日 5/11 7/6 8/31 11/2 1/11 3/8

水深 29 27 21 28 24 28

水温 8.3 11.4 17.7 18.8 10.8 7.8

濁度 0.8 2.1 2.9 4.3 1.8 2.0

ｐH値　　 7.1 7.0 7.2 7.2 7.6 7.7

かび臭・アオコ・凝集障害の原因生物

藍藻類 Anabaena 0.1

Aphanothece

Chroococcus

Lyngbya

Merismopedia

Microcystis （群体数）

Oscillatoria 1.1

Phormidium

ろ過閉塞・凝集障害の原因生物

珪藻類 Asterionella 5 5 5 5

Aulacoseira granulata 20 25 85 250 40

Aulacoseira italica

Fragilaria crotonensis

Nitzschia actinastroides

Synedra acus (>150μｍ)

Synedra acus  (<150μｍ)

Synedra ulna

緑藻類 Closterium

Spirogyra

Staurastrum

ろ過池を漏出する生物

藍藻類 Microcystis （細胞数）
※1

珪藻類 Achnanthes

Aulacoseira distans 30 10 30 20 60 50

Cｙｃlotella ※2 40 25 30 40 10

Cymbella

Diatoma

Melosira varians

Navicula 5

Nitzschia

Nitzschia acicularis 10

Skeletonema

緑藻類 Ankistrodesmus

Chlamydomonas ※3 35 10 20 25 5

Coelastrum

Dictyosphaerium

Eudorina

Oocystis 5

Pandorina

Scenedesmus 5

Sphaerocystis ※4

Tetraedron minimum

Tetraspora

赤潮・生ぐさ臭の原因となる生物

緑藻類 Volvox

ｸﾘﾌﾟﾄ藻類 Cryptomonas 20 20

黄金藻類 Mallomonas

Synura

Uroglena

渦鞭藻類 Ceratium

Peridinium

ﾕｰｸﾞﾚﾅ藻類 Euglena

Trachelomonas 5

そ　の　他　の　藍　藻　類 1,000

そ　の　他　の　珪　藻　類 5 90 15 60 10

そ　の　他　の　緑　藻　類

そ　の　他　の　鞭　藻　類

クロロフィル a　 <0.001 0.004 0.001 0.003 0.007 0.004

総　 生　 物 　数　 1,100 180 80 250 370 130

※1Microcystis （細胞数）は総生物数に含まない。※2Stephanodiscus を含む。※3Carteria を含む。※4Planktosphaeria を含む。

採水場所 取水深
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 (2)  ます渕貯水池 

本貯水池は昭和49年に、福智、頂吉
かぐめよし

両貯水池の下流に両池を含む形で建設された。総貯水量1,3

60万m3に対し集水面積はわずか18.5km2である。旧福智貯水池は、ます渕貯水池完成時に撤去され

たが、旧頂吉貯水池は底部を穿孔しただけで原型を留めている。 

そのため、旧頂吉貯水池と本池が、旧堰堤の下部でつながる構造となっており、上流に位置する旧

頂吉貯水池では、栄養塩類の流入により生物繁殖が盛んであるが、本池への影響は軽減されている。 

 

 
ア 水質概況 

調査地点は、定点（深度別4測定点）、旧頂吉貯水池堰堤（旧堰堤）、頂吉（流入）の3地点（計6測

定点）である。 

ます渕貯水池では6月より徐々に水温成層が形成され、底層の嫌気化により、溶存マンガン濃度

の上昇などが認められた。底層の嫌気化は取水深の水質にも若干の影響を与えたが、冬季には循

環期に入り、嫌気化は解消した。 

旧頂吉貯水池堰堤において、渦鞭藻類のPeridinium (ﾍﾟﾘｼﾞﾆｳﾑ)がほぼ通年出現し、その繁殖は

特に春季から夏季にかけて顕著であった。Peridinium は、7月6日に年間最高値となる750個/mlを示

した。8月8日にその他の緑藻類に含まれるPseudokirchneriella(ｼｭｰﾄﾞｷﾙｸﾈﾘｴﾗ）の大規模繁殖が見

られ、総生物数の年間最高と値なる5,100個/mlを示した。 

定点0mでは、8月31日にその他の藍藻類に含まれる微小な藻類のSynechococcus（ｼﾈｺｺｯｶｽ）の

大規模繁殖が見られ、総生物数の年間最高と値なる11,000個/mlを示した。取水深は、通年、総生

物数、クロロフィルa濃度ともに低い値であった。 

吉

原

川

山神川

流入頂吉

福智山

紫

川

集水域

定点

（０ｍ、５ｍ、取水深、底）

旧頂吉貯水池堰堤

（旧堰堤）

調査地点

 

 

ます渕貯水池調査地点 
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イ 水質試験成績

　ます渕貯水池

採水場所

採水月日 4/6 6/8 8/8 10/6 11/30 2/8

採水時刻 10:30 10:40 10:40 10:35 10:30 10:30

前日天候 曇 曇/晴 晴 雨/晴 晴 曇

当日天候 曇 曇 晴 晴 晴 曇/雨

水温 11.2 16.6 21.2 18.7 11.0 7.5 14.4

一般細菌 43 130 190 230 150 34 130

大腸菌 5 17 45 88 17 2 29

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

鉄及びその化合物 0.02 0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02

マンガン及びその化合物 0.001 0.002 0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ジェオスミン <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.4 0.5

pH値 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

臭気 藻 藻 なし カビ 藻 藻

色度 1.8 2.0 1.9 2.7 2.0 1.1 1.9

濁度 0.8 1.2 0.7 1.1 0.6 0.4 0.8

管
理

目
標 臭気強度(TON) 2 1 <1 2 2 3 2

大腸菌群 240 1,400 2,000 6,500 1,300 200 1,900

浮遊物質(懸濁物質) <1 2 <1 2 <1 <1 <1

電気伝導率 118 123 133 119 118 117 121

溶性ケイ酸 15 14 15 13 12 12 14

溶存性有機炭素(DOC) 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4

紫外線吸光度(E260) 0.008 0.011 0.011 0.011 0.010 0.007 0.010

化学的酸素要求量(COD) 1.0 1.3 1.1 1.0 1.5 0.5 1.1

溶存酸素(DO) 10.8 9.6 8.8 9.5 11.0 12.2 10.3

溶存酸素飽和割合(DO%) 99 99 98 102 101 101 100

クロロフィルa

溶存マンガン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

アンモニア態窒素 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

硝酸態窒素 0.75 0.77 0.73 0.90 0.80 0.80 0.79

総窒素(全窒素) 0.85 0.78 0.74 0.92 0.82 0.80 0.82

リン酸イオン 0.02 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03

総リン(全リン) 0.010 0.015 0.013 0.014 0.009 0.010 0.012

総生物数

水
質
基
準

流入　頂吉

平均

そ
の
他
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　ます渕貯水池

採水場所

採水月日 4/6 5/11 6/8 7/6 8/8 8/31 10/6 11/2 11/30 1/11 2/8 3/8

採水時刻 10:20 9:55 10:28 12:25 10:29 12:20 10:20 12:00 10:20 12:15 10:20 12:00

前日天候 曇 雨 曇/晴 晴 晴 曇 雨/晴 晴 晴 曇 曇 曇

当日天候 曇 雨/晴 曇 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 曇/雨 雨

水温 15.8 15.9 21.7 29.5 30.5 25.6 22.6 18.7 14.9 9.5 7.6 8.0 12 30.5 7.6 18.4

一般細菌 62 50 29 110 200 330 330 130 68 31 30 40 12 330 29 120

大腸菌 2 3 <1 <1 1 6 11 10 3 <1 <1 2 12 11 <1 3

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 0.005 <0.004 0.009 <0.004 0.004 0.004 <0.004 <0.004 <0.004 12 0.009 <0.004 <0.004

鉄及びその化合物 0.24 0.02 0.03 <0.01 0.02 0.04 0.02 0.03 0.04 0.07 0.07 0.14 12 0.24 <0.01 0.06

マンガン及びその化合物 0.055 0.005 0.005 0.009 0.005 0.010 0.003 0.009 0.015 0.010 0.016 0.033 12 0.055 0.003 0.015

ジェオスミン 0.000008 0.000001 <0.000001 0.000009 0.000011 0.000002 0.000002 7 0.000011 <0.000001 0.000005

2-メチルイソボルネオール <0.000001 0.000004 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000002 0.000001 7 0.000004 <0.000001 0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.9 2.4 1.5 1.9 1.5 1.3 1.6 1.3 1.4 1.0 0.9 1.0 12 2.4 0.9 1.5

pH値 9.3 9.0 9.1 9.3 8.7 7.4 8.7 7.3 7.6 7.8 7.8 7.8 12 9.3 7.3 8.3

臭気 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 12

色度 7.9 6.7 3.2 5.4 2.2 2.8 4.3 3.4 4.4 4.2 3.6 4.1 12 7.9 2.2 4.4

濁度 2.5 2.1 0.9 2.4 1.6 1.1 1.7 1.6 2.1 2.4 2.0 2.5 12 2.5 0.9 1.9

管
理

目
標 臭気強度(TON) 5 7 1 7 2 2 10 2 10 10 10 20 12 20 1 7

大腸菌群 550 730 360 250 2,400 980 3,300 1,600 250 170 210 140 12 3,300 140 910

浮遊物質(懸濁物質) 8 12 3 9 1 <1 4 1 3 4 3 3 12 12 <1 4

電気伝導率 119 107 115 89 107 129 88 96 96 107 114 122 12 129 88 107

溶性ケイ酸 14 11 11 12 10 11 10 10 8.8 9.2 11 13 12 14 8.8 11

溶存性有機炭素(DOC) 1.1 1.0 1.1 1.2 1.3 1.1 1.3 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 12 1.3 0.6 1.0

紫外線吸光度(E260) 0.025 0.018 0.019 0.024 0.022 0.022 0.026 0.022 0.019 0.015 0.013 0.013 12 0.026 0.013 0.020

化学的酸素要求量(COD) 5.1 8.3 3.2 6.6 2.4 2.0 3.9 2.1 2.8 2.3 2.7 2.4 12 8.3 2.0 3.7

溶存酸素(DO) 12.5 10.8 11.5 10.3 8.7 7.2 9.8 7.9 9.3 11.2 12.2 12.2 12 12.5 7.2 10.3

溶存酸素飽和割合(DO%) 126 110 131 135 116 89 114 85 94 98 103 103 12 135 85 109

クロロフィルa 0.025 0.061 0.012 0.051 0.004 0.003 0.032 0.005 0.014 0.020 0.017 0.010 12 0.061 0.003 0.021

溶存マンガン 0.035 <0.001 0.001 0.002 0.002 0.004 <0.001 0.003 0.002 0.006 0.003 0.001 12 0.035 <0.001 0.005

アンモニア態窒素 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.03 <0.01 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 12 0.03 <0.01 <0.01

硝酸態窒素 0.64 0.69 0.58 0.56 0.59 0.48 0.73 0.69 0.66 0.74 0.75 0.81 12 0.81 0.48 0.66

総窒素(全窒素) 0.99 1.04 0.64 0.88 0.64 0.62 0.89 1.37 0.74 1.65 0.91 1.79 12 1.79 0.62 1.01

リン酸イオン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01

総リン(全リン) 0.019 0.033 0.015 0.035 0.011 0.013 0.019 0.009 0.011 0.012 0.015 0.010 12 0.035 0.009 0.017

総生物数 500 660 240 1,800 5,100 820 680 1,000 480 340 220 810 12 5,100 220 1,100

そ
の
他

水
質
基
準

旧頂吉堰堤　0m

回数 最高 最低 平均
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　ます渕貯水池
採水場所

採水月日 4/6 5/11 6/8 7/6 8/8 8/31 10/6 11/2 11/30 1/11 2/8 3/8

採水時刻 9:30 9:45 9:45 12:35 9:43 12:30 9:35 12:15 9:30 12:25 9:35 12:10

前日天候 曇 雨 曇/晴 晴 晴 曇 雨/晴 晴 晴 曇 曇 曇

当日天候 曇 雨/晴 曇 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 曇/雨 雨

水温 14.1 17.8 22.1 29.4 29.3 24.6 22.5 19.5 16.3 11.5 9.3 8.4 12 29.4 8.4 18.7

一般細菌 7 23 10 61 73 220 190 110 38 18 9 11 12 220 7 64

大腸菌 <1 1 <1 <1 <1 <1 6 2 3 <1 <1 <1 12 6 <1 1

亜硝酸態窒素 0.006 0.004 <0.004 0.005 <0.004 0.009 <0.004 <0.004 0.009 0.012 0.008 0.007 12 0.012 <0.004 0.005

鉄及びその化合物 0.02 0.03 0.02 <0.01 0.03 0.03 0.01 0.03 0.03 0.03 0.01 0.02 12 0.03 <0.01 0.02

マンガン及びその化合物 0.005 0.004 0.004 0.002 0.003 0.004 0.003 0.010 0.019 0.008 0.004 0.006 12 0.019 0.002 0.006

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000010 0.000002 <0.000001 0.000001 7 0.000010 <0.000001 0.000002

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000002 7 0.000002 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.3 2.3 1.6 3.0 1.5 1.6 1.5 1.1 1.1 1.0 0.9 0.9 12 3.0 0.9 1.5

pH値 8.1 9.0 9.1 9.4 8.8 8.9 8.0 7.2 7.4 7.7 7.6 7.8 12 9.4 7.2 8.3

臭気 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 12

色度 1.5 2.1 2.1 5.1 2.4 2.9 3.7 2.9 3.1 2.6 1.8 1.5 12 5.1 1.5 2.6

濁度 0.9 1.4 0.9 2.2 1.3 1.6 1.6 1.3 1.4 1.5 1.1 1.3 12 2.2 0.9 1.4

管
理

目
標 臭気強度(TON) 4 7 3 5 2 7 10 3 10 10 10 20 12 20 2 8

大腸菌群 70 280 47 93 2,400 280 >2,400 2,400 240 210 210 250 12 >2,400 47 740

浮遊物質(懸濁物質) 1 7 1 8 <1 1 2 <1 2 1 <1 1 12 8 <1 2

電気伝導率 95 83 87 79 79 76 78 86 91 91 92 92 12 95 76 86

溶性ケイ酸 12 10 10 11 11 9.7 9.4 10 8.9 8.1 10 11 12 12 8.1 10

溶存性有機炭素(DOC) 1.0 1.3 1.4 1.3 1.3 1.4 1.4 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 12 1.4 0.8 1.1

紫外線吸光度(E260) 0.014 0.022 0.020 0.025 0.024 0.025 0.027 0.022 0.018 0.018 0.016 0.015 12 0.027 0.014 0.021

化学的酸素要求量(COD) 1.9 6.1 2.8 6.9 2.6 2.7 3.1 1.4 1.9 1.2 1.6 1.6 12 6.9 1.2 2.8

溶存酸素(DO) 11.0 10.8 10.5 10.0 8.4 9.3 9.0 6.5 8.8 9.9 11.3 12.6 12 12.6 6.5 9.8

溶存酸素飽和割合(DO%) 107 113 120 131 109 113 103 71 91 91 99 107 12 131 71 105

クロロフィルa 0.002 0.032 0.004 0.050 0.004 0.005 0.016 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 12 0.050 0.002 0.011

溶存マンガン <0.001 0.001 0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 0.004 0.005 0.001 0.001 <0.001 12 0.005 <0.001 0.001

アンモニア態窒素 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 12 0.01 <0.01 <0.01

硝酸態窒素 0.50 0.54 0.52 0.50 0.57 0.50 0.73 0.64 0.67 0.66 0.64 0.65 12 0.73 0.50 0.59

総窒素(全窒素) 0.70 0.71 0.61 0.77 0.65 0.59 0.84 0.73 0.71 0.70 0.68 0.66 12 0.84 0.59 0.70

リン酸イオン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01

総リン(全リン) 0.005 0.018 0.009 0.028 0.008 0.013 0.014 0.005 0.008 0.006 0.005 0.008 12 0.028 0.005 0.011

総生物数 430 370 1,100 2,700 1,000 11,000 570 530 350 360 190 280 12 11,000 190 1,600

透明度 5.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.0

水色 16 15 15 16 15 15

貯水位(m) 149.59 154.99 154.62 155.89 154.03 152.05 155.54 155.20 154.81 153.58 151.34 149.53

有効貯水量(千ｍ
3
) 7,598 10,275 10,044 10,805 9,689 8,750 10,628 10,398 10,175 9,478 8,412 7,571

貯水率(％) 66.9 90.5 88.5 95.2 85.4 77.1 93.4 91.6 89.7 83.5 74.1 66.7

取水口No 6 6 6 6 6 6

取水深(m) 27 32 32 33 33 29

取水量(千ｍ
3
/日) 33.56 24.17 43.46 40.48 41.40 99.00 35.38 39.50 72.15 69.73 85.62 4.95

流入量(m
3
/秒) 6.89 1.41 0.33 0.74 0.22 0.24 1.02 0.44 2.37 0.83 0.29 0.36

放流量(m
3
/秒) 0.04 0.78 0.23 0.26 0.39 0.25 0.45 0.06 0.30 0.10 0.10 0.08

降水量前日(mm) 0.0 22.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

降水量当日(mm) 51.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0

そ
の
他

水
質
基
準

0m

回数 最高 最低 平均
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　ます渕貯水池

採水場所

採水月日 4/6 6/8 8/8 10/6 11/30 2/8 4/6 6/8 8/8 10/6 11/30 2/8

採水時刻 9:35 9:50 9:45 9:40 9:35 9:40 9:50 10:00 9:54 9:50 9:40 9:45

前日天候 曇 曇/晴 晴 雨/晴 晴 曇 曇 曇/晴 晴 雨/晴 晴 曇

当日天候 曇 曇 晴 晴 晴 曇/雨 曇 曇 晴 晴 晴 曇/雨

水温 11.8 18.8 21.1 21.4 16.3 9.2 16.4 8.3 11.8 17.6 18.9 15.9 9.0 13.6

一般細菌 110 200 250 280 230 66 190 31 34 58 93 150 41 68

大腸菌 <1 3 1 5 3 <1 2 <1 <1 <1 9 14 <1 4

亜硝酸態窒素 0.005 <0.004 0.007 <0.004 0.009 0.008 0.005 0.006 <0.004 <0.004 <0.004 0.008 0.007 <0.004

鉄及びその化合物 0.03 0.03 0.07 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.06 0.08 0.07 0.03 0.05

マンガン及びその化合物 0.009 0.005 0.004 0.003 0.020 0.005 0.008 0.007 0.017 0.065 0.057 0.039 0.007 0.032

ジェオスミン 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.2 1.8 1.5 1.4 1.3 0.9 1.4 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 0.9 0.9

pH値 8.1 8.6 7.7 7.4 7.3 7.6 7.8 7.5 7.2 7.2 7.1 7.3 7.5 7.3

臭気 藻 藻 生ぐさ 藻 藻 藻 藻 藻 生ぐさ 藻 藻 藻

色度 2.2 4.2 5.6 3.7 3.1 1.9 3.5 1.7 2.7 5.6 4.7 3.2 2.5 3.4

濁度 1.5 1.4 2.1 1.4 1.4 1.1 1.5 0.8 0.7 1.9 2.9 1.9 1.8 1.7

管
理

目
標 臭気強度(TON) 4 4 2 10 10 10 7 4 4 1 7 7 10 6

大腸菌群 130 170 2,400 >2,400 180 250 920 11 46 550 770 340 410 350

浮遊物質(懸濁物質) 2 3 2 1 <1 <1 1 <1 1 1 3 4 2 2

電気伝導率 95 81 69 73 91 92 84 101 103 93 97 91 92 96

溶性ケイ酸 12 12 9.4 11 9.7 10 11 13 12 11 9.9 9.3 10 11

溶存性有機炭素(DOC) 1.0 1.4 1.3 1.2 1.1 0.8 1.1 0.7 0.7 0.9 0.9 1.0 0.7 0.8

紫外線吸光度(E260) 0.015 0.026 0.033 0.028 0.020 0.016 0.023 0.014 0.015 0.020 0.019 0.020 0.016 0.017

化学的酸素要求量(COD) 2.0 3.2 3.1 2.4 2.2 1.6 2.4 1.3 1.8 1.5 1.6 2.2 1.6 1.7

溶存酸素(DO) 11.6 9.8 7.4 7.3 7.6 10.6 9.1 9.3 7.0 4.8 2.0 7.7 10.6 6.9

溶存酸素飽和割合(DO%) 107 106 83 81 77 93 91 79 65 51 21 78 92 64

クロロフィルa 0.002 0.001 <0.001 <0.001 0.002 0.002 0.001

溶存マンガン <0.001 <0.001 0.002 <0.001 0.006 0.001 0.002 <0.001 <0.001 0.002 0.039 0.026 0.003 0.012

アンモニア態窒素 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01

硝酸態窒素 0.50 0.53 0.71 0.78 0.68 0.65 0.64 0.59 0.67 0.74 0.76 0.66 0.66 0.68

総窒素(全窒素) 0.71 0.63 0.75 0.85 0.71 0.66 0.72 0.75 0.67 0.76 0.82 0.72 0.70 0.74

リン酸イオン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

総リン(全リン) 0.010 0.014 0.011 0.011 0.007 0.007 0.010 0.006 0.006 0.007 0.010 0.010 0.006 0.008

総生物数 660 91 50 160 140 140 210

そ
の
他

5m 取水深

平均 平均

水
質
基
準
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　ます渕貯水池

採水場所

採水月日 4/6 6/8 8/8 10/6 11/30 2/8

採水時刻 9:58 10:10 9:58 10:00 9:50 9:50

前日天候 曇 曇/晴 晴 雨/晴 晴 曇

当日天候 曇 曇 晴 晴 晴 曇/雨

水温 8.6 11.7 15.4 17.2 15.5 8.6 12.8

一般細菌 42 22 150 130 110 13 78

大腸菌 <1 <1 4 4 9 <1 3

亜硝酸態窒素 0.006 <0.004 0.010 0.009 0.006 0.006 0.006

鉄及びその化合物 0.07 0.03 0.19 0.25 0.16 0.06 0.13

マンガン及びその化合物 0.035 0.018 0.28 0.65 0.14 0.017 0.19

ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 0.8 1.0

pH値 7.3 7.2 7.0 6.9 7.3 7.5 7.2

臭気 藻 藻 生ぐさ 藻 藻 藻  

色度 2.9 2.4 8.1 7.6 5.7 3.2 5.0

濁度 1.7 0.8 4.2 3.3 4.2 2.4 2.8

管
理

目
標 臭気強度(TON) 4 4 1 5 5 10 5

大腸菌群 33 99 1,700 770 220 73 480

浮遊物質(懸濁物質) 1 2 2 3 5 2 3

電気伝導率 103 103 97 99 96 101 100

溶性ケイ酸 13 12 11 11 9.1 10 11

溶存性有機炭素(DOC) 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.7 0.8

紫外線吸光度(E260) 0.013 0.015 0.022 0.020 0.021 0.015 0.018

化学的酸素要求量(COD) 1.3 1.3 2.1 1.8 2.1 1.3 1.7

溶存酸素(DO) 8.6 6.9 0.7 0.2 7.7 9.9 5.7

溶存酸素飽和割合(DO%) 73 63 7 2 78 85 51

クロロフィルa

溶存マンガン 0.005 0.001 0.21 0.61 0.11 0.006 0.16

アンモニア態窒素 0.02 <0.01 0.03 0.07 0.03 0.01 0.03

硝酸態窒素 0.59 0.64 0.72 0.46 0.66 0.67 0.62

総窒素(全窒素) 0.78 0.65 0.83 0.77 0.80 1.25 0.85

リン酸イオン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

総リン(全リン) 0.005 0.008 0.012 0.013 0.017 0.010 0.011

総生物数

底

平均

水
質
基
準

そ
の
他
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ウ 生物試験成績

　ます渕貯水池
採水場所

採水月日 4/6 5/11 6/8 7/6 8/8 8/31 10/6 11/2 11/30 1/11 2/8 3/8

水深 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水温 15.8 15.9 21.7 29.5 30.5 25.6 22.6 18.7 14.9 9.5 7.6 8.0

濁度 2.5 2.1 0.9 2.4 1.6 1.1 1.7 1.6 2.1 2.4 2.0 2.5

ｐH値　　 9.3 9.0 9.1 9.3 8.7 7.4 8.7 7.3 7.6 7.8 7.8 7.8

かび臭・アオコ・凝集障害の原因生物

藍藻類 Anabaena 2.6 2.0 11 0.6 1.2 0.4 0.1

Aphanothece

Chroococcus

Lyngbya

Merismopedia

Microcystis （群体数） 0.1 0.1

Oscillatoria 0.3

Phormidium

ろ過閉塞・凝集障害の原因生物

珪藻類 Asterionella 100 90 10

Aulacoseira granulata

Aulacoseira italica 5

Fragilaria crotonensis 45 35 220 190

Nitzschia actinastroides

Synedra acus (>150μｍ) 5

Synedra acus  (<150μｍ)

Synedra ulna

緑藻類 Closterium

Spirogyra

Staurastrum

ろ過池を漏出する生物

藍藻類 Microcystis （細胞数）
※1 (44) (50)

珪藻類 Achnanthes

Aulacoseira distans 30 230 190 30 25 5

Cｙｃlotella ※2 85 45 35 95 440 60 80 160 110 60 30 90

Cymbella 5

Diatoma

Melosira varians

Navicula 5

Nitzschia 10 10

Nitzschia acicularis 10

Skeletonema

緑藻類 Ankistrodesmus

Chlamydomonas ※3 35 45 190 120 480 130 270 120 50 60 50

Coelastrum

Dictyosphaerium

Eudorina 170

Oocystis 5 15 10 160 20 10 5 5

Pandorina

Scenedesmus 200 50 20 40 20 5

Sphaerocystis ※4

Tetraedron minimum 10 10 40 10 10 5

Tetraspora 10 5

赤潮・生ぐさ臭の原因となる生物

緑藻類 Volvox

ｸﾘﾌﾟﾄ藻類 Cryptomonas 30 20 40 30 30 20 20 20

黄金藻類 Mallomonas 5 30

Synura 5

Uroglena

渦鞭藻類 Ceratium

Peridinium 330 510 110 750 10 200 10 90 140 70 50

ﾕｰｸﾞﾚﾅ藻類 Euglena 120 20

Trachelomonas 5

そ　の　他　の　藍　藻　類

そ　の　他　の　珪　藻　類 5

そ　の　他　の　緑　藻　類 10 4,300 90 5 30

そ　の　他　の　鞭　藻　類 5 30 550

クロロフィル a　 0.025 0.061 0.012 0.010 0.004 0.003 0.032 0.005 0.014 0.020 0.017 0.010

総　 生　 物 　数　 500 660 240 1,800 5,100 820 680 1,000 480 340 220 810

※1Microcystis （細胞数）は総生物数に含まない。※2Stephanodiscus を含む。※3Carteria を含む。※4Planktosphaeria を含む。

旧頂吉堰堤 0m
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　ます渕貯水池

採水月日 4/6 5/11 6/8 7/6 8/8 8/31 10/6 11/2 11/30 1/11 2/8 3/8

水深 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水温 14.1 17.8 22.1 29.4 29.3 24.6 22.5 19.5 16.3 11.5 9.3 8.4

透明度 5.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.0

水色 16 15 15 16 15 15

濁度 0.9 1.4 0.9 2.2 1.3 1.6 1.6 1.3 1.4 1.5 1.1 1.3

ｐH値　　 8.1 9.0 9.1 9.4 8.8 8.9 8.0 7.2 7.4 7.7 7.6 7.8

かび臭・アオコ・凝集障害の原因生物

藍藻類 Anabaena 0.5 7.5 0.9 0.1 0.2

Aphanothece

Chroococcus

Lyngbya

Merismopedia

Microcystis （群体数） 0.1

Oscillatoria

Phormidium

ろ過閉塞・凝集障害の原因生物

珪藻類 Asterionella 120 25

Aulacoseira granulata 15

Aulacoseira italica

Fragilaria crotonensis 120 320 800 20

Nitzschia actinastroides

Synedra acus (>150μｍ)

Synedra acus  (<150μｍ)

Synedra ulna

緑藻類 Closterium

Spirogyra

Staurastrum

ろ過池を漏出する生物

藍藻類 Microcystis （細胞数）
※1 (58)

珪藻類 Achnanthes 5

Aulacoseira distans 280 250 40 55 10 10

Cｙｃlotella ※2 90 40 160 200 590 210 70 130 65 90 30 90

Cymbella

Diatoma

Melosira varians

Navicula

Nitzschia 5 10 10

Nitzschia acicularis

Skeletonema

緑藻類 Ankistrodesmus

Chlamydomonas ※3 20 75 240 300 95 270 90 90 140 80 90 90

Coelastrum

Dictyosphaerium

Eudorina 20

Oocystis 5 45 40 180 110 5 10 10 10

Pandorina

Scenedesmus 40 460 65 70 30 25 10

Sphaerocystis ※4

Tetraedron minimum 15 30

Tetraspora 70 5

赤潮・生ぐさ臭の原因となる生物

緑藻類 Volvox

ｸﾘﾌﾟﾄ藻類 Cryptomonas 10 70 10 20 60 10 20

黄金藻類 Mallomonas 10

Synura

Uroglena

渦鞭藻類 Ceratium

Peridinium 50 240 30 860 20 40 20 5 10 10

ﾕｰｸﾞﾚﾅ藻類 Euglena 25 30

Trachelomonas

そ　の　他　の　藍　藻　類 10,000

そ　の　他　の　珪　藻　類 10

そ　の　他　の　緑　藻　類 250 10 50 10 10 15 30

そ　の　他　の　鞭　藻　類 25 5 50

クロロフィル a　 0.002 0.032 0.004 0.004 0.004 0.005 0.016 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004

総　 生　 物 　数　 430 370 1,100 2,700 1,000 11,000 570 530 350 370 190 280

※1Microcystis （細胞数）は総生物数に含まない。※2Stephanodiscus を含む。※3Carteria を含む。※4Planktosphaeria を含む。

採水場所 0ｍ
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　ます渕貯水池
採水場所

採水月日 4/6 6/8 8/8 10/6 11/30 2/8

水深 27 32 32 33 33 29

水温 8.3 11.8 17.6 18.9 15.9 9.0

濁度 0.8 0.7 1.9 2.9 1.9 1.8

ｐH値　　 7.5 7.2 7.2 7.1 7.3 7.5

かび臭・アオコ・凝集障害の原因生物

藍藻類 Anabaena

Aphanothece

Chroococcus

Lyngbya

Merismopedia

Microcystis （群体数）

Oscillatoria 0.5

Phormidium

ろ過閉塞・凝集障害の原因生物

珪藻類 Asterionella 340 25 5 25

Aulacoseira granulata

Aulacoseira italica

Fragilaria crotonensis 270 5

Nitzschia actinastroides

Synedra acus (>150μｍ) 10

Synedra acus  (<150μｍ)

Synedra ulna

緑藻類 Closterium

Spirogyra

Staurastrum

ろ過池を漏出する生物

藍藻類 Microcystis （細胞数）
※1

珪藻類 Achnanthes

Aulacoseira distans 55 20

Cｙｃlotella ※2 20 20 20 40 50 100

Cymbella

Diatoma

Melosira varians

Navicula 5

Nitzschia

Nitzschia acicularis

Skeletonema

緑藻類 Ankistrodesmus 20

Chlamydomonas ※3 5 25 10 20 25 40

Coelastrum

Dictyosphaerium

Eudorina

Oocystis 10 10

Pandorina

Scenedesmus 15 10

Sphaerocystis ※4

Tetraedron minimum 5

Tetraspora 5

赤潮・生ぐさ臭の原因となる生物

緑藻類 Volvox

ｸﾘﾌﾟﾄ藻類 Cryptomonas

黄金藻類 Mallomonas

Synura

Uroglena

渦鞭藻類 Ceratium

Peridinium 5

ﾕｰｸﾞﾚﾅ藻類 Euglena

Trachelomonas 5

そ　の　他　の　藍　藻　類

そ　の　他　の　珪　藻　類

そ　の　他　の　緑　藻　類 5 5

そ　の　他　の　鞭　藻　類

クロロフィル a　 0.002 0.001 <0.001 <0.001 0.002 0.002

総　 生　 物 　数　 660 91 50 160 140 140

※1Microcystis （細胞数）は総生物数に含まない。※2Stephanodiscus を含む。※3Carteria を含む。※4Planktosphaeria を含む。

取水深
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(3) 力丸貯水池 

本貯水池は遠賀川支流の八木山川に昭和40年に建設された、総貯水量 1,320万m3、集水面積 

 34.1km2の多目的ダムである。山間部の貯水池としては栄養塩類や懸濁物質の負荷が比較的高い。 

 

力丸貯水池調査地点 

 

ア 水質概況 

調査地点は、定点（深度別4測定点）、犬渕橋（流入）の2地点（5測定点）である。貯水池では、春

季から秋季にかけて水温成層が見られた。夏季には進行した水温成層により、嫌気性の底層におい

て溶存マンガン、アンモニア態窒素濃度の上昇が認められた。取水深の水質は、夏季においてもカ

ビ臭の発生も無く、一年を通じて概ね良好であった。  

生物調査では、定点0mで、7月6日にアオコを形成する藍藻類のMicrocystis （ﾐｸﾛｷｽﾁｽ）の大規

模繁殖が確認されたが、その後は消滅した。また、1月11には、定点0m及び取水深でろ過閉塞・凝

集障害の原因となる珪藻類のAulacoseira granulata（ｵｰﾗｺｾｲﾗ ｸﾞﾗﾆｭﾗｰﾀ）の大規模繁殖が確認さ

れたが、翌月の調査では、定点0mにおいてその数が半減した。なお、カビ臭物質を産生する藍藻類

は年間を通じて出現しなかった。 

     

集水域 

調査地点 

八木山川 

小谷川 

流入犬渕橋 

龍王山 

定点 

（0m、5m、取水深、底） 

緑山川 
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イ 水質試験成績

　力丸貯水池
採水場所

採水月日 5/11 7/6 8/31 11/2 1/11 3/8

採水時刻 11:15 10:38 10:15 11:00 10:55 10:38

前日天候 雨 晴 曇 晴 曇 曇

当日天候 雨/晴 晴 晴 晴 晴 雨

水温 14.9 25.9 21.7 13.9 8.3 7.3 15.3

一般細菌 990 3,500 2,500 420 160 180 1,300

大腸菌 170 79 160 130 31 18 98

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.005 <0.004

鉄及びその化合物 0.21 0.15 0.06 0.02 0.06 0.04 0.09

マンガン及びその化合物 0.008 0.006 0.003 0.001 0.003 0.002 0.004

ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.8 1.0 1.4 0.8 0.7 0.7 1.1

pH値 8.0 8.0 8.3 8.6 8.1 8.3 8.2

臭気 藻 藻 藻 なし 藻 藻

色度 7.4 5.2 5.1 3.1 3.6 2.2 4.4

濁度 4.0 5.1 2.4 0.8 2.1 1.4 2.6

管
理

目
標 臭気強度(TON) 5 3 2 <1 3 5 3

大腸菌群 3,700 4,600 1,300 830 1,100 2,300 2,300

浮遊物質(懸濁物質) 5 5 3 <1 2 2 3

電気伝導率 126 147 165 142 128 145 142

溶性ケイ酸 18 22 19 19 14 17 18

溶存性有機炭素(DOC) 1.6 0.9 1.3 0.8 0.7 0.7 1.0

紫外線吸光度(E260) 0.048 0.024 0.037 0.017 0.018 0.013 0.026

化学的酸素要求量(COD) 2.5 1.6 2.2 1.4 1.2 1.5 1.7

溶存酸素(DO) 10.1 9.5 10.4 11.1 11.8 12.4 10.9

溶存酸素飽和割合(DO%) 100 116 119 107 101 103 108

クロロフィルa

溶存マンガン 0.002 0.002 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001

アンモニア態窒素 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

硝酸態窒素 0.82 0.75 0.90 0.67 0.88 0.72 0.79

総窒素(全窒素) 0.88 0.83 0.98 0.75 0.89 0.74 0.85

リン酸イオン 0.09 0.07 0.08 0.05 <0.01 0.03 0.05

総リン(全リン) 0.037 0.034 0.033 0.022 0.020 0.019 0.028

総生物数

流入　犬渕橋

平均

水
質
基
準

そ
の
他
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　力丸貯水池
採水場所

採水月日 4/6 5/11 6/8 7/6 8/8 8/31 10/6 11/2 11/30 1/11 2/8 3/8

採水時刻 10:15 10:10 11:05 9:45 10:15 9:40 10:35 9:50 10:20 10:00 10:35 9:30

前日天候 曇 雨 曇/晴 晴 晴 曇 雨/晴 晴 晴 曇 曇 曇

当日天候 曇 雨/晴 曇 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 曇/雨 雨

水温 15.5 18.4 24.1 28.5 30.1 24.9 23.6 19.5 15.5 10.7 8.5 8.6 12 30.1 8.5 19.0

一般細菌 34 280 210 1,300 260 420 460 220 120 55 31 30 12 1,300 30 290

大腸菌 1 13 2 1 <1 18 11 2 16 <1 <1 <1 12 18 <1 5

亜硝酸態窒素 0.004 0.006 0.004 0.004 <0.004 0.023 <0.004 <0.004 0.017 <0.004 <0.004 0.005 12 0.023 <0.004 0.005

鉄及びその化合物 0.06 0.04 0.03 0.03 0.03 0.11 0.09 0.07 0.08 0.10 0.08 0.03 12 0.11 0.03 0.06

マンガン及びその化合物 0.036 0.004 0.005 0.001 0.007 0.015 0.003 0.009 0.019 0.009 0.012 0.005 12 0.036 0.001 0.010

ジェオスミン 0.000001 0.000001 0.000002 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 0.000002 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.2 1.9 2.1 3.5 3.6 2.4 2.1 1.6 1.5 1.6 1.3 1.3 12 3.6 1.2 2.0

pH値 8.0 8.6 9.2 9.8 9.4 7.5 7.9 7.5 7.4 8.0 8.0 8.2 12 9.8 7.4 8.3

臭気 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 12

色度 3.4 5.5 5.5 10 3.6 9.2 8.1 6.4 6.4 5.7 4.5 3.3 12 10 3.3 6.0

濁度 0.9 1.1 1.6 2.6 2.6 5.7 2.5 1.7 2.5 3.6 2.9 1.8 12 5.7 0.9 2.5

管
理

目
標 臭気強度(TON) 4 7 3 5 3 20 2 5 7 5 10 20 12 20 2 8

大腸菌群 66 650 290 250 1,400 920 >2,400 980 370 120 100 30 12 >2,400 30 630

浮遊物質(懸濁物質) 1 1 2 3 2 5 1 1 2 4 2 2 12 5 1 2

電気伝導率 137 122 123 103 125 148 114 117 119 123 127 131 12 148 103 124

溶性ケイ酸 16 14 13 16 16 17 15 16 13 10 13 12 12 17 10 14

溶存性有機炭素(DOC) 1.1 1.5 1.8 2.2 3.3 2.1 1.9 1.5 1.4 1.4 1.1 1.1 12 3.3 1.1 1.7

紫外線吸光度(E260) 0.025 0.037 0.040 0.046 0.031 0.033 0.055 0.045 0.040 0.036 0.030 0.026 12 0.055 0.025 0.037

化学的酸素要求量(COD) 2.0 2.3 4.3 4.5 5.0 3.7 3.5 2.2 2.3 2.8 2.2 1.9 12 5.0 1.9 3.1

溶存酸素(DO) 10.5 10.3 10.5 12.0 8.7 5.9 8.5 6.5 8.3 10.6 11.8 11.7 12 12.0 5.9 9.6

溶存酸素飽和割合(DO%) 106 110 125 150 115 68 100 71 83 95 101 100 12 150 68 102

クロロフィルa 0.002 0.006 0.011 0.015 <0.001 0.013 0.008 0.002 0.005 0.019 0.006 0.006 12 0.019 <0.001 0.008

溶存マンガン 0.031 <0.001 0.002 <0.001 0.005 <0.001 0.003 0.002 0.014 <0.001 0.002 <0.001 12 0.031 <0.001 0.005

アンモニア態窒素 <0.01 0.02 0.01 0.01 <0.01 0.07 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 12 0.07 <0.01 <0.01

硝酸態窒素 0.68 0.63 0.44 0.23 0.05 0.27 0.97 0.90 0.91 0.84 0.77 0.75 12 0.97 0.05 0.62

総窒素(全窒素) 0.78 0.73 0.62 0.61 0.26 0.87 1.08 1.03 0.96 0.93 0.80 0.78 12 1.08 0.26 0.79

リン酸イオン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 12 0.03 <0.01 <0.01

総リン(全リン) 0.010 0.017 0.016 0.023 0.022 0.030 0.018 0.021 0.017 0.020 0.010 0.007 12 0.030 0.007 0.018

総生物数 340 280 770 520 130 850 1,300 85 210 1,300 630 370 12 1,300 85 570

透明度(m) 4.0 2.0 1.0 3.0 1.5 2.5

水色 12 14 17 14 15 15

貯水位(m) 92.89 99.49 98.20 97.48 94.16 90.99 101.92 101.56 100.17 100.53 97.35 94.73

貯水量(千m
3
) 5,666 9,219 8,422 8,022 6,300 4,774 10,888 10,628 9,669 9,913 7,951 6,590

貯水率(%) 45.3 73.8 94.6 90.1 58.3 44.2 87.1 85.0 77.4 79.3 63.6 52.7

取水口No 5 5 5 5 5 3

取水深(m) 28 25 19 30 29 11

取水量(千m
3
/日) 46.89 74.67 139.23 140.53 122.38 34.15 106.82 119.90 123.12 89.49 140.27 96.02

流入量(m
3
/秒) 0.82 2.79 0.98 1.23 0.60 0.79 2.33 0.76 1.05 1.15 1.02 0.79

放流量(m
3
/秒) 0.23 0.29 0.41 0.47 0.52 0.41 0.26 0.26 0.29 0.29 0.28 0.27

降水量前日(mm) 0.0 21.0 0.0 0.0 13.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0

降水量当日(mm) 35.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 33.0 0.0

水
質
基
準

そ
の
他

0ｍ

回数 最高 最低 平均
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　力丸貯水池
採水場所

採水月日 5/11 7/6 8/31 11/2 1/11 3/8 5/11 7/6 8/31 11/2 1/11 3/8

採水時刻 10:15 9:48 9:45 9:55 10:10 9:40 10:25 9:55 10:01 10:20 10:20 9:50

前日天候 雨 晴 曇 晴 曇 曇 雨 晴 曇 晴 曇 曇

当日天候 雨/晴 晴 晴 晴 晴 雨 雨/晴 晴 晴 晴 晴 雨

水温 17.3 20.0 24.8 19.5 10.7 8.6 16.8 11.7 18.0 20.0 19.0 10.4 8.6 14.6

一般細菌 250 150 1,100 390 89 1,000 500 58 370 530 380 160 160 280

大腸菌 8 4 12 4 3 <1 5 2 18 4 16 5 1 8

亜硝酸態窒素 0.006 0.010 0.021 <0.004 <0.004 0.005 0.007 0.010 <0.004 <0.004 0.004 <0.004 0.005 <0.004

鉄及びその化合物 0.05 0.08 0.15 0.07 0.10 0.03 0.08 0.11 0.22 0.09 0.17 0.14 0.04 0.13

マンガン及びその化合物 0.004 0.004 0.057 0.011 0.010 0.005 0.015 0.025 0.038 0.022 0.029 0.024 0.006 0.024

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.6 2.6 2.4 1.6 1.5 1.3 1.8 1.1 1.6 2.1 1.6 1.4 1.2 1.5

pH値 8.1 7.8 7.4 7.4 7.9 8.2 7.8 7.3 7.3 7.1 7.4 7.8 8.1 7.5

臭気 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻

色度 5.0 11 9.7 6.6 5.9 3.3 6.9 4.9 11 9.0 7.9 6.8 3.3 7.2

濁度 1.3 3.1 5.2 1.8 3.8 2.0 2.9 2.4 5.5 2.3 4.7 5.6 1.8 3.7

管
理

目
標 臭気強度(TON) 5 4 20 4 5 10 8 5 3 5 3 5 7 5

大腸菌群 580 230 820 820 81 32 430 140 920 490 1,100 520 40 540

浮遊物質(懸濁物質) 1 3 4 1 4 2 3 2 3 1 4 6 2 3

電気伝導率 124 107 145 117 122 131 124 140 112 98 118 128 131 121

溶性ケイ酸 15 16 16 16 10 12 14 14 17 14 16 10 12 14

溶存性有機炭素(DOC) 1.5 1.8 2.2 1.6 1.3 1.1 1.6 1.1 1.5 2.0 1.6 1.2 1.0 1.4

紫外線吸光度(E260) 0.037 0.052 0.033 0.045 0.036 0.025 0.038 0.027 0.049 0.055 0.045 0.033 0.026 0.039

化学的酸素要求量(COD) 2.5 3.5 3.4 2.5 2.4 2.2 2.8 1.6 2.4 3.2 2.6 2.4 2.2 2.4

溶存酸素(DO) 9.2 7.4 3.8 6.5 10.6 11.8 8.2 6.7 5.1 0.2 6.7 10.2 11.7 6.8

溶存酸素飽和割合(DO%) 96 82 47 71 96 101 82 62 54 2 72 91 100 64

クロロフィルa <0.001 <0.001 <0.001 0.002 0.020 0.005 0.005

溶存マンガン <0.001 <0.001 0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.012 0.007 0.012 0.002 <0.001 0.006

アンモニア態窒素 0.02 <0.01 0.07 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 <0.01 <0.01

硝酸態窒素 0.68 0.74 0.24 0.97 0.84 0.75 0.70 0.75 0.87 0.88 0.96 0.81 0.75 0.84

総窒素(全窒素) 0.82 0.99 0.53 1.03 0.92 0.78 0.85 0.78 0.99 1.00 1.04 0.89 0.77 0.91

リン酸イオン <0.01 <0.01 <0.01 0.03 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 0.05 <0.01 0.03 <0.01 <0.01 0.02

総リン(全リン) 0.015 0.023 0.023 0.018 0.014 0.005 0.016 0.015 0.032 0.022 0.022 0.014 0.007 0.019

総生物数 50 11 60 65 1,100 390 280

そ
の
他

5m 取水深

平均 平均

水
質
基
準
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　力丸貯水池
採水場所

採水月日 5/11 7/6 8/31 11/2 1/11 3/8

採水時刻 10:35 9:58 10:05 10:25 10:34 10:08

前日天候 雨 晴 曇 晴 曇 曇

当日天候 雨/晴 晴 晴 晴 晴 雨

水温 10.8 16.9 16.6 18.9 10.3 8.3 13.6

一般細菌 96 580 1,600 560 200 120 530

大腸菌 30 31 9 30 5 <1 18

亜硝酸態窒素 0.004 0.004 0.010 0.006 <0.004 0.006 0.005

鉄及びその化合物 0.14 0.32 0.46 0.32 0.16 0.18 0.26

マンガン及びその化合物 0.12 0.25 0.89 0.056 0.029 0.083 0.24

ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.1 1.7 2.2 1.7 1.4 1.2 1.6

pH値 7.2 7.1 6.9 7.4 7.8 7.7 7.4

臭気 藻 藻 藻 藻 藻 藻

色度 6.0 14 20 11 7.2 5.2 11

濁度 3.2 11 6.5 10 5.9 5.0 6.9

管
理

目
標 臭気強度(TON) 5 5 10 3 5 10 6

大腸菌群 190 1,000 1,600 1,600 820 47 880

浮遊物質(懸濁物質) 3 8 3 11 6 5 6

電気伝導率 144 119 129 119 128 133 129

溶性ケイ酸 15 18 12 15 10 12 14

溶存性有機炭素(DOC) 1.1 1.5 1.9 1.6 1.3 1.1 1.4

紫外線吸光度(E260) 0.026 0.046 0.058 0.046 0.033 0.027 0.039

化学的酸素要求量(COD) 1.5 2.4 3.4 2.5 2.3 2.1 2.4

溶存酸素(DO) 3.8 0.8 0.2 0.5 10.2 9.5 4.2

溶存酸素飽和割合(DO%) 35 8 2 42 91 81 43

クロロフィルa

溶存マンガン 0.062 0.18 0.80 0.039 0.004 0.051 0.19

アンモニア態窒素 <0.01 <0.01 0.60 0.03 <0.01 0.02 0.11

硝酸態窒素 0.70 0.84 0.26 0.94 0.80 0.73 0.71

総窒素(全窒素) 0.79 1.07 1.22 1.12 0.92 0.85 1.00

リン酸イオン 0.02 0.04 0.02 0.03 <0.01 <0.01 0.02

総リン(全リン) 0.015 0.032 0.15 0.026 0.015 0.010 0.041

総生物数

底

平均

水
質
基
準

そ
の
他

- 56 -



ウ 生物試験成績

　力丸貯水池
採水場所

採水月日 4/6 5/11 6/8 7/6 8/8 8/31 10/6 11/2 11/30 1/11 2/8 3/8

水深 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水温 15.5 18.4 24.1 28.5 30.1 24.9 23.6 19.5 15.5 10.7 8.5 8.6

透明度 4.0 2.0 1.0 3.0 1.5 2.5

水色 12 14 17 14 15 15

濁度 0.9 1.1 1.6 2.6 2.6 5.7 2.5 1.7 2.5 3.6 2.9 1.8

ｐH値　　 8.0 8.6 9.2 9.8 9.4 7.5 7.9 7.5 7.4 8.0 8.0 8.2

かび臭・アオコ・凝集障害の原因生物

藍藻類 Anabaena

Aphanothece

Chroococcus 110

Lyngbya

Merismopedia

Microcystis （群体数） 2.6 170 0.2

Oscillatoria

Phormidium

ろ過閉塞・凝集障害の原因生物

珪藻類 Asterionella 15 15

Aulacoseira granulata 5 110 1,100 510 120

Aulacoseira italica 15 5

Fragilaria crotonensis 50 15

Nitzschia actinastroides

Synedra acus  (>150μｍ)

Synedra acus  (<150μｍ)

Synedra ulna 5

緑藻類 Closterium

Spirogyra

Staurastrum 10 10 40 75 10

ろ過池を漏出する生物

藍藻類 Microcystis （細胞数）
※1 (160) (18,000) (40)

珪藻類 Achnanthes 5 5

Aulacoseira distans 5 10 10 5 25 5 5

Cｙｃlotella ※2 20 240 10 95 60 920 15 40 40 110

Cymbella 5

Diatoma

Melosira varians

Navicula 5 5

Nitzschia 5 5

Nitzschia acicularis

Skeletonema

緑藻類 Ankistrodesmus

Chlamydomonas ※3 5 110 30 20 35 240 15 30 20

Coelastrum 10 280 5

Dictyosphaerium

Eudorina 25 10 75 5

Oocystis 5 45 15 5 180 20 5

Pandorina

Scenedesmus 5 5 20

Sphaerocystis ※4 420 20

Tetraedron minimum

Tetraspora

赤潮・生ぐさ臭の原因となる生物

緑藻類 Volvox

ｸﾘﾌﾟﾄ藻類 Cryptomonas 40 120 20 20 10 10 60

黄金藻類 Mallomonas 20 5

Synura

Uroglena

渦鞭藻類 Ceratium

Peridinium 5 50

ﾕｰｸﾞﾚﾅ藻類 Euglena

Trachelomonas 10 5 5

そ　の　他　の　藍　藻　類 260 160

そ　の　他　の　珪　藻　類 15

そ　の　他　の　緑　藻　類 110 5 55 30

そ　の　他　の　鞭　藻　類 5 5

クロロフィル a　 0.002 0.006 0.011 0.015 <0.001 0.013 0.008 0.002 0.005 0.019 0.006 0.006

総　 生　 物 　数　 340 280 770 520 130 850 1,300 85 210 1,300 630 370

※1Microcystis （細胞数）は総生物数に含まない。※2Stephanodiscus を含む。※3Carteria を含む。※4Planktosphaeria を含む。

0ｍ
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　力丸貯水池
採水場所

採水月日 5/11 7/6 8/31 11/2 1/11 3/8

水深 28 25 19 30 29 11

水温 11.7 18.0 20.0 19.0 10.4 8.6

濁度 2.4 5.5 2.3 4.7 5.6 1.8

ｐH値　　 7.3 7.3 7.1 7.4 7.8 8.1

かび臭・アオコ・凝集障害の原因生物

藍藻類 Anabaena

Aphanothece

Chroococcus

Lyngbya

Merismopedia

Microcystis （群体数） 0.8 0.1

Oscillatoria

Phormidium

ろ過閉塞・凝集障害の原因生物

珪藻類 Asterionella 100

Aulacoseira granulata 10 25 10 1,000 190

Aulacoseira italica 20

Fragilaria crotonensis

Nitzschia actinastroides

Synedra acus  (>150μｍ)

Synedra acus  (<150μｍ)

Synedra ulna

緑藻類 Closterium

Spirogyra

Staurastrum 5 20

ろ過池を漏出する生物

藍藻類 Microcystis （細胞数）
※1 (65) (15)

珪藻類 Achnanthes

Aulacoseira distans 5 5 10

Cｙｃlotella ※2 25 5 15 25 15 140

Cymbella

Diatoma

Melosira varians

Navicula 10 5

Nitzschia

Nitzschia acicularis

Skeletonema

緑藻類 Ankistrodesmus

Chlamydomonas ※3 5 10

Coelastrum

Dictyosphaerium

Eudorina 10

Oocystis 5 5

Pandorina

Scenedesmus 5

Sphaerocystis ※4

Tetraedron minimum

Tetraspora

赤潮・生ぐさ臭の原因となる生物

緑藻類 Volvox

ｸﾘﾌﾟﾄ藻類 Cryptomonas

黄金藻類 Mallomonas

Synura

Uroglena

渦鞭藻類 Ceratium

Peridinium 30

ﾕｰｸﾞﾚﾅ藻類 Euglena

Trachelomonas

そ　の　他　の　藍　藻　類

そ　の　他　の　珪　藻　類

そ　の　他　の　緑　藻　類

そ　の　他　の　鞭　藻　類

クロロフィル a　 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 0.020 0.005

総　 生　 物 　数　 50 11 60 65 1,100 390

※1Microcystis （細胞数）は総生物数に含まない。※2Stephanodiscus を含む。※3Carteria を含む。※4Planktosphaeria を含む。

取水深
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(4) 頓田貯水池 

本貯水池は、若松の丘陵地に建設された揚水貯留形式のアースダム2池から成る。昭和41年から4

3年にかけて嵩上され、現在の総貯水量は約1,030万m3である。貯水池に流入する河川はなく、遠賀

川表流水を伊佐座取水場から2池の接続地点に揚水している。そのために、生物の繁殖状況は揚水

される遠賀川の水質と水量に大きな影響を受けている。 

その他、伊佐座から森下分岐経由で第2貯水池の取水塔に流入する系統がある。 

酸素の豊富な表層水を底層に運ぶことで底層の酸欠を解消し栄養塩の溶出を防ぐため、空気揚

水筒を4基設置し平成6年度より運転を開始した。 

  

 

頓田貯水池調査地点 

  

- 59 -



ア 水質概況 

調査地点は、両貯水池の各々の取水塔付近の定点（深度別3測定点）である。 

両貯水池とも4～10月にかけて空気揚水筒が稼働していたことにより、年間を通じて水温成層は概

ね抑制されていたため、夏季に見られる底層での溶存酸素濃度の低下は顕著ではなかった。カビ

臭物質の発生については、最高値として第1貯水池でジェオスミンが6ng/L（4月20日/表層）、2-MIB

が8ng/L（8月17日/底層）、第2貯水池ではジェオスミンが7ng/L（6月15日/表層・取水深）、2-MIBが

19ng/L（9月14日/取水深）検出されたが、硫酸銅散布による藍藻類の繁殖抑制及び浄水処理工程

等における除去により、浄水に影響は無かった。 

生物調査では、例年見られるような珪藻類や緑藻類の大規模な繁殖は見られなかった。また、本

年度は4月から10月の間、藍藻類の繁殖を抑制する目的で第2貯水池に対して、概ね月1回の定期

的な船上からの硫酸銅散布実験を行った。これにより、第2貯水池においては、大規模に水の華は

発生しなかった。 

しかし、定期的な硫酸銅散布をしなかった第1貯水池においては、5月下旬に藍藻類の 

Microcystis（ﾐｸﾛｷｽﾁｽ） 及び Anabaena flos-aquae（ｱﾅﾍﾞﾅﾌﾛｽｱｸｴ）の大規模な繁殖による水の華

が発生したため、第1貯水池のみ船上からの硫酸銅散布を行った。同様に、8月上旬にもMicrocystis

の大規模な繁殖による水の華が発生したため、船上から硫酸銅散布を行った。 

また、8月下旬には第1、第2貯水池ともに、藍藻類のOscillatoria tenuis（ｵｼﾗﾄﾘｱ ﾃﾇｲｽ）が繁殖し

たため、カビ臭対策として船上から硫酸銅散布を実施した。 

 

硫酸銅散布の状況 

年  月  日 原因藻類 障 害 備 考 

平成28年5月17日  ― 散布実験（第2のみ） 

平成28年5月27日 Microcystis , Anabaena flos-aquae 水の華 第1のみ散布 

平成28年6月14日  ― 散布実験（第2のみ） 

平成28年7月12日  ― 散布実験（第2のみ） 

平成28年8月4日 Microcystis  水の華 第1のみ散布 

平成28年8月4日  ― 散布実験（第2のみ） 

平成28年8月30日 Oscillatoria tenuis カビ臭 第１，第２ともに散布 

平成28年10月11日  ― 散布実験（第2のみ） 
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イ 水質試験成績

　頓田第１貯水池
採水場所

採水月日 4/20 5/25 6/15 7/13 8/17 9/14 10/19 11/16 12/14 1/25 2/22 3/21

採水時刻 9:05 9:50 9:37 9:40 10:40 9:35 9:50 9:45 9:45 9:37 9:30 9:00

前日天候 晴 曇 晴 雨 曇/晴 晴 晴 曇 雨 曇 晴 曇/雨

当日天候 晴 雨/晴 晴 雨/曇 曇/晴 雨/曇 曇 晴 雨 晴 曇/雨 雨/曇

水温 15.7 22.3 24.9 26.7 31.4 27.0 23.2 17.7 13.2 7.8 8.5 10.9 12 31.4 7.8 19.1

一般細菌 190 480 190 320 660 2,000 380 170 100 200 350 910 12 2,000 100 500

大腸菌 <1 6 1 2 3 <1 1 2 4 2 <1 1 12 6 <1 2

亜硝酸態窒素 0.014 0.013 <0.004 0.013 0.039 0.015 0.012 0.008 0.007 0.010 0.012 0.020 12 0.039 <0.004 0.014

鉄及びその化合物 0.13 0.08 0.04 0.08 0.03 0.02 0.04 0.02 0.04 0.05 0.05 0.07 12 0.13 0.02 0.05

マンガン及びその化合物 0.059 0.033 0.026 0.051 0.040 0.016 0.008 0.005 0.010 0.010 0.009 0.018 12 0.059 0.005 0.024

ジェオスミン 0.000006 0.000002 0.000003 0.000002 0.000002 <0.000001 <0.000001 7 0.000006 <0.000001 0.000002

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 0.000001 0.000002 0.000007 0.000007 <0.000001 7 0.000007 <0.000001 0.000002

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 2.5 4.2 2.9 2.4 2.8 2.8 2.7 2.2 2.4 2.2 2.1 2.6 12 4.2 2.1 2.7

pH値 8.2 9.0 8.7 7.8 8.5 8.2 8.2 8.4 8.8 8.7 8.9 9.0 12 9.0 7.8 8.5

臭気 藻 藻 藻 藻 藻 藻（カビ） 藻 藻 藻 藻 藻 藻 12

色度 9.2 16 6.9 7.3 8.0 5.9 6.1 5.4 5.5 5.5 5.2 6.9 12 16 5.2 7.3

濁度 3.1 7.4 2.1 2.2 2.6 2.1 2.4 2.0 1.6 2.4 2.8 3.2 12 7.4 1.6 2.8

管
理

目
標 臭気強度(TON) 7 10 10 7 20 20(10) 10 10 10 10 7 20 12 20 7 12

大腸菌群 43 250 820 490 570 790 870 980 140 27 28 77 12 980 27 420

浮遊物質(懸濁物質) 3 10 3 1 4 3 4 3 4 4 4 3 12 10 1 4

電気伝導率 249 237 239 215 229 232 221 222 224 230 240 257 12 257 215 233

溶性ケイ酸 9.8 8.1 4.9 8.4 7.4 3.1 3.1 0.4 0.7 1.2 0.8 3.5 12 9.8 0.4 4.3

溶存性有機炭素(DOC) 2.2 2.5 2.4 2.1 2.4 2.4 2.2 2.0 1.9 1.9 1.8 2.1 12 2.5 1.8 2.2

紫外線吸光度(E260) 0.041 0.046 0.042 0.042 0.045 0.045 0.040 0.038 0.035 0.031 0.029 0.032 12 0.046 0.029 0.039

化学的酸素要求量(COD) 3.4 6.6 3.8 3.0 4.1 3.6 3.7 3.4 3.5 3.7 3.6 3.5 12 6.6 3.0 3.8

溶存酸素(DO) 9.6 12.2 9.1 6.3 7.0 7.8 8.9 10.1 11.6 12.5 13.0 13.1 12 13.1 6.3 10.1

溶存酸素飽和割合(DO%) 96 140 110 79 95 98 104 105 111 105 111 118 12 140 79 106

クロロフィルa 0.005 0.073 0.015 0.004 0.021 0.023 0.017 0.017 0.032 0.033 0.037 0.023 12 0.073 0.004 0.025

溶存マンガン 0.018 0.003 0.005 0.011 0.006 0.002 <0.001 <0.001 0.001 0.001 0.002 0.005 12 0.018 <0.001 0.005

アンモニア態窒素 0.11 0.01 <0.01 0.12 0.04 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 12 0.12 <0.01 0.02

硝酸態窒素 0.40 0.35 0.02 0.29 0.04 0.16 0.42 0.42 0.40 0.26 0.24 0.37 12 0.42 0.02 0.28

総窒素(全窒素) 0.92 0.99 0.60 0.63 0.44 0.44 0.62 0.61 0.60 0.47 0.47 0.61 12 0.99 0.44 0.62

リン酸イオン 0.09 0.09 0.02 0.16 0.12 0.14 0.10 0.04 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 12 0.16 <0.01 0.06

総リン(全リン) 0.054 0.071 0.041 0.073 0.080 0.078 0.063 0.041 0.025 0.020 0.020 0.028 12 0.080 0.020 0.050

総生物数 230 25,000 440 61 900 530 410 300 720 910 1,200 3,300 12 25,000 61 2,800

透明度(m) 2.0 1.2 2.0 2.5 2.0 2.0 2.5 2.0 2.5 2.5 2.0 欠測

水色 16 18 13 15 17 18 16 16 15 17 17 欠測

貯水位(m) 20.91 20.89 20.82 21.05 20.97 20.97 21.02 20.92 20.98 20.94 20.99 20.87

有効貯水量(千ｍ
3
) 4,749 4,706 4,672 4,783 4,744 4,744 4,769 4,720 4,749 4,730 4,754 4,696

貯水率(％) 107.9 107.0 106.2 108.7 107.8 107.8 108.4 107.3 107.9 107.5 108.0 106.7

取水口No 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

取水深(m) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

揚水量(千ｍ
3
/日) 105.71 92.11 77.48 51.70 116.95 65.36 98.71 96.79 85.57 86.49 76.08 140.28

取水量(千ｍ
3
/日) 96.56 94.97 92.90 96.42 121.16 93.14 87.90 88.94 87.97 86.84 93.68 93.09

降水量前日(mm) 0.0 17.0 0.0 99.4 0.0 0.0 0.0 0.0 24.5 0.0 0.0 17.5

降水量当日(mm) 35.5 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 20.5 4.0

※ 3/21は強風のため、ボートによる採水は中止した。このため、定点に近い堰堤にて採水し、0mの試料とした。

そ
の
他

水
質
基
準

0m

回数 最高 最低 平均
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　頓田第１貯水池
採水場所

採水月日 4/20 5/25 6/15 7/13 8/17 9/14 10/19 11/16 12/14 1/25 2/22 3/21

採水時刻 9:10 9:55 9:45 9:44 10:50 9:45 9:52 9:50 9:50 9:41 9:40

前日天候 晴 曇 晴 雨 曇/晴 晴 晴 曇 雨 曇 晴 曇/雨

当日天候 晴 雨/晴 晴 雨/曇 曇/晴 雨/曇 曇 晴 雨 晴 曇/雨 雨/曇

水温 15.5 21.2 23.9 26.7 31.2 26.8 23.1 17.7 13.2 7.7 8.4 11 31.2 7.7 19.6

一般細菌 41 230 510 560 890 2,800 560 150 240 290 360 11 2,800 41 600

大腸菌 1 <1 <1 5 1 <1 5 4 3 1 <1 11 5 <1 2

亜硝酸態窒素 0.014 0.016 0.031 0.014 0.043 0.018 0.012 0.007 0.007 0.009 0.012 11 0.043 0.007 0.017

鉄及びその化合物 0.13 0.07 0.07 0.08 0.04 0.03 0.05 0.03 0.03 0.05 0.05 11 0.13 0.03 0.06

マンガン及びその化合物 0.064 0.049 0.054 0.051 0.043 0.021 0.012 0.006 0.008 0.010 0.009 11 0.064 0.006 0.030

ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 2.5 2.4 2.6 2.2 2.7 2.5 2.3 2.3 2.4 2.3 2.4 11 2.7 2.2 2.4

pH値 8.2 8.4 8.2 7.7 8.3 8.0 8.0 8.4 8.8 8.7 8.9 11 8.9 7.7 8.3

臭気 藻 藻 藻 藻 藻 カビ 藻 藻 藻 藻 藻 11

色度 9.8 7.6 8.0 7.2 8.9 6.1 6.3 5.8 5.5 5.7 5.6 11 9.8 5.5 7.0

濁度 3.2 3.2 2.5 1.9 2.6 2.2 2.7 2.2 1.8 2.5 2.9 11 3.2 1.8 2.5

管
理

目
標 臭気強度(TON) 7 10 7 5 7 10 7 20 10 10 20 11 20 5 10

大腸菌群 49 150 1,000 490 690 3,900 580 1,400 130 53 25 11 3,900 25 770

浮遊物質(懸濁物質) 3 4 3 2 4 3 5 3 4 5 4 11 5 2 4

電気伝導率 249 238 240 215 230 232 221 224 225 234 243 11 249 215 232

溶性ケイ酸 10 8.2 5.8 8.5 7.1 3.6 4.3 0.4 0.3 0.5 0.7 11 10 0.3 4.5

溶存性有機炭素(DOC) 2.2 2.0 2.2 1.9 2.4 2.3 2.1 2.0 2.0 2.0 1.8 11 2.4 1.8 2.1

紫外線吸光度(E260) 0.040 0.038 0.040 0.040 0.045 0.044 0.040 0.038 0.035 0.032 0.029 11 0.045 0.029 0.038

化学的酸素要求量(COD) 3.3 3.5 3.7 2.7 4.2 3.8 3.3 3.3 3.5 3.7 3.8 11 4.2 2.7 3.5

溶存酸素(DO) 9.0 9.8 7.6 6.1 6.3 6.6 8.2 9.9 11.6 12.2 12.8 11 12.8 6.1 9.1

溶存酸素飽和割合(DO%) 91 110 90 77 85 83 95 104 111 102 109 11 111 77 96

クロロフィルa

溶存マンガン 0.018 0.002 0.003 0.010 0.006 0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 0.001 11 0.018 <0.001 0.004

アンモニア態窒素 0.12 0.02 0.05 0.12 0.06 0.03 0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 11 0.12 <0.01 0.04

硝酸態窒素 0.39 0.35 0.22 0.31 0.03 0.16 0.44 0.41 0.39 0.25 0.23 11 0.44 0.03 0.29

総窒素(全窒素) 0.94 0.71 0.60 0.70 0.44 0.46 0.65 0.58 0.57 0.50 0.48 11 0.94 0.44 0.60

リン酸イオン 0.09 0.10 0.03 0.16 0.14 0.14 0.12 0.04 <0.01 <0.01 <0.01 11 0.16 <0.01 0.07

総リン(全リン) 0.049 0.043 0.037 0.079 0.070 0.071 0.064 0.040 0.027 0.023 0.030 11 0.079 0.023 0.048

総生物数

そ
の
他

水
質
基
準

10m

回数 最高 最低 平均

強
風
に
よ
り
採
水
中
止
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　頓田第１貯水池
採水場所

採水月日 4/20 5/25 6/15 7/13 8/17 9/14 10/19 11/16 12/14 1/25 2/22 3/21

採水時刻 9:18 10:05 9:48 9:46 10:55 9:50 9:55 9:55 10:00 9:43 9:45

前日天候 晴 曇 晴 雨 曇/晴 晴 晴 曇 雨 曇 晴 曇/雨

当日天候 晴 雨/晴 晴 雨/曇 曇/晴 雨/曇 曇 晴 雨 晴 曇/雨 雨/曇

水温 15.5 20.3 23.3 26.5 31.2 26.7 23.0 17.7 12.9 7.7 8.4 11 31.2 7.7 19.4

一般細菌 23 200 500 1,300 840 2,500 570 200 180 270 380 11 2,500 23 630

大腸菌 1 <1 4 8 2 4 2 5 5 1 1 11 8 <1 3

亜硝酸態窒素 0.014 0.018 0.032 0.015 0.043 0.025 0.013 0.008 0.008 0.009 0.012 11 0.043 0.008 0.018

鉄及びその化合物 0.14 0.11 0.09 0.22 0.04 0.03 0.05 0.03 0.05 0.06 0.04 11 0.22 0.03 0.08

マンガン及びその化合物 0.079 0.090 0.14 0.085 0.045 0.025 0.012 0.006 0.012 0.010 0.007 11 0.14 0.006 0.046

ジェオスミン 0.000005 0.000003 0.000003 0.000002 0.000002 0.000001 <0.000001 7 0.000005 <0.000001 0.000002

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 0.000001 0.000002 0.000008 0.000007 <0.000001 7 0.000008 <0.000001 0.000003

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 2.4 2.3 2.6 2.2 2.8 2.5 2.2 2.2 2.3 2.2 2.2 11 2.8 2.2 2.4

pH値 8.2 7.8 7.8 7.6 8.3 7.9 7.9 8.4 8.7 8.6 8.9 11 8.9 7.6 8.2

臭気 藻 藻 藻 藻 藻 カビ 藻 藻 藻 藻 藻 11

色度 10 8.7 9.8 8.6 8.7 6.5 6.1 6.1 5.8 6.0 6.5 11 10 5.8 7.5

濁度 3.5 3.8 3.2 3.0 2.5 2.2 2.6 2.3 2.0 2.7 3.0 11 3.8 2.0 2.8

管
理

目
標 臭気強度(TON) 7 10 7 5 7 10 5 10 7 7 10 11 10 5 8

大腸菌群 110 330 >2,400 1,200 1,000 4,400 770 1,200 180 36 29 11 4,400 29 1,100

浮遊物質(懸濁物質) 3 6 4 3 3 3 5 4 5 5 5 11 6 3 4

電気伝導率 249 240 241 211 231 233 221 224 228 235 243 11 249 211 232

溶性ケイ酸 9.8 9.6 6.8 10 7.5 4.0 4.0 0.4 0.8 0.5 0.8 11 10 0.4 4.9

溶存性有機炭素(DOC) 2.2 2.0 2.2 2.0 2.4 2.3 2.0 2.0 1.9 1.9 1.7 11 2.4 1.7 2.1

紫外線吸光度(E260) 0.040 0.038 0.040 0.043 0.046 0.045 0.040 0.037 0.034 0.031 0.029 11 0.046 0.029 0.038

化学的酸素要求量(COD) 3.3 3.3 3.5 3.0 4.1 3.6 3.3 3.4 3.4 3.8 3.5 11 4.1 3.0 3.5

溶存酸素(DO) 8.9 7.3 6.2 4.9 6.3 5.5 7.6 9.6 10.5 12.2 12.7 11 12.7 4.9 8.3

溶存酸素飽和割合(DO%) 89 80 73 61 85 69 89 101 100 102 108 11 108 61 87

クロロフィルa 0.005 0.027 0.029 0.004 0.019 0.018 0.017 0.017 0.032 0.038 0.039 11 0.039 0.004 0.022

溶存マンガン 0.022 0.002 0.004 0.030 0.007 0.001 <0.001 0.001 0.002 <0.001 0.001 11 0.030 <0.001 0.006

アンモニア態窒素 0.13 0.13 0.11 0.12 0.06 0.04 <0.01 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 11 0.13 <0.01 0.06

硝酸態窒素 0.37 0.40 0.21 0.36 0.03 0.17 0.44 0.41 0.41 0.25 0.23 11 0.44 0.03 0.30

総窒素(全窒素) 0.92 0.79 0.64 0.75 0.43 0.48 0.62 0.59 0.61 0.48 0.50 11 0.92 0.43 0.62

リン酸イオン 0.09 0.09 0.11 0.18 0.15 0.16 0.12 0.04 0.01 <0.01 <0.01 11 0.18 <0.01 0.09

総リン(全リン) 0.049 0.054 0.069 0.080 0.074 0.079 0.060 0.043 0.025 0.022 0.025 11 0.080 0.022 0.053

総生物数 340 1,400 810 50 730 280 410 120 530 870 1,400 11 1,400 50 630

水
質
基
準

そ
の
他

底

回数 最高 最低 平均

強
風
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　頓田第２貯水池
採水場所

採水月日 4/20 5/25 6/15 7/13 8/17 9/14 10/19 11/16 12/14 1/25 2/22 3/21

採水時刻 9:33 9:10 9:00 9:05 10:15 9:05 9:08 9:25 9:15 9:10 9:08 9:00

前日天候 晴 曇 晴 雨 曇/晴 晴 晴 曇 雨 曇 晴 曇/雨

当日天候 晴 雨/晴 晴 雨/曇 曇/晴 雨/曇 曇 晴 雨 晴 曇/雨 雨/曇

水温 16.3 21.6 24.6 26.1 31.0 26.7 22.7 17.2 12.9 7.4 8.2 10.3 12 31.0 7.4 18.8

一般細菌 35 860 1,500 2,400 1,200 840 610 480 140 350 40 140 12 2,400 35 720

大腸菌 4 1 <1 1 7 7 7 7 5 9 1 12 12 12 <1 5

亜硝酸態窒素 0.014 0.015 0.016 0.026 0.009 0.033 0.028 0.011 0.010 0.015 0.013 0.017 12 0.033 0.009 0.017

鉄及びその化合物 0.06 0.05 0.04 0.06 0.05 0.04 0.05 0.04 0.05 0.08 0.04 0.08 12 0.08 0.04 0.05

マンガン及びその化合物 0.065 0.054 0.046 0.068 0.075 0.029 0.016 0.009 0.025 0.022 0.022 0.064 12 0.075 0.009 0.041

ジェオスミン 0.000002 0.000002 0.000007 0.000002 0.000002 0.000001 0.000004 7 0.000007 0.000001 0.000003

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 0.000002 0.000001 0.000005 0.000017 0.000002 7 0.000017 <0.000001 0.000004

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 2.8 2.5 2.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.1 2.1 2.3 2.6 2.4 12 2.8 2.1 2.4

pH値 8.4 8.5 8.0 7.6 8.4 8.1 7.9 8.6 8.7 8.8 9.0 9.0 12 9.0 7.6 8.4

臭気 藻 藻 藻 藻 藻 藻・カビ 藻 藻 藻 藻 藻 藻 12

色度 8.5 7.6 5.8 6.8 9.9 6.4 6.0 6.5 6.3 6.8 6.2 6.9 12 9.9 5.8 7.0

濁度 3.9 4.4 1.3 2.4 2.9 3.2 2.8 2.4 2.0 3.5 2.9 5.0 12 5.0 1.3 3.1

管
理

目
標 臭気強度(TON) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 12 20 10 13

大腸菌群 310 200 10 770 860 1,200 460 2,400 100 240 22 110 12 2,400 10 560

浮遊物質(懸濁物質) 3 6 1 2 4 4 4 3 4 6 4 8 12 8 1 4

電気伝導率 245 231 226 201 215 221 217 227 229 242 235 247 12 247 201 228

溶性ケイ酸 11 4.0 2.6 8.7 4.7 1.4 3.9 1.2 0.6 1.5 0.7 2.2 12 11 0.6 3.5

溶存性有機炭素(DOC) 2.3 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.0 1.8 1.8 2.1 1.9 12 2.3 1.8 2.1

紫外線吸光度(E260) 0.039 0.038 0.040 0.041 0.043 0.041 0.040 0.038 0.034 0.032 0.031 0.030 12 0.043 0.030 0.037

化学的酸素要求量(COD) 3.9 3.9 3.0 3.6 4.1 3.7 3.4 3.1 3.2 3.9 3.6 4.2 12 4.2 3.0 3.6

溶存酸素(DO) 8.3 10.1 7.3 6.3 6.5 7.5 8.2 10.2 11.5 13.1 12.9 12.9 12 13.1 6.3 9.6

溶存酸素飽和割合(DO%) 85 115 87 78 87 93 95 106 109 109 109 115 12 115 78 99

クロロフィルa 0.026 0.029 0.001 0.007 0.023 0.030 0.017 0.014 0.026 0.060 0.035 0.046 12 0.060 0.001 0.026

溶存マンガン 0.003 <0.001 0.017 0.018 0.005 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 0.001 0.002 0.010 12 0.018 <0.001 0.005

アンモニア態窒素 0.02 <0.01 0.09 0.03 0.09 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 12 0.09 <0.01 0.02

硝酸態窒素 0.33 0.33 0.23 0.40 0.03 0.17 0.49 0.48 0.51 0.40 0.27 0.30 12 0.51 0.03 0.33

総窒素(全窒素) 0.88 0.67 0.60 0.66 0.48 0.47 0.69 0.65 0.63 0.68 0.51 0.58 12 0.88 0.47 0.63

リン酸イオン 0.01 0.03 0.04 0.10 0.11 0.11 0.13 0.03 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 12 0.13 <0.01 0.05

総リン(全リン) 0.044 0.041 0.030 0.052 0.066 0.065 0.060 0.035 0.021 0.030 0.019 0.032 12 0.066 0.019 0.041

総生物数 860 5,000 75 120 790 580 420 160 360 1,700 1,200 6,600 12 6,600 75 1,500

透明度(m) 2.4 1.5 3.0 2.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.0 2.0 2.0 欠測

水色 16 17 14 15 18 18 15 15 16 18 16 欠測

貯水位(m) 20.93 20.91 20.83 21.06 20.98 20.98 21.02 20.96 20.99 20.96 21.00 20.88

有効貯水量(千ｍ
3
) 5,007 4,955 4,902 5,053 5,001 5,001 5,027 4,987 5,007 4,987 5,014 4,935

貯水率(％) 105.3 104.3 103.2 106.4 105.3 105.3 105.8 105.0 105.4 105.0 105.6 103.9

取水口No 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

取水深(m) 11 11 11 12 11 11 12 11 11 11 12 11

揚水量(千ｍ
3
/日) 105.71 92.11 77.48 51.70 116.95 65.36 98.71 96.79 85.57 86.49 76.08 140.28

取水量(千ｍ
3
/日) 96.56 94.97 92.90 96.42 121.16 93.14 87.90 88.94 87.97 86.84 93.68 93.09

降水量前日(mm) 0.0 17.0 0.0 99.4 0.0 0.0 0.0 0.0 24.5 0.0 0.0 17.5

降水量当日(mm) 35.5 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 20.5 4.0

※ 3/21は強風によりボートによる採水は中止した。このため定点に近い堰堤にて採水し、0mの試料とした。

そ
の
他

水
質
基
準

0m

回数 最高 最低 平均
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　頓田第２貯水池
採水場所

採水月日 4/20 5/25 6/15 7/13 8/17 9/14 10/19 11/16 12/14 1/25 2/22 3/21

採水時刻 9:40 9:25 9:10 9:13 10:25 9:15 9:13 9:30 9:20 9:18 9:16 9:40

前日天候 晴 曇 晴 雨 曇/晴 晴 晴 曇 雨 曇 晴 曇/雨

当日天候 晴 雨/晴 晴 雨/曇 曇/晴 雨/曇 曇 晴 雨 晴 曇/雨 雨/曇

水温 16.1 21.0 23.5 26.0 30.9 26.6 22.7 17.2 12.9 7.4 8.2 9.9 12 30.9 7.4 18.5

一般細菌 100 980 610 2,600 1,600 3,000 1,200 540 570 430 57 74 12 3,000 57 980

大腸菌 3 3 1 2 <1 6 6 6 4 2 <1 1 12 6 <1 3

亜硝酸態窒素 0.014 0.017 0.017 0.025 0.009 0.036 0.027 0.011 0.010 0.015 0.013 0.014 12 0.036 0.009 0.017

鉄及びその化合物 0.07 0.07 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.09 0.06 0.07 12 0.09 0.04 0.06

マンガン及びその化合物 0.080 0.087 0.076 0.069 0.067 0.036 0.018 0.009 0.025 0.026 0.027 0.11 12 0.11 0.009 0.053

ジェオスミン 0.000002 0.000002 0.000007 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002 7 0.000007 0.000001 0.000003

2-メチルイソボルネオール 0.000001 <0.000001 0.000001 0.000001 0.000005 0.000019 0.000002 7 0.000019 <0.000001 0.000004

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 2.5 2.4 2.2 2.0 2.6 2.5 2.1 2.2 2.1 2.3 2.3 2.1 12 2.6 2.0 2.3

pH値 8.3 8.1 7.9 7.6 8.4 8.0 7.9 8.6 8.7 8.8 9.0 8.5 12 9.0 7.6 8.3

臭気 藻 藻 藻 藻 藻 カビ 藻 藻 藻 藻 藻 藻 12

色度 8.9 9.3 7.3 6.9 11 6.8 6.6 6.5 6.2 7.3 5.9 5.4 12 11 5.4 7.3

濁度 3.9 4.3 1.9 1.8 3.0 3.3 2.9 2.7 2.1 3.7 3.1 3.4 12 4.3 1.8 3.0

管
理

目
標 臭気強度(TON) 10 7 10 7 7 10 10 10 7 20 20 20 12 20 7 12

大腸菌群 490 240 250 370 1,900 660 920 1,100 120 220 28 34 12 1,900 28 530

浮遊物質(懸濁物質) 3 5 2 2 4 4 4 3 4 7 4 3 12 7 2 4

電気伝導率 244 233 225 200 215 221 217 227 229 242 234 244 12 244 200 228

溶性ケイ酸 10 5.0 2.9 8.2 4.8 1.3 4.3 1.4 0.7 1.5 0.8 2.3 12 10 0.7 3.6

溶存性有機炭素(DOC) 2.1 2.0 2.1 1.8 2.2 2.2 1.9 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 12 2.2 1.8 2.0

紫外線吸光度(E260) 0.038 0.038 0.040 0.037 0.043 0.041 0.038 0.037 0.038 0.031 0.030 0.031 12 0.043 0.030 0.037

化学的酸素要求量(COD) 3.5 3.5 3.2 2.8 4.1 3.7 3.1 3.3 3.3 4.0 3.5 3.3 12 4.1 2.8 3.4

溶存酸素(DO) 8.0 9.0 6.8 6.2 6.3 6.9 8.0 10.1 11.4 13.0 12.7 11.7 12 13.0 6.2 9.2

溶存酸素飽和割合(DO%) 82 101 80 77 85 87 92 105 108 108 107 104 12 108 77 95

クロロフィルa 0.021 0.026 0.003 0.007 0.025 0.025 0.015 0.016 0.028 0.042 0.036 0.025 12 0.042 0.003 0.022

溶存マンガン 0.002 <0.001 0.011 0.018 0.005 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 0.001 0.004 0.043 12 0.043 <0.001 0.007

アンモニア態窒素 0.04 0.02 0.10 0.03 0.09 0.02 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 12 0.10 <0.01 0.03

硝酸態窒素 0.32 0.37 0.23 0.41 0.03 0.18 0.51 0.47 0.51 0.40 0.27 0.27 12 0.51 0.03 0.33

総窒素(全窒素) 0.81 0.68 0.60 0.66 0.47 0.50 0.69 0.66 0.65 0.70 0.51 0.57 12 0.81 0.47 0.63

リン酸イオン 0.01 0.04 0.05 0.11 0.11 0.12 0.13 0.03 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 12 0.13 <0.01 0.05

総リン(全リン) 0.043 0.036 0.034 0.040 0.068 0.068 0.056 0.035 0.025 0.033 0.019 0.031 12 0.068 0.019 0.041

総生物数 530 3,500 150 160 840 520 310 180 320 1,500 1,200 3,100 12 3,500 150 1,000

※ 3/21は強風のため、ボートによる採水は中止した。このため、本城浄水場に送水された水を10mの試料とした。

水
質
基
準

そ
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10m

回数 最高 最低 平均
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　頓田第２貯水池
採水場所

採水月日 4/20 5/25 6/15 7/13 8/17 9/14 10/19 11/16 12/14 1/25 2/22 3/21

採水時刻 9:45 9:35 9:12 9:16 10:30 9:20 9:15 9:35 9:30 9:20 9:20

前日天候 晴 曇 晴 雨 曇/晴 晴 晴 曇 雨 曇 晴 曇/雨

当日天候 晴 雨/晴 晴 雨/曇 曇/晴 雨/曇 曇 晴 雨 晴 曇/雨 雨/曇

水温 15.9 19.6 22.1 25.7 30.9 26.5 22.7 17.2 12.9 7.3 8.2 11 30.9 7.3 19.0

一般細菌 85 830 660 2,200 1,500 1,100 710 750 380 410 43 11 2,200 43 790

大腸菌 3 1 2 3 5 8 6 3 1 3 <1 11 8 <1 3

亜硝酸態窒素 0.014 0.016 0.016 0.026 0.010 0.040 0.028 0.010 0.010 0.017 0.012 11 0.040 0.010 0.018

鉄及びその化合物 0.07 0.10 0.07 0.09 0.05 0.04 0.07 0.04 0.05 0.11 0.08 11 0.11 0.04 0.07

マンガン及びその化合物 0.081 0.11 0.13 0.11 0.087 0.034 0.021 0.010 0.025 0.025 0.035 11 0.13 0.010 0.061

ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 2.4 2.3 2.2 2.0 2.5 2.4 2.0 2.1 2.0 2.2 2.3 11 2.5 2.0 2.2

pH値 8.3 7.9 7.7 7.6 8.4 7.9 7.9 8.6 8.7 8.8 9.0 11 9.0 7.6 8.3

臭気 藻 藻 藻 藻 藻 カビ 藻 藻 藻 藻 藻 11

色度 9.0 10 8.3 6.8 10 6.6 6.9 6.5 6.2 7.4 6.4 11 10 6.2 7.6

濁度 3.8 4.8 2.5 1.8 2.8 3.2 3.2 2.5 2.0 3.7 3.3 11 4.8 1.8 3.1

管
理

目
標 臭気強度(TON) 10 7 15 7 7 10 10 10 7 20 10 11 20 7 10

大腸菌群 870 370 820 460 810 1,100 1,000 1,100 120 180 25 11 1,100 25 620

浮遊物質(懸濁物質) 4 6 3 2 4 4 5 4 4 7 5 11 7 2 4

電気伝導率 244 222 219 199 214 221 218 228 230 242 234 11 244 199 225

溶性ケイ酸 10 6.2 4.3 9.0 4.3 1.8 3.9 1.2 0.7 1.6 0.7 11 10 0.7 4.0

溶存性有機炭素(DOC) 2.1 1.9 2.0 1.8 2.2 2.2 1.9 2.0 1.9 1.9 1.8 11 2.2 1.8 2.0

紫外線吸光度(E260) 0.038 0.037 0.039 0.037 0.043 0.041 0.038 0.038 0.034 0.032 0.030 11 0.043 0.030 0.037

化学的酸素要求量(COD) 3.5 3.6 3.2 2.7 4.0 3.6 3.1 3.1 3.2 3.9 3.6 11 4.0 2.7 3.4

溶存酸素(DO) 7.2 7.7 5.6 5.9 6.1 5.8 7.9 10.1 11.4 13.0 12.5 11 13.0 5.6 8.5

溶存酸素飽和割合(DO%) 73 84 64 72 83 73 91 105 108 108 105 11 108 64 88

クロロフィルa

溶存マンガン 0.003 0.001 0.032 0.026 0.004 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 0.001 0.004 11 0.032 <0.001 0.007

アンモニア態窒素 0.03 0.02 0.15 0.03 0.10 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 11 0.15 <0.01 0.03

硝酸態窒素 0.32 0.40 0.25 0.41 0.03 0.18 0.50 0.47 0.51 0.40 0.26 11 0.51 0.03 0.34

総窒素(全窒素) 0.77 0.70 0.66 0.68 0.47 0.50 0.71 0.66 0.65 0.70 0.55 11 0.77 0.47 0.64

リン酸イオン 0.01 0.03 0.08 0.10 0.12 0.12 0.13 0.03 0.01 <0.01 <0.01 11 0.13 <0.01 0.06

総リン(全リン) 0.037 0.038 0.048 0.047 0.071 0.070 0.059 0.038 0.022 0.033 0.021 11 0.071 0.021 0.044

総生物数

水
質
基
準

そ
の
他

底

回数 最高 最低 平均

強
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ウ 生物試験成績

　頓田第1貯水池
採水場所

採水月日 4/20 5/25 6/15 7/13 8/17 9/14 10/19 11/16 12/14 1/25 2/22 3/21

水深 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水温 15.7 22.3 24.9 26.7 31.4 27.0 23.2 17.7 13.2 7.8 8.5 10.9

濁度 3.1 7.4 2.1 2.2 2.6 2.1 2.4 2.0 1.6 2.4 2.8 3.2

ｐH値　　 8.2 9.0 8.7 7.8 8.5 8.2 8.2 8.4 8.8 8.7 8.9 9.0

かび臭・アオコ・凝集障害の原因生物

藍藻類 Anabaena 17,000 15 2.2 1.0 22

Aphanothece

Chroococcus

Lyngbya

Merismopedia

Microcystis （群体数） 380 1.1 0.5 0.9 0.2 9.8 0.2

Oscillatoria 1.2

Phormidium

ろ過閉塞・凝集障害の原因生物

珪藻類 Asterionella 1,100 30 10 100

Aulacoseira granulata 130 80 220 330 15 130 45 20

Aulacoseira italica

Fragilaria crotonensis 95 100 65 700

Nitzschia actinastroides 10 10

Synedra acus  (>150μｍ) 5 5

Synedra acus  (<150μｍ) 5 5 10

Synedra ulna 5 5

緑藻類 Closterium 20 5 40 25

Spirogyra

Staurastrum 10 15 5 5

ろ過池を漏出する生物

藍藻類 Microcystis （細胞数）
※1 (93,000) (170) (200) (160) (50) (4,900) (150)

珪藻類 Achnanthes 5

Aulacoseira distans 5 10

Cｙｃlotella ※2 30 3,100 50 20 200 5 260 110 650 730 1,100 2,300

Cymbella

Diatoma

Melosira varians

Navicula

Nitzschia 85 30 15 60 5 10

Nitzschia acicularis 5 30

Skeletonema 2,500 15

緑藻類 Ankistrodesmus 15 10 5

Chlamydomonas ※3 890 50 15 120 50 5 10 15 15 45

Coelastrum 10 5 90 5

Dictyosphaerium 5 10 5 5

Eudorina 5 170 5 5 5

Oocystis 15 10 5 25 10 5 5 20 20 10

Pandorina 50 5

Scenedesmus 20 10 20 15 10 5

Sphaerocystis ※4 5 5 5

Tetraedron minimum

Tetraspora

赤潮・生ぐさ臭の原因となる生物

緑藻類 Volvox

ｸﾘﾌﾟﾄ藻類 Cryptomonas 80

黄金藻類 Mallomonas

Synura

Uroglena

渦鞭藻類 Ceratium 30 5

Peridinium 5 45

ﾕｰｸﾞﾚﾅ藻類 Euglena 5

Trachelomonas 5 10 5

そ　の　他　の　藍　藻　類

そ　の　他　の　珪　藻　類 5 25

そ　の　他　の　緑　藻　類 5 30 40 10 160 35 30 10 10 15

そ　の　他　の　鞭　藻　類

クロロフィル a　 0.005 0.073 0.015 0.004 0.021 0.023 0.017 0.017 0.032 0.033 0.037 0.023

総　 生　 物 　数　 230 25,000 440 61 900 530 410 300 720 910 1,200 3,300

※1Microcystis （細胞数）は総生物数に含まない。※2Stephanodiscus を含む。※3Carteria を含む。※4Planktosphaeria を含む。

0ｍ
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　頓田第1貯水池
採水場所

採水月日 4/20 5/25 6/15 7/13 8/17 9/14 10/19 11/16 12/14 1/25 2/22 3/21

水深 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 ―

水温 15.5 20.3 23.3 26.5 31.2 26.7 23.0 17.7 12.9 7.7 8.4

濁度 3.5 3.8 3.2 3.0 2.5 2.2 2.6 2.3 2.0 2.7 3.0

ｐH値　　 8.2 7.8 7.8 7.6 8.3 7.9 7.9 8.4 8.7 8.6 8.9

かび臭・アオコ・凝集障害の原因生物

藍藻類 Anabaena 26 1.3 1.4

Aphanothece

Chroococcus

Lyngbya

Merismopedia

Microcystis （群体数） 0.8 0.1 0.1 0.5 0.3 1.1 0.3

Oscillatoria 0.7

Phormidium

ろ過閉塞・凝集障害の原因生物

珪藻類 Asterionella 510 15 65 5

Aulacoseira granulata 10 610 280 140 190 40 50 5 15

Aulacoseira italica 5

Fragilaria crotonensis 85 100 450

Nitzschia actinastroides 10

Synedra acus  (>150μｍ)

Synedra acus  (<150μｍ)

Synedra ulna

緑藻類 Closterium 110 5 30 55

Spirogyra

Staurastrum 5 5 5 10 5

ろ過池を漏出する生物

藍藻類 Microcystis （細胞数）
※1 (40) (30) (20) (100) (140) (320) (90)

珪藻類 Achnanthes

Aulacoseira distans 5 5

Cｙｃlotella ※2 120 15 15 15 130 10 250 60 510 730 1,300

Cymbella

Diatoma

Melosira varians

Navicula

Nitzschia 5 20 25 15 30 5 5

Nitzschia acicularis 5 5

Skeletonema

緑藻類 Ankistrodesmus 5

Chlamydomonas ※3 10 10 5 90 15

Coelastrum 15 10 5 90 10

Dictyosphaerium 15 5

Eudorina

Oocystis 15 35 15 15

Pandorina

Scenedesmus 20 10 15 15 5

Sphaerocystis ※4 5 5 5 5

Tetraedron minimum

Tetraspora

赤潮・生ぐさ臭の原因となる生物

緑藻類 Volvox

ｸﾘﾌﾟﾄ藻類 Cryptomonas

黄金藻類 Mallomonas

Synura

Uroglena

渦鞭藻類 Ceratium 5

Peridinium 10

ﾕｰｸﾞﾚﾅ藻類 Euglena

Trachelomonas 5

そ　の　他　の　藍　藻　類

そ　の　他　の　珪　藻　類 15

そ　の　他　の　緑　藻　類 20 10 25 150 20 30 5

そ　の　他　の　鞭　藻　類

クロロフィル a　 0.005 0.027 0.029 0.004 0.019 0.018 0.017 0.017 0.032 0.038 0.039

総　 生　 物 　数　 340 1,400 810 50 730 280 410 120 530 870 1,400

※1Microcystis （細胞数）は総生物数に含まない。※2Stephanodiscus を含む。※3Carteria を含む。※4Planktosphaeria を含む。

底

強
風
に
よ
り
採
水
中
止
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　頓田第2貯水池
採水場所

採水月日 4/20 5/25 6/15 7/13 8/17 9/14 10/19 11/16 12/14 1/25 2/22 3/21

水深 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水温 16.3 21.6 24.6 26.1 31.0 26.7 22.7 17.2 12.9 7.4 8.2 10.3

濁度 3.9 4.4 1.3 2.4 2.9 3.2 2.8 2.4 2.0 3.5 2.9 5.0

ｐH値　　 8.4 8.5 8.0 7.6 8.4 8.1 7.9 8.6 8.7 8.8 9.0 9.0

かび臭・アオコ・凝集障害の原因生物

藍藻類 Anabaena 850 9.1 1.6 6.2

Aphanothece

Chroococcus

Lyngbya

Merismopedia

Microcystis （群体数） 7.0 0.1 0.2 1.0 1.0 0.5 0.2

Oscillatoria 2.1

Phormidium

ろ過閉塞・凝集障害の原因生物

珪藻類 Asterionella 1,600 75 95

Aulacoseira granulata 5 200 170 390 190 120 230 45 15 5

Aulacoseira italica 5

Fragilaria crotonensis 30 250 50 2,000

Nitzschia actinastroides 20

Synedra acus  (>150μｍ) 10 5

Synedra acus (<150μｍ) 10 10

Synedra ulna

緑藻類 Closterium 200 25 15 45 20

Spirogyra

Staurastrum 10 5 15 15 5 5

ろ過池を漏出する生物

藍藻類 Microcystis （細胞数）
※1 (1,700) (190) (120) (260) (250) (350) (30)

珪藻類 Achnanthes 5

Aulacoseira distans

Cｙｃlotella ※2 210 1,700 40 150 35 25 25 65 1,400 1,100 4,300

Cymbella 10 5

Diatoma

Melosira varians 5

Navicula 5

Nitzschia 25 5 10 5 10 5 50

Nitzschia acicularis 10 25

Skeletonema 85 10

緑藻類 Ankistrodesmus 5 5 25 5

Chlamydomonas ※3 5 140 10 5 50 35 10 15 75

Coelastrum 15 10 55 5 20 10 5

Dictyosphaerium 5 15

Eudorina 10 30 30

Oocystis 10 15 30 5 5 5 25 5

Pandorina 5 5

Scenedesmus 5 50 5 30 5 20 5 5 5 5 10

Sphaerocystis ※4 5

Tetraedron minimum

Tetraspora

赤潮・生ぐさ臭の原因となる生物

緑藻類 Volvox

ｸﾘﾌﾟﾄ藻類 Cryptomonas 390

黄金藻類 Mallomonas

Synura

Uroglena

渦鞭藻類 Ceratium 5 5

Peridinium

ﾕｰｸﾞﾚﾅ藻類 Euglena

Trachelomonas 5 5 5

そ　の　他　の　藍　藻　類

そ　の　他　の　珪　藻　類

そ　の　他　の　緑　藻　類 50 10 30 280 60 120 5 5

そ　の　他　の　鞭　藻　類

クロロフィル a　 0.026 0.029 0.001 0.007 0.023 0.030 0.017 0.014 0.026 0.060 0.035 0.046

総　 生　 物 　数　 860 5,000 75 120 790 580 420 160 360 1,700 1,200 6,600

※1Microcystis （細胞数）は総生物数に含まない。※2Stephanodiscus を含む。※3Carteria を含む。※4Planktosphaeria を含む。

0ｍ
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　頓田第2貯水池
採水場所

採水月日 4/20 5/25 6/15 7/13 8/17 9/14 10/19 11/16 12/14 1/25 2/22 3/21

水深 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

水温 16.1 21.0 23.5 26.0 30.9 26.6 22.7 17.2 12.9 7.4 8.2 9.9

濁度 3.9 4.3 1.9 1.8 3.0 3.3 2.9 2.7 2.1 3.7 3.1 3.4

ｐH値　　 8.3 8.1 7.9 7.6 8.4 8.0 7.9 8.6 8.7 8.8 9.0 8.5

かび臭・アオコ・凝集障害の原因生物

藍藻類 Anabaena 10 7.1 0.7

Aphanothece

Chroococcus

Lyngbya

Merismopedia

Microcystis （群体数） 0.1 1.0 0.1 0.2 0.7 0.2 0.2

Oscillatoria 1.6

Phormidium

ろ過閉塞・凝集障害の原因生物

珪藻類 Asterionella 2,200 30 35 250

Aulacoseira granulata 480 10 5 250 310 150 150 210 20 25

Aulacoseira italica 5

Fragilaria crotonensis 35 50 75 35 480

Nitzschia actinastroides

Synedra acus  (>150μｍ) 5

Synedra acus  (<150μｍ) 5 5

Synedra ulna

緑藻類 Closterium 100 35 30 55

Spirogyra

Staurastrum 5 5 10 10 5

ろ過池を漏出する生物

藍藻類 Microcystis （細胞数）
※1 (5) (300) (30) (100) (150) (70) (40)

珪藻類 Achnanthes 5

Aulacoseira distans 5 5 5

Cｙｃlotella ※2 110 510 5 25 130 55 30 10 65 1,400 960 2,200

Cymbella

Diatoma

Melosira varians

Navicula

Nitzschia 20 10 25 5 5

Nitzschia acicularis 5 15

Skeletonema 35

緑藻類 Ankistrodesmus 5 5 5 5 5

Chlamydomonas ※3 50 15 15 35 35 20 20 20 40

Coelastrum 55 15 50 10 15 5

Dictyosphaerium 5

Eudorina 5 10 40 5

Oocystis 15 10 10 20 25 10 5 10

Pandorina

Scenedesmus 30 5 15 5 20 5 10 15

Sphaerocystis ※4

Tetraedron minimum

Tetraspora

赤潮・生ぐさ臭の原因となる生物

緑藻類 Volvox

ｸﾘﾌﾟﾄ藻類 Cryptomonas 280

黄金藻類 Mallomonas

Synura

Uroglena

渦鞭藻類 Ceratium 5

Peridinium

ﾕｰｸﾞﾚﾅ藻類 Euglena 5

Trachelomonas 5 5

そ　の　他　の　藍　藻　類

そ　の　他　の　珪　藻　類

そ　の　他　の　緑　藻　類 55 10 50 300 50 40 5 10 10

そ　の　他　の　鞭　藻　類

クロロフィル a　 0.021 0.026 0.003 0.007 0.025 0.025 0.015 0.016 0.028 0.042 0.036 0.025

総　 生　 物 　数　 530 3,500 150 160 840 520 310 180 320 1,500 1,100 3,100

※1Microcystis （細胞数）は総生物数に含まない。※2Stephanodiscus を含む。※3Carteria を含む。※4Planktosphaeria を含む。

10ｍ
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　藍藻類試験（頓田第1貯水池　0m）
採水月日 4/6 4/13 4/20 4/27 5/11 5/18 5/25 6/1 6/8 6/15 6/22

採水時刻 9:20 9:22 9:05 9:03 9:25 9:10 9:50 9:15 9:00 9:37 9:15

水温  16.4 16.1 15.7 17.8 18.4 20.9 22.3 23.2 23.4 24.9 25.2

pH値 9.3 8.7 8.2 7.9 7.9 8.2 9.0 8.7 9.0 8.7 8.1

臭気 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻

臭気強度 5 5 7 5 5 3 10 20 20 10 10

ジェオスミン 0.000002 0.000003 0.000006 0.000003 0.000002 0.000003 0.000002 0.000004 0.000002 0.000003 0.000004

2-MIB       <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000002 <0.000001 0.000001 0.000002

Oscillatoria tenuis
その他のOscillatoria 0.4 0.7 1.5

Anabaena macrospora 0.3

Anabaena flos-aquae 11 83 68 17,000 97 14

Anabaena spiroides
その他のAnabaena 0.3

Phormidium tenue
Microcystis aeruginosa 0.4 1.2 40 380 0.5 1.1 1.1 0.1

（細胞数） (30) (5,400) (1,600) (93,000) (440) (600) (170) (140)

Microcystis wesenbergii
（細胞数）

合計(個（群体）/ml) 12 0.0 0.0 0.0 85 110 17,000 0.5 98 15 0.1

採水月日 6/29 7/6 7/13 7/20 7/27 8/3 8/8 8/17 8/24 8/31 9/7

採水時刻 9:10 9:00 9:40 9:05 9:15 9:05 8:55 10:12 9:29 9:00 9:00

水温  24.3 27.0 26.7 28.4 29.4 30.9 31.7 31.6 31.3 27.9 27.2

pH値 7.7 8.6 7.8 8.9 8.7 9.0 8.9 8.5 8.8 8.0 8.1

臭気 藻・生ぐさ 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻・カビ カビ 藻・カビ

臭気強度 10 10 7 20 10 20 20 20 7 10 10

ジェオスミン 0.000003 0.000002 0.000002 0.000002 0.000003 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000003 0.000001

2-MIB       0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000006 0.000007 0.000007 0.000007 0.000019 0.000021 0.000032

Oscillatoria tenuis 0.2 1.7 0.2 0.6

その他のOscillatoria 0.5 1.6 1.0 8.3 0.5 0.4

Anabaena macrospora 8.0 2.4

Anabaena flos-aquae 0.2

Anabaena spiroides
その他のAnabaena 1.4

Phormidium tenue 0.3

Microcystis aeruginosa 0.3 0.5 97 2.0 90 0.9 0.9 260 4 0.4

（細胞数） (220) (200) (32,000) (790) (26,000) (380) (160) (20,000) (920) (140)

Microcystis wesenbergii 1.1 30 0.1 11 0.2

（細胞数） (890) (32,000) (12) (3,600) (60)

合計(個（群体）/ml) 0.0 0.6 0.5 97 3.6 120 2.6 12 280 5.0 1.4

採水月日 9/14 9/28 10/6 10/12 10/19 10/26

採水時刻 9:20 9:20 9:00 9:00 9:50 9:05

水温  27.0 26.1 25.9 24.1 23.2 21.4

pH値 8.2 8.0 7.8 7.9 8.2 8.3

臭気 藻（カビ） カビ 藻 藻 藻 藻 月日

臭気強度 20(10) 7 10 20 10 10 5/27

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 8/4

2-MIB       0.000007 0.000003 0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 8/30

Oscillatoria tenuis
その他のOscillatoria
Anabaena macrospora
Anabaena flos-aquae
Anabaena spiroides
その他のAnabaena
Phormidium tenue
Microcystis aeruginosa 0.1 5.1 2.3 6.2 9.6 0.2

（細胞数） (30) (2,500) (840) (2,400) (4,800) (10)

Microcystis wesenbergii 0.1 0.3 0.2 0.2

（細胞数） (20) (120) (80) (190)

合計(個（群体）/ml) 0.2 5.1 2.3 6.5 9.8 0.4

硫酸銅散布実施状況

360

360

散布量(kg)

360
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　藍藻類試験（頓田第2貯水池　0m）
採水月日 4/6 4/13 4/20 4/27 5/11 5/18 5/25 6/1 6/8 6/15 6/22

採水時刻 9:25 9:20 9:33 8:58 9:05 8:55 9:10 9:00 8:50 9:00 9:00

水温  15.9 15.2 16.3 17.0 17.9 20.4 21.6 22.1 22.7 24.6 24.7

pH値 9.4 8.5 8.4 7.9 8.0 8.4 8.5 8.6 8.5 8.0 8.0

臭気 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻

臭気強度 5 5 10 5 5 20 10 20 10 10 10

ジェオスミン 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001 0.000003 0.000008 0.000002 0.000003 0.000003 0.000007 0.000003

2-MIB       <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000002

Oscillatoria tenuis
その他のOscillatoria 0.2 0.8

Anabaena macrospora
Anabaena flos-aquae 2.8 850 2 39 1.0

Anabaena spiroides
その他のAnabaena 1.1

Phormidium tenue
Microcystis aeruginosa 0.1 0.1 3.2 4.0 7.0 0.5 1.9 0.1

（細胞数） (5) (20) (8,000) (420) (1,700) (260) (1,200) (190)

Microcystis wesenbergii
（細胞数）

合計(個（群体）/ml) 0.0 0.2 0.1 0.1 7.9 4.0 860 2.8 41 0.1 1.0

採水月日 6/29 7/6 7/13 7/20 7/27 8/3 8/8 8/17 8/24 8/31 9/7

採水時刻 9:04 8:45 9:05 8:50 9:05 8:50 8:45 9:26 9:20 8:50 8:50

水 温  23.8 26.6 26.1 28.7 28.9 29.7 31.4 31.0 31.5 27.5 26.8

pH値 7.6 7.8 7.6 8.7 8.7 8.9 8.8 8.4 8.6 8.1 7.7

臭気 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 カビ カビ カビ

臭気強度 10 10 10 10 10 20 20 10 10 10 10

ジェオスミン 0.000002 0.000003 0.000002 0.000002 0.000003 0.000002 0.000003 0.000002 0.000007 0.000007 0.000001

2-MIB       0.000001 0.000002 0.000001 0.000002 0.000005 0.000006 0.000006 0.000005 0.000083 0.000058 0.000013

Oscillatoria tenuis 17 1.4 0.6

その他のOscillatoria 0.9 1.1 2.1 26

Anabaena macrospora 1.2 12

Anabaena flos-aquae
Anabaena spiroides
その他のAnabaena 7.9

Phormidium tenue
Microcystis aeruginosa 0.2 2.5 2.9 17 1.7 0.8 280 12 120

（細胞数） (120) (650) (380) (5,500) (450) (210) (12,000) (2,300) (40,000)

Microcystis wesenbergii 0.1 0.5 0.2 10 1.9 10

（細胞数） (46) (44) (50) (1,400) (900) (400)

合計(個（群体）/ml) 0.0 0.1 0.2 2.5 3.8 18 2.8 12 320 41 130

採水月日 9/14 9/28 10/6 10/12 10/19 10/26

採水時刻 9:10 9:13 8:50 8:45 9:08 8:59

水温  26.7 25.8 25.6 23.8 22.7 21.6

pH値 8.1 8.0 7.9 7.9 7.9 8.1

臭気 藻・カビ カビ 藻 藻（カビ） 藻 藻 月日

臭気強度 10 10 20 20(10) 10 10 8/30

ジェオスミン 0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 0.000004 0.000002

2-MIB       0.000017 0.000005 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002

Oscillatoria tenuis
その他のOscillatoria 0.5 月日

Anabaena macrospora 5/17

Anabaena flos-aquae 6/14

Anabaena spiroides 7/12

その他のAnabaena 8/4

Phormidium tenue 10/11

Microcystis aeruginosa 0.9 13 40 14 0.5 0.1

（細胞数） (230) (9,200) (4,000) (2,700) (350) (40)

Microcystis wesenbergii 0.1 0.2

（細胞数） (20) (150)

合計(個（群体）/ml) 1.0 13 40 14 0.5 0.6

380

380

380

硫酸銅散布実施状況(船上散布)

散布量(kg)

380

380

散布量(kg)

380

硫酸銅散布実施状況

(船上からの定期散布実験)
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 (5) 畑貯水池 

本貯水池は、遠賀川水系黒川上流に昭和31年完成の多目的ダムである。集水面積は10.6kｍ2 、

総貯水量 735万ｍ3で、そのうち、本市保有量が 296万ｍ3、民間企業保有量が 395万ｍ3、残り44万ｍ3

が農業用水等となっている。水源は黒川自流の他に民間企業による遠賀川（中間堰）からの揚水があ

る。 

 

 

 

 

ア 水質概況 

調査地点は定点（深度別4測定点）及び中畑橋（流入）の2地点（5測定点）である。 

貯水池では、春季から秋季にかけて水温成層が形成された。そのため、底層においてはDOが低くなり、

溶存マンガン、リン酸イオン、アンモニア態窒素濃度の上昇が見られた。冬季においては完全に循環して

おり、表層における生物繁殖は見られるものの底層での嫌気化は解消し水質は全層で良好となった。な

お、取水深の水質は一年を通じておおむね良好であった。 

生物調査では、定点0mにおいて、11月30日にその他の藍藻類に分類されるAphanizomenon（ｱﾌｧ

ﾆｿﾞﾒﾉﾝ）の大規模繁殖が確認されたが、その後は消滅した。また、取水深の総生物は、年間を通じ

て少なく保たれていた。なお、定点0m、取水深ともに、年間を通してカビ臭物質を産生する藍藻類は

検出されなかった。 

金剛山

尺岳

畑浄水場

定点

（0m、5m、取水深、底）

流入 中畑橋

集水域

調査地点

 

 

畑貯水池調査地点 
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イ 水質試験成績

　畑貯水池
採水場所

採水月日 4/6 6/8 8/8 10/6 11/30 2/8

採水時刻 9:52 10:23 9:38 9:55 9:45 9:50

前日天候 曇 曇/晴 晴 雨/晴 晴 曇

当日天候 曇 曇 晴 晴 晴 曇/雨

水温 13.6 17.3 21.2 19.8 12.3 9.3 15.6

一般細菌 110 450 820 690 930 140 520

大腸菌 21 38 230 250 120 82 124

亜硝酸態窒素 <0.004 0.004 <0.004 0.005 <0.004 0.004 <0.004

鉄及びその化合物 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02

マンガン及びその化合物 0.002 0.002 0.002 0.002 <0.001 0.002 0.002

ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.5 1.0 0.6 0.9 0.7 0.7 0.7

pH値 8.0 7.8 8.0 7.9 7.8 7.9 7.9

臭気 藻 藻 藻 なし 藻 藻

色度 2.2 2.8 2.3 3.2 2.3 1.8 2.4

濁度 0.9 1.0 0.9 1.0 0.8 1.0 0.9

管
理

目
標 臭気強度(TON) 3 3 2 <1 3 2 2

大腸菌群 1,700 2,000 2,000 8,200 1,200 550 2,600

浮遊物質(懸濁物質) 2 2 <1 1 <1 <1 <1

電気伝導率 156 135 162 131 135 140 143

溶性ケイ酸 17 15 18 18 13 15 16

溶存性有機炭素(DOC) 0.5 0.7 0.5 0.8 0.7 0.5 0.6

紫外線吸光度(E260) 0.012 0.015 0.011 0.018 0.017 0.010 0.014

化学的酸素要求量(COD) 1.2 1.2 1.8 1.7 1.2 1.2 1.4

溶存酸素(DO) 10.9 9.7 9.0 9.6 10.9 12.4 10.4

溶存酸素飽和割合(DO%) 104 103 102 107 103 109 105

クロロフィルa

溶存マンガン <0.001 0.002 <0.001 0.002 <0.001 <0.001 <0.001

アンモニア態窒素 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

硝酸態窒素 1.31 1.23 1.14 1.22 1.28 1.31 1.25

総窒素(全窒素) 1.38 1.24 1.17 1.27 1.36 1.32 1.29

リン酸イオン 0.06 0.06 0.07 0.05 0.05 0.05 0.06

総リン(全リン) 0.024 0.028 0.032 0.021 0.022 0.026 0.026

総生物数

流入　中畑橋

平均

水
質
基
準

そ
の
他

- 74 -



　畑貯水池
採水場所

採水月日 4/6 5/11 6/8 7/6 8/8 8/31 10/6 11/2 11/30 1/11 2/8 3/8

採水時刻 9:15 9:00 9:30 11:05 9:10 11:10 9:05 11:50 9:05 11:35 9:05 11:35

前日天候 曇 雨 曇/晴 晴 晴 曇 雨/晴 晴 晴 曇 曇 曇

当日天候 曇 雨/晴 曇 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 曇/雨 雨

水温 15.0 18.1 23.6 29.7 31.0 26.3 24.1 19.6 16.0 10.3 8.6 8.5 12 31.0 8.5 19.2

一般細菌 29 34 740 530 210 370 380 210 250 92 53 92 12 740 29 250

大腸菌 1 2 <1 <1 1 11 5 3 15 <1 <1 1 12 15 <1 3

亜硝酸態窒素 0.006 0.006 0.005 0.007 0.004 0.005 0.006 0.009 0.008 0.042 0.033 0.023 12 0.042 0.004 0.013

鉄及びその化合物 0.08 0.06 0.02 0.04 0.02 0.05 0.04 0.04 0.05 0.06 0.04 0.04 12 0.08 0.02 0.05

マンガン及びその化合物 0.010 0.005 0.003 0.006 0.003 0.009 0.004 0.007 0.011 0.016 0.007 0.007 12 0.016 0.003 0.007

ジェオスミン 0.000001 0.000001 0.000001 <0.000001 0.000001 0.000002 <0.000001 7 0.000002 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.6 1.7 1.8 1.9 2.2 2.0 2.1 1.9 3.3 1.5 1.4 1.5 12 3.3 1.4 1.9

pH値 8.4 8.0 8.5 9.0 9.3 8.3 7.8 7.7 7.8 7.6 7.8 7.9 12 9.3 7.6 8.2

臭気 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 12

色度 3.6 4.0 2.3 4.9 3.3 4.2 6.1 5.2 14 4.0 3.2 2.9 12 14 2.3 4.8

濁度 3.1 1.6 1.0 1.8 3.0 2.6 2.4 2.0 3.3 3.3 4.5 2.4 12 4.5 1.0 2.6

管
理

目
標 臭気強度(TON) 4 4 5 3 2 3 10 5 10 10 20 10 12 20 2 7

大腸菌群 46 290 280 650 170 980 2,000 84 170 56 11 22 12 2,000 11 400

浮遊物質(懸濁物質) 3 1 1 1 2 2 3 2 12 3 2 3 12 12 1 3

電気伝導率 128 123 123 115 123 126 116 118 118 120 121 122 12 128 115 121

溶性ケイ酸 11 11 9.9 11 9.6 12 12 12 10 10 11 11 12 12 9.6 11

溶存性有機炭素(DOC) 1.3 1.4 1.5 1.7 1.8 1.7 1.6 1.4 1.5 1.3 1.2 1.3 12 1.8 1.2 1.5

紫外線吸光度(E260) 0.022 0.028 0.024 0.040 0.032 0.030 0.039 0.028 0.035 0.025 0.024 0.022 12 0.040 0.022 0.029

化学的酸素要求量(COD) 2.5 2.1 2.7 3.0 3.5 2.6 2.9 1.4 6.8 2.3 2.0 2.2 12 6.8 1.4 2.8

溶存酸素(DO) 11.7 9.5 8.8 9.3 10.0 7.7 7.9 8.6 9.1 10.2 11.5 11.6 12 11.7 7.7 9.7

溶存酸素飽和割合(DO%) 116 100 104 122 134 95 94 94 92 91 98 99 12 134 91 103

クロロフィルa 0.003 0.005 0.002 0.003 0.006 0.005 0.009 0.014 0.094 0.006 0.008 0.006 12 0.094 0.002 0.013

溶存マンガン 0.002 0.002 <0.001 0.004 <0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 0.006 <0.001 0.006 12 0.006 <0.001 0.002

アンモニア態窒素 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 0.04 <0.01 <0.01 0.02 0.05 <0.01 <0.01 12 0.05 <0.01 0.01

硝酸態窒素 0.76 0.83 0.81 0.73 0.56 0.56 0.88 1.01 0.78 0.80 0.82 0.82 12 1.01 0.56 0.78

総窒素(全窒素) 0.77 0.93 0.84 0.87 0.78 0.75 1.67 1.16 2.31 0.99 0.98 0.95 12 2.31 0.75 1.08

リン酸イオン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 12 0.01 <0.01 <0.01

総リン(全リン) 0.013 0.014 0.014 0.011 0.015 0.014 0.022 0.012 0.033 0.007 0.014 0.013 12 0.033 0.007 0.015

総生物数 910 310 1,000 1,100 2,700 330 370 1,700 18,000 330 570 1,100 12 18,000 310 2,400

透明度(m) 2.0 3.5 2.0 2.5 2.5 2.5

水色 16 14 15 16 16 16

貯水位(m) 71.70 72.51 72.63 71.99 71.27 69.72 71.90 71.71 71.98 72.83 72.84 71.23

貯水量(千m
3
) 5,450 5,814 5,869 5,578 5,263 4,624 5,538 5,455 5,574 5,961 5,966 5,246

貯水率(%) 78.9 84.2 85.0 80.8 76.2 67.0 80.2 79.0 80.7 86.3 86.4 76.0

取水口No 4 4 4 4 4 4

取水深(m) 17 18 17 18 18 18

取水量(千m
3
/日) 19.56 19.73 14.76 21.55 21.46 20.90 10.78 10.78 10.50 13.53 12.89 12.83

流入量(m
3
/秒) 0.52 0.71 0.19 0.62 0.26 0.18 0.37 0.17 0.21 0.25 0.24 0.14

放流量(m
3
/秒) 0.03 0.03 0.32 0.29 0.29 0.20 0.19 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

降水量前日(mm) 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 2.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5

降水量当日(mm) 40.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 11.5 2.0

水
質
基
準

そ
の
他

0m

回数 最高 最低 平均
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　畑貯水池
採水場所

採水月日 4/6 6/8 8/8 10/6 11/30 2/8 4/6 6/8 8/8 10/6 11/30 2/8

採水時刻 9:17 9:35 9:13 9:15 9:10 9:15 9:20 9:45 9:19 9:25 9:15 9:20

前日天候 曇 曇/晴 晴 雨/晴 晴 曇 曇 曇/晴 晴 雨/晴 晴 曇

当日天候 曇 曇 晴 晴 晴 曇/雨 曇 曇 晴 晴 晴 曇/雨

水温 12.7 21.5 26.2 24.1 16.0 8.6 18.2 8.0 12.4 20.4 22.3 15.9 8.5 14.6

一般細菌 160 6,000 170 300 270 110 1,200 130 160 150 4,400 340 72 880

大腸菌 1 <1 16 3 19 <1 7 <1 1 <1 12 32 <1 8

亜硝酸態窒素 0.005 0.006 0.005 0.006 0.008 0.033 0.011 0.005 <0.004 <0.004 <0.004 0.008 0.033 0.008

鉄及びその化合物 0.08 0.03 0.02 0.04 0.05 <0.01 0.04 0.22 0.17 0.11 0.06 0.10 0.10 0.13

マンガン及びその化合物 0.011 0.003 0.003 0.003 0.011 0.011 0.007 0.058 0.024 0.052 0.010 0.021 0.019 0.031

ジェオスミン 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.5 1.8 2.4 1.9 1.7 1.4 1.8 1.2 1.4 1.4 1.4 1.5 1.4 1.4

pH値 8.3 8.4 9.0 7.7 7.7 7.8 8.2 7.4 7.1 7.1 7.3 7.6 7.6 7.4

臭気 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻

色度 4.2 2.8 6.3 5.2 6.2 3.8 4.8 8.0 4.9 5.6 5.8 6.8 6.4 6.3

濁度 3.7 1.3 2.7 2.2 2.5 3.1 2.6 5.7 3.4 3.4 2.8 3.8 4.6 4.0

管
理

目
標 臭気強度(TON) 4 7 4 7 7 20 8 4 7 4 5 7 20 8

大腸菌群 27 110 920 2,000 280 13 560 14 110 410 2,400 390 14 560

浮遊物質(懸濁物質) 4 2 3 2 4 4 3 15 11 4 4 7 9 8

電気伝導率 129 124 121 116 118 122 122 129 126 115 113 119 122 121

溶性ケイ酸 11 8.9 12 11 11 11 11 13 11 12 13 10 11 12

溶存性有機炭素(DOC) 1.3 1.5 1.8 1.6 1.4 1.2 1.5 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.2 1.2

紫外線吸光度(E260) 0.023 0.026 0.036 0.033 0.029 0.025 0.029 0.022 0.022 0.027 0.031 0.029 0.025 0.026

化学的酸素要求量(COD) 2.4 2.5 3.8 3.0 3.0 2.6 2.9 2.2 2.7 2.1 2.3 2.9 2.6 2.5

溶存酸素(DO) 12.2 10.0 10.0 7.6 8.9 11.4 10.0 8.7 6.1 3.2 5.4 8.6 10.7 7.1

溶存酸素飽和割合(DO%) 115 114 123 90 90 98 105 74 57 36 62 87 91 68

クロロフィルa 0.008 0.005 0.001 0.001 0.004 0.012 0.005

溶存マンガン 0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.001 <0.001 <0.001 0.017 0.002 0.035 0.001 0.003 0.001 0.010

アンモニア態窒素 <0.01 0.01 0.03 <0.01 0.03 <0.01 0.01 0.04 <0.01 <0.01 <0.01 0.04 0.03 0.02

硝酸態窒素 0.73 0.75 0.77 0.89 0.79 0.82 0.79 0.73 0.99 1.04 1.19 0.79 0.82 0.93

総窒素(全窒素) 0.74 0.86 0.91 1.04 0.99 0.92 0.91 0.78 1.02 1.06 1.25 0.93 0.92 0.99

リン酸イオン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

総リン(全リン) 0.015 0.014 0.015 0.018 0.014 0.014 0.015 0.022 0.009 0.016 0.016 0.019 0.015 0.016

総生物数 380 390 150 91 210 850 350

そ
の
他

平均

取水深5m

平均

水
質
基
準
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　畑貯水池
採水場所

採水月日 4/6 6/8 8/8 10/6 11/30 2/8

採水時刻 9:25 9:55 9:25 9:35 9:20 9:25

前日天候 曇 曇/晴 晴 雨/晴 晴 曇

当日天候 曇 曇 晴 晴 晴 曇/雨

水温 7.9 8.7 13.3 20.2 15.7 8.5 12.4

一般細菌 70 150 320 410 480 110 260

大腸菌 <1 1 14 11 25 <1 9

亜硝酸態窒素 0.005 <0.004 <0.004 0.020 0.008 0.032 0.011

鉄及びその化合物 0.25 0.20 0.36 0.09 0.13 0.05 0.18

マンガン及びその化合物 0.072 0.11 0.31 0.098 0.031 0.011 0.11

ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.3 1.3 1.4 1.4 1.6 1.4 1.4

pH値 7.2 6.9 6.9 7.1 7.6 7.6 7.2

臭気 藻 藻 藻 藻 藻 藻

色度 7.4 8.5 18 8.3 8.3 7.7 9.7

濁度 5.6 5.1 12 4.4 4.7 6.1 6.3

管
理

目
標 臭気強度(TON) 4 5 4 4 5 20 7

大腸菌群 11 73 550 2,400 370 15 570

浮遊物質(懸濁物質) 13 8 21 5 9 13 12

電気伝導率 129 131 130 114 119 122 124

溶性ケイ酸 13 13 12 13 10 11 12

溶存性有機炭素(DOC) 1.1 1.0 1.1 1.3 1.4 1.2 1.2

紫外線吸光度(E260) 0.021 0.020 0.022 0.029 0.029 0.024 0.024

化学的酸素要求量(COD) 2.2 1.9 3.7 2.5 2.7 2.9 2.7

溶存酸素(DO) 8.5 3.1 0.2 0.2 8.1 10.6 5.1

溶存酸素飽和割合(DO%) 71 26 2 3 81 91 46

クロロフィルa

溶存マンガン 0.023 0.077 0.25 0.056 0.009 0.002 0.070

アンモニア態窒素 0.05 <0.01 0.03 0.03 0.05 0.03 0.03

硝酸態窒素 0.73 0.79 0.85 1.00 0.80 0.82 0.83

総窒素(全窒素) 0.79 0.87 0.93 1.13 0.97 0.98 0.95

リン酸イオン <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01

総リン(全リン) 0.024 0.016 0.026 0.021 0.018 0.019 0.021

総生物数

底

平均

水
質
基
準

そ
の
他
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ウ 生物試験成績

　畑貯水池
採水場所

採水月日 4/6 5/11 6/8 7/6 8/8 8/31 10/6 11/2 11/30 1/11 2/8 3/8

水深 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水温 15.0 18.1 23.6 29.7 31.0 26.3 24.1 19.6 16.0 10.3 8.6 8.5

透明度 2.0 3.5 2.0 2.5 2.5 2.5

水色 16 14 15 16 16 16

濁度 3.1 1.6 1.0 1.8 3.0 2.6 2.4 2.0 3.3 3.3 4.5 2.4

ｐH値　　 8.4 8.0 8.5 9.0 9.3 8.3 7.8 7.7 7.8 7.6 7.8 7.9

かび臭・アオコ・凝集障害の原因生物

藍藻類 Anabaena 0.6 1.5

Aphanothece
Chroococcus 5

Lyngbya
Merismopedia 100 5

Microcystis  (群体数) 1.3 9.8 5.8 1.1 22 1.9 0.5 0.5

Oscillatoria 0.3

Phormidium
ろ過閉塞・凝集障害の原因生物

珪藻類 Asterionella 40 35

Aulacoseira granulata 130 60 110 220 10

Aulacoseira italica 60

Fragilaria crotonensis 20 90 490

Nitzschia actinastroides
Synedra acus (>150μｍ)

Synedra acus (<150μｍ)

Synedra ulna
緑藻類 Closterium 5

Spirogyra
Staurastrum

ろ過池を漏出する生物

藍藻類 Microcystis (細胞数)
※1 (210) (1,100) (860) (420) （2,900） (180) (30) (55)

珪藻類 Achnanthes 5

Aulacoseira distans 5 5 5 5 10

Cｙｃlotella ※2 580 110 490 560 980 70 50 5 45 130 290

Cymbella 10 5 5 5

Diatoma
Melosira varians
Navicula 15 5 5 5 5

Nitzschia 5 5

Nitzschia acicularis
Skeletonema

緑藻類 Ankistrodesmus

Chlamydomonas ※3 60 30 170 85 830 15 15 5 20 10 20

Coelastrum 450 130 5

Dictyosphaerium
Eudorina 15 10 5

Oocystis 20 30 170 30 60 5 5 5

Pandorina
Scenedesmus 5 5 10 220 230 45 5 5 10 5

Sphaerocystis ※4 90 25

Tetraedron minimum 25 25 10

Tetraspora 25

赤潮・生ぐさ臭の原因となる生物

緑藻類 Volvox
ｸﾘﾌﾟﾄ藻類 Cryptomonas 50 20 20 20 10 80 270

黄金藻類 Mallomonas 5 15

Synura
Uroglena

渦鞭藻類 Ceratium
Peridinium 10

ﾕｰｸﾞﾚﾅ藻類 Euglena 15 5

Trachelomonas
そ　の　他　の　藍　藻　類 220 1,500 18,000

そ　の　他　の　珪　藻　類 5

そ　の　他　の　緑　藻　類 100 95 20 35 70 10 5 50

そ　の　他　の　鞭　藻　類 65

クロロフィル a　 0.003 0.005 0.002 0.003 0.006 0.005 0.009 0.014 0.094 0.006 0.008 0.006

総　 生　 物 　数　 910 310 1,000 1,100 2,700 330 370 1,700 18,000 330 570 1,100

※1Microcystis (細胞数)は総生物数に含まない。※2Stephanodiscus を含む。※3Carteria を含む。※4Planktosphaeria を含む。

0ｍ

- 78 -



　畑貯水池
採水場所

採水月日 4/6 6/8 8/8 10/6 11/30 2/8

水深 17 18 17 17 18 18

水温 8.0 12.4 20.4 22.3 15.9 8.5

濁度 5.7 3.4 3.4 2.8 3.8 4.6

ｐH値　　 7.4 7.1 7.1 7.3 7.6 7.6

かび臭・アオコ・凝集障害の原因生物

藍藻類 Anabaena 0.5

Aphanothece
Chroococcus
Lyngbya
Merismopedia 5.0

Microcystis  (群体数) 0.1 0.8 0.8

Oscillatoria 1.9 1.0

Phormidium
ろ過閉塞・凝集障害の原因生物

珪藻類 Asterionella 170 25 50

Aulacoseira granulata 70 20 95 380

Aulacoseira italica 140

Fragilaria crotonensis 20 180

Nitzschia actinastroides
Synedra acus (>150μｍ)

Synedra acus (<150μｍ)

Synedra ulna
緑藻類 Closterium 95

Spirogyra
Staurastrum

ろ過池を漏出する生物

藍藻類 Microcystis (細胞数)
※1 (5) (50) (85)

珪藻類 Achnanthes
Aulacoseira distans 5 20 5 5

Cｙｃlotella ※2 80 130 25 5 15 60

Cymbella 15

Diatoma
Melosira varians
Navicula 5 10 5 5

Nitzschia 5 20 5 5

Nitzschia acicularis
Skeletonema

緑藻類 Ankistrodesmus

Chlamydomonas ※3 55 20 20

Coelastrum 55

Dictyosphaerium
Eudorina
Oocystis 30 10

Pandorina
Scenedesmus 15 10 10 5 15

Sphaerocystis ※4 5

Tetraedron minimum
Tetraspora

赤潮・生ぐさ臭の原因となる生物

緑藻類 Volvox
ｸﾘﾌﾟﾄ藻類 Cryptomonas
黄金藻類 Mallomonas

Synura
Uroglena

渦鞭藻類 Ceratium
Peridinium

ﾕｰｸﾞﾚﾅ藻類 Euglena
Trachelomonas 5

そ　の　他　の　藍　藻　類 50

そ　の　他　の　珪　藻　類 35 5

そ　の　他　の　緑　藻　類 10 20 10

そ　の　他　の　鞭　藻　類

クロロフィル a　 0.008 0.005 0.001 0.001 0.004 0.012

総　 生　 物 　数　 380 390 150 91 210 850

※1Microcystis (細胞数)は総生物数に含まない。※2Stephanodiscus を含む。※3Carteria を含む。※4Planktosphaeria を含む。
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(6) 道原貯水池 

本貯水池は、紫川水系畑川上流に明治45年完成した水道専用貯水池であり、緩速ろ過池を備え

た道原浄水場の水源である。総貯水量48万m3に対し集水面積は6.28km2で、比較的水量の豊富な貯

水池である。 

細川

至 紫川
細川

集水域

滝の口川

定点

（0m）

下池

上池

道原浄水場

調査地点

取水深

 

道原貯水池採水地点 

 

ア 水質概況 

調査地点は、定点(0m)、 取水深（道原浄水場原水）の2地点である。年間を通じて水質はおおむ

ね良好であった。 

藍藻類の出現数は、下池0m、取水深ともに年間を通じて少なかった。珪藻類については、下池0

m、取水深ともにCyclotlla group（ｷｸﾛﾃﾗ ｸﾞﾙｰﾌﾟ）が通年出現した。また、ろ過閉塞の原因となる 

Asterionella （ｱｽﾃﾘｵﾈﾗ）とSynedra acus （ｼﾈﾄﾞﾗ ｱｸｽ）の大型種（>150μm）が定点0m、取水深ともに

2月以降増加したため、下池に対して硫酸銅散布を行なった。 

 

硫酸銅散布の状況 

年  月  日 原因藻類 障 害 備 考 

平成29年2月28日 Asterionella、Synedra acus （>150μm） ろ過閉塞  
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　道原貯水池
採水場所

採水月日 4/13 5/18 6/22 7/20 8/3 9/7 10/11 11/9 12/7 1/18 2/15 3/15

採水時刻 10:13 9:30 9:51 10:45 9:35 9:30 10:55 9:50 9:30 10:00 10:20 9:15

前日天候 晴 晴 雨 晴 晴 晴 晴 雨 晴 晴 曇 曇/雨

当日天候 晴/雨 晴 雨 晴 晴 曇 曇 曇 晴 晴 晴 曇

水温 13.9 16.5 18.9 25.5 26.6 25.6 18.9 15.6 11.6 7.6 7.0 9.0 12 26.6 7.0 16.4

一般細菌 40 110 860 230 180 370 150 63 60 53 34 31 12 860 31 180

大腸菌 1 9 440 <1 <1 5 36 12 8 3 <1 <1 12 440 <1 43

亜硝酸態窒素 0.005 <0.004 <0.004 0.005 <0.004 0.017 0.011 0.049 0.010 <0.004 0.004 0.005 12 0.049 <0.004 0.009

鉄及びその化合物 0.06 0.06 0.14 0.04 0.02 0.03 0.04 0.05 0.04 0.03 0.04 0.04 12 0.14 0.02 0.05

マンガン及びその化合物 0.007 0.015 0.035 0.006 0.005 0.005 0.014 0.016 0.011 0.006 0.007 0.009 12 0.035 0.005 0.011

ジェオスミン 0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000020 0.000001 7 0.000020 <0.000001 0.000003

2-メチルイソボルネオール 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.1 1.3 1.6 1.1 1.3 1.4 1.1 1.1 1.1 0.9 1.0 0.9 12 1.6 0.9 1.2

pH値 8.2 7.4 7.3 8.4 8.2 7.4 7.4 7.7 7.5 7.6 7.6 7.6 12 8.4 7.3 7.7

臭気 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 なし なし 藻 藻 12

色度 4.3 4.1 7.5 2.6 2.2 3.6 4.7 4.5 4.5 2.9 2.3 2.1 12 7.5 2.1 3.8

濁度 2.3 1.8 4.0 2.5 1.3 1.0 1.5 2.5 1.4 1.7 1.7 1.7 12 4.0 1.0 2.0

管理
目標 臭気強度(TON) 4 3 2 2 2 3 2 5 <1 <1 2 4 12 5 <1 2

大腸菌群 520 920 4,100 1,200 460 920 2,000 490 690 690 200 9 12 4,100 9 1,000

浮遊物質(懸濁物質) 2 <1 2 1 <1 <1 1 1 <1 <1 <1 1 12 2 <1 <1

電気伝導率 83 84 66 77 88 94 79 88 88 84 86 90 12 94 66 84

溶性ケイ酸 15 16 12 15 16 17 15 15 14 19 16 14 12 19 12 15

溶存性有機炭素(DOC) 1.0 1.1 1.5 0.9 1.1 1.4 1.0 0.9 1.0 0.7 0.7 0.7 12 1.5 0.7 1.0

紫外線吸光度(E260) 0.027 0.027 0.042 0.023 0.021 0.029 0.027 0.022 0.023 0.016 0.015 0.013 12 0.042 0.013 0.024

化学的酸素要求量(COD) 2.2 1.2 2.6 1.8 1.8 2.1 1.6 1.9 1.9 1.6 1.4 1.9 12 2.6 1.2 1.8

溶存酸素(DO) 11.6 9.8 9.8 9.6 9.6 7.9 8.7 9.8 10.6 11.9 12.3 11.9 12 12.3 7.9 10.3

溶存酸素飽和割合(DO%) 111 100 106 118 118 98 94 99 97 99 101 103 12 118 94 104

クロロフィルa 0.009 0.003 0.001 0.006 0.003 0.002 0.003 0.010 0.005 0.002 0.004 0.002 12 0.010 0.001 0.004

溶存マンガン 0.005 0.010 <0.001 0.001 0.005 0.002 0.005 0.002 0.003 0.001 0.003 0.006 12 0.010 <0.001 0.004

アンモニア態窒素 <0.01 0.02 0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 12 0.03 <0.01 <0.01

硝酸態窒素 0.93 0.82 0.86 0.91 0.68 0.49 1.06 0.77 0.85 0.94 0.88 0.91 12 1.06 0.49 0.84

総窒素(全窒素) 1.03 0.84 0.98 0.92 0.72 0.57 1.14 1.36 1.21 1.81 1.73 1.79 12 1.81 0.57 1.18

リン酸イオン <0.01 0.02 0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 12 0.03 <0.01 <0.01

総リン(全リン) 0.010 0.011 0.019 0.012 0.011 0.011 0.011 0.011 0.010 0.009 0.008 0.009 12 0.019 0.008 0.011

総生物数 640 920 60 3,100 350 220 770 240 700 530 280 380 12 3,100 60 680
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　道原貯水池
採水場所

採水月日 4/13 5/18 6/22 7/20 8/3 9/7 10/11 11/9 12/7 1/18 2/15 3/15

採水時刻 10:35 9:40 9:29 11:00 9:40 9:45 10:30 9:30 9:40 9:34 10:30 9:30

前日天候 晴 晴 雨 晴 晴 晴 晴 雨 晴 晴 曇 曇/雨

当日天候 晴/雨 晴 雨 晴 晴 曇 曇 曇 晴 晴 晴 曇

水温 11.9 14.9 17.8 19.8 21.2 22.8 18.5 16.5 11.9 7.5 7.1 8.1 12 22.8 7.1 14.8

一般細菌 110 120 480 260 520 270 290 86 52 40 28 27 12 520 27 190

大腸菌 28 30 100 22 <1 1 50 31 15 5 2 1 12 100 <1 24

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 0.004 0.036 0.022 0.007 0.040 0.008 0.005 <0.004 0.004 12 0.040 <0.004 0.011

鉄及びその化合物 0.10 0.09 0.20 0.09 0.03 0.11 0.06 0.08 0.05 0.03 0.04 0.04 12 0.20 0.03 0.08

マンガン及びその化合物 0.010 0.020 0.029 0.016 0.012 0.056 0.016 0.023 0.012 0.007 0.009 0.009 12 0.056 0.007 0.018

ジェオスミン 0.000002 <0.000001 0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000006 0.000002 7 0.000006 <0.000001 0.000002

2-メチルイソボルネオール 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.2 1.3 1.6 1.2 1.4 1.4 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 12 1.6 0.8 1.2

pH値 7.3 7.2 7.1 7.2 7.3 7.1 7.4 7.4 7.4 7.6 7.5 7.5 12 7.6 7.1 7.3

臭気 藻 藻 藻 なし 藻 藻 藻 藻 なし なし 藻 藻 12

色度 5.4 4.8 8.4 5.4 4.1 7.3 5.1 5.0 4.6 2.7 2.6 2.2 12 8.4 2.2 4.8

濁度 3.8 2.2 6.6 3.6 2.2 2.1 2.3 2.3 1.5 1.7 1.9 1.6 12 6.6 1.5 2.7

管理
目標 臭気強度(TON) 4 3 2 <1 3 3 2 4 <1 <1 1 4 12 4 <1 2

大腸菌群 650 1,100 3,700 1,600 330 460 >2400 1,600 870 690 200 53 12 3,700 53 1,000

浮遊物質(懸濁物質) 2 2 8 3 2 2 2 1 <1 <1 <1 <1 12 8 <1 2

電気伝導率 83 84 75 75 80 95 81 89 88 84 86 90 12 95 75 84

溶性ケイ酸 15 16 14 14 15 16 16 16 14 20 16 13 12 20 13 15

溶存性有機炭素(DOC) 1.0 1.0 1.4 1.0 1.1 1.3 1.0 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7 12 1.4 0.7 1.0

紫外線吸光度(E260) 0.026 0.026 0.039 0.027 0.025 0.033 0.027 0.022 0.023 0.016 0.015 0.014 12 0.039 0.014 0.024

化学的酸素要求量(COD) 2.1 1.4 2.9 2.2 2.6 2.4 1.9 1.7 1.8 1.8 1.6 1.4 12 2.9 1.4 2.0

溶存酸素(DO) 10.4 9.2 9.9 8.8 8.1 5.5 8.9 9.3 11.5 11.8 12.4 12.2 12 12.4 5.5 9.8

溶存酸素飽和割合(DO%) 96 91 108 96 92 64 95 95 106 98 102 103 12 108 64 96

クロロフィルa 0.005 0.003 <0.001 0.012 0.013 0.005 0.002 0.006 0.006 0.006 0.005 0.002 12 0.013 <0.001 0.005

溶存マンガン 0.003 0.010 <0.001 0.002 0.007 0.011 0.003 0.004 0.004 0.007 0.002 0.004 12 0.011 <0.001 0.005

アンモニア態窒素 <0.01 0.03 0.02 0.04 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 12 0.04 <0.01 0.01

硝酸態窒素 1.02 0.83 1.09 1.05 0.87 0.77 1.04 0.78 0.86 0.93 0.88 0.87 12 1.09 0.77 0.92

総窒素(全窒素) 1.10 0.88 1.20 1.10 0.93 0.84 1.16 0.89 0.91 0.98 0.92 0.88 12 1.20 0.84 0.98

リン酸イオン 0.02 0.02 0.03 0.01 <0.01 0.01 0.02 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 12 0.03 <0.01 0.01

総リン(全リン) 0.010 0.012 0.023 0.017 0.014 0.017 0.013 0.012 0.011 0.011 0.010 0.011 12 0.023 0.010 0.013

総生物数 85 270 5 300 1,600 490 320 65 510 580 390 240 12 1,600 5 400

透明度

水色

貯水位(m) 136.08 136.09 136.14 136.05 135.89 135.79 136.07 136.00 136.06 136.07 136.08 135.98

有効貯水量(千ｍ
3
) 450 450 450 449 432 422 450 444 450 450 450 440

貯水率(％) 100 100 100 99.8 96.0 93.8 100 98.7 100 100 100 97.8

取水口No
No.1 全開

No.2 全開

No.3 5/20

No.1 全開

No.2 全開

No.3 5/20

No.1 全開

No.2 全開

No.3 5/20

No.1 全開

No.2 全開

No.3 5/20

No.1 全開

No.2 全開

No.3 5/20

No.1 全開

No.2 全開

No.3 5/20

No.1 全開

No.2 全開

No.3 5/20

No.1 全開

No.2 全開

No.3 5/20

No.1 全開

No.2 全開

No.3 5/20

No.1 全開

No.2 全開

No.3 5/20

No.1 全開

No.2 全開

No.3 5/20

No.1 全開

No.2 全開

No.3 5/20

取水深(m)
1:  4.08
2:  8.88

1:  4.09
2:  8.89

1:  4.14
2:  8.94

1:  4.05
2:  8.85

1:  3.89
2:  8.69

1:  3.79
2:  8.59

1:  4.07
2:  8.87

1:  4.00
2:  8.80

1:  4.06
2:  8.86

1:  4.07
2:  8.87

1:  4.08
2:  8.88

1:  3.98
2:  8.78

取水量(千ｍ
3
/日) 2.56 2.71 4.13 2.87 2.62 2.68 2.79 2.78 2.56 2.71 2.75 1.75

流入量(m
3
/秒)

放流量(m
3
/秒)

降水量前日(mm)

降水量当日(mm)

そ
の
他

水
質
基
準

取水深

回数 最高 最低 平均
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ウ 生物試験成績

　道原貯水池
採水場所

採水月日 4/13 5/18 6/22 7/20 8/3 9/7 10/11 11/9 12/7 1/18 2/15 3/15

水深 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水温 13.9 16.5 18.9 25.5 26.6 25.6 18.9 15.6 11.6 7.6 7.0 9.0

濁度 2.3 1.8 4.0 2.5 1.3 1.0 1.5 2.5 1.4 1.7 1.7 1.7

ｐH値　　 8.2 7.4 7.3 8.4 8.2 7.4 7.4 7.7 7.5 7.6 7.6 7.6

かび臭・アオコ・凝集障害の原因生物

藍藻類 Anabaena 24

Aphanothece

Chroococcus

Lyngbya

Merismopedia

Microcystis  (群体数)

Oscillatoria

Phormidium

ろ過閉塞・凝集障害の原因生物

珪藻類 Asterionella 20 170

Aulacoseira granulata 5 20

Aulacoseira italica

Fragilaria crotonensis 70 30 220

Nitzschia actinastroides

Synedra acus (>150μｍ) 10 20

Synedra acus  (<150μｍ)

Synedra ulna 5

緑藻類 Closterium

Spirogyra

Staurastrum

ろ過池を漏出する生物

藍藻類 Microcystis( 細胞数)
※1

珪藻類 Achnanthes

Aulacoseira distans

Cｙｃlotella ※2 5 590 45 3,000 70 20 640 10 80 390 15

Cymbella

Diatoma

Melosira varians

Navicula

Nitzschia 5 30

Nitzschia acicularis

Skeletonema

緑藻類 Ankistrodesmus 5 10 30

Chlamydomonas ※3 110 5 55 120 160 80 160 20 5 270

Coelastrum

Dictyosphaerium

Eudorina 5 5

Oocystis 10 5

Pandorina

Scenedesmus 5 5 90 10

Sphaerocystis ※4 10

Tetraedron minimum

Tetraspora

赤潮・生ぐさ臭の原因となる生物

緑藻類 Volvox

ｸﾘﾌﾟﾄ藻類 Cryptomonas 560 140 10 40 180 110 80 30

黄金藻類 Mallomonas 10 10

Synura

Uroglena

渦鞭藻類 Ceratium

Peridinium

ﾕｰｸﾞﾚﾅ藻類 Euglena

Trachelomonas 5 10

そ　の　他　の　藍　藻　類

そ　の　他　の　珪　藻　類 10 30 10 5 5

そ　の　他　の　緑　藻　類 60 5 50

そ　の　他　の　鞭　藻　類 40 30 75

クロロフィル a　 0.009 0.003 0.001 0.006 0.003 0.002 0.003 0.010 0.005 0.002 0.004 0.002

総　 生　 物 　数　 640 920 60 3,100 350 220 770 240 700 530 280 380

※1Microcystis (細胞数)は総生物数に含まない。※2Stephanodiscus を含む。※3Carteria を含む。※4Planktosphaeria を含む。

 0ｍ
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　道原貯水池
採水場所

採水月日 4/13 5/18 6/22 7/20 8/3 9/7 10/11 11/9 12/7 1/18 2/15 3/15

水深 8.9 8.9 8.9 8.9 8.7 8.6 8.9 8.8 8.9 8.9 8.9 8.8

水温 11.9 14.9 17.8 19.8 21.2 22.8 18.5 16.5 11.9 7.5 7.1 8.1

濁度 3.8 2.2 6.6 3.6 2.2 2.1 2.3 2.3 1.5 1.7 1.9 1.6

ｐH値　　 7.3 7.2 7.1 7.2 7.3 7.1 7.4 7.4 7.4 7.6 7.5 7.5

かび臭・アオコ・凝集障害の原因生物

藍藻類 Anabaena 0.9

Aphanothece

Chroococcus

Lyngbya

Merismopedia

Microcystis (群体数)

Oscillatoria

Phormidium

ろ過閉塞・凝集障害の原因生物

珪藻類 Asterionella 45 100 10

Aulacoseira granulata 15 15 20

Aulacoseira italica 10

Fragilaria crotonensis 90 30 80

Nitzschia actinastroides

Synedra acus (>150μｍ) 5 20 120 20

Synedra acus (<150μｍ) 10

Synedra ulna 60 5 10 10 10

緑藻類 Closterium

Spirogyra

Staurastrum

ろ過池を漏出する生物

藍藻類 Microcystis (細胞数)
※1

珪藻類 Achnanthes 150 20

Aulacoseira distans

Cｙｃlotella ※2 10 100 5 110 330 240 190 45 70 330 30 10

Cymbella

Diatoma

Melosira varians

Navicula 5 90

Nitzschia 5 390

Nitzschia acicularis

Skeletonema

緑藻類 Ankistrodesmus 30

Chlamydomonas ※3 45 85 110 150 60 30 80 35 90

Coelastrum

Dictyosphaerium 5

Eudorina

Oocystis

Pandorina 5

Scenedesmus 30 30

Sphaerocystis ※4

Tetraedron minimum

Tetraspora

赤潮・生ぐさ臭の原因となる生物

緑藻類 Volvox

ｸﾘﾌﾟﾄ藻類 Cryptomonas 70 80 50 10 120 110 70

黄金藻類 Mallomonas 15

Synura

Uroglena

渦鞭藻類 Ceratium 30

Peridinium

ﾕｰｸﾞﾚﾅ藻類 Euglena

Trachelomonas 15 30

そ　の　他　の　藍　藻　類

そ　の　他　の　珪　藻　類 360 5 10 5

そ　の　他　の　緑　藻　類 5 30 70

そ　の　他　の　鞭　藻　類 10 5 80 5 10 70

クロロフィル a　 0.005 0.003 <0.001 0.012 0.013 0.005 0.002 0.006 0.006 0.006 0.005 0.002

総　 生　 物 　数　 85 270 5 300 1,600 490 320 65 510 580 390 240

※1Microcystis (細胞数)は総生物数に含まない。※2Stephanodiscus を含む。※3Carteria を含む。※4Planktosphaeria を含む。

取水深
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3. 全項目試験成績

　油木貯水池
採水月日 4/12 7/19 10/11 1/17 採水月日 4/12 7/19 10/11 1/17 平均

採水時刻 9:30 10:30 10:20 10:45 ジェオスミン 0.000001 0.000002 0.000001 0.000002 0.000002

前日天候 曇/晴 晴 曇 晴 2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

当日天候 晴 晴 曇 晴 非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

水温 8.5 14.1 20.0 9.9 13.1 フェノール類 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

一般細菌 16 170 420 83 170 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.1 1.4 1.5 1.4 1.4

大腸菌 2 9 24 4 10 pＨ値 7.2 6.8 7.0 7.4 7.1

カドミウム及びその化合物 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 味

水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 臭気 藻 藻 藻 藻

セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 色度 3.9 7.0 7.1 6.8 6.2

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 濁度 2.0 4.8 5.4 3.5 3.9

ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 アンチモン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,2-ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.48 0.47 0.45 0.46 0.47 トルエン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

フッ素及びその化合物 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

ホウ素及びその化合物 0.005 <0.004 0.004 0.005 <0.004 ジクロロアセトニトリル

四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 抱水クロラール

1,4-ジオキサン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 農薬類 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 残留塩素

ジクロロメタン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 遊離炭酸

テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,1,1-トリクロロエタン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 メチル-t-ブチルエーテル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ベンゼン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 臭気強度(TON) 3 1 10 20 9

塩素酸 腐食性(ランゲリア指数)

クロロ酢酸 従属栄養細菌

クロロホルム 1,1-ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ジクロロ酢酸 大腸菌群 11 330 920 150 350

ジブロモクロロメタン アルカリ度

臭素酸 電気伝導率 78 77 68 72 74

総トリハロメタン 硫酸イオン

トリクロロ酢酸 カルシウムイオン 9 8 7 9 8

ブロモジクロロメタン マグネシウムイオン 1 1 1 1 1

ブロモホルム 紫外線吸光度(E260) 0.024 0.037 0.037 0.035 0.033

ホルムアルデヒド アンモニア態窒素 0.02 <0.01 0.01 0.01 0.01

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 硝酸態窒素 0.48 0.47 0.45 0.46 0.47

アルミニウム及びその化合物 0.028 <0.004 0.085 0.067 0.045

鉄及びその化合物 0.04 <0.01 0.14 0.14 0.08

銅及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ナトリウム及びその化合物 5 5 20 5 9

マンガン及びその化合物 0.012 <0.001 0.14 0.042 0.049

塩化物イオン 5 4 4 4 4

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 27 27 22 27 26

蒸発残留物 54 65 55 50 56

陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

水
質
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準

平均
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準
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理
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　ます渕貯水池
採水月日 4/13 7/19 10/11 1/17 採水月日 4/13 7/19 10/11 1/17 平均

採水時刻 9:56 9:24 9:15 9:35 ジェオスミン 0.000003 <0.000001 <0.000001 0.000002 0.000001

前日天候 晴 晴 曇 晴 2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

当日天候 晴/雨 晴 曇 晴 非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

水温 9.1 17.5 19.5 10.6 14.2 フェノール類 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

一般細菌 3 56 140 50 62 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9

大腸菌 <1 <1 4 3 2 pＨ値 7.2 7.2 7.1 7.5 7.3

カドミウム及びその化合物 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 味

水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 臭気 土 藻 油様 藻

セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 色度 3.7 4.6 4.6 3.7 4.2

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 濁度 1.2 3.8 3.7 3.1 3.0

ヒ素及びその化合物 <0.001 0.002 0.002 0.001 0.001 アンチモン及びその化合物 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 0.006 <0.004 ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,2-ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.64 0.77 0.66 0.67 0.69 トルエン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

フッ素及びその化合物 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

ホウ素及びその化合物 0.006 0.007 0.006 0.007 0.007 ジクロロアセトニトリル

四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 抱水クロラール

1,4-ジオキサン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 農薬類 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 残留塩素

ジクロロメタン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 遊離炭酸

テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,1,1-トリクロロエタン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 メチル-t-ブチルエーテル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ベンゼン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 臭気強度(TON) 3 2 20 10 9

塩素酸 腐食性(ランゲリア指数)

クロロ酢酸 従属栄養細菌

クロロホルム 1,1-ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ジクロロ酢酸 大腸菌群 31 340 520 410 330

ジブロモクロロメタン アルカリ度

臭素酸 電気伝導率 101 98 98 89 97

総トリハロメタン 硫酸イオン

トリクロロ酢酸 カルシウムイオン 12 13 12 12 12

ブロモジクロロメタン マグネシウムイオン 2 2 2 2 2

ブロモホルム 紫外線吸光度(E260) 0.015 0.019 0.017 0.016 0.017

ホルムアルデヒド アンモニア態窒素 0.02 <0.01 <0.01 0.01 <0.01

亜鉛及びその化合物 0.024 0.039 0.039 <0.004 0.026 硝酸態窒素 0.64 0.77 0.66 0.67 0.69

アルミニウム及びその化合物 0.013 0.084 0.050 0.041 0.047

鉄及びその化合物 0.28 0.19 0.14 0.05 0.17

銅及びその化合物 0.003 0.004 0.002 <0.001 0.002

ナトリウム及びその化合物 5 4 5 5 5

マンガン及びその化合物 0.013 0.048 0.080 0.017 0.040

塩化物イオン 6 5 5 5 5

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 38 40 38 37 38

蒸発残留物 64 71 67 54 64

陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

平均
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　力丸貯水池
採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 平均

採水時刻 10:00 9:50 9:00 9:47 ジェオスミン <0.000001 <0.000001 0.000002 0.000002 0.000001

前日天候 晴 晴 雨 曇 2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 0.000002 <0.000001 <0.000001

当日天候 晴 晴 曇 晴 非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

水温 13.1 19.9 18.1 7.8 14.7 フェノール類 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

一般細菌 84 610 260 250 300 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.2 2.0 1.6 1.2 1.5

大腸菌 2 9 17 9 9 pＨ値 7.3 7.0 7.3 7.9 7.4

カドミウム及びその化合物 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 味

水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 臭気 藻 藻 藻 藻

セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 色度 7.7 22 8.8 6.5 11

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 濁度 4.6 22 8.5 9.5 11

ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 アンチモン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 ニッケル及びその化合物 0.002 0.005 0.002 0.002 0.003

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,2-ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.86 0.93 0.96 0.80 0.89 トルエン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

フッ素及びその化合物 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

ホウ素及びその化合物 0.009 0.009 0.008 0.009 0.009 ジクロロアセトニトリル

四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 抱水クロラール

1,4-ジオキサン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 農薬類 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 残留塩素

ジクロロメタン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 遊離炭酸

テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,1,1-トリクロロエタン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 メチル-t-ブチルエーテル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ベンゼン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 臭気強度(TON) 4 7 5 10 7

塩素酸 腐食性(ランゲリア指数)

クロロ酢酸 従属栄養細菌

クロロホルム 1,1-ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ジクロロ酢酸 大腸菌群 310 730 290 610 490

ジブロモクロロメタン アルカリ度

臭素酸 電気伝導率 138 107 122 136 126

総トリハロメタン 硫酸イオン

トリクロロ酢酸 カルシウムイオン 13 9 11 12 11

ブロモジクロロメタン マグネシウムイオン 7 5 6 7 6

ブロモホルム 紫外線吸光度(E260) 0.032 0.051 0.046 0.029 0.040

ホルムアルデヒド アンモニア態窒素 0.01 <0.01 0.03 <0.01 0.01

亜鉛及びその化合物 <0.004 0.005 0.008 <0.004 <0.004 硝酸態窒素 0.86 0.93 0.96 0.80 0.89

アルミニウム及びその化合物 0.18 0.60 0.20 0.29 0.32

鉄及びその化合物 0.19 0.65 0.29 0.31 0.36

銅及びその化合物 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001

ナトリウム及びその化合物 7 5 6 6 6

マンガン及びその化合物 0.11 0.17 0.037 0.038 0.089

塩化物イオン 9 6 6 9 7

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 61 45 52 59 54

蒸発残留物 89 182 84 106 115

陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
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　頓田貯水池
採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 平均

採水時刻 10:30 9:55 9:15 9:20 ジェオスミン 0.000004 0.000002 0.000001 0.000001 0.000002

前日天候 晴 晴 雨 曇 2-メチルイソボルネオール <0.000001 0.000010 0.000003 <0.000001 0.000003

当日天候 晴 晴 曇 晴 非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

水温 19.9 29.6 18.7 7.9 19.0 フェノール類 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

一般細菌 450 2,000 970 410 960 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 2.2 2.2 2.2 2.3 2.2

大腸菌 3 2 4 <1 2 pＨ値 7.7 7.5 8.1 8.7 8.0

カドミウム及びその化合物 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 味

水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 臭気 藻 藻 藻 藻

セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 色度 7.3 8.4 6.4 6.6 7.2

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 濁度 2.8 2.6 3.2 4.2 3.2

ヒ素及びその化合物 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 アンチモン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

 亜硝酸態窒素 0.040 0.054 0.005 0.009 0.027 ニッケル及びその化合物 0.001 <0.001 0.001 0.002 0.001

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,2-ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.57 0.36 0.40 0.28 0.40 トルエン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

フッ素及びその化合物 0.06 0.08 0.08 0.07 0.07 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

ホウ素及びその化合物 0.042 0.035 0.034 0.042 0.038 ジクロロアセトニトリル

四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 抱水クロラール

1,4-ジオキサン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 農薬類 0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 残留塩素

ジクロロメタン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 遊離炭酸

テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,1,1-トリクロロエタン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 メチル-t-ブチルエーテル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ベンゼン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 臭気強度(TON) 7 10 7 10 9

塩素酸 腐食性(ランゲリア指数)

クロロ酢酸 従属栄養細菌

クロロホルム 1,1-ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ジクロロ酢酸 大腸菌群 330 2,000 >2,400 49 1,200

ジブロモクロロメタン アルカリ度

臭素酸 電気伝導率 240 217 224 243 231

総トリハロメタン 硫酸イオン

トリクロロ酢酸 カルシウムイオン 27 23 24 27 25

ブロモジクロロメタン マグネシウムイオン 5 5 5 5 5

ブロモホルム 紫外線吸光度(E260) 0.039 0.034 0.040 0.033 0.037

ホルムアルデヒド アンモニア態窒素 0.09 0.05 0.03 <0.01 0.04

亜鉛及びその化合物 0.005 0.005 <0.004 <0.004 <0.004 硝酸態窒素 0.53 0.30 0.40 0.27 0.38

アルミニウム及びその化合物 0.092 0.040 0.050 0.066 0.062

鉄及びその化合物 0.11 0.06 0.05 0.09 0.08

銅及びその化合物 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003

ナトリウム及びその化合物 19 16 18 20 18

マンガン及びその化合物 0.098 0.069 0.011 0.017 0.049

塩化物イオン 12 10 10 11 11

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 88 76 81 87 83

蒸発残留物 162 132 134 162 148

陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
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　畑貯水池
採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 平均

採水時刻 9:25 9:05 9:15 9:03 ジェオスミン <0.000001 <0.000001 0.000001 0.000002 <0.000001

前日天候 晴 晴 雨 曇 2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

当日天候 晴 晴 曇 晴 非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

水温 10.4 20.3 18.8 7.8 14.3 フェノール類 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

一般細菌 17 61 150 36 66 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.2 1.4 1.7 1.4 1.4

大腸菌 2 2 9 <1 3 pＨ値 7.1 7.0 7.6 7.8 7.4

カドミウム及びその化合物 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 味

水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 臭気 藻 藻 藻 藻

セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 色度 2.5 4.0 5.4 3.5 3.9

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 濁度 1.7 2.4 3.3 3.1 2.6

ヒ素及びその化合物 0.003 0.004 0.004 0.003 0.004 アンチモン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

 亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 0.024 0.006 ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,2-ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.85 1.07 0.88 0.85 0.91 トルエン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

フッ素及びその化合物 <0.05 0.06 0.05 0.05 <0.05 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

ホウ素及びその化合物 0.015 0.014 0.012 0.016 0.014 ジクロロアセトニトリル

四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 抱水クロラール

1,4-ジオキサン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 農薬類 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 残留塩素

ジクロロメタン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 遊離炭酸 6 8 1 2 4

テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,1,1-トリクロロエタン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 メチル-t-ブチルエーテル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ベンゼン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 臭気強度(TON) 2 1 5 7 4

塩素酸 腐食性(ランゲリア指数)

クロロ酢酸 従属栄養細菌

クロロホルム 1,1-ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ジクロロ酢酸 大腸菌群 28 72 77 9 50

ジブロモクロロメタン アルカリ度 38 30 33 35 34

臭素酸 電気伝導率 130 114 117 123 121

総トリハロメタン 硫酸イオン

トリクロロ酢酸 カルシウムイオン 16 13 14 15 15

ブロモジクロロメタン マグネシウムイオン 2 2 2 2 2

ブロモホルム 紫外線吸光度(E260) 0.022 0.026 0.030 0.011 0.022

ホルムアルデヒド アンモニア態窒素 0.02 <0.01 0.02 0.01 0.01

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 0.006 <0.004 <0.004 硝酸態窒素 0.85 1.07 0.88 0.83 0.91

アルミニウム及びその化合物 0.057 0.063 0.045 0.079 0.061

鉄及びその化合物 0.05 0.07 0.06 0.08 0.07

銅及びその化合物 0.001 0.009 0.003 0.003 0.004

ナトリウム及びその化合物 8 7 7 7 7

マンガン及びその化合物 0.011 0.039 0.009 0.011 0.018

塩化物イオン 9 9 8 8 9

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 50 42 44 46 46

蒸発残留物 84 73 82 95 84

陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

水
質
基
準

管
理
目
標

平均

水
質
基
準

そ
の
他
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　道原貯水池
採水月日 4/13 7/20 10/12 1/18 採水月日 4/13 7/20 10/12 1/18 平均

採水時刻 10:35 11:00 10:30 9:34 ジェオスミン 0.000002 <0.000001 0.000002 <0.000001 0.000001

前日天候 晴 晴 曇 晴 2-メチルイソボルネオール 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

当日天候 晴/雨 晴 晴 晴 非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

水温 11.9 19.8 18.5 7.5 14.4 フェノール類 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

一般細菌 110 260 290 40 180 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.2 1.2 1.1 0.9 1.1

大腸菌 1 22 50 5 20 pＨ値 7.3 7.2 7.4 7.6 7.4

カドミウム及びその化合物 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 味

水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 臭気 藻 なし 藻 なし

セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 色度 5.4 5.4 5.1 2.7 4.7

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 濁度 3.8 3.6 2.3 1.7 2.9

ヒ素及びその化合物 0.004 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 アンチモン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

亜硝酸態窒素 <0.004 0.004 0.007 0.005 0.004 ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,2-ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.03 1.05 1.04 0.93 1.01 トルエン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

フッ素及びその化合物 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

ホウ素及びその化合物 0.015 0.013 0.015 0.013 0.014 ジクロロアセトニトリル

四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 抱水クロラール

1,4-ジオキサン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 農薬類 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 残留塩素

ジクロロメタン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 遊離炭酸 3 3 2 2 3

テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,1,1-トリクロロエタン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 メチル-t-ブチルエーテル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ベンゼン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 臭気強度(TON) 4 <1 2 <1 2

塩素酸 腐食性(ランゲリア指数)

クロロ酢酸 従属栄養細菌

クロロホルム 1,1-ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ジクロロ酢酸 大腸菌群 650 1,600 >2,400 690 1,300

ジブロモクロロメタン アルカリ度 20 18 21 23 21

臭素酸 電気伝導率 83 75 81 84 81

総トリハロメタン 硫酸イオン

トリクロロ酢酸 カルシウムイオン 9 6 7 9 8

ブロモジクロロメタン マグネシウムイオン 2 2 2 2 2

ブロモホルム 紫外線吸光度(E260) 0.026 0.027 0.027 0.016 0.024

ホルムアルデヒド アンモニア態窒素 <0.01 0.04 <0.01 <0.01 0.01

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 硝酸態窒素 1.03 1.05 1.04 0.93 1.01

アルミニウム及びその化合物 0.11 0.096 0.055 0.023 0.071

鉄及びその化合物 0.08 0.09 0.06 0.03 0.07

銅及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ナトリウム及びその化合物 7 5 6 6 6

マンガン及びその化合物 0.010 0.016 0.016 0.007 0.012

塩化物イオン 9 6 5 6 7

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 31 23 27 30 28

蒸発残留物 62 60 59 54 59

陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

水
質
基
準

管
理
目
標

平均

水
質
基
準

そ
の
他

- 90 -





         
Ⅲ 浄 水 場   
（ 上水道・工業用水道 ） 





1. 浄水場概要表（上水道）
平成29年3月現在

遠　賀　川

中間取水場
（養福寺）

力丸貯水池
河口堰
（猪熊）

畑貯水池

表流水 ダム貯水 ダム貯水 ダム貯水

69,000 72,000 159,000 70,000 71,000 24,000

畑

24,000

凝集沈殿→急速ろ過

炭酸ガス

次亜塩素酸ナトリウム ○

硫酸アルミニウム

ポリ塩化アルミニウム ○

水酸化ナトリウム

粉末活性炭 ○ ○

池数（型式）
2

(横流式傾斜板)
4

(横流式傾斜管)

8
(上向流式)

4
(横流式)

容量（ｍ
3
/池） 3,320 1,760 1,290 1,000

滞留時間（ｈ） 1.59 1.69 2.00 4.00

処理能力（ｍ
3
/日池） 50,000 25,000 12,000 6,000

池　　数 4

面積（ｍ
2
） 50.4

ろ速（ｍ/日） 120

処理能力（ｍ
3
/日池） 6,000

ろ層構成
アンスラサイト・砂複層
（10cm）      （60cm)

有効径 0.90　　　　0.60

天日乾燥

4.00

35,400

○

○

○

○

200

20,000

○

○

100

アンスラサイト・砂複層
(40cm)　　　　　(30cm)

120

14,130

砂単層

18 12

表流水及び一部ダム貯水

141,000

○○

○

生物接触ろ過→凝集沈殿→急速ろ過
生物接触ろ過→凝集沈殿

→急速ろ過

　排泥処理 加圧脱水加圧脱水

穴　　生 本　　城

　水源種別

　取水量（ｍ
3
/日）

0.65

4
(横流式)

5,900

121.5

　供給能力（ｍ
3
/日）

　浄水方式

　浄水場名

300,000

0.9　　　　　　　0.45

○

伊佐座取水場
（頓田第1、第2）

　水　　系

使
用
薬
品

沈
殿
池

ろ
過
池

　水源地名
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平成29年3月現在

山国川 今　川

耶馬溪
貯水池
（垂水）

油木貯水池 ます渕貯水池
道　原
貯水池

ダム貯水
（放流水）

ダム貯水 ダム貯水 ダム貯水

59,000 106,000 90,200 41,000 7,800

道　原

7,800

緩速ろ過

炭酸ガス

次亜塩素酸ナトリウム ◯

硫酸アルミニウム

ポリ塩化アルミニウム

水酸化ナトリウム

粉末活性炭

池数（型式）

容量（ｍ
3
/池）

滞留時間（ｈ）

処理能力（ｍ
3
/日池）

池　　数 4

面積（ｍ
2
） 847

ろ速（ｍ/日） 3.03

処理能力（ｍ
3
/日池） 2,600

ろ層構成 砂単層

有効径 0.41

　排泥処理

葛牧水源地
（今町、城野、葛牧、紫川）

伏流水及び一部表流水

砂単層

0.61

井手浦

凝集沈殿→急速ろ過

◯

◯

天日乾燥

255,200

4

60,000

10

250

120

30,000

5
（横流式）

10,000
沈
殿
池

◯

紫　　　川

　浄水場名

　供給能力（ｍ
3
/日）

水　　系

　水源地

　水源種別

　取水量（ｍ
3
/日）

　浄水方式

ろ
過
池

使
用
薬
品

- 92 -



2. 浄水場概要表（工業用水道）
平成29年3月現在

一次 三次 産炭

伊佐座取水場
(頓田貯水池）

伊佐座取水場 力丸貯水池

遠賀川表流水 遠賀川表流水 ダム貯水

本城 伊佐座 森下分岐

凝集沈殿 凝集沈殿 無処理

硫酸アルミニウム 硫酸アルミニウム ――

 池　数(型式) 2(横流式) 4 ――

 長×幅×深 (ｍ) 36.5×21.2×4.0 69.2×13.5×4.3 ――

 滞留時間 (ｈ) 2.0 2.8 ――

天日乾燥
天日乾燥
加圧脱水

――

城山・畑谷 引野 引野

　排水処理
天日乾燥
加圧脱水

　配 水 池 小竹

沈
殿
池

3

44.8×23.6×4.0

3.0

　使用薬品 硫酸アルミニウム

遠賀川河口堰

ダム貯水

　浄水場等名 本城

工業用水道系統 二次

　水源地名

　水源種別

　浄水方式 凝集沈殿

猪熊取水場

取水能力

80,520m3/日

頓田貯水池

有効貯水量

9,150,000m3

本城浄水場

一次 70,000m3/日

三次・産炭 72,000m3/日

遠賀川河口堰

有効貯水量

8,840,000m3

伊佐座取水場

取水能力

209,400m3/日

力丸貯水池

有効貯水量

12,500,000m3
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3. 主要浄水場平面図および処理フロー図

上澄水
着水井へ

次亜塩素酸ナトリウム

ポリ塩化アルミニウム

水酸化ナトリウム

次亜塩素酸ナトリウム

次亜塩素酸ナトリウム

伊佐座系
力丸系
頓田系
中間系

混合池
急速混和池

フロック形成池

沈殿池
（横流傾斜板式）

（横流傾斜管式）

ろ過池

洗浄水槽

浄水池

沈殿池
（上向流式）

戻水池

穴生浄水場処理フロー図

各配水池へ

戻水池

排泥池

貯留槽
濃縮槽

脱水設備

炭酸ガス

戻水
着水井へ

猪頓

熊田

系系

上向流式生物

接触ろ過池

薬品
注入室

管
理
棟

P

P

P

P

P

P

特高変電所

急速ろ過池

上向流式沈殿池
（１系）

洗浄水槽

水質試験所

着水 井

急速 混和池

横流式沈殿池
（３系）

浄水池
浄
水
池

ポ
ン
プ
場

ポンプ室

伊佐座

力丸

頓田

中間
（養福寺）

戻水池

排泥池

穴生浄水場平面図
各配水池へ

各配水池へ

浄水経路

排泥経路

濃縮槽へ

濃縮槽

脱水設備

上澄水
着水井へ

戻水
着水井へ

上向流式

生物接触

ろ過池

横流式沈殿池
（２系）
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特高変電所

洗浄水槽

浄水池

頓田貯水池

本城浄水場平面図

浄水経路

排泥経路

本館・ポンプ室

上水沈殿池

工水沈でん池

猪熊取水場

P

ポンプ場

工水沈殿池

一次（城山系）

汚

泥

天

日

乾

燥

床

粉末 活性炭 接触池

混和 水槽

濃縮槽 戻水池

排泥池

脱水設備総合

着水 井
頓

田

揚

水

ポ

ン

プ

井

排泥池へ

排泥池へ

急速ろ過池

P

工水沈殿池

三次・産炭（小竹系）

P

P

工水フロック形成地 上水フロック形成地

工水フロック形成地

工水浄水池
工水浄水池

工水

着水 井

上水

着水 井

上水 急速混 和池工水 急速混 和池

頓田貯水池へ

工水配水池へ

上水各配水池へ

二島工業団地方面へ

頓田貯水池

上向流式

生物接触

ろ過池

工水

着水 井

工水 急速混 和池

炭酸ガス

次亜塩素酸ナトリウム

ポリ塩化アルミニウム

水酸化ナトリウム
硫酸アルミニウム

次亜塩素酸ナトリウム

硫酸アルミニウム

洗浄水槽

貯留槽
濃縮槽

脱水設備

本城浄水場処理フロー図

ろ過池

上水浄水池

塩素

混和池

粉末活性炭

排泥池

戻水池

フロック

形成池

上水

着水井

工水

着水井

工水浄水池

天日乾燥床へ

各配水池へ

猪頓

熊田

系系

上向流式生物

接触ろ過池 急速

混和池

頓田系

猪熊系
フロック

形成池

急速

混和池

各配水池へ

総合着水井

混和水槽

粉末活性炭接触池

工水配水池へ

戻水
上水着水井へ

上澄水
工水着水井へ

汚泥搬出

上水沈殿池

工水沈殿池
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新道寺
配水池

浄水池

井手浦浄水場平面図

井手浦浄水場処理フロー図

浄水経路

排泥経路

本　　館

ます渕貯水池

堀越ポンプ場へ

急速ろ過池
フロック形成地

横流式

沈殿池

急速混和池

洗浄水槽

天日乾燥床

戻水池着水井

垂水取水場

油木貯水池

木下
合流井 戻水池へ

天日乾燥へ

葛牧

取水場

次亜塩素酸ナトリウム

ポリ塩化アルミニウム
次亜塩素酸ナトリウム

浄水池

急速混和池

フロック形成池

戻水池

新道寺配水池へ

堀越

ポンプ場へ

洗浄水槽

戻水池

天日乾燥床

汚泥搬出

天日乾燥へ

着水井

活性炭

油木系
ます渕系

垂水系

葛牧系

横流式

沈殿池

急速ろ過池
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4. 浄水場水質概況 

 

(1) 穴生浄水場 

   浄水は、年間を通して水質基準を満たしていた。 

   水源である遠賀川伊佐座で夏季に藍藻類が増殖し、2-MIB が上昇したため、前々塩素処理、粉末活性

炭注入により対応した。カビ臭物質は夏季以外でも検出されることがあったが、BCF や粉末活性炭注入等

で除去され、浄水からは検出されなかった。 

 

(2) 本城浄水場 

浄水は、年間を通して水質基準を満たしていた。 

水源である遠賀川河口堰で夏季に藍藻類が繁殖し、ジェオスミン、2-MIB濃度が7月～9月に上昇したた

め、水源変更、前々塩素処理及び粉末活性炭注入強化により対応した。カビ臭物質は、夏季以外でも年間

を通して原水から検出されたが、BCF や粉末活性炭注入等で除去され、浄水からは検出されなかった。ま

た、年間を通じて原水に炭酸ガスを注入し、適正な凝集 pH を維持することで浄水のアルミニウム濃度の上

昇を抑えた。 

水源の頓田貯水池では、アオコ繁殖の対策として、適時硫酸銅を散布して繁殖を抑えた。 

 

(3) 畑浄水場 

浄水は、年間を通して水質基準を満たしていた。 

原水で 4月及び 10月～3月に微量のジェオスミンが検出された（最大 0.000004mg/L）。また、浄水にお

いて 4月～5月及び 9月～3月に微量のジェオスミンが検出（最大 0.000003mg/L）された。このため適時、

粉末活性炭の注入等を行い対応した。 

 

(4) 井手浦浄水場 

浄水は、年間を通して水質基準を満たしていた。 

9月末から原水、浄水でジェオスミンが検出され始めた。10月11日に水源である垂水取水場から、ジェオ

スミンが 0.000029 mg/L検出された。調査の結果、耶馬渓貯水池でカビ臭物質を産生する藍藻類Anabaena 

macrospora(ｱﾅﾍﾞﾅ ﾏｸﾛｽﾎﾟﾗ)の繁殖を確認した（詳細は P236）。なお、浄水処理は水源変更や取水割合を

調整することで対応した。 

 

(5) 道原浄水場 

浄水は、年間を通して水質基準を満たしていた。 

8月末から 11月末にかけて原水でジェオスミンが微量検出されたが、緩速ろ過により完全に除去された。

7月27日にろ過水で一般細菌が 1,900個/ml検出されたため、直ちに対象のろ過池をろ過排水に切り替え

て対応した。なお、同日に行なった浄水の検査では、一般細菌は検出されなかった。 
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5. 水質試験成績

 (1) 穴生浄水場 

　原水

採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

採水時刻 9:05 8:40 11:33 9:05 8:58 8:55 8:58 11:13 8:50 9:05 8:58 9:05

原
水

力丸 3,000 4,400 3,800 4,700 3,400 1,800 4,400 4,000 3,100 4,800 4,300 2,200

m3/h 遠賀川 1,200 400 500 700 1,500 2,800 1,000 1,400 2,200 600 740 2,000

前塩素 0.6 0.7 0.5 1.0 1.4 1.2 1.0 0.6 0.5 0.5 0.4 0.7

ポリ塩化アルミニウム 25 26 26 39 60 45 30 28 30 40 40 41

中塩素 0.8 0.9 0.9 1.1 1.2 1.0 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7

mg/L 活性炭 0 0 0 0 19 14 0 0 0 0 0 0

炭酸ガス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水温 13.2 15.3 17.8 19.3 22.9 24.0 19.8 17.1 12.0 8.7 8.5 10.8 12 24.0 8.5 15.8

一般細菌 1,500 220 670 630 940 2,000 1,100 3,300 2,000 310 210 260 12 3,300 210 1,100

大腸菌 20 1 33 14 6 3 22 290 43 4 2 2 12 290 1 37

亜硝酸態窒素 0.016 <0.004 <0.004 <0.004 0.017 <0.004 0.004 <0.004 0.009 <0.004 <0.004 0.021 12 0.021 <0.004 0.006

アルミニウム及びその化合物 0.15 0.11 0.18 0.42 0.18 0.38 0.24 0.33 0.091 0.16 0.095 0.089 12 0.42 0.089 0.20

鉄及びその化合物 0.24 0.12 0.19 0.41 0.23 0.46 0.28 0.26 0.16 0.18 0.12 0.17 12 0.46 0.12 0.24

マンガン及びその化合物 0.075 0.051 0.085 0.12 0.16 0.063 0.044 0.038 0.024 0.044 0.019 0.049 12 0.16 0.019 0.064

塩化物イオン 9 8 8 6 8 8 7 7 9 8 8 12 12 12 6 8

カルシウム、マグネシウム等（硬度） 71 55 56 48 61 70 58 58 72 61 57 77 12 77 48 62

ジェオスミン 0.000002 <0.000001 0.000002 0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000003 <0.000001 0.000001 0.000002 0.000004 0.000006 12 0.000006 <0.000001 0.000002

2-メチルイソボルネオール 0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 0.000002 <0.000001 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 0.000002 <0.000001 <0.000001

有機物（全有機炭素（TOC）の量） 1.5 1.7 1.6 1.8 2.6 1.9 1.8 2.0 1.7 1.5 1.3 2.0 12 2.6 1.3 1.8

pH値 7.4 7.3 7.1 7.2 7.2 7.5 7.4 7.4 7.6 7.8 7.8 7.9 12 7.9 7.1 7.5

臭気 藻 藻 藻 藻 下水 藻・下水 藻 藻 下水 藻 藻 藻 12

色度 6.1 7.6 8.3 12 23 34 12 11 6.4 6.3 5.5 6.0 12 34 5.5 12

濁度 3.8 2.8 6.0 13 7.9 15 11 7.4 4.0 6.4 4.3 5.2 12 15 2.8 7.2

遊離炭酸 5 5 7 6 6 4 6 4 3 2 3 3 12 7 2 5

臭気強度 3 3 2 2 4 5 3 4 4 5 10 10 12 10 2 5

大腸菌群 2,000 920 1,600 650 1,100 770 2,000 7,300 1,000 550 190 330 12 7,300 190 1,500

アルカリ度 61 46 49 40 55 62 49 50 63 53 58 70 12 70 40 55

電気伝導率 182 134 138 117 167 194 137 144 184 148 142 212 12 212 117 158

溶存性有機炭素(DOC) 1.1 1.4 1.4 1.6 2.0 1.4 1.5 1.7 1.4 1.2 1.1 1.5 12 2.0 1.1 1.4

紫外線吸光度(E260) 0.026 0.039 0.038 0.053 0.047 0.031 0.045 0.045 0.034 0.033 0.027 0.031 12 0.053 0.026 0.037

溶存マンガン 0.020 0.003 0.010 0.005 0.12 0.006 0.005 0.002 0.008 0.003 0.001 0.022 12 0.12 0.001 0.017

アンモニア態窒素 <0.01 0.02 <0.01 <0.01 0.05 <0.01 0.01 0.04 0.04 <0.01 <0.01 <0.01 12 0.05 <0.01 0.01

硝酸態窒素 0.78 0.88 0.73 0.81 0.51 0.87 0.99 0.97 1.01 0.85 0.85 0.85 12 1.01 0.51 0.84

トリハロメタン生成能 0.031 0.033 0.037 0.047 欠測 欠測 0.035 0.036 0.032 0.031 0.024 0.028 10 0.047 0.024 0.033

溶存ジェオスミン 0.000002 <0.000001 0.000001 0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000002 <0.000001 0.000001 0.000001 0.000003 0.000005 12 0.000005 <0.000001 0.000001

溶存2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 0.000002 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 0.000002 <0.000001 <0.000001

総生物数 610 390 160 130 1,800 850 180 380 870 1,600 750 5,300 12 5,300 130 1,100

そ
の
他

平均回数 最高 最低
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　穴生浄水場  BCF処理水
採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

採水時刻 9:15 8:45 11:45 9:10 9:03 9:01 9:03 11:15 8:58 9:10 8:52 9:15

水温 12.9 15.5 18.0 19.7 23.7 24.1 19.8 17.3 12.0 8.7 8.5 10.7 12 24.1 8.5 15.9

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 12 <0.004 <0.004 <0.004

マンガン及びその化合物 0.039 0.034 0.062 0.071 0.027 0.056 0.033 0.028 0.015 0.034 0.018 0.023 12 0.071 0.015 0.037

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物（全有機炭素（TOC）の量） 1.2 1.6 1.4 1.7 2.2 1.6 1.7 1.8 1.4 1.3 1.2 1.7 12 2.2 1.2 1.6

pH値 7.3 7.3 7.1 7.2 7.2 7.4 7.3 7.3 7.6 7.8 7.7 7.7 12 7.8 7.1 7.4

臭気 藻 なし 藻 なし なし 藻 なし なし 藻 藻 藻 藻 12

色度 5.6 7.1 7.6 12 1.8 24 11 9.9 5.8 5.6 5.0 5.0 12 24 1.8 8.4

濁度 3.2 2.8 4.8 10 5.1 8.5 9.3 6.4 3.4 5.2 3.5 4.5 12 10 2.8 5.6
管

理

目

標 臭気強度 3 <1 1 <1 <1 3 <1 <1 3 2 1 3 12 3 <1 1

電気伝導率 178 135 139 117 175 202 146 141 187 149 144 212 12 212 117 160

溶存性有機炭素(DOC) 1.0 1.3 1.3 1.6 1.8 1.2 1.4 1.5 1.2 1.0 1.0 1.2 12 1.8 1.0 1.3

紫外線吸光度(E260) 0.026 0.038 0.037 0.051 0.043 0.030 0.043 0.045 0.031 0.027 0.026 0.027 12 0.051 0.026 0.035

溶存マンガン 0.001 0.002 0.001 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.005 12 0.005 0.001 0.002

アンモニア態窒素 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 12 0.03 <0.01 <0.01

硝酸態窒素 0.84 0.88 0.76 0.83 0.57 0.90 1.02 0.97 1.03 0.86 0.86 0.88 12 1.03 0.57 0.87

溶存ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001

溶存2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001

　穴生浄水場  沈殿水
採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

採水時刻 8:45 9:05 11:55 8:55 9:10 9:15 9:05 11:15 8:48 9:05 9:10 9:20

水温 13.2 15.6 17.8 20.5 24.0 24.2 20.0 17.3 12.1 8.6 8.4 10.8 12 24.2 8.4 16.0

アルミニウム及びその化合物 0.15 0.12 0.13 0.10 0.085 0.11 0.087 0.20 0.12 0.12 0.12 0.18 12 0.20 0.085 0.13

マンガン及びその化合物 0.002 0.003 0.007 0.003 0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 0.002 12 0.007 <0.001 0.002

有機物（全有機炭素（TOC）の量） 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 0.9 0.8 0.6 0.9 12 1.0 0.6 0.9

pH値 7.3 7.2 7.1 7.1 7.1 7.3 7.3 7.2 7.4 7.4 7.4 7.4 12 7.4 7.1 7.3

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 1.3 0.7 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 12 1.3 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1 0.1 0.1 0.1 <0.1 12 0.1 <0.1 <0.1
管

理

目

標 残留塩素 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.7 0.6 0.7 0.7 12 1.0 0.6 0.8

電気伝導率 184 143 145 131 183 219 154 151 194 156 139 214 12 219 131 168

紫外線吸光度(E260) 0.011 0.013 0.013 0.011 0.012 0.012 0.015 0.015 0.013 0.010 0.008 0.012 12 0.015 0.008 0.012

溶存マンガン 0.001 0.002 0.005 0.002 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 0.002 12 0.005 <0.001 0.001

総生物数 22 18 11 9 5 7 8 8 37 4 9 21 12 37 4 13

　穴生浄水場  ろ過水
採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

採水時刻 9:30 9:30 11:40 9:10 9:05 8:56 9:00 11:15 8:55 9:24 9:10 9:10

水温 13.9 16.4 18.7 21.1 24.3 24.2 20.0 17.5 12.3 8.9 9.0 11.1 12 24.3 8.9 16.5

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001

有機物（全有機炭素（TOC）の量） 0.7 0.8 0.8 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.7 0.6 0.9 12 0.9 0.6 0.8

pH値 7.3 7.2 7.1 7.0 7.0 7.2 7.2 7.3 7.4 7.4 7.3 7.4 12 7.4 7.0 7.2

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.7 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 0.7 <0.5 <0.5

濁度 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01

残留塩素 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 12 0.9 0.6 0.8

遊離炭酸 6 7 8 8 10 8 6 6 6 5 7 7 12 10 5 7

アルカリ度 57 44 44 36 48 62 46 44 58 47 42 62 12 62 36 49

電気伝導率 184 143 145 131 183 218 154 150 194 155 139 216 12 218 131 168

紫外線吸光度(E260) 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.015 0.014 0.014 0.009 0.008 0.012 12 0.015 0.008 0.012

総生物数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 12 0.4 0.0 0.0

そ
の
他

回数

最高

水
質
基
準
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　穴生浄水場　浄水

採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

採水時刻 9:35 9:25 11:35 9:10 8:58 8:58 8:55 11:18 9:00 9:19 9:10 9:05

水酸化ナトリウム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

後塩素 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1

水温 14.3 16.9 18.9 21.5 24.6 24.3 20.2 17.5 12.5 9.0 9.0 11.2 12 24.6 9.0 16.7

一般細菌 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 12 1 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 12 <0.004 <0.004 <0.004

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.83 0.86 0.73 0.79 0.52 0.89 1.02 0.97 1.05 0.87 0.80 0.85 12 1.05 0.52 0.85

フッ素及びその化合物 0.06 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.06 0.05 0.05 0.07 <0.05 <0.05 0.05 12 0.07 <0.05 <0.05

ホウ素及びその化合物 0.018 0.011 0.009 0.011 0.021 0.031 0.012 0.013 0.020 0.013 0.010 0.025 12 0.031 0.009 0.016

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 12 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 12 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.003 0.005 0.005 0.007 0.011 0.008 0.006 0.007 0.005 0.003 0.002 0.003 12 0.011 0.002 0.005

ジクロロ酢酸 0.003 0.005 0.004 0.009 0.006 0.004 0.006 0.006 0.004 0.003 0.003 0.003 12 0.009 0.003 0.005

ジブロモクロロメタン 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002 0.001 0.001 0.002 12 0.002 0.001 0.002

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.008 0.011 0.011 0.011 0.019 0.016 0.012 0.012 0.011 0.007 0.005 0.008 12 0.019 0.005 0.011

トリクロロ酢酸 0.002 0.004 0.004 0.008 0.006 0.004 0.005 0.005 0.004 0.003 <0.002 0.003 12 0.008 <0.002 0.004

ブロモジクロロメタン 0.003 0.004 0.004 0.004 0.006 0.006 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.003 12 0.006 0.002 0.004

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド <0.001 <0.001 0.001 0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 12 0.001 <0.001 <0.001

アルミニウム及びその化合物 0.029 0.029 0.021 0.023 0.023 0.046 0.026 0.028 0.019 0.027 0.021 0.030 12 0.046 0.019 0.027

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 12 11 11 11 15 14 11 11 12 12 12 16 12 16 11 12

カルシウム、マグネシウム等（硬度） 76 55 56 49 63 73 59 57 71 60 55 74 12 76 49 62

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 12 0.000001 <0.000001 <0.000001

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物（全有機炭素（TOC）の量） 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.7 0.6 0.9 12 0.9 0.6 0.8

pH値 7.2 7.2 7.1 7.0 7.0 7.2 7.2 7.3 7.4 7.4 7.3 7.4 12 7.4 7.0 7.2

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

残留塩素 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 12 1.0 0.7 0.9

遊離炭酸 6 7 8 8 10 9 7 6 6 5 6 6 12 10 5 7

アルカリ度 57 44 45 36 49 62 46 45 59 47 43 61 12 62 36 50

電気伝導率 184 143 145 131 185 217 155 151 192 155 140 212 12 217 131 168

紫外線吸光度(E260) 0.011 0.012 0.013 0.012 0.013 0.012 0.014 0.014 0.014 0.009 0.008 0.012 12 0.014 0.008 0.012

硝酸態窒素 0.83 0.86 0.73 0.79 0.52 0.89 1.02 0.97 1.05 0.87 0.80 0.85 12 1.05 0.52 0.85

平均

薬
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　穴生浄水場  原水
採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

水温 13.2 15.3 17.8 19.3 22.9 24.0 19.8 17.1 12.0 8.7 8.5 10.8

濁度 3.8 2.8 6.0 13 7.9 15 11 7.4 4.0 6.4 4.3 5.2

ｐH値　　 7.4 7.3 7.1 7.2 7.2 7.5 7.4 7.4 7.6 7.8 7.8 7.9

かび臭・アオコ・凝集障害の原因生物

藍藻類 Anabaena 1.3 1.2 1.8 0.3

Aphanothece

Chroococcus 15

Lyngbya

Merismopedia 5.0

Microcystis （群体数） 1.4

Oscillatoria 2.8 3.1 4.2 0.9

Phormidium 0.1

ろ過閉塞・凝集障害の原因生物

珪藻類 Asterionella 5 45 110

Aulacoseira granulata 40 110 10 30 130 45 100 430 1,200 640 160

Aulacoseira italica 5 15 10 5 90 15

Fragilaria crotonensis 65 5

Nitzschia actinastroides

Synedra acus (>150μｍ) 5 25

Synedra acus (<150μｍ)

Synedra ulna 35

緑藻類 Closterium 5

Spirogyra

Staurastrum 15 5 5 5 10 20 30

ろ過池を漏出する生物

藍藻類 Microcystis （細胞数）
※1 (170)

珪藻類 Achnanthes 50 5 5 15

Aulacoseira distans 20 5 10 5 25 25 10 5 5

Cｙｃlotella ※2 160 150 50 35 780 370 65 85 170 190 80 4,300

Cymbella 5 5 5 5 10

Diatoma 45

Melosira varians 10 15 10 5

Navicula 95 10 10 30 10 80 20 30 20 25

Nitzschia 20 5 5 30 60 20 20 15 60

Nitzschia acicularis 5 5 150

Skeletonema 10 5 5 10 100

緑藻類 Ankistrodesmus 10 10 15

Chlamydomonas ※3 75 20 50 10 80 70 40 45 40 10 180

Coelastrum 10 15

Dictyosphaerium 5 5

Eudorina 5

Oocystis 5 15 30 10

Pandorina

Scenedesmus 15 35 120 15 15 20 15

Sphaerocystis ※4

Tetraedron minimum

Tetraspora

赤潮・生ぐさ臭の原因となる生物

緑藻類 Volvox

ｸﾘﾌﾟﾄ藻類 Cryptomonas 20 90

黄金藻類 Mallomonas

Synura

Uroglena

渦鞭藻類 Ceratium 10

Peridinium

ﾕｰｸﾞﾚﾅ藻類 Euglena

Trachelomonas 15 5

そ　の　他　の　藍　藻　類 5 10

そ　の　他　の　珪　藻　類 15 5

そ　の　他　の　緑　藻　類 15 5 10 5 710 30 10 5 5 5 20

そ　の　他　の　鞭　藻　類

総　 生　 物 　数　 610 390 160 130 1,800 850 180 380 870 1,600 750 5,300

※1Microcystis （細胞数）は総生物数に含まない。※2Stephanodiscus を含む。※3Carteria を含む。※4Planktosphaeria を含む。
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　穴生浄水場　沈殿水
4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

13.2 15.6 17.8 20.5 24.0 24.2 20.0 17.3 12.1 8.6 8.4 10.8

<0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1 0.1 0.1 0.1 <0.1

7.3 7.2 7.1 7.1 7.1 7.3 7.3 7.2 7.4 7.4 7.4 7.4

かび臭・アオコ・凝集障害の原因生物

藍藻類 Chroococcus 2

ろ過閉塞・凝集障害の原因生物

珪藻類 Aulacoseira granulata 4 1 1 24

Synedra acus (>150μｍ) 2

緑藻類 Staurastrum 2 10

ろ過池を漏出する生物

珪藻類 Achnanthes 2 4 4 2 1 7

Cｙｃlotella※2 1 3 2 3 2 2 4 11

Melosira varians

Navicula 1 2 2 2 2

Nitzschia 1 2 1 1 2 1

Nitzschia acicularis 1 4

緑藻類 Ankistrodesmus 1

Chlamydomonas※3 19 6 5 1 1 4 1 1

Scenedesmus 1

そ　の　他　の　緑　藻　類 1 2

総　 生　 物 　数 22 18 11 9 5 7 8 8 37 4 9 21

※1Microcystis （細胞数）は総生物数に含まない。※2Stephanodiscus を含む。※3Carteria を含む。※4Planktosphaeria を含む。

　穴生浄水場　ろ過水
4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

13.9 16.4 18.7 21.1 24.3 24.2 20.0 17.5 12.3 8.9 9.0 11.1

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

7.3 7.2 7.1 7.0 7.0 7.2 7.2 7.3 7.4 7.4 7.3 7.4

ろ過池を漏出する生物

珪藻類 Cｙｃlotella※2 0.4

緑藻類 Chlamydomonas※3 0.1

総　 生　 物 　数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0

※1Microcystis （細胞数）は総生物数に含まない。※2Stephanodiscus を含む。※3Carteria を含む。※4Planktosphaeria を含む。

濁度

ｐH値　　

採水日

水温

濁度

ｐH値　　

採水日

水温
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　 工程管理試験  穴生浄水場　原水　１／２　
採水月日 4/6 4/13 4/20 4/27 5/11 5/18 5/25 6/1 6/8 6/15 6/22 6/29 7/6 7/13

採水時刻 9:40 10:58 8:55 9:05 11:35 8:45 11:45 8:40 10:25 11:10 10:45 11:33 11:15 11:20

水温 14.4 11.4 14.6 13.2 14.3 13.5 15.2 15.3 15.4 17.6 16.6 17.8 19.1 19.3

ジェオスミン 0.000004 0.000003 0.000003 0.000002 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 0.000001 <0.000001 0.000002 <0.000001 <0.000001

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.000001 0.000002 0.000002 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 2.0 1.2 1.8 1.5 1.7 1.4 1.6 1.7 1.4 1.7 1.5 1.6 1.6 1.7

pH値 7.6 7.4 7.6 7.4 7.4 7.3 7.3 7.3 7.2 7.3 7.2 7.1 7.2 7.2

臭気 藻 藻 下水 藻 藻・下水 藻 藻 藻 藻 藻 藻･下水 藻 藻 藻

色度 9.5 5.9 8.9 6.1 11 8.2 8.0 7.6 7.7 9.1 8.2 8.3 13 1.3

濁度 5.7 3.8 5.7 3.8 7.1 4.7 3.8 2.8 3.4 3.4 3.1 6.0 10 7.4
管理

目標 臭気強度(TON) 4 4 5 3 7 4 3 3 4 3 1 2 2 2

アルカリ度 62 54 68 61 56 51 49 46 44 49 46 49 39 41

電気伝導率 200 156 205 182 163 143 142 134 129 144 130 138 116 123

溶存性有機炭素(DOC) 1.8 1.1 1.7 1.1 1.5 1.3 1.3 1.4 1.3 1.5 1.3 1.4 1.5 1.6

紫外線吸光度(E260) 0.038 0.029 0.035 0.026 0.039 0.033 0.039 0.039 0.037 0.043 0.039 0.038 0.047 0.050

溶存ジェオスミン 0.000003 0.000003 0.000002 0.000002 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 <0.000001

溶存2-メチルイソボルネオール 0.000001 0.000002 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

力丸 1,400 4,000 2,000 3,000 3,000 4,300 4,100 4,400 4,900 5,400 4,800 3,800 4,900 4,300

遠賀川 2,800 800 2,800 1,200 1,800 550 700 400 0 0 0 500 0 600

m3/h 頓田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

活性炭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ポリ塩化アルミニウム 30 25 30 25 26 26 26 26 26 26 30 26 26 30

注 硫酸アルミニウム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

入 炭酸ガス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

率 水酸化ナトリウム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mg/L 前々塩素 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

前塩素 0.9 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.5 1.6 1.2

中塩素 0.9 0.8 0.9 0.8 0.7 0.9 0.9 0.9 1.1 1.1 0.9 0.9 1.2 0.9

後塩素 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1

採水月日 7/20 7/27 8/3 8/8 8/17 8/24 8/31 9/7 9/14 9/28 10/6 10/12 10/19 10/26

採水時刻 10:30 9:05 10:50 10:15 12:25 8:58 11:15 10:10 11:15 8:55 10:35 10:05 11:40 8:58

水温 22.1 19.3 21.3 20.9 23.6 22.9 23.7 24.3 22.8 24.0 22.3 21.0 20.4 19.8

ジェオスミン <0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000003 <0.000001 0.000001 0.000002 0.000001 <0.000001 0.000002 0.000002 0.000002 0.000003

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ <0.000001 0.000001 0.000002 0.000002 0.000003 0.000002 0.000003 0.000004 0.000002 <0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.8 1.8 2.1 2.0 2.4 2.6 2.8 2.3 2.7 1.9 2.0 1.7 1.7 1.8

pH値 7.2 7.2 7.1 7.2 7.3 7.2 7.6 7.6 7.3 7.5 7.4 7.5 7.3 7.4

臭気 藻 藻 藻･下水 藻 下水 下水 下水 下水 下水 藻・下水 藻・下水 藻 藻・下水 藻

色度 11 12 15 14 16 23 27 15 22 34 16 10 10 12

濁度 8.6 13 16 11 9.5 7.9 9.1 7.0 11 15 11 6.8 8.8 11
管理

目標 臭気強度(TON) 2 2 3 2 10 4 7 10 3 5 7 4 4 3

アルカリ度 42 40 43 40 56 55 62 73 47 62 45 49 46 49

電気伝導率 123 117 128 116 151 167 197 224 222 194 139 139 134 137

溶存性有機炭素(DOC) 1.7 1.6 1.8 1.7 2.0 2.0 2.5 2.0 2.4 1.4 1.7 1.5 1.5 1.5

紫外線吸光度(E260) 0.038 0.053 0.051 0.052 0.050 0.047 0.054 0.041 0.070 0.031 0.053 0.047 0.047 0.045

溶存ジェオスミン <0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000003 <0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 <0.000001 0.000002 0.000001 0.000002 0.000002

溶存2-メチルイソボルネオール <0.000001 0.000001 0.000002 0.000001 0.000003 0.000002 0.000003 0.000002 0.000002 <0.000001 0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001

力丸 3,200 4,700 4,700 4,500 3,900 3,400 1,200 1,700 2,000 1,800 3,900 4,100 4,800 4,400

遠賀川 600 700 780 360 1,400 1,500 3,600 3,100 2,800 2,800 2,100 1,400 600 1,000

m3/h 頓田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

活性炭 0 0 0 0 6 19 12 10 6 14 0 0 0 0

ポリ塩化アルミニウム 35 39 35 30 45 60 50 55 55 45 40 35 35 30

注 硫酸アルミニウム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

入 炭酸ガス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

率 水酸化ナトリウム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mg/L 前々塩素 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.9 2.2 1.3 2.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0

前塩素 0.7 1.0 1.1 0.9 1.2 1.4 1.6 1.4 1.4 1.2 1.3 0.9 0.6 1.0

中塩素 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.2 1.2 1.1 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8

後塩素 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1

水
質
基
準

そ
の
他

原
水

水
質
基
準

原
水

そ
の
他
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　穴生浄水場  原水　２／２　
採水月日 11/1 11/9 11/16 11/21 11/30 12/7 12/14 12/21 1/11 1/18 1/25 2/1 2/8 2/15

採水時刻 9:55 10:05 11:10 11:13 9:55 9:45 11:30 8:50 10:20 10:15 11:15 9:05 9:40 10:05

水温 18.5 17.8 16.4 17.1 15.5 13.3 13.1 12.0 10.8 9.2 8.8 8.7 9.0 8.0

ジェオスミン 0.000003 0.000003 0.000002 <0.000001 <0.000001 0.000002 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001 0.000001 0.000002 0.000002 0.000002

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.000002 0.000002 0.000002 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.8 1.6 1.5 2.0 1.6 1.5 1.6 1.7 1.6 1.6 1.4 1.5 1.2 1.7

pH値 7.4 7.4 7.7 7.4 7.5 7.5 7.8 7.6 7.7 7.9 7.9 7.8 7.8 7.9

臭気 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻・下水 下水 藻・下水 藻 藻 藻 藻 藻

色度 10 9.1 6.5 11 7.5 7.9 7.7 6.4 10 8.9 7.4 6.3 5.6 7.4

濁度 12 8.0 3.7 7.4 4.0 4.2 4.9 4.0 8.5 9.3 7.5 6.4 5.2 6.8
管理

目標 臭気強度(TON) 2 3 5 4 4 5 7 4 5 7 7 5 5 7

アルカリ度 49 53 65 50 46 55 60 63 54 49 49 53 47 67

電気伝導率 142 155 202 144 134 164 178 184 158 131 141 148 127 205

溶存性有機炭素(DOC) 1.6 1.6 1.4 1.7 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2 1.2 1.2 1.1 1.6

紫外線吸光度(E260) 0.044 0.042 0.035 0.045 0.040 0.036 0.035 0.034 0.035 0.034 0.031 0.033 0.030 0.032

溶存ジェオスミン <0.000001 0.000001 0.000001

溶存2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001

力丸 4,200 4,200 2,000 4,000 4,800 4,500 4,500 3,100 3,800 5,000 5,100 4,800 4,800 2,100

遠賀川 1,200 1,300 3,400 1,400 600 1,500 1,700 2,200 1,600 330 300 600 0 2,800

m3/h 頓田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

活性炭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ポリ塩化アルミニウム 40 35 45 28 30 35 30 30 40 40 40 40 32 40

注 硫酸アルミニウム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

入 炭酸ガス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

率 水酸化ナトリウム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mg/L 前々塩素 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

前塩素 0.8 0.9 0.8 0.6 0.7 0.6 0.7 0.5 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6

中塩素 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6

後塩素 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1

採水月日 2/22 3/1 3/8 3/15 3/21 3/29

採水時刻 10:55 8:58 9:40 9:35 10:15 9:05

水温 8.5 8.5 8.7 8.8 9.9 10.8 48 24.3 8.0 15.8 合計

ジェオスミン 0.000002 0.000004 0.000001 0.000005 0.000003 0.000006 48 0.000006 <0.000001 0.000002 0.000079

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 48 0.000004 <0.000001 <0.000001 0.000035

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.3 1.3 1.2 1.2 1.4 2.0 48 2.8 1.2 1.7

pH値 7.9 7.8 8.2 7.9 8.0 7.9 48 8.2 7.1 7.5

臭気 藻 藻 藻 藻 藻 藻 48

色度 5.6 5.5 3.3 3.2 3.6 6.0 48 34 1.3 10

濁度 5.3 4.3 1.9 1.8 2.0 5.2 48 16 1.8 6.9
管理

目標 臭気強度(TON) 10 10 10 10 10 10 48 10 1 5

アルカリ度 53 58 47 48 55 70 48 73 39 52

電気伝導率 153 142 125 205 143 212 48 224 116 156

溶存性有機炭素(DOC) 1.2 1.1 1.0 1.0 1.3 1.5 48 2.5 1.0 1.5

紫外線吸光度(E260) 0.030 0.027 0.025 0.024 0.025 0.031 48 0.070 0.024 0.039

溶存ジェオスミン 0.000003 0.000005 33 0.000005 <0.000001 0.000001

溶存2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 33 0.000003 <0.000001 <0.000001

力丸 4,000 4,300 4,000 3,000 3,000 2,200

遠賀川 730 740 0 0 500 2,000

m3/h 頓田 0 0 0 0 0 0

活性炭 0 0 0 0 0 0

ポリ塩化アルミニウム 41 40 40 35 35 41

注 硫酸アルミニウム 0 0 0 0 0 0

入 炭酸ガス 0 0 0 0 0 0

率 水酸化ナトリウム 0 0 0 0 0 0

mg/L 前々塩素 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

前塩素 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.7

中塩素 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7

後塩素 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1

原
水

水
質
基
準

そ
の
他

平均

水
質
基
準

原
水

そ
の
他

最高回数 最低
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　工程管理試験  穴生浄水場  浄水　　１／２　
採水月日 4/6 4/13 4/20 4/27 5/11 5/18 5/25 6/1 6/8 6/15 6/22 6/29 7/6 7/13

採水時刻 9:00 11:05 13:50 9:35 11:50 9:12 11:30 9:25 10:10 11:00 10:30 11:35 11:05 11:10

水温 14.3 11.0 15.9 14.3 15.0 14.6 16.9 16.9 16.8 18.8 19.2 18.9 20.7 21.0

クロロホルム 0.005 0.002 0.005 0.003 0.004 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.005 0.007 0.007

ジブロモクロロメタン 0.002 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002 0.002 0.001 0.002 0.001 0.002 0.002 0.001

総トリハロメタン 0.011 0.005 0.012 0.008 0.009 0.007 0.009 0.011 0.009 0.012 0.011 0.011 0.014 0.012

ブロモジクロロメタン 0.004 0.002 0.005 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.004

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

アルミニウム及びその化合物 0.035 0.021 0.042 0.029 0.031 0.027 0.030 0.029 0.028 0.030 0.023 0.021 0.028 0.031

ジェオスミン 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.0 0.6 0.9 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8

pH値 7.3 7.3 7.3 7.2 7.3 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
管理

目標 残留塩素 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 1.1 0.8

アルカリ度 58 46 65 57 52 49 47 44 42 47 45 45 40 37

電気伝導率 210 143 220 184 168 151 154 143 138 153 150 145 137 130

紫外線吸光度(E260) 0.014 0.009 0.012 0.011 0.012 0.011 0.012 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.012 0.013

採水月日 7/20 7/27 8/3 8/8 8/17 8/24 8/31 9/7 9/14 9/28 10/6 10/12 10/19 10/26

採水時刻 10:20 9:10 10:35 10:00 12:15 8:58 11:05 10:00 11:00 8:58 10:20 9:55 11:30 8:55

水温 21.0 21.5 22.7 22.6 23.4 24.6 23.5 25.0 23.4 24.3 23.0 21.0 20.8 20.2

クロロホルム 0.007 0.007 0.008 0.007 0.011 0.011 0.015 0.013 0.015 0.008 0.008 0.006 0.007 0.006

ジブロモクロロメタン 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

総トリハロメタン 0.012 0.011 0.014 0.012 0.019 0.019 0.023 0.023 0.021 0.016 0.015 0.012 0.014 0.012

ブロモジクロロメタン 0.004 0.004 0.005 0.004 0.006 0.006 0.006 0.007 0.005 0.006 0.005 0.004 0.005 0.004

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

アルミニウム及びその化合物 0.026 0.023 0.024 0.020 0.015 0.023 0.031 0.047 0.023 0.046 0.029 0.031 0.030 0.026

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.8 0.7 0.9 0.8 0.9 0.9 1.1 1.0 1.0 0.8 0.9 0.9 0.8 0.9

pH値 7.1 7.0 7.0 7.1 7.1 7.0 7.2 7.2 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
管理

目標 残留塩素 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

アルカリ度 38 36 38 38 40 49 50 64 39 62 44 43 43 46

電気伝導率 129 131 140 130 149 185 191 232 155 217 164 149 141 155

紫外線吸光度(E260) 0.012 0.012 0.013 0.012 0.012 0.013 0.016 0.016 0.016 0.012 0.013 0.013 0.013 0.014

そ
の
他

そ
の
他

水
質
基
準

水
質
基
準
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　穴生浄水場　浄水　２／２　
採水月日 11/1 11/9 11/16 11/21 11/30 12/7 12/14 12/21 1/11 1/18 1/25 2/1 2/8 2/15

採水時刻 9:45 9:45 11:00 11:18 9:45 9:35 11:15 9:00 9:40 9:30 11:10 9:19 9:30 9:50

水温 19.3 17.9 17.1 17.5 15.7 14.3 13.5 12.5 10.8 9.3 8.9 9.0 9.3 8.3

クロロホルム 0.007 0.005 0.003

ジブロモクロロメタン 0.001 0.002 0.001

総トリハロメタン 0.012 0.011 0.007

ブロモジクロロメタン 0.004 0.004 0.003

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001

アルミニウム及びその化合物 0.021 0.025 0.028 0.028 0.028 0.030 0.034 0.019 0.026 0.024 0.027 0.027 0.025 0.029

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.9 0.8 0.8 0.9 1.0 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8

pH値 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.3 7.6

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 0.7 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
管理

目標 残留塩素 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8

アルカリ度 45 48 62 45 43 50 56 59 48 45 45 47 46 62

電気伝導率 154 164 213 151 139 169 182 192 161 144 149 155 154 223

紫外線吸光度(E260) 0.014 0.013 0.013 0.014 0.014 0.012 0.014 0.014 0.011 0.010 0.010 0.009 0.010 0.012

採水月日 2/22 3/1 3/8 3/15 3/21 3/29

採水時刻 10:45 9:10 9:30 9:25 10:00 9:05

水温 8.8 9.0 9.3 9.7 10.1 11.2 48 25.0 8.3 16.5

クロロホルム 0.002 0.003 33 0.015 0.002 0.007

ジブロモクロロメタン 0.001 0.002 33 0.003 0.001 0.002

総トリハロメタン 0.005 0.008 33 0.023 0.005 0.012

ブロモジクロロメタン 0.002 0.003 33 0.007 0.002 0.004

ブロモホルム <0.001 <0.001 33 <0.001 <0.001 <0.001

アルミニウム及びその化合物 0.023 0.021 0.020 0.026 0.028 0.030 48 0.047 0.015 0.027

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 48 0.000001 <0.000001 <0.000001

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 48 0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.9 48 1.1 0.6 0.8

pH値 7.4 7.3 7.4 7.6 7.5 7.4 48 7.6 7.0 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 48

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 48

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 48 0.7 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 48 <0.1 <0.1 <0.1
管理

目標 残留塩素 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 48 1.1 0.7 0.9

アルカリ度 48 43 42 47 45 61 48 65 36 48

電気伝導率 165 140 137 223 153 212 48 232 129 164

紫外線吸光度(E260) 0.010 0.008 0.009 0.009 0.009 0.012 48 0.016 0.008 0.012

最低 平均

そ
の
他

回数 最高

水
質
基
準

そ
の
他

水
質
基
準
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 (2)本城浄水場　

　原水

採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

採水時刻 9:24 9:30 9:25 9:30 9:41 9:55 9:17 9:45 9:03 9:01 9:03 8:55

原
水 遠賀川(m

3
/h) 3,000 3,200 3,100 3,600 3,400 3,000 2,700 2,700 2,700 2,800 3,000 3,000

前々塩素 0.0 0.0 0.0 0.7 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

前塩素 0.8 1.0 0.9 0.0 0.0 1.3 0.9 0.9 0.8 0.6 0.7 0.7

ポリ塩化アルミニウム 45 45 45 35 40 35 35 35 35 30 30 40

硫酸アルミニウム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

中塩素 0.8 1.0 0.7 1.3 1.6 0.9 0.9 0.7 0.6 0.6 0.7 0.8

mg/L 活性炭 0 0 0 5 13 7 2 0 0 0 0 0

炭酸ガス 8 5 4 4 13 11 11 8 10 12 11 9

水温 17.4 22.3 23.5 28.2 30.7 25.7 21.4 17.3 11.7 8.1 8.8 11.1 12 30.7 8.1 18.9

一般細菌 300 2,300 6,000 2,200 12,000 1,100 1,300 3,700 780 440 410 470 12 12,000 300 2,600

大腸菌 13 6 110 9 11 7 5 130 3 3 <1 2 12 130 <1 25

亜硝酸態窒素 0.033 0.039 0.013 0.039 0.007 0.022 0.008 0.011 0.018 0.013 0.013 0.020 12 0.039 0.007 0.020

アルミニウム及びその化合物 0.18 0.14 0.30 0.12 0.036 0.15 0.11 0.30 0.29 0.064 0.080 0.078 12 0.30 0.036 0.15

鉄及びその化合物 0.22 0.20 0.30 0.14 0.05 0.16 0.11 0.24 0.19 0.13 0.11 0.12 12 0.30 0.05 0.16

マンガン及びその化合物 0.088 0.11 0.075 0.063 0.090 0.047 0.017 0.019 0.022 0.021 0.017 0.091 12 0.11 0.017 0.055

塩化物イオン 11 11 9 10 11 10 10 10 11 13 12 13 12 13 9 11

カルシウム、マグネシウム等（硬度） 86 85 73 79 82 83 80 77 85 92 86 91 12 92 73 83

ジェオスミン 0.000003 0.000004 0.000003 0.000004 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002 0.000001 0.000002 0.000002 0.000002 12 0.000004 0.000001 0.000003

2-メチルイソボルネオール 0.000001 0.000002 0.000003 0.000013 0.000014 0.000008 0.000003 0.000002 <0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 12 0.000014 <0.000001 0.000004

有機物（全有機炭素（TOC）の量） 2.4 2.7 2.3 2.2 2.8 2.2 2.2 2.4 2.4 2.3 2.4 2.8 12 2.8 2.2 2.4

pH値 7.6 7.8 7.6 7.7 8.3 7.6 8.0 7.9 8.0 8.3 8.7 8.1 12 8.7 7.6 8.0

臭気 藻 藻 藻・下水 藻・下水 藻(カビ) 藻(カビ) 藻・下水 藻・下水 下水 藻 藻 藻・下水 12

色度 10 13 11 10 11 8.9 7.7 10 8.7 6.5 7.3 8.7 12 13 6.5 9.4

濁度 5.4 7.0 7.4 4.9 5.0 6.6 4.7 6.5 5.2 4.3 5.3 5.0 12 7.4 4.3 5.6

遊離炭酸 4 2 3 3 1 3 1 1 1 0 0 1 12 4 0 2

臭気強度 7 7 7 4 10(7) 7(5) 10 7 5 10 20 20 12 20 4 10

大腸菌群 650 1,000 2,400 2,000 4,600 2,000 2,000 5,200 770 390 920 730 12 5,200 390 1,900

アルカリ度 77 78 66 71 77 76 72 69 74 80 72 80 12 80 66 74

電気伝導率 243 251 210 230 236 238 228 215 236 260 234 260 12 260 210 237

溶存性有機炭素(DOC) 2.0 2.2 1.9 1.9 2.4 2.0 1.9 2.0 1.9 1.7 1.8 2.1 12 2.4 1.7 2.0

紫外線吸光度(E260) 0.040 0.041 0.041 0.040 0.045 0.040 0.039 0.043 0.037 0.029 0.031 0.034 12 0.045 0.029 0.038

溶存マンガン 0.043 0.001 0.003 0.006 0.010 0.004 0.002 0.002 0.003 0.001 0.002 0.033 12 0.043 0.001 0.009

アンモニア態窒素 <0.01 0.09 0.01 0.09 0.02 0.02 0.02 0.07 0.03 0.02 <0.01 0.07 12 0.09 <0.01 0.04

硝酸態窒素 0.59 0.45 0.54 0.28 0.05 0.50 0.55 0.53 0.72 0.64 0.45 0.33 12 0.72 0.05 0.47

トリハロメタン生成能 0.033 0.045 0.040 0.035 0.044 0.032 0.022 0.036 0.037 0.030 0.031 0.029 12 0.045 0.022 0.035

溶存ジェオスミン 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000002 0.000002 12 0.000003 0.000001 0.000002

溶存2-メチルイソボルネオール <0.000001 0.000002 0.000003 0.000013 0.000011 0.000008 0.000003 0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 12 0.000013 <0.000001 0.000004

総生物数 840 1,900 890 800 2,900 660 1,200 730 1,000 2,900 6,100 3,600 12 6,100 660 2,000

最低 平均

管
理
目
標

そ
の
他

注
入
率

水
質
基
準

回数 最高
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　本城浄水場 BCF処理水
採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

採水時刻 9:25 9:35 9:28 9:38 9:43 9:58 9:19 9:47 9:05 9:05 9:06 8:57

水温 17.3 22.2 23.5 28.1 31.0 25.7 21.3 17.2 11.7 8.1 8.7 11.2 12 31.0 8.1 18.8

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 12 <0.004 <0.004 <0.004

マンガン及びその化合物 0.035 0.047 0.034 0.029 0.038 0.027 0.008 0.009 0.016 0.015 0.013 0.021 12 0.047 0.008 0.024

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000002 0.000005 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 0.000005 <0.000001 <0.000001

有機物（全有機炭素（TOC）の量） 1.6 1.8 1.8 1.5 1.8 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0 12 2.0 1.5 1.7

pH値 7.4 7.5 7.3 7.4 7.7 7.5 7.8 7.6 7.9 8.2 8.5 7.9 12 8.5 7.3 7.7

臭気 藻 藻 藻 なし カビ カビ 藻 藻 藻 藻 藻 藻 12

色度 8.1 7.2 8.0 5.4 6.3 5.4 5.5 7.0 7.3 5.7 5.2 5.2 12 8.1 5.2 6.4

濁度 4.0 3.5 5.0 2.2 3.6 4.2 2.9 3.4 4.2 4.2 4.6 3.3 12 5.0 2.2 3.8
管理

目標 臭気強度 5 5 1 <1 5 4 2 2 3 2 1 4 12 5 <1 3

電気伝導率 243 252 211 227 235 238 228 217 237 264 237 263 12 264 211 238

溶存性有機炭素(DOC) 1.4 1.4 1.4 1.3 1.5 1.5 1.3 1.5 1.6 1.3 1.4 1.6 12 1.6 1.3 1.4

紫外線吸光度(E260) 0.033 0.031 0.034 0.031 0.033 0.031 0.031 0.033 0.033 0.025 0.026 0.027 12 0.034 0.025 0.031

溶存マンガン 0.003 0.002 0.001 0.002 0.002 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.007 12 0.007 <0.001 0.002

アンモニア態窒素 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01

硝酸態窒素 0.81 0.64 0.65 0.48 0.16 0.59 0.62 0.58 0.79 0.70 0.49 0.48 12 0.81 0.16 0.58

溶存ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001

溶存2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 0.000001 <0.000001 <0.000001

　本城浄水場 沈殿水
採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

採水時刻 10:00 10:05 9:55 10:02 10:02 10:25 9:41 10:37 9:25 9:25 9:33 9:20

水温 17.2 22.3 23.6 28.5 31.1 25.6 21.3 17.3 11.9 8.0 8.6 11.2 12 31.1 8.0 18.9

アルミニウム及びその化合物 0.14 0.12 0.13 0.11 0.087 0.13 0.080 0.20 0.094 0.11 0.11 0.11 12 0.20 0.080 0.12

マンガン及びその化合物 0.003 0.002 0.002 0.001 0.003 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.001 0.004 12 0.004 <0.001 0.001

有機物（全有機炭素（TOC）の量） 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 12 1.2 0.9 1.0

pH値 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.2 7.3 7.3 7.3 7.5 7.4 7.3 12 7.5 7.2 7.3

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 0.6 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 12 0.2 <0.1 <0.1
管理

目標 残留塩素 0.5 0.6 0.5 0.6 0.7 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 12 0.7 0.5 0.6

電気伝導率 249 260 223 234 245 242 236 225 239 265 247 271 12 271 223 245

紫外線吸光度(E260) 0.012 0.011 0.013 0.009 0.007 0.010 0.012 0.012 0.013 0.012 0.011 0.013 12 0.013 0.007 0.011

溶存マンガン 0.002 <0.001 0.002 0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.004 12 0.004 <0.001 <0.001

総生物数 48 50 33 36 10 18 27 12 27 19 85 42 12 85 10 34

　本城浄水場 ろ過水
採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

採水時刻 9:30 10:20 9:40 10:15 10:16 9:42 9:50 10:25 9:15 9:42 9:20 9:35

水温 17.8 22.5 23.9 28.4 30.8 25.9 21.6 17.5 11.8 8.2 9.1 11.5 12 30.8 8.2 19.1

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001

有機物（全有機炭素（TOC）の量） 0.9 1.0 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12 1.0 0.8 0.9

pH値 7.2 7.4 7.3 7.4 7.3 7.2 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 12 7.4 7.2 7.3

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01

残留塩素 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5 12 0.6 0.4 0.5

遊離炭酸 8 7 6 5 7 8 6 7 7 7 9 8 12 9 5 7

アルカリ度 68 72 61 66 70 70 67 62 68 73 69 75 12 75 61 68

電気伝導率 249 260 224 234 244 242 236 225 239 265 247 271 12 271 224 245

紫外線吸光度(E260) 0.013 0.012 0.012 0.010 0.008 0.010 0.012 0.012 0.014 0.012 0.012 0.013 12 0.014 0.008 0.012

総生物数 0.4 0.1 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.6 12 0.6 0.0 0.2

そ
の
他

回数 最高 最低

水
質
基
準

最低

そ
の
他

平均

管

理

目

標

平均

水
質
基
準

最高

最低 平均
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質
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準
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他
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回数 最高
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　本城浄水場　浄水

採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

採水時刻 9:23 10:10 9:30 10:10 10:14 9:40 9:52 10:18 9:05 9:40 9:05 9:30

水酸化ナトリウム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

後塩素 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4

水温 17.8 22.4 23.9 28.4 31.2 25.8 21.5 17.4 11.6 8.2 8.9 11.3 12 31.2 8.2 19.0

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 12 <0.004 <0.004 <0.004

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.78 0.64 0.68 0.47 0.17 0.57 0.63 0.63 0.74 0.68 0.49 0.46 12 0.78 0.17 0.58

フッ素及びその化合物 0.07 0.05 0.05 0.06 <0.05 0.08 0.07 0.07 0.08 0.07 0.06 0.06 12 0.08 <0.05 0.06

ホウ素及びその化合物 0.037 0.043 0.034 0.035 0.034 0.041 0.032 0.030 0.029 0.043 0.037 0.046 12 0.046 0.029 0.037

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 12 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 12 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.004 0.006 0.006 0.006 0.006 0.004 0.005 0.005 0.004 0.002 0.002 0.002 12 0.006 0.002 0.004

ジクロロ酢酸 0.004 0.003 0.003 0.005 0.004 0.003 0.003 0.003 0.004 0.002 0.003 0.003 12 0.005 0.002 0.003

ジブロモクロロメタン 0.002 0.003 0.002 0.003 0.002 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 12 0.003 0.001 0.002

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.010 0.014 0.013 0.014 0.013 0.011 0.012 0.012 0.010 0.007 0.007 0.005 12 0.014 0.005 0.011

トリクロロ酢酸 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 <0.002 12 0.004 <0.002 0.003

ブロモジクロロメタン 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.005 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 12 0.005 0.002 0.004

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 <0.001 <0.001 0.001 12 0.003 <0.001 0.002

アルミニウム及びその化合物 0.025 0.050 0.043 0.069 0.059 0.052 0.037 0.028 0.021 0.020 0.018 0.024 12 0.069 0.018 0.037

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 17 16 14 14 16 15 15 14 14 16 15 17 12 17 14 15

カルシウム、マグネシウム等（硬度） 87 91 75 79 85 82 81 78 84 90 88 93 12 93 75 84

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物（全有機炭素（TOC）の量） 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 12 1.1 0.8 0.9

pH値 7.1 7.2 7.2 7.3 7.2 7.2 7.2 7.3 7.2 7.3 7.3 7.3 12 7.3 7.1 7.2

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

残留塩素 0.9 0.8 1.0 1.0 1.0 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 12 1.0 0.7 0.8

遊離炭酸 11 10 9 8 10 10 10 7 10 9 11 11 12 11 7 10

アルカリ度 68 72 62 66 71 70 68 66 68 75 70 75 12 75 62 69

電気伝導率 251 261 226 235 247 243 238 227 239 264 248 272 12 272 226 246

紫外線吸光度(E260) 0.013 0.012 0.013 0.011 0.008 0.011 0.012 0.012 0.014 0.012 0.012 0.013 12 0.014 0.008 0.012

硝酸態窒素 0.78 0.64 0.68 0.47 0.17 0.57 0.63 0.63 0.74 0.68 0.49 0.46 12 0.78 0.17 0.58

そ
の
他

管
理
目
標

薬
注

水
質
基
準

最低 平均回数 最高
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　本城浄水場　原水
採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

水温 17.4 22.3 23.5 28.2 30.7 25.7 21.4 17.3 11.7 8.1 8.8 11.1

濁度 5.4 7.0 7.4 4.9 5.0 6.6 4.7 6.5 5.2 4.3 5.3 5.0

ｐH値　　 7.6 7.8 7.6 7.7 8.3 7.6 8.0 7.9 8.0 8.3 8.7 8.1

かび臭・アオコ・凝集障害の原因生物

藍藻類 Anabaena 1.4 0.1 0.5 0.5 0.8

Aphanothece

Chroococcus 5.0

Lyngbya

Merismopedia 5.0

Microcystis （群体数） 0.2 0.3 0.7 2.7 0.1 0.1 0.1

Oscillatoria 3.1 7.1 0.4 1.8

Phormidium 0.2 1.6 0.2

ろ過閉塞・凝集障害の原因生物

珪藻類 Asterionella 290 15 5 140

Aulacoseira granulata 20 240 80 35 1,900 120 300 210 70 15 10

Aulacoseira italica 15 10 5 5

Fragilaria crotonensis 80 10 110 40 15 110 120 450

Nitzschia actinastroides 15 20

Synedra acus (>150μｍ) 10 10 10 70 5 5 10

Synedra acus (<150μｍ)

Synedra ulna 20 5

緑藻類 Closterium 30 60 80 100

Spirogyra

Staurastrum 20 20 10 10 20

ろ過池を漏出する生物

藍藻類 Microcystis （細胞数）
※1 (20) (60) (90) （220） (5) (5) (15)

珪藻類 Achnanthes 40 25 20 5

Aulacoseira distans 5 5 5 10 5 15 5 10

Cｙｃlotella ※2 340 590 230 420 360 460 830 300 650 2,600 5,600 2,600

Cymbella 15 10

Diatoma 40 5

Melosira varians 10 5

Navicula 40 90 110 55 10 30 10 45 25 15 5

Nitzschia 40 250 40 5 30 25 40 40 20 25 30

Nitzschia acicularis 10 20 5 5 10 15 130 60

Skeletonema 10 150 20 10 10 10 10 20

緑藻類 Ankistrodesmus 5 5 5 5

Chlamydomonas ※3 90 120 60 70 40 40 25 75 40 35 80

Coelastrum 10 5 40 10

Dictyosphaerium 10

Eudorina 5 15 30

Oocystis 10 10 5 45 20 5 5 5 5

Pandorina 10

Scenedesmus 10 40 20 55 10 10 30 15 10 10

Sphaerocystis ※4

Tetraedron minimum

Tetraspora

赤潮・生ぐさ臭の原因となる生物

緑藻類 Volvox 10

ｸﾘﾌﾟﾄ藻類 Cryptomonas 20 50

黄金藻類 Mallomonas 5

Synura

Uroglena

渦鞭藻類 Ceratium

Peridinium

ﾕｰｸﾞﾚﾅ藻類 Euglena 5 5

Trachelomonas 10

そ　の　他　の　藍　藻　類 2.3 20 10

そ　の　他　の　珪　藻　類 20 10 25 5 5 10 5

そ　の　他　の　緑　藻　類 10 30 85 40 310 10 30 15 10 10 35

そ　の　他　の　鞭　藻　類

総　 生　 物 　数　 840 1,900 890 800 2,900 660 1,200 730 1,000 2,900 6,100 3,600

※1Microcystis （細胞数）は総生物数に含まない。※2Stephanodiscus を含む。※3Carteria を含む。※4Planktosphaeria を含む。
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　本城浄水場　沈殿水
採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

水温 17.2 22.3 23.6 28.5 31.1 25.6 21.3 17.3 11.9 8.0 8.6 11.2

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1

ｐH値　　 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.2 7.3 7.3 7.3 7.5 7.4 7.3

かび臭・アオコ・凝集障害の原因生物

藍藻類 Anabaena 1

Chroococcus 1 1

Oscillatoria 3 2

ろ過閉塞・凝集障害の原因生物

珪藻類 Asterionella 5

Aulacoseira granulata 4 2

Aulacoseira italica 1

Synedra acus (>150μｍ) 2

ろ過池を漏出する生物

珪藻類 Achnanthes 15 14 7 13 1 2 9 5 6 3 47 10

Cｙｃlotella 8 9 6 4 3 2 5 2 18 13 25 17

Cymbella 1

Navicula 13 7 2 8 6 1 1 1

Nitzschia 2 3 3 4 1 2 2 1 3 1

Nitzschia acicularis 2 6 5

Skeletonema 3

緑藻類 Ankistrodesmus 2 2

Chlamydomonas 8 4 6 4 1 3 6 1 2 1 2

Coelastrum 1 1 1

Oocystis 1 1 1

Scenedesmus 1 1 1

そ　の　他　の　珪　藻　類 2

そ　の　他　の　緑　藻　類 2 3 1 2 2

総　 生　 物 　数 48 50 33 36 10 18 27 12 27 19 85 42

※1Microcystis （細胞数）は総生物数に含まない。※2Stephanodiscus を含む。※3Carteria を含む。※4Planktosphaeria を含む。

　本城浄水場　ろ過水
採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

水温 17.8 22.5 23.9 28.4 30.8 25.9 21.6 17.5 11.8 8.2 9.1 11.5

濁度 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

ｐH値　　 7.2 7.4 7.3 7.4 7.3 7.2 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4

ろ過池を漏出する生物

珪藻類 Cｙｃlotella 0.3 0.1 0.6 0.1 0.1 0.6

Chlamydomonas 0.1

そ　の　他　の　藍　藻　類

総　 生　 物 　数 0.4 0.1 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.6

※1Microcystis （細胞数）は総生物数に含まない。※2Stephanodiscus を含む。※3Carteria を含む。※4Planktosphaeria を含む。
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　工程管理試験　本城浄水場　原水　１／２　
採水月日 4/6 4/13 4/20 4/27 5/11 5/18 5/25 6/1 6/8 6/15 6/22 6/29 7/6 7/13

採水時刻 9:34 9:35 10:10 9:24 10:00 10:15 10:55 9:30 9:35 10:35 9:55 9:25 9:35 10:40

水温 11.8 15.8 16.5 17.4 18.7 19.2 21.1 22.3 22.4 23.6 24.3 23.5 26.3 26.1

ジェオスミン 0.000003 0.000004 0.000005 0.000003 0.000002 0.000003 0.000003 0.000004 0.000005 0.000010 0.000004 0.000003 0.000003 0.000003

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ <0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 0.000002 0.000003 0.000005 0.000004 0.000003 0.000003 0.000004

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 2.1 2.5 2.6 2.4 2.4 2.6 2.5 2.7 2.7 3.0 2.8 2.3 2.1 2.3

pH値 7.8 8.3 8.1 7.6 7.8 7.6 7.7 7.8 7.9 7.7 7.5 7.6 7.4 7.5

臭気 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 下水・藻 藻・下水 下水・藻 藻・下水 藻・下水 藻

色度 8.8 11 11 10 9.2 14 12 13 12 13 18 11 10 13

濁度 5.2 4.6 5.9 5.4 4.9 8.0 8.0 7.0 5.3 5.4 11 7.4 5.9 9.4
管理

目標 臭気強度(TON) 5 7 7 7 7 5 7 7 10 10 7 7 5 7

アルカリ度 81 75 77 77 74 68 77 78 76 76 65 66 67 63

電気伝導率 255 241 249 243 245 218 241 251 246 249 207 210 218 202

溶存性有機炭素(DOC) 1.9 2.1 2.2 2.0 2.0 2.3 2.1 2.2 2.3 2.5 2.3 1.9 1.9 1.9

紫外線吸光度(E260) 0.035 0.041 0.042 0.040 0.039 0.050 0.041 0.041 0.044 0.049 0.056 0.041 0.041 0.051

溶存ジェオスミン 0.000003 0.000004 0.000004 0.000003 0.000002 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000008 0.000003 0.000003 0.000003 0.000002

溶存2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000002 0.000002 0.000005 0.000004 0.000003 0.000003 0.000004

原水 遠賀川(m3/h) 3,300 3,600 3,200 3,000 3,500 3,700 3,400 3,200 3,200 3,300 3,300 3,100 3,200 3,100

活性炭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 3 3

ポリ塩化アルミニウム 35 35 45 45 35 55 40 45 40 40 50 45 40 40

注 硫酸アルミニウム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

入 炭酸ガス 9 9 9 8 8 6 5 5 9 9 8 4 4 4

率 水酸化ナトリウム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

前々塩素 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.7 0.0 0.0 0.0

mg/L 前塩素 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 1.0 0.9 1.0 1.1 0.0 0.0 0.9 1.1 1.2

中塩素 0.8 0.8 1.1 0.8 0.7 1.0 0.9 1.0 1.1 1.1 1.0 0.7 1.1 0.8

後塩素 0.2 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7 0.7 0.6 0.7 0.5

採水月日 7/20 7/27 8/3 8/8 8/17 8/24 8/31 9/7 9/14 9/28 10/6 10/12 10/19 10/26

採水時刻 9:40 9:30 9:40 9:30 11:50 9:41 9:35 9:35 10:40 9:55 9:35 9:30 11:05 9:17

水温 27.4 28.2 30.1 30.4 30.9 30.7 26.8 26.6 26.0 25.7 25.2 23.0 22.6 21.4

ジェオスミン 0.000003 0.000004 0.000004 0.000003 0.000003 0.000003 0.000004 0.000002 0.000002 0.000003 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.000004 0.000013 0.000015 0.000015 0.000010 0.000014 0.000023 0.000014 0.000007 0.000008 0.000003 0.000002 0.000003 0.000003

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.9 2.2 2.7 2.8 2.8 2.8 2.9 2.6 2.9 2.2 2.0 2.3 2.0 2.2

pH値 7.6 7.7 7.7 7.6 8.2 8.3 7.8 7.7 7.7 7.6 7.7 7.7 7.8 8.0

臭気 藻 藻・下水 藻・下水 藻 カビ 藻（カビ） 下水（カビ） カビ 下水・カビ 藻（カビ） 藻 藻・下水 藻 藻・下水

色度 7.7 10 11 16 9.7 11 11 10 12 8.9 9.6 9.2 7.5 7.7

濁度 4.3 4.9 6.3 7.4 3.2 5.0 5.1 6.3 7.4 6.6 7.4 6.3 5.3 4.7
管理

目標 臭気強度(TON) 5 4 10 20 20 10(7) 20 20 10 7(5) 5 7 7 10

アルカリ度 67 71 70 75 74 77 71 74 66 76 70 67 72 72

電気伝導率 217 230 224 235 233 236 226 236 207 238 223 215 227 228

溶存性有機炭素(DOC) 1.7 1.9 2.4 2.3 2.4 2.4 2.6 2.3 2.5 2.0 1.9 2.0 1.8 1.9

紫外線吸光度(E260) 0.037 0.040 0.046 0.049 0.046 0.045 0.057 0.049 0.058 0.040 0.040 0.046 0.046 0.039

溶存ジェオスミン 0.000002 0.000003 0.000004 0.000003 0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000002 0.000003 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001

溶存2-メチルイソボルネオール 0.000004 0.000013 0.000012 0.000009 0.000008 0.000011 0.000021 0.000014 0.000006 0.000008 0.000002 0.000002 0.000003 0.000003

原水 遠賀川(m3/h) 3,600 3,600 3,700 3,800 3,500 3,400 3,400 2,800 3,300 3,000 3,000 2,800 2,700 2,700

活性炭 5 5 5 5 5 13 20 7 7 7 5 5 3 2

ポリ塩化アルミニウム 35 35 45 50 40 40 35 35 35 35 35 35 40 35

注 硫酸アルミニウム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

入 炭酸ガス 4 4 7 11 13 13 15 13 13 11 11 10 9 11

率 水酸化ナトリウム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

前々塩素 0.0 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0

mg/L 前塩素 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 1.4 1.1 0.9

中塩素 1.0 1.3 1.3 1.3 1.5 1.6 1.2 1.2 1.2 0.9 1.2 0.9 1.0 0.9

後塩素 0.7 0.6 0.6 0.6 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.5 0.6 0.4

水
質
基
準

そ
の
他

水
質
基
準

そ
の
他
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　本城浄水場　原水　２／２　
採水月日 11/1 11/9 11/16 11/21 11/30 12/7 12/14 12/21 1/11 1/18 1/25 2/1 2/8 2/15

採水時刻 9:10 9:00 10:35 9:45 9:05 9:05 10:45 9:03 9:05 8:55 10:40 9:01 9:00 9:05

水温 19.1 17.7 17.0 17.3 14.0 13.3 12.4 11.7 9.9 8.1 7.3 8.1 8.5 7.6

ジェオスミン 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000001 0.000002 0.000001 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.000004 0.000005 0.000002 0.000002 0.000001 0.000001 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 2.2 2.1 2.2 2.4 2.3 2.0 1.9 2.4 2.0 2.0 2.2 2.3 2.1 2.1

pH値 7.9 8.2 8.1 7.9 8.0 8.2 8.3 8.0 8.2 8.5 8.4 8.3 8.4 8.7

臭気 藻・下水 藻・下水 藻 藻・下水 藻・下水 下水・藻 下水 下水 藻 藻 藻 藻 藻・下水 藻・下水

色度 7.3 6.3 6.9 10 13 6.8 6.7 8.7 8.6 6.6 6.8 6.5 6.7 7.1

濁度 5.7 4.4 3.9 6.5 7.6 4.3 3.7 5.2 4.8 4.0 4.5 4.3 4.8 5.7
管理

目標 臭気強度(TON) 7 5 7 7 7 7 7 5 10 10 10 10 10 10

アルカリ度 71 74 75 69 64 77 82 74 68 74 80 80 78 76

電気伝導率 222 240 235 215 202 241 256 236 221 240 254 260 259 245

溶存性有機炭素(DOC) 2.1 1.8 1.9 2.0 2.1 1.8 1.7 1.9 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.4

紫外線吸光度(E260) 0.040 0.036 0.037 0.043 0.049 0.034 0.033 0.037 0.036 0.033 0.031 0.029 0.029 0.033

溶存ジェオスミン 0.000001 0.000001 0.000002

溶存2-メチルイソボルネオール 0.000001 <0.000001 <0.000001

原水 遠賀川(m3/h) 2,600 2,700 2,600 2,700 2,800 2,700 2,400 2,700 2,500 3,100 2,500 2,800 2,800 2,800

活性炭 2 2 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0

ポリ塩化アルミニウム 40 35 35 35 40 35 35 35 35 35 35 30 30 30

注 硫酸アルミニウム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

入 炭酸ガス 11 14 10 8 9 8 10 10 10 10 12 12 12 12

率 水酸化ナトリウム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

前々塩素 0.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

mg/L 前塩素 0.0 0.0 0.9 0.9 1.0 0.9 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7

中塩素 0.9 0.9 0.8 0.7 0.9 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7

後塩素 0.4 0.2 0.3 0.5 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1 0.4 0.4 0.3 0.4

採水月日 2/22 3/1 3/8 3/15 3/21 3/29

採水時刻 10:20 9:03 9:00 9:00 9:35 8:55

水温 8.8 8.8 8.8 9.7 10.3 11.1 48 30.9 7.3 18.6 合計

ジェオスミン 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 48 0.000010 0.000001 0.000003 0.000128

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ <0.000001 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 48 0.000023 <0.000001 0.000004 0.000179

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 2.3 2.4 2.4 2.6 2.6 2.8 48 3.0 1.9 2.4

pH値 8.8 8.7 8.8 8.7 8.5 8.1 48 8.8 7.4 8.0

臭気 藻・下水 藻 下水 藻・下水 下水 藻・下水 48

色度 7.2 7.3 6.6 7.9 8.3 8.7 48 18 6.3 9.6

濁度 5.9 5.3 7.2 8.1 6.9 5.0 48 11 3.2 5.9
管理

目標 臭気強度(TON) 10 20 20 10 20 20 48 20 4 10

アルカリ度 79 72 78 78 78 80 48 82 63 74

電気伝導率 260 234 258 245 262 260 48 262 202 235

溶存性有機炭素(DOC) 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 48 2.6 1.4 2.0

紫外線吸光度(E260) 0.031 0.031 0.031 0.032 0.031 0.034 48 0.058 0.029 0.040

溶存ジェオスミン 0.000002 0.000002 33 0.000008 0.000001 0.000003

溶存2-メチルイソボルネオール 0.000001 <0.000001 33 0.000021 <0.000001 0.000004

原水 遠賀川(m3/h) 3,100 3,000 2,900 2,900 3,200 3,000

活性炭 0 0 0 0 0 0

ポリ塩化アルミニウム 30 30 30 35 40 40

注 硫酸アルミニウム 40 0 0 0 0 0

入 炭酸ガス 0 11 11 12 11 9

率 水酸化ナトリウム 0 0 0 0 0 0

前々塩素 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

mg/L 前塩素 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8 0.7

中塩素 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8

後塩素 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4

最低 平均
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そ
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　工程管理試験  本城浄水場　浄水　１／２　
採水月日 4/6 4/13 4/20 4/27 5/11 5/18 5/25 6/1 6/8 6/15 6/22 6/29 7/6 7/13

採水時刻 9:40 9:45 10:15 9:23 9:40 9:55 10:45 10:10 9:25 10:25 9:40 9:30 9:25 10:30

水温 11.8 14.7 16.6 17.8 18.9 19.3 21.2 22.4 22.5 24.1 24.4 23.9 25.7 26.3

クロロホルム 0.003 0.004 0.005 0.004 0.004 0.006 0.005 0.006 0.007 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007

ジブロモクロロメタン 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.003 0.002

総トリハロメタン 0.008 0.010 0.011 0.010 0.010 0.012 0.011 0.014 0.016 0.015 0.012 0.013 0.016 0.014

ブロモジクロロメタン 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.004 0.005 0.006 0.005

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

アルミニウム及びその化合物 0.021 0.028 0.028 0.025 0.033 0.024 0.042 0.050 0.043 0.042 0.033 0.043 0.050 0.062

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 1.0 0.9 1.0 1.0 0.9 0.8 0.9 0.9

pH値 7.2 7.2 7.2 7.1 7.2 7.0 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
管理

目標 残留塩素 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.7 0.7 0.8 1.0 0.9 1.0 1.0 0.9 0.9

アルカリ度 76 68 70 68 70 60 69 72 72 72 60 62 63 60

電気伝導率 264 247 255 251 255 228 248 261 260 258 219 226 228 216

紫外線吸光度(E260) 0.012 0.014 0.012 0.013 0.013 0.012 0.013 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013 0.012 0.013

採水月日 7/20 7/27 8/3 8/8 8/17 8/24 8/31 9/7 9/14 9/28 10/6 10/12 10/19 10/26

採水時刻 9:30 10:10 9:25 9:20 11:40 10:14 9:25 9:20 10:30 9:40 9:20 9:20 10:55 9:52

水温 27.1 28.4 29.6 30.4 31.3 31.2 27.6 26.7 26.2 25.8 25.2 23.3 22.5 21.5

クロロホルム 0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 0.006 0.004 0.005 0.006 0.004 0.004 0.006 0.005 0.005

ジブロモクロロメタン 0.003 0.003 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.003 0.002

総トリハロメタン 0.014 0.014 0.013 0.014 0.016 0.013 0.009 0.012 0.012 0.011 0.010 0.012 0.013 0.012

ブロモジクロロメタン 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.005 0.003 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

アルミニウム及びその化合物 0.054 0.069 0.061 0.052 0.053 0.059 0.058 0.042 0.050 0.052 0.039 0.034 0.042 0.037

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 0.8 0.7 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9

pH値 7.2 7.3 7.1 7.1 7.3 7.2 7.3 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
管理

目標 残留塩素 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7

アルカリ度 62 66 64 69 68 71 70 70 65 70 66 61 66 68

電気伝導率 224 235 232 247 241 247 241 245 222 243 232 215 237 238

紫外線吸光度(E260) 0.010 0.011 0.010 0.011 0.010 0.008 0.011 0.012 0.013 0.011 0.011 0.012 0.012 0.012
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　本城浄水場　浄水　２／２　
採水月日 11/1 11/9 11/16 11/21 11/30 12/7 12/14 12/21 1/11 1/18 1/25 2/1 2/8 2/15

採水時刻 9:00 8:45 10:25 10:18 8:55 8:55 10:35 9:05 8:55 8:45 10:25 9:40 8:50 8:50

水温 20.5 18.0 17.2 17.4 14.5 13.8 12.8 11.6 10.5 8.2 7.6 8.2 8.8 7.9

クロロホルム 0.005 0.004 0.005 0.005 0.005 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002

ジブロモクロロメタン 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

総トリハロメタン 0.011 0.010 0.012 0.012 0.010 0.009 0.009 0.010 0.008 0.008 0.007 0.007 0.007 0.007

ブロモジクロロメタン 0.004 0.004 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

アルミニウム及びその化合物 0.029 0.026 0.026 0.028 0.023 0.031 0.025 0.021 0.020 0.019 0.016 0.020 0.024 0.021

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 1.0 1.1 1.0

pH値 7.1 7.3 7.3 7.3 7.2 7.4 7.4 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
管理

目標 残留塩素 0.8 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6

アルカリ度 68 70 72 66 61 71 75 68 68 68 72 75 73 70

電気伝導率 231 242 241 227 214 243 258 239 232 237 257 264 261 250

紫外線吸光度(E260) 0.012 0.012 0.012 0.012 0.013 0.011 0.012 0.014 0.013 0.013 0.012 0.012 0.012 0.013

採水月日 2/22 3/1 3/8 3/15 3/21 3/29

採水時刻 10:10 9:05 8:50 8:50 9:25 9:30

水温 8.8 8.9 9.4 9.7 10.4 11.3 48 31.3 7.6 18.8

クロロホルム 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 48 0.007 0.002 0.004

ジブロモクロロメタン 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 48 0.003 0.001 0.002

総トリハロメタン 0.006 0.007 0.007 0.007 0.008 0.005 48 0.016 0.005 0.011

ブロモジクロロメタン 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 48 0.006 0.002 0.004

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 48 0.001 <0.001 <0.001

アルミニウム及びその化合物 0.023 0.018 0.024 0.024 0.023 0.024 48 0.069 0.016 0.035

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 48 0.000001 <0.000001 <0.000001

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 48 0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.0 48 1.2 0.7 0.9

pH値 7.3 7.3 7.4 7.3 7.3 7.3 48 7.4 7.0 7.2

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 48

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 48

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 48 0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 48 <0.1 <0.1 <0.1
管理

目標 残留塩素 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 48 1.0 0.6 0.8

アルカリ度 75 70 74 74 74 75 48 76 60 69

電気伝導率 265 248 263 250 270 272 48 272 214 243

紫外線吸光度(E260) 0.012 0.012 0.013 0.012 0.012 0.013 48 0.014 0.008 0.012

最低 平均

水
質
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準

そ
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 (3) 畑浄水場

　原水

採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

採水時刻 9:15 9:10 9:00 9:53 9:03 10:05 9:02 10:15 9:30 9:05 9:54 9:00

原
水

畑 700 770 440 620 700 490 290 310 400 430 770 680

m3/h 穴生受水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

前塩素 1.4 1.4 1.2 2.3 1.9 2.3 3.0 2.6 2.8 2.2 1.8 2.2

ポリ塩化アルミニウム 20 20 20 20 23 23 27 30 30 25 21 21

中塩素 0.3 0.3 0.5 0.6 0.6 0.2 0.6 0.4 0.5 0.2 0.3 0.4

mg/L 活性炭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

水温 8.6 11.3 16.0 20.1 21.2 21.9 21.1 17.6 12.9 8.5 8.3 9.1 12 21.9 8.3 14.7

一般細菌 10 36 120 60 93 140 260 120 100 39 39 75 12 260 10 91

大腸菌 1 1 4 7 3 4 18 11 1 1 1 <1 12 18 <1 4

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.009 0.005 <0.004 0.007 0.039 0.026 0.018 12 0.039 <0.004 0.009

アルミニウム及びその化合物 0.046 0.092 0.051 0.093 0.044 0.014 0.073 0.041 0.025 0.083 0.095 0.20 12 0.20 0.014 0.071

鉄及びその化合物 0.06 0.15 0.06 0.10 0.06 0.28 0.08 0.05 0.07 0.08 0.09 0.18 12 0.28 0.05 0.11

マンガン及びその化合物 0.021 0.015 0.017 0.029 0.040 0.039 0.011 0.008 0.009 0.013 0.020 0.053 12 0.053 0.008 0.023

塩化物イオン 9 9 9 8 9 8 8 8 8 8 8 8 12 9 8 8

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 52 47 46 41 41 40 42 44 45 45 46 46 12 52 40 45

ジェオスミン 0.000002 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 0.000002 0.000003 0.000004 0.000003 12 0.000004 <0.000001 0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.4 1.5 1.6 1.3 1.3 1.4 1.3 12 1.6 1.2 1.3

pH値 7.1 7.1 7.0 7.1 6.9 7.0 7.4 7.6 7.5 7.6 7.5 7.3 12 7.6 6.9 7.3

臭気 藻 藻 なし 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 12

色度 3.5 3.6 3.8 4.5 4.4 5.8 4.5 4.6 4.2 3.3 3.6 3.1 12 5.8 3.1 4.1

濁度 2.0 3.9 2.9 3.5 2.1 4.8 3.3 2.6 1.8 3.1 4.3 3.3 12 4.8 1.8 3.1

遊離炭酸 6 6 8 7 9 8 3 2 3 2 4 6 12 9 2 5

臭気強度 4 4 <1 1 2 2 3 5 4 5 10 7 12 10 <1 4

大腸菌群 23 46 68 100 460 730 280 100 15 24 3 9 12 730 3 150

アルカリ度 37 37 35 30 30 31 33 34 36 35 36 35 12 37 30 34

電気伝導率 128 130 126 115 114 114 117 118 120 121 120 124 12 130 114 121

溶存性有機炭素(DOC) 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.2 1.2 1.2 1.1 12 1.4 1.0 1.2

紫外線吸光度(E260) 0.021 0.021 0.025 0.028 0.028 0.029 0.030 0.030 0.024 0.024 0.022 0.021 12 0.030 0.021 0.025

溶存マンガン 0.009 0.007 0.008 0.013 0.025 0.019 0.003 0.001 0.008 0.002 0.009 0.036 12 0.036 0.001 0.012

アンモニア態窒素 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 0.03 0.10 12 0.10 <0.01 0.01

硝酸態窒素 0.71 0.85 0.90 0.98 1.06 1.01 1.00 0.82 0.78 0.83 0.83 0.76 12 1.06 0.71 0.88

トリハロメタン生成能 0.031 0.028 0.029 0.033 0.028 0.032 0.028 0.029 0.027 0.025 0.027 0.021 12 0.033 0.021 0.028

総生物数 420 340 460 530 320 380 160 840 140 750 980 3,200 12 3,200 140 710

回数 最高 最低 平均
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　畑浄水場　沈殿水

採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

採水時刻 9:40 9:20 9:15 10:06 9:28 10:20 9:10 10:22 9:20 9:25 10:12 9:10

水温 9.1 11.9 16.3 20.3 21.4 22.0 21.0 17.4 12.9 8.3 8.3 9.1 12 22.0 8.3 14.8

アルミニウム及びその化合物 0.21 0.20 0.17 0.13 0.16 0.011 0.10 0.14 0.098 0.15 0.18 0.19 12 0.21 0.011 0.14

マンガン及びその化合物 0.011 0.009 0.007 0.018 0.027 0.017 0.005 0.004 0.003 0.001 0.005 0.022 12 0.027 0.001 0.011

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 12 0.9 0.8 0.8

pH値 7.1 7.1 7.0 7.0 6.9 7.0 7.2 7.3 7.2 7.4 7.3 7.2 12 7.4 6.9 7.1

色度 0.6 0.5 <0.5 1.9 2.7 1.4 0.7 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 1.6 12 2.7 <0.5 0.8

濁度 0.1 <0.1 <0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 <0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 12 0.3 <0.1 0.1

管理

目標 残留塩素 0.7 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 1.0 1.0 0.8 0.7 0.7 0.6 12 1.0 0.6 0.8

電気伝導率 137 138 131 123 122 121 126 127 129 128 129 131 12 138 121 129

紫外線吸光度(E260) 0.008 0.007 0.009 0.007 0.007 0.009 0.011 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 12 0.011 0.007 0.009

溶存マンガン 0.002 0.001 0.005 0.001 <0.001 0.004 0.002 0.001 0.002 <0.001 0.002 0.009 12 0.009 <0.001 0.002

総生物数 17 10 9 13 7 0 0 22 13 2 2 16 12 22 0 9

　畑浄水場　ろ過水

採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

採水時刻 9:22 9:30 9:05 10:03 9:10 10:08 9:12 10:24 9:05 9:18 10:03 9:10

水温 9.2 11.6 16.3 20.6 21.5 22.2 21.3 17.5 12.8 8.4 8.4 8.8 12 22.2 8.4 14.9

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 12 0.9 0.7 0.8

pH値 7.0 7.0 6.9 6.9 6.8 6.8 7.1 7.2 7.2 7.3 7.3 7.2 12 7.3 6.8 7.1

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01

残留塩素 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.7 0.6 0.7 0.6 12 0.9 0.6 0.8

遊離炭酸 6 7 8 9 10 10 5 4 6 4 6 7 12 10 4 7

アルカリ度 35 34 32 28 28 28 29 31 31 32 33 33 12 35 28 31

電気伝導率 136 138 131 123 122 122 125 128 129 129 130 131 12 138 122 129

紫外線吸光度(E260) 0.008 0.008 0.009 0.008 0.008 0.009 0.010 0.010 0.009 0.009 0.009 0.009 12 0.010 0.008 0.009

総生物数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 0.0 0.0 0.0

平均回数 最高 最低

平均

水
質
基
準

管
理
目
標

そ
の
他

水
質
基
準

そ
の
他

回数 最高 最低

- 117 -



　畑浄水場　浄水

採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

採水時刻 9:25 9:20 9:10 9:55 9:15 10:10 9:14 10:30 9:00 9:13 10:00 9:15

水酸化ナトリウム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

後塩素 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水温 9.2 11.6 16.1 20.5 21.4 22.5 21.3 17.5 12.9 8.5 8.4 8.8 12 22.5 8.4 14.9

一般細菌 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 12 <0.004 <0.004 <0.004

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.72 0.84 0.90 1.00 1.00 1.02 1.02 0.80 0.78 0.87 0.85 0.80 12 1.02 0.72 0.88

フッ素及びその化合物 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.06 0.05 <0.05 0.06 <0.05 <0.05 <0.05 12 0.06 <0.05 <0.05

ホウ素及びその化合物 0.014 0.013 0.012 0.011 0.013 0.012 0.012 0.013 0.012 0.014 0.014 0.014 12 0.014 0.011 0.013

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 12 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 12 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.003 0.003 0.005 0.008 0.008 0.009 0.013 0.010 0.007 0.004 0.003 0.003 12 0.013 0.003 0.006

ジクロロ酢酸 0.002 0.003 0.005 0.009 0.006 0.009 0.009 0.007 0.005 0.003 0.003 0.003 12 0.009 0.002 0.005

ジブロモクロロメタン 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 12 0.003 0.002 0.002

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.008 0.008 0.011 0.015 0.015 0.017 0.023 0.021 0.014 0.010 0.008 0.008 12 0.023 0.008 0.013

トリクロロ酢酸 0.002 0.002 0.004 0.007 0.005 0.009 0.010 0.008 0.006 0.003 0.003 0.003 12 0.010 0.002 0.005

ブロモジクロロメタン 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006 0.008 0.008 0.005 0.004 0.003 0.003 12 0.008 0.003 0.005

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド <0.001 <0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 <0.001 12 0.002 <0.001 0.001

アルミニウム及びその化合物 0.010 0.011 0.009 0.012 0.009 0.008 0.015 0.015 0.024 0.016 0.016 0.012 12 0.024 0.008 0.013

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 12 11 11 11 11 12 12 13 13 12 12 11 12 13 11 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 52 47 47 45 43 41 43 45 46 46 46 46 12 52 41 46

ジェオスミン 0.000002 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000002 0.000002 0.000001 0.000003 0.000002 0.000002 0.000002 12 0.000003 <0.000001 0.000001

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 12 0.9 0.6 0.8

pH値 7.1 7.0 6.9 6.9 6.8 6.8 7.1 7.3 7.2 7.3 7.3 7.1 12 7.3 6.8 7.1

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

残留塩素 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.7 0.6 12 0.8 0.6 0.7

遊離炭酸 7 7 8 8 10 10 5 4 5 4 6 7 12 10 4 7

アルカリ度 35 34 33 28 28 28 29 31 31 32 33 33 12 35 28 31

電気伝導率 136 137 133 123 121 122 126 129 130 130 129 130 12 137 121 129

紫外線吸光度(E260) 0.009 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.010 0.009 0.009 0.010 0.009 12 0.010 0.008 0.009

硝酸態窒素 0.72 0.84 0.90 1.00 1.00 1.02 1.02 0.80 0.78 0.87 0.85 0.80 12 1.02 0.72 0.88

最低回数 最高

管
理
目
標

そ
の
他

平均

薬
注

水
質
基
準
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　畑浄水場　原水
採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

水温 8.6 11.3 16.0 20.1 21.2 21.9 21.1 17.6 12.9 8.5 8.3 9.1

濁度 2.0 3.9 2.9 3.5 2.1 4.8 3.3 2.6 1.8 3.1 4.3 3.3

ｐH値　　 7.1 7.1 7.0 7.1 6.9 7.0 7.4 7.6 7.5 7.6 7.5 7.3

かび臭・アオコ・凝集障害の原因生物

藍藻類 Anabaena

Aphanothece

Chroococcus

Lyngbya

Merismopedia

Microcystis （群体数） 0.3 0.7 0.6 1.3 0.6

Oscillatoria

Phormidium

ろ過閉塞・凝集障害の原因生物

珪藻類 Asterionella 5 10 25 35

Aulacoseira granulata 10 5 25 5 20 20 230 75 120

Aulacoseira italica 5 5 220 60 110

Fragilaria crotonensis 15 25 100 230

Nitzschia actinastroides

Synedra acus (>150μｍ) 5

Synedra acus (<150μｍ) 5 20

Synedra ulna

緑藻類 Closterium 10 5 5

Spirogyra

Staurastrum

ろ過池を漏出する生物

藍藻類 Microcystis （細胞数）
※1 (90) (150) (140) (290) (120)

珪藻類 Achnanthes 10 10 10

Aulacoseira distans 15 35 15 5 5 5 5 20 15 45

Cｙｃlotella ※2 370 290 320 430 130 230 120 150 55 230 600 2,400

Cymbella 5 10

Diatoma 5

Melosira varians

Navicula 5 5 5 10 5 30 15

Nitzschia 5 10 10 10 5 10 60

Nitzschia acicularis

Skeletonema

緑藻類 Ankistrodesmus

Chlamydomonas ※3 10 10 5 5 5

Coelastrum 15 110 30 25 25 10 30 110

Dictyosphaerium

Eudorina

Oocystis 5 45 15 5 5

Pandorina

Scenedesmus 5 15 20 25 5 20 15 10

Sphaerocystis ※4

Tetraedron minimum 10 15 5 15 20

Tetraspora

赤潮・生ぐさ臭の原因となる生物

緑藻類 Volvox

ｸﾘﾌﾟﾄ藻類 Cryptomonas

黄金藻類 Mallomonas

Synura

Uroglena

渦鞭藻類 Ceratium

Peridinium

ﾕｰｸﾞﾚﾅ藻類 Euglena

Trachelomonas 5 5

そ　の　他　の　藍　藻　類 5 600 44

そ　の　他　の　珪　藻　類 5 10 5 10

そ　の　他　の　緑　藻　類 5 5 5 5 15

そ　の　他　の　鞭　藻　類

総　 生　 物 　数　 420 340 460 530 320 380 160 840 140 750 980 3,200

※1Microcystis （細胞数）は総生物数に含まない。※2Stephanodiscus を含む。※3Carteria を含む。※4Planktosphaeria を含む。
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　畑浄水場　沈殿水
採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

水温 9.1 11.9 16.3 20.3 21.4 22.0 21.0 17.4 12.9 8.3 8.3 9.1

濁度 0.1 <0.1 <0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 <0.1 0.1 0.2 0.3 0.3

ｐH値　　 7.1 7.1 7.0 7.0 6.9 7.0 7.2 7.3 7.2 7.4 7.3 7.2

ろ過閉塞・凝集障害の原因生物

珪藻類 Aulacoseira granulata 2 1 1 4 1

ろ過池を漏出する生物

珪藻類 Achnanthes 1 1

Aulacoseira distans 1 1 1 1 1

Cｙｃlotella※2 16 7 7 5 4 1 1 15

Nitzschia 1

緑藻類 Chlamydomonas※3 6

Coelastrum 3

そ　の　他　の　藍　藻　類 18 11

総　 生　 物 　数 17 10 9 13 7 0 0 22 13 2 2 16

※1Microcystis （細胞数）は総生物数に含まない。※2Stephanodiscus を含む。※3Carteria を含む。※4Planktosphaeria を含む。

　畑浄水場　ろ過水
採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

水温 9.2 11.6 16.3 20.6 21.5 22.2 21.3 17.5 12.8 8.4 8.4 8.8

濁度 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

ｐH値　　 7.0 7.0 6.9 6.9 6.8 6.8 7.1 7.2 7.2 7.3 7.3 7.2

総　 生　 物 　数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

※1Microcystis （細胞数）は総生物数に含まない。※2Stephanodiscus を含む。※3Carteria を含む。※4Planktosphaeria を含む。
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 (4) 井手浦浄水場

　原水

採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

採水時刻 10:28 10:47 10:30 10:13 10:39 10:32 10:30 10:20 10:47 10:27 10:30 10:25

油木 4,000 4,000 4,200 4,200 4,200 3,000 3,000 3,000 1,900 2,500 4,000 4,200

ます渕 0 1,300 0 2,300 0 1,300 1,300 1,300 3,000 3,100 2,200 1,000

垂水 1,000 0 1,100 0 1,100 1,000 0 0 0 0 1,100 1,900

m
3
/h 葛牧 0 0 0 0 0 0 770 760 800 0 0 0

前塩素 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5

ポリ塩化アルミニウム 18 17 23 21 24 22 19 24 22 19 20 20

中塩素 0.7 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7

mg/L 活性炭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水温 10.8 11.4 13.5 16.3 19.7 19.9 19.9 17.1 13.7 9.4 8.9 11.2 12 19.9 8.9 14.3

一般細菌 67 280 620 190 520 350 230 370 63 60 81 64 12 620 60 240

大腸菌 1 2 16 1 <1 6 4 37 3 2 1 1 12 37 <1 6

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.005 <0.004 <0.004 <0.004 12 0.005 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.058 0.062 0.20 0.12 0.10 0.081 0.071 0.19 0.051 0.055 0.059 0.061 12 0.20 0.051 0.092

鉄及びその化合物 0.05 0.06 0.14 0.21 0.22 0.19 0.11 0.15 0.08 0.06 0.07 0.07 12 0.22 0.05 0.12

マンガン及びその化合物 0.026 0.032 0.033 0.059 0.064 0.080 0.046 0.048 0.024 0.013 0.019 0.027 12 0.080 0.013 0.039

塩化物イオン 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 12 5 4 5

カルシウム、マグネシウム等（硬度） 29 32 32 33 30 30 43 40 42 36 33 33 12 43 29 34

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 0.000002 0.000002 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 0.000002 12 0.000002 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物（全有機炭素（TOC）の量） 1.3 1.2 1.3 1.1 1.6 1.3 1.1 1.3 0.9 0.9 1.0 1.0 12 1.6 0.9 1.2

pH値 7.3 7.3 7.2 7.1 7.3 7.1 7.2 7.3 7.4 7.6 7.5 7.5 12 7.6 7.1 7.3

臭気 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 藻 12

色度 3.7 4.0 6.9 7.2 9.8 8.1 6.0 8.6 4.3 3.2 4.8 3.8 12 9.8 3.2 5.9

濁度 1.3 1.2 3.0 3.6 5.1 2.8 3.0 5.0 2.5 2.0 2.5 1.8 12 5.1 1.2 2.8

遊離炭酸 3 3 4 4 3 5 4 3 3 2 3 3 12 5 2 3

臭気強度 3 4 1 1 5 5 4 4 4 10 5 7 12 10 1 4

大腸菌群 240 160 1,100 490 1,000 1,100 520 1,400 130 250 88 60 12 1,400 60 500

アルカリ度 28 30 30 30 29 28 38 36 36 31 30 30 12 38 28 31

電気伝導率 83 89 86 87 83 83 107 101 103 89 86 85 12 107 83 90

溶存性有機炭素(DOC) 1.0 1.0 1.2 1.0 1.5 1.2 1.0 1.2 0.9 0.9 0.9 0.9 12 1.5 0.9 1.1

紫外線吸光度(E260) 0.024 0.025 0.033 0.031 0.039 0.031 0.029 0.034 0.020 0.021 0.021 0.022 12 0.039 0.020 0.028

溶存マンガン 0.001 0.002 0.006 0.015 0.006 0.018 0.009 0.010 0.005 0.002 0.001 0.002 12 0.018 0.001 0.006

アンモニア態窒素 <0.01 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 <0.01 12 0.02 <0.01 <0.01

硝酸態窒素 0.49 0.59 0.50 0.52 0.38 0.48 0.70 0.66 0.66 0.57 0.56 0.48 12 0.70 0.38 0.55

トリハロメタン生成能 0.025 0.021 0.029 0.033 0.033 0.021 0.023 0.028 0.021 0.018 0.019 0.019 12 0.033 0.018 0.024

総生物数 130 160 160 450 2,100 300 450 260 600 330 460 360 12 2,100 130 480

原
水

注
入
率

水
質
基
準

管
理
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平均回数 最高 最低
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　井手浦浄水場　沈殿水

採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

採水時刻 10:00 10:18 10:00 9:55 10:15 10:08 10:05 10:10 10:40 10:03 10:13 10:08

水温 10.9 11.9 13.1 16.7 19.6 20.0 20.0 17.1 13.3 9.6 7.2 9.8 12 20.0 7.2 14.1

アルミニウム及びその化合物 0.13 0.13 0.092 0.099 0.082 0.097 0.10 0.098 0.085 0.14 0.12 0.11 12 0.14 0.082 0.11

マンガン及びその化合物 0.017 0.007 0.009 0.018 0.009 0.028 0.014 0.014 0.010 0.004 0.003 0.005 12 0.028 0.003 0.012

有機物（全有機炭素（TOC）の量） 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7 12 0.8 0.6 0.7

pH値 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.0 7.2 7.2 7.3 7.4 7.4 7.3 12 7.4 7.0 7.2

色度 0.9 <0.5 0.5 2.3 1.1 0.8 1.6 1.1 0.7 <0.5 0.5 <0.5 12 2.3 <0.5 0.8

濁度 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 12 0.1 <0.1 <0.1

管理

目標 残留塩素 0.6 0.7 0.7 0.8 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 12 0.8 0.5 0.6

電気伝導率 96 99 97 96 106 104 114 110 104 97 94 91 12 114 91 101

紫外線吸光度(E260) 0.009 0.008 0.009 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.008 0.008 0.007 0.008 12 0.010 0.007 0.008

溶存マンガン 0.008 0.002 0.007 0.002 0.001 0.018 0.006 0.009 0.001 0.001 0.001 0.002 12 0.018 0.001 0.005

総生物数 0 6 0 6 14 7 7 0 15 7 4 8 12 15 0 6

　井手浦浄水場　ろ過水

採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

採水時刻 10:10 10:28 10:10 9:55 10:15 10:16 10:05 9:56 10:20 10:10 10:10 10:10

水温 10.9 12.0 13.3 16.3 20.5 20.3 19.6 17.3 13.4 9.6 9.0 11.5 12 20.5 9.0 14.5

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001

有機物（全有機炭素（TOC）の量） 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 0.6 12 0.8 0.6 0.7

pH値 7.1 7.2 7.1 7.0 7.1 7.0 7.2 7.2 7.3 7.4 7.4 7.3 12 7.4 7.0 7.2

色度 0.7 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 0.7 <0.5 <0.5

濁度 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 0.01 0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 12 0.02 <0.01 <0.01

残留塩素 0.6 0.6 0.7 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 12 0.7 0.5 0.6

遊離炭酸 5 5 5 6 7 7 5 4 4 3 4 4 12 7 3 5

アルカリ度 30 30 28 28 31 30 36 34 31 29 28 27 12 36 27 30

電気伝導率 95 100 97 96 104 102 114 110 104 96 94 91 12 114 91 100

紫外線吸光度(E260) 0.008 0.008 0.009 0.008 0.009 0.009 0.009 0.010 0.008 0.007 0.007 0.009 12 0.010 0.007 0.008

総生物数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.2 0.2 0.9 0.2 0.1 0.2 12 0.9 0.0 0.2

平均回数 最高

最低 平均最高

最低

回数

水
質
基
準

管
理
目
標

そ
の
他

水
質
基
準

そ
の
他
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　井手浦浄水場　浄水

採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

採水時刻 10:08 10:28 10:15 9:55 10:17 10:11 10:10 9:58 10:20 10:07 10:15 10:10

水酸化ナトリウム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

後塩素 0.1 0.1 0.0 0.2 0.3 0.3 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2

水温 11.4 12.5 13.9 16.8 20.5 20.7 19.7 17.4 13.2 9.6 9.0 11.4 12 20.7 9.0 14.7

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 12 <0.004 <0.004 <0.004

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.52 0.60 0.53 0.52 0.45 0.51 0.71 0.64 0.58 0.57 0.56 0.49 12 0.71 0.45 0.56

フッ素及びその化合物 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 12 <0.05 <0.05 <0.05

ホウ素及びその化合物 0.004 0.006 0.004 0.004 0.006 0.006 0.007 0.007 0.006 0.007 0.005 0.006 12 0.007 0.004 0.006

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 12 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 12 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.004 0.005 0.005 0.007 0.011 0.006 0.007 0.009 0.005 0.004 0.004 0.004 12 0.011 0.004 0.006

ジクロロ酢酸 0.004 0.005 0.005 0.008 0.008 0.006 0.006 0.006 0.004 0.004 0.004 0.004 12 0.008 0.004 0.005

ジブロモクロロメタン 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 <0.001 12 0.002 <0.001 0.001

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.008 0.009 0.009 0.011 0.017 0.012 0.014 0.015 0.010 0.008 0.007 0.006 12 0.017 0.006 0.011

トリクロロ酢酸 0.003 0.003 0.004 0.006 0.008 0.004 0.004 0.007 0.004 0.003 0.003 0.004 12 0.008 0.003 0.004

ブロモジクロロメタン 0.003 0.003 0.003 0.003 0.005 0.004 0.005 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 12 0.005 0.002 0.004

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.001 0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 12 0.003 <0.001 0.001

アルミニウム及びその化合物 0.012 0.017 0.011 0.004 0.016 0.012 0.017 0.020 0.016 0.021 0.016 0.020 12 0.021 0.004 0.015

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 7 7 8 7 8 8 8 8 8 7 7 7 12 8 7 8

カルシウム、マグネシウム等（硬度） 37 35 35 34 34 33 44 42 38 34 36 33 12 44 33 36

ジェオスミン 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 0.000002 0.000001 <0.000001 0.000001 0.000001 <0.000001 12 0.000002 <0.000001 <0.000001

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物（全有機炭素（TOC）の量） 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 12 0.8 0.6 0.6

pH値 7.1 7.2 7.1 7.0 7.1 7.0 7.1 7.3 7.3 7.4 7.3 7.3 12 7.4 7.0 7.2

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

残留塩素 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 12 0.7 0.6 0.7

遊離炭酸 4 5 5 5 5 7 5 4 4 3 4 4 12 7 3 5

アルカリ度 28 30 28 28 29 27 36 35 31 29 28 27 12 36 27 30

電気伝導率 93 99 96 95 98 96 114 111 103 94 93 90 12 114 90 99

紫外線吸光度(E260) 0.009 0.008 0.008 0.009 0.011 0.009 0.009 0.010 0.009 0.007 0.008 0.009 12 0.011 0.007 0.009

硝酸態窒素 0.52 0.60 0.53 0.52 0.45 0.51 0.71 0.64 0.58 0.57 0.56 0.49 12 0.71 0.45 0.56

平均最高 最低

そ
の
他

管
理
目
標

回数

薬
注

水
質
基
準
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　井手浦浄水場　原水
採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

水温 10.8 11.4 13.5 16.3 19.7 19.9 19.9 17.1 13.7 9.4 8.9 11.2

濁度 1.3 1.2 3.0 3.6 5.1 2.8 3.0 5.0 2.5 2.0 2.5 1.8

ｐH値　　 7.3 7.3 7.2 7.1 7.3 7.1 7.2 7.3 7.4 7.6 7.5 7.5

かび臭・アオコ・凝集障害の原因生物

藍藻類 Anabaena 0.4 0.1

Aphanothece

Chroococcus

Lyngbya

Merismopedia

Microcystis （群体数）

Oscillatoria 0.2 1.3 0.6

Phormidium 0.3

ろ過閉塞・凝集障害の原因生物

珪藻類 Asterionella 25 5 40 20 10 15 30 20 35

Aulacoseira granulata 15 5 30 820 5 10 55 40 20

Aulacoseira italica 10 10 10 100 10 15 15

Fragilaria crotonensis 75 30 10

Nitzschia actinastroides 20

Synedra acus (>150μｍ) 5 30 5

Synedra acus (<150μｍ) 5

Synedra ulna 10

緑藻類 Closterium

Spirogyra

Staurastrum

ろ過池を漏出する生物

藍藻類 Microcystis （細胞数）
※1

珪藻類 Achnanthes 5 10 5

Aulacoseira distans 15 40 70 10 35 60 40 80 40

Cｙｃlotella ※2 30 75 40 110 600 40 260 160 300 160 190 50

Cymbella 5 5 10 5 15 10

Diatoma 30 270 10 5 50

Melosira varians 5 5 5 35 15

Navicula 25 5 5 30 10 10 10 5 10

Nitzschia 10 10 20 30 20 10

Nitzschia acicularis 10 5

Skeletonema

緑藻類 Ankistrodesmus 30 5

Chlamydomonas ※3 20 25 40 50 15 80 5 75 10 35 55

Coelastrum 10

Dictyosphaerium

Eudorina

Oocystis 5 5 10 20

Pandorina

Scenedesmus 20 70 15 5 13

Sphaerocystis ※4

Tetraedron minimum 10 5

Tetraspora

赤潮・生ぐさ臭の原因となる生物

緑藻類 Volvox

ｸﾘﾌﾟﾄ藻類 Cryptomonas 10 10

黄金藻類 Mallomonas

Synura

Uroglena

渦鞭藻類 Ceratium

Peridinium

ﾕｰｸﾞﾚﾅ藻類 Euglena

Trachelomonas 20 5

そ　の　他　の　藍　藻　類

そ　の　他　の　珪　藻　類 10 10 70 40 30 15 25 25 45

そ　の　他　の　緑　藻　類 30

そ　の　他　の　鞭　藻　類 40

総　 生　 物 　数　 130 160 160 450 2,100 300 450 260 600 330 460 360

※1Microcystis （細胞数）は総生物数に含まない。※2Stephanodiscus を含む。※3Carteria を含む。※4Planktosphaeria を含む。
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　井手浦浄水場　沈殿水
採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

水温 10.9 11.9 13.1 16.7 19.6 20.0 20.0 17.1 13.3 9.6 7.2 9.8

濁度 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1

ｐH値　　 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.0 7.2 7.2 7.3 7.4 7.4 7.3

かび臭・アオコ・凝集障害の原因生物

藍藻類 Anabaena 1

ろ過閉塞・凝集障害の原因生物

珪藻類 Asterionella 2

Aulacoseira granulata 1 2 1 1

Synedra acus (<150μｍ) 2

ろ過池を漏出する生物

珪藻類 Achnanthes 1 1 2 2

Aulacoseira distans 1 1 2

Cｙｃlotella ※2 3 3 1

Navicula 1 3 1 1

Nitzschia 1 1 1 1

緑藻類 Ankistrodesmus 1

Chlamydomonas ※3 2 3 6 3 3 7 2 4

Scenedesmus 1

そ　の　他　の　緑　藻　類 1 3

総　 生　 物 　数　 0 6 0 6 14 7 7 0 15 7 4 8

※1Microcystis （細胞数）は総生物数に含まない。※2Stephanodiscus を含む。※3Carteria を含む。※4Planktosphaeria を含む。

　井手浦浄水場　ろ過水
採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

水温 10.9 12.0 13.3 16.3 20.5 20.3 19.6 17.3 13.4 9.6 9.0 11.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

ｐH値　　 7.1 7.2 7.1 7.0 7.1 7.0 7.2 7.2 7.3 7.4 7.4 7.3

ろ過池を漏出する生物

珪藻類 Achnanthes 0.5 0.2 0.2 0.9 0.1 0.1 0.2

緑藻類 Chlamydomonas ※3 0.1

総　 生　 物 　数　 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.2 0.2 0.9 0.2 0.1 0.2

※1Microcystis （細胞数）は総生物数に含まない。※2Stephanodiscus を含む。※3Carteria を含む。※4Planktosphaeria を含む。
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 (5) 道原浄水場　

　原水

採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

採水時刻 9:30 9:25 9:20 9:15 9:31 9:33 9:25 9:21 9:27 9:22 9:23 9:18
取

水

量
下池 310 330 310 290 330 340 250 350 330 300 270 150

m3/h 上池 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水温 13.4 15.6 17.2 19.9 25.1 19.5 17.5 14.6 10.4 6.5 7.3 10.9 12 25.1 6.5 14.8

一般細菌 110 420 210 51 160 180 110 130 1,300 29 14 33 12 1,300 14 230

大腸菌 17 1 22 <1 <1 27 12 32 4 4 4 1 12 32 <1 10

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 0.023 0.009 0.007 0.015 0.021 0.005 <0.004 <0.004 <0.004 12 0.023 <0.004 0.007

アルミニウム及びその化合物 0.10 0.035 0.095 0.024 0.019 0.072 0.021 0.022 0.024 0.048 0.034 0.021 12 0.10 0.019 0.043

鉄及びその化合物 0.08 0.06 0.10 0.03 0.08 0.08 0.04 0.08 0.05 0.04 0.04 0.04 12 0.10 0.03 0.06

マンガン及びその化合物 0.013 0.023 0.015 0.009 0.042 0.015 0.012 0.025 0.010 0.008 0.006 0.008 12 0.042 0.006 0.016

塩化物イオン 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 12 7 6 6

カルシウム、マグネシウム等（硬度） 28 30 25 25 32 25 29 32 32 30 31 31 12 32 25 29

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000002 <0.000001 0.000001 0.000002 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 0.000002 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物（全有機炭素（TOC）の量） 1.3 1.2 1.1 1.2 1.3 1.1 1.0 1.1 0.9 0.8 0.9 0.9 12 1.3 0.8 1.1

pH値 7.1 7.1 7.1 7.0 6.9 7.1 7.2 7.2 7.3 7.5 7.5 7.4 12 7.5 6.9 7.2

臭気 藻 藻 なし 藻 藻 藻 藻 藻 なし 藻 藻 藻 12

色度 4.7 4.4 4.9 4.3 6.2 4.9 4.1 6.0 4.2 2.6 3.0 2.0 12 6.2 2.0 4.3

濁度 2.8 1.6 2.6 1.8 2.0 2.1 1.4 3.7 1.5 1.9 1.9 1.7 12 3.7 1.4 2.1

遊離炭酸 3 5 3 4 7 3 3 4 3 2 2 3 12 7 2 4

臭気強度 4 3 <1 2 2 1 2 4 <1 4 7 4 12 7 <1 3

大腸菌群 870 1,700 2,000 920 280 2,000 920 1,700 4 160 72 120 12 2,000 4 900

アルカリ度 22 24 18 20 29 19 25 28 26 24 25 26 12 29 18 24

電気伝導率 81 86 75 78 93 78 86 90 88 86 88 91 12 93 75 85

溶存性有機炭素(DOC) 1.0 0.9 0.9 1.1 1.2 1.0 0.8 1.0 0.8 0.7 0.7 0.8 12 1.2 0.7 0.9

紫外線吸光度(E260) 0.026 0.023 0.027 0.025 0.029 0.027 0.023 0.027 0.021 0.015 0.015 0.015 12 0.029 0.015 0.023

溶存マンガン 0.006 0.010 0.009 0.003 0.016 0.001 0.002 0.010 0.002 <0.001 0.001 0.002 12 0.016 <0.001 0.005

アンモニア態窒素 <0.01 0.04 0.01 0.02 0.03 <0.01 0.01 0.02 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 12 0.04 <0.01 0.01

硝酸態窒素 0.89 0.77 0.90 0.87 0.48 1.30 0.89 0.71 0.87 0.89 0.92 0.83 12 1.30 0.48 0.86

トリハロメタン生成能 0.033 0.029 0.028 0.033 0.032 0.026 0.021 0.026 0.025 0.016 0.020 0.019 12 0.033 0.016 0.026

総生物数 280 330 150 520 660 250 400 120 560 540 740 890 12 890 120 450

回数 最高 最低 平均

水
質
基
準

管
理
目
標

そ
の
他
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　道原浄水場　ろ過水

採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

採水時刻 9:35 9:34 9:25 9:20 9:38 9:40 9:35 9:30 9:34 9:32 9:32 9:25

水温 15.0 17.4 17.8 22.2 25.8 20.8 17.8 14.7 11.0 7.2 8.4 10.1 12 25.8 7.2 15.7

一般細菌 8 5 19 1,900 60 20 39 15 16 3 9 41 12 1,900 3 180

大腸菌 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 12 <1 <1 <1

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001

有機物（全有機炭素（TOC）の量） 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 12 0.7 0.4 0.6

pH値 6.9 7.0 7.0 6.9 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3 7.5 7.5 7.3 12 7.5 6.9 7.1

色度 1.4 1.5 1.6 1.8 1.7 1.9 1.6 1.6 1.5 0.9 1.2 0.9 12 1.9 0.9 1.5

濁度 0.02 <0.01 <0.01 0.01 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 12 0.02 <0.01 <0.01

管

理

目

標 遊離炭酸 5 6 4 5 7 5 4 4 3 2 2 4 12 7 2 4

大腸菌群 6 8 33 690 35 6 12 21 <1 19 1 1 12 690 <1 70

アルカリ度 22 25 19 22 31 20 28 30 27 27 27 27 12 31 19 25

電気伝導率 83 89 77 82 98 81 92 96 90 90 92 92 12 98 77 89

紫外線吸光度(E260) 0.017 0.015 0.018 0.015 0.016 0.017 0.014 0.014 0.013 0.011 0.010 0.010 12 0.018 0.010 0.014

総生物数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 12 0.3 0.0 0.0

そ
の
他

水
質
基
準

平均回数 最高 最低
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　道原浄水場　浄水

採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

採水時刻 9:45 9:54 9:30 9:25 9:44 9:43 9:40 9:35 9:50 9:38 9:40 9:30

水酸化ナトリウム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

後塩素 0.9 1.0 1.2 1.0 1.1 1.1 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7

水温 14.7 17.4 18.1 21.7 26.1 20.3 18.2 15.1 10.6 7.1 7.8 11.5 12 26.1 7.1 15.7

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 12 <0.004 <0.004 <0.004

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.00 0.87 0.92 0.99 0.58 1.34 0.96 0.78 0.90 0.93 0.93 0.88 12 1.34 0.58 0.92

フッ素及びその化合物 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 12 0.05 <0.05 <0.05

ホウ素及びその化合物 0.013 0.015 0.012 0.013 0.015 0.013 0.016 0.016 0.012 0.014 0.013 0.018 12 0.018 0.012 0.014

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 12 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 12 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 12 0.004 0.001 0.003

ジクロロ酢酸 0.003 0.003 0.003 0.005 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 12 0.005 <0.002 0.002

ジブロモクロロメタン 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 12 0.003 0.001 0.002

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.007 0.007 0.008 0.010 0.011 0.007 0.007 0.007 0.005 0.005 0.006 0.004 12 0.011 0.004 0.007

トリクロロ酢酸 0.003 0.003 0.004 0.005 0.003 0.003 0.002 0.003 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 12 0.005 <0.002 0.002

ブロモジクロロメタン 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 12 0.004 0.002 0.003

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001

アルミニウム及びその化合物 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 12 <0.004 <0.004 <0.004

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 12 <0.01 <0.01 <0.01

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 12 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 10 7 7 6 7 6 6 7 6 7 7 7 12 10 6 7

カルシウム、マグネシウム等（硬度） 33 29 25 25 32 25 30 32 32 30 28 31 12 33 25 29

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 12 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物（全有機炭素（TOC）の量） 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.8 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 12 0.8 0.4 0.6

pH値 7.0 7.0 7.0 6.9 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3 7.5 7.5 7.3 12 7.5 6.9 7.1

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5 0.7 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 0.7 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

残留塩素 0.5 0.6 0.7 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 12 0.7 0.5 0.6

遊離炭酸 5 6 4 5 7 5 5 4 4 2 3 4 12 7 2 5

アルカリ度 22 23 17 19 29 19 25 28 26 24 24 26 12 29 17 24

電気伝導率 84 88 76 79 96 80 89 93 90 87 87 92 12 96 76 87

紫外線吸光度(E260) 0.013 0.011 0.014 0.012 0.012 0.014 0.011 0.010 0.011 0.009 0.008 0.008 12 0.014 0.008 0.011

硝酸態窒素 1.03 0.87 0.92 0.99 0.58 1.34 0.96 0.78 0.90 0.93 0.93 0.88 12 1.34 0.58 0.93

平均

薬
注

水
質
基
準

回数 最高 最低

そ
の
他

管
理
目
標
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　道原浄水場　原水
採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

水温 13.4 15.6 17.2 19.9 25.1 19.5 17.5 14.6 10.4 6.5 7.3 10.9

濁度 2.8 1.6 2.6 1.8 2.0 2.1 1.4 3.7 1.5 1.9 1.9 1.7

ｐH値　　 7.1 7.1 7.1 7.0 6.9 7.1 7.2 7.2 7.3 7.5 7.5 7.4

かび臭・アオコ・凝集障害の原因生物

藍藻類 Anabaena 0.2

Aphanothece
Chroococcus
Lyngbya
Merismopedia
Microcystis （群体数）

Oscillatoria
Phormidium

ろ過閉塞・凝集障害の原因生物

珪藻類 Asterionella 15 5 10 55 50 390 30

Aulacoseira granulata 210

Aulacoseira italica 30 5 30 10 5

Fragilaria crotonensis 20 15

Nitzschia actinastroides
Synedra acus (>150μｍ) 35 90 5

Synedra acus (<150μｍ) 10 5 5

Synedra ulna 5 20 5

緑藻類 Closterium
Spirogyra
Staurastrum

ろ過池を漏出する生物

藍藻類 Microcystis （細胞数）
※1

珪藻類 Achnanthes 5 15

Aulacoseira distans

Cｙｃlotella ※2 40 190 140 230 390 80 230 110 370 340 110 65

Cymbella 5 5

Diatoma 5 5 20

Melosira varians 5

Navicula 10 5

Nitzschia 5 5 5 15 5

Nitzschia acicularis 10

Skeletonema
緑藻類 Ankistrodesmus 10 25

Chlamydomonas ※3 5 120 10 160 70 70 45 45 55 540

Coelastrum
Dictyosphaerium
Eudorina 10 5

Oocystis 5 15 5 15

Pandorina
Scenedesmus 10 10 5

Sphaerocystis ※4

Tetraedron minimum
Tetraspora

赤潮・生ぐさ臭の原因となる生物

緑藻類 Volvox
ｸﾘﾌﾟﾄ藻類 Cryptomonas 180 20 10 30 10

黄金藻類 Mallomonas 5 5

Synura
Uroglena

渦鞭藻類 Ceratium
Peridinium 5

ﾕｰｸﾞﾚﾅ藻類 Euglena
Trachelomonas 5

そ　の　他　の　藍　藻　類

そ　の　他　の　珪　藻　類 20 20 5 5 50 10 5

そ　の　他　の　緑　藻　類 15 110

そ　の　他　の　鞭　藻　類 15 10 25 10 10 15 40 70

総　 生　 物 　数　 280 330 150 520 660 250 400 120 560 540 740 890

※1Microcystis （細胞数）は総生物数に含まない。※2Stephanodiscus を含む。※3Carteria を含む。※4Planktosphaeria を含む。

　道原浄水場　ろ過水
採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

水温 15.0 17.4 17.8 22.2 25.8 20.8 17.8 14.7 11.0 7.2 8.4 10.1

濁度 0.02 <0.01 <0.01 0.01 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

ｐH値　　 6.9 7.0 7.0 6.4 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3 7.5 7.5 7.3
ろ過池を漏出する生物

緑藻類 Chlamydomonas 0.3

総　  生　  物 　 数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

※1Microcystis （細胞数）は総生物数に含まない。※2Stephanodiscus を含む。※3Carteria を含む。※4Planktosphaeria を含む。
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 (6) 工業用水

　一次工水原水　頓田

採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

採水時刻 9:45 9:55 9:45 9:50 9:53 10:17 9:33 10:08 9:19 9:13 9:15 9:10

原水　　遠賀川(m
3
/h) 1,300 2,100 2,100 2,100 2,100 2,000 2,100 2,100 2,200 2,000 1,400 2,100

バンド注入率(mg/L) 0 0 0 0 45 0 0 0 0 15 20 0

水温 16.9 21.8 24.4 28.0 30.6 25.6 22.0 17.5 12.2 8.0 8.4 10.3 12 30.6 8.0 18.8

鉄イオン 0.07 0.02 0.04 0.01 0.06 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 12 0.07 0.01 0.03

塩化物イオン 12 11 10 10 13 10 10 10 11 12 12 12 12 13 10 11

総硬度 87 82 77 76 101 78 79 81 85 88 88 91 12 101 76 84

蒸発残留物 175 154 138 143 202 122 136 132 163 158 168 174 12 202 122 155

pH値 7.7 7.9 7.7 7.6 7.8 7.7 8.1 8.1 8.1 8.4 8.5 7.7 12 8.5 7.6 7.9

色度 9.2 11 7.4 7.8 19 6.6 7.0 6.6 6.7 6.2 6.2 6.3 12 19 6.2 8.3

濁度 3.1 3.8 3.2 1.9 12 3.4 4.0 2.8 3.0 3.3 3.5 2.9 12 12 1.9 3.9

アルカリ度 77 74 70 68 95 71 71 71 73 76 74 77 12 95 68 75

電気伝導率 245 240 224 216 306 219 222 227 234 250 246 264 12 306 216 241

カルシウムイオン 27 25 23 23 31 23 24 24 26 27 27 28 12 31 23 26

　一次工水浄水

採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

採水時刻 9:50 10:10 9:48 9:53 9:57 10:15 9:36 10:10 9:22 9:16 9:19 9:13

水温 16.8 22.4 24.2 28.2 30.6 25.7 22.0 17.3 12.3 8.1 8.4 10.4 12 30.6 8.1 18.9

鉄イオン 0.04 0.01 0.01 0.01 0.02 <0.01 0.01 0.02 0.02 <0.01 <0.01 0.02 12 0.04 <0.01 0.01

塩化物イオン 12 12 11 11 13 11 10 11 11 12 12 13 12 13 10 12

総硬度 88 88 77 76 102 78 79 81 84 88 88 91 12 102 76 85

蒸発残留物 174 158 143 150 204 130 134 133 164 156 168 182 12 204 130 158

pH値 7.8 7.9 7.8 7.8 7.6 7.8 8.1 8.1 8.2 7.9 7.9 7.8 12 8.2 7.6 7.9

色度 9.1 10 7.2 6.3 7.9 6.2 6.1 6.2 6.3 3.5 2.6 5.6 12 10 2.6 6.4

濁度 3.1 3.7 2.9 1.6 2.5 3.2 3.0 2.6 2.6 1.3 0.6 2.9 12 3.7 0.6 2.5

アルカリ度 78 75 69 68 87 71 71 71 73 74 71 77 12 87 68 74

電気伝導率 245 241 223 219 313 222 224 228 233 252 248 260 12 313 219 242

カルシウムイオン 27 27 23 23 31 23 24 25 26 27 27 28 12 31 23 26

　二次工水原水　伊佐座

採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

採水時刻 10:40 11:00 10:40 10:58 11:11 11:00 10:35 9:10 10:05 10:30 10:20 10:28

原水　　遠賀川(m
3
/h) 2,000 1,200 1,400 1,300 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,300 1,600 1,300

バンド注入率(mg/L) 25 40 22 60 80 30 25 35 25 20 22 44

水温 19.7 23.5 20.5 28.7 31.1 25.0 19.8 16.8 10.6 9.5 10.1 13.3 12 31.1 9.5 19.1

鉄イオン 0.14 0.07 0.25 0.03 0.04 0.08 0.04 0.09 0.05 0.04 0.05 0.06 12 0.25 0.03 0.08

塩化物イオン 11 10 6 8 14 6 10 7 12 13 14 16 12 16 6 11

総硬度 97 83 62 73 103 62 91 61 102 93 91 105 12 105 61 85

蒸発残留物 206 169 131 150 220 142 178 140 217 185 195 220 12 220 131 179

pH値 7.7 8.2 7.5 8.2 8.9 7.5 7.8 7.5 7.8 7.9 8.0 8.6 12 8.9 7.5 8.0

色度 9.2 15 19 11 22 27 7.9 31 7.8 10 7.9 7.9 12 31 7.8 15

濁度 6.1 11 12 7.8 13 27 4.7 23 5.1 6.7 5.4 9.0 12 27 4.7 11

アルカリ度 86 70 53 65 96 57 80 51 93 84 84 95 12 96 51 76

電気伝導率 274 241 171 210 301 175 255 164 290 276 271 306 12 306 164 245

カルシウムイオン 30 26 19 23 32 19 28 19 32 29 28 32 12 32 19 26

回数 最高 最低 平均

回数 最高 最低 平均

最低 平均回数 最高
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　二次工水浄水

採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

採水時刻 10:50 11:10 10:45 11:06 11:20 11:10 10:40 9:00 10:11 10:40 10:30 10:40

水温 19.2 23.5 20.9 28.4 30.4 25.9 19.9 16.5 10.1 9.2 10.0 13.1 12 30.4 9.2 18.9

鉄イオン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 0.01 12 0.01 <0.01 <0.01

塩化物イオン 11 10 6 9 14 10 10 8 12 14 13 16 12 16 6 11

総硬度 97 83 62 84 103 91 89 66 96 96 86 98 12 103 62 88

蒸発残留物 208 166 122 168 221 174 174 132 206 186 175 214 12 221 122 179

pH値 7.5 7.4 7.3 7.4 7.4 7.7 7.7 7.6 7.4 7.6 7.5 7.6 12 7.7 7.3 7.5

色度 2.6 3.2 4.7 2.7 3.9 2.8 2.6 4.5 3.0 3.8 3.9 2.6 12 4.7 2.6 3.4

濁度 0.6 0.8 1.3 0.6 0.7 3.4 1.9 1.2 0.7 1.1 1.3 1.2 12 3.4 0.6 1.2

アルカリ度 78 63 47 61 73 75 71 51 77 82 68 78 12 82 47 69

電気伝導率 272 249 174 243 317 257 252 194 272 290 244 304 12 317 174 256

カルシウムイオン 30 26 20 26 32 28 28 20 30 30 26 31 12 32 20 27

　三次産炭工水原水　猪熊

採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

採水時刻 9:35 9:45 9:35 9:43 9:49 10:08 9:25 9:58 9:10 9:09 9:11 9:04

原水　　遠賀川(m
3
/h) 1,100 1,300 430 1,100 1,300 1,100 1,900 1,200 1,400 1,300 1,200 800

バンド注入率(mg/L) 20 30 30 30 50 30 15 30 35 35 40 60

水温 18.9 23.8 21.0 29.0 30.7 25.9 19.9 16.8 10.5 8.2 9.5 12.8 12 30.7 8.2 18.9

鉄イオン 0.12 0.07 0.31 0.03 0.07 0.03 0.03 0.11 0.04 0.02 0.04 0.03 12 0.31 0.02 0.08

塩化物イオン 10 12 6 10 13 10 10 7 11 16 11 14 12 16 6 11

総硬度 87 94 62 90 102 93 84 65 88 102 74 91 12 102 62 86

蒸発残留物 191 198 143 199 202 188 162 132 192 197 162 208 12 208 132 181

pH値 7.5 7.7 7.3 7.9 7.7 7.7 7.8 7.6 7.7 8.2 8.7 9.0 12 9.0 7.3 7.9

色度 13 20 22 17 18 13 7.9 22 15 8.1 9.9 14 12 22 7.9 15

濁度 11 15 20 14 14 13 6.3 17 10 7.2 9.7 9.7 12 20 6.3 12

アルカリ度 75 88 52 83 95 84 75 58 75 92 67 86 12 95 52 78

電気伝導率 240 282 171 264 306 263 240 182 243 305 219 272 12 306 171 249

カルシウムイオン 27 29 20 28 32 29 26 20 27 31 23 28 12 32 20 27

　三次産炭工水浄水

採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

採水時刻 9:38 9:48 9:40 9:45 10:08 10:05 9:28 10:00 9:13 9:19 9:23 9:05

水温 18.5 23.7 21.5 29.1 30.9 25.6 20.1 16.9 10.8 8.2 9.4 12.7 12 30.9 8.2 19.0

鉄イオン <0.01 <0.01 0.01 <0.01 0.02 <0.01 <0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 12 0.03 <0.01 <0.01

塩化物イオン 10 13 7 11 13 10 10 8 11 16 12 15 12 16 7 11

総硬度 86 94 66 88 101 90 86 69 86 100 76 93 12 101 66 86

蒸発残留物 189 188 134 188 202 168 164 136 192 190 156 197 12 202 134 175

pH値 7.4 7.5 7.3 7.7 7.5 7.7 7.6 7.4 7.5 7.7 7.6 7.7 12 7.7 7.3 7.6

色度 3.4 6.0 4.1 6.3 6.7 4.3 3.6 6.6 5.0 3.6 4.3 4.6 12 6.7 3.4 4.9

濁度 1.1 1.6 1.1 2.5 2.0 1.8 0.9 1.9 1.3 1.6 1.6 2.2 12 2.5 0.9 1.6

アルカリ度 68 81 52 75 85 77 74 56 67 84 60 78 12 85 52 71

電気伝導率 239 285 190 262 307 254 251 201 240 305 226 290 12 307 190 254

カルシウムイオン 27 29 21 27 31 28 27 22 27 31 24 29 12 31 21 27

平均回数 最高 最低

回数 最高 最低 平均

回数 最高 最低 平均
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　松ヶ江貯水池

採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

採水時刻 10:20 10:15 10:40 9:17 10:14 9:25 9:55 9:27 10:10 10:12 9:19 10:00

水温 10.1 12.8 19.2 21.8 22.5 22.3 21.4 18.1 13.7 9.2 8.8 9.8 12 22.5 8.8 15.8

鉄イオン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 12 0.01 <0.01 <0.01

塩化物イオン 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 12 9 8 9

総硬度 41 40 40 37 37 37 37 37 38 38 36 36 12 41 36 38

蒸発残留物 86 70 80 90 68 62 61 64 83 68 78 93 12 93 61 75

pH値 7.5 7.4 7.5 6.8 7.4 7.0 7.5 7.5 7.6 7.8 7.7 7.6 12 7.8 6.8 7.4

色度 0.9 1.3 1.6 2.5 2.3 2.9 2.3 2.9 1.7 1.2 1.3 1.2 12 2.9 0.9 1.8

濁度 0.5 0.5 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.8 0.8 0.5 0.6 0.6 12 0.8 0.5 0.6

アルカリ度 30 28 25 23 24 25 24 25 25 26 26 26 12 30 23 26

電気伝導率 115 116 113 108 108 108 106 106 108 109 108 110 12 116 106 110

カルシウムイオン 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 11 11

回数 最高 最低 平均
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6. 全項目試験成績

　穴生浄水場　原水
採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 平均

採水時刻 8:45 10:50 10:05 10:05 ジェオスミン <0.000001 0.000001 0.000003 0.000002 0.000002

前日天候 晴 晴 雨 曇 2-メチルイソボルネオール <0.000001 0.000002 0.000002 <0.000001 0.000001

当日天候 晴 晴 曇 晴 非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

水温 13.5 21.3 17.8 8.0 15.2 フェノール類 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

一般細菌 330 1,300 760 520 728 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.4 2.1 1.6 1.7 1.7

大腸菌 20 6 26 6 15 pＨ値 7.3 7.1 7.4 7.9 7.4

カドミウム及びその化合物 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 味

水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 臭気 藻 藻・下水 藻 藻

セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 色度 8.2 15 9.1 7.4 9.9

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 濁度 4.7 16 8.0 6.8 8.9

ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 アンチモン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 0.006 0.014 0.005 ニッケル及びその化合物 0.002 0.004 0.002 0.004 0.003

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,2-ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.79 0.88 0.94 1.03 0.91 トルエン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

フッ素及びその化合物 <0.05 0.06 0.05 0.06 <0.05 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

ホウ素及びその化合物 0.013 0.014 0.015 0.029 0.018 ジクロロアセトニトリル

四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 抱水クロラール

1,4-ジオキサン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 農薬類 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

シス-1,2-ジクロロエチレン及び

トランス-1,2-ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 残留塩素

ジクロロメタン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 遊離炭酸 5 7 5 2 5

テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,1,1-トリクロロエタン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 メチル-t-ブチルエーテル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ベンゼン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 臭気強度(TON) 4 3 3 7 4

塩素酸 腐食性(ランゲリア指数)

クロロ酢酸 従属栄養細菌

クロロホルム 1,1-ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ジクロロ酢酸 大腸菌群 490 920 280 600 570

ジブロモクロロメタン アルカリ度 51 43 53 67 54

臭素酸 電気伝導率 143 128 155 205 158

総トリハロメタン カルシウムイオン 14 12 15 21 16

トリクロロ酢酸 マグネシウムイオン 7 5 6 6 6

ブロモジクロロメタン 紫外線吸光度(E260) 0.033 0.051 0.042 0.032 0.040

ブロモホルム アンモニア態窒素 <0.01 <0.01 0.05 0.02 0.02

ホルムアルデヒド 硝酸態窒素 0.79 0.88 0.93 1.02 0.91

亜鉛及びその化合物 <0.004 0.004 0.005 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.18 0.45 0.19 0.20 0.26

鉄及びその化合物 0.19 0.51 0.30 0.23 0.31

銅及びその化合物 0.001 0.003 0.001 0.001 0.002

ナトリウム及びその化合物 7 7 10 16 10

マンガン及びその化合物 0.10 0.10 0.041 0.026 0.067

塩化物イオン 8 7 7 12 9

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 63 51 62 78 64

蒸発残留物 92 100 112 156 115

陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

平均
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　穴生浄水場　浄水
採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 平均

採水時刻 9:12 10:35 9:45 9:50 ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

前日天候 晴 晴 雨 曇 2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

当日天候 晴 晴 曇 晴 非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

水温 14.6 22.7 17.9 8.3 15.9 フェノール類 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

一般細菌 0 0 0 0 0 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.7 0.9 0.8 0.8 0.8

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 pＨ値 7.2 7.0 7.2 7.6 7.3

カドミウム及びその化合物 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 アンチモン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,2-ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.81 0.98 0.98 1.10 0.97 トルエン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

フッ素及びその化合物 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 <0.05 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

ホウ素及びその化合物 0.011 0.013 0.015 0.030 0.017 ジクロロアセトニトリル <0.001 0.002 <0.001 <0.001 <0.001

四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 抱水クロラール <0.001 0.002 <0.001 <0.001 <0.001

1,4-ジオキサン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 農薬類 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

シス-1,2-ジクロロエチレン及び

トランス-1,2-ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 残留塩素 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9

ジクロロメタン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 遊離炭酸 6 8 7 6 7

テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,1,1-トリクロロエタン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 メチル-t-ブチルエーテル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ベンゼン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 臭気強度(TON)

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 腐食性(ランゲリア指数) -1.6 -1.8 -1.5 -1.0 -1.5

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 従属栄養細菌 0 1 0 1 0

クロロホルム 0.003 0.008 0.005 0.002 0.005 1,1-ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ジクロロ酢酸 0.004 0.011 0.005 0.002 0.006 アルカリ度 49 38 48 62 49

ジブロモクロロメタン 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 電気伝導率 151 140 164 223 170

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 カルシウムイオン 13 11 15 20 15

総トリハロメタン 0.007 0.014 0.011 0.006 0.010 マグネシウムイオン 7 5 6 7 6

トリクロロ酢酸 0.003 0.010 0.004 0.002 0.005 紫外線吸光度(E260) 0.011 0.013 0.013 0.012 0.012

ブロモジクロロメタン 0.003 0.005 0.004 0.002 0.004 硝酸態窒素 0.81 0.98 0.98 1.10 0.97

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド <0.001 0.002 <0.001 0.001 <0.001

亜鉛及びその化合物 <0.004 0.009 <0.004 <0.004 <0.004  

アルミニウム及びその化合物 0.027 0.024 0.025 0.029 0.026

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ナトリウム及びその化合物 8 9 11 18 12

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 11 11 12 16 13

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 61 51 61 79 63

蒸発残留物 96 93 93 152 109

陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
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　本城浄水場　原水
採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 平均

採水時刻 10:15 9:40 9:00 9:05 ジェオスミン 0.000003 0.000004 0.000002 0.000002 0.000003

前日天候 晴 晴 雨 曇 2-メチルイソボルネオール <0.000001 0.000015 0.000005 <0.000001 0.000005

当日天候 晴 晴 曇 晴 非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

水温 19.2 30.1 17.7 7.6 18.7 フェノール類 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

一般細菌 3,200 3,000 1,100 840 2,000 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 2.6 2.7 2.1 2.1 2.4

大腸菌 140 29 1 2 43 pＨ値 7.6 7.7 8.2 8.7 8.1

カドミウム及びその化合物 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 味

水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 臭気 藻 藻・下水 藻・下水 藻・下水

セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 色度 14 11 6.3 7.1 9.6

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 濁度 8.0 6.3 4.4 5.7 6.1

ヒ素及びその化合物 0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 アンチモン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

亜硝酸態窒素 0.038 0.057 0.005 0.014 0.029 ニッケル及びその化合物 0.002 0.001 0.002 0.004 0.002

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,2-ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.62 0.31 0.55 0.57 0.51 トルエン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

フッ素及びその化合物 0.06 0.09 0.08 0.07 0.08 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

ホウ素及びその化合物 0.038 0.037 0.033 0.044 0.038 ジクロロアセトニトリル

四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 抱水クロラール

1,4-ジオキサン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 農薬類 0.02 0.02 <0.01 <0.01 0.01

シス-1,2-ジクロロエチレン及び

トランス-1,2-ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 残留塩素

ジクロロメタン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 遊離炭酸 4 3 1 0 2

テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,1,1-トリクロロエタン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 メチル-t-ブチルエーテル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ベンゼン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 臭気強度(TON) 5 10 5 10 8

塩素酸 腐食性(ランゲリア指数)

クロロ酢酸 従属栄養細菌

クロロホルム 1,1-ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ジクロロ酢酸 大腸菌群 3,300 2,500 1,100 730 1,900

ジブロモクロロメタン アルカリ度 68 70 74 76 72

臭素酸 電気伝導率 218 224 240 245 232

総トリハロメタン カルシウムイオン 25 24 26 27 26

トリクロロ酢酸 マグネシウムイオン 5 5 5 5 5

ブロモジクロロメタン 紫外線吸光度(E260) 0.050 0.046 0.036 0.033 0.041

ブロモホルム アンモニア態窒素 0.10 0.08 0.03 <0.01 0.05

ホルムアルデヒド 硝酸態窒素 0.58 0.25 0.54 0.56 0.48

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 <0.004 0.005 <0.004  

アルミニウム及びその化合物 0.40 0.15 0.059 0.11 0.18

鉄及びその化合物 0.31 0.21 0.09 0.17 0.20

銅及びその化合物 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

ナトリウム及びその化合物 17 17 19 21 19

マンガン及びその化合物 0.10 0.096 0.013 0.024 0.058

塩化物イオン 10 10 11 12 11

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 81 78 84 88 83

蒸発残留物 146 144 150 157 149

陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
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　本城浄水場　浄水
採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 平均

採水時刻 9:55 9:25 8:45 8:50 ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

前日天候 晴 晴 雨 曇 2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

当日天候 晴 晴 曇 晴 非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

水温 19.3 29.6 18.0 7.9 18.7 フェノール類 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

一般細菌 0 0 0 0 0 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.8 0.8 0.9 1.0 0.9

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 pＨ値 7.0 7.1 7.3 7.3 7.2

カドミウム及びその化合物 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 アンチモン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,2-ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.75 0.45 0.61 0.51 0.58 トルエン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

フッ素及びその化合物 0.06 0.10 0.05 0.06 0.07 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

ホウ素及びその化合物 0.035 0.037 0.032 0.042 0.037 ジクロロアセトニトリル <0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001

四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 抱水クロラール <0.001 0.003 <0.001 <0.001 <0.001

1,4-ジオキサン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 農薬類 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

シス-1,2-ジクロロエチレン及び

トランス-1,2-ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 残留塩素 0.7 1.0 0.6 0.6 0.7

ジクロロメタン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 遊離炭酸 11 9 10 10 10

テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,1,1-トリクロロエタン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 メチル-t-ブチルエーテル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ベンゼン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 臭気強度(TON)

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 0.06 <0.05 腐食性(ランゲリア指数) -1.4 -1.0 -1.0 -1.1 -1.1

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 従属栄養細菌 0 0 0 0 0

クロロホルム 0.006 0.006 0.004 0.002 0.005 1,1-ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ジクロロ酢酸 0.005 0.006 0.002 0.002 0.004 アルカリ度 60 64 70 70 66

ジブロモクロロメタン 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 電気伝導率 228 232 242 250 238

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 カルシウムイオン 24 26 25 26 25

総トリハロメタン 0.012 0.013 0.010 0.007 0.011 マグネシウムイオン 4 5 5 5 5

トリクロロ酢酸 0.003 0.003 0.002 <0.002 0.002 紫外線吸光度(E260) 0.012 0.010 0.012 0.013 0.012

ブロモジクロロメタン 0.004 0.005 0.004 0.003 0.004 硝酸態窒素 0.75 0.45 0.61 0.51 0.58

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.002 0.002 0.001 0.002 0.002

亜鉛及びその化合物 <0.004 0.009 <0.004 <0.004 <0.004  

アルミニウム及びその化合物 0.024 0.061 0.026 0.021 0.033

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.003 0.001 0.001 0.001 0.002

ナトリウム及びその化合物 18 18 20 21 19

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 16 16 15 15 16

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 80 84 83 86 83

蒸発残留物 134 140 134 157 141

陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
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　畑浄水場　原水
採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 平均

採水時刻 9:25 9:05 9:15 9:03 ジェオスミン <0.000001 <0.000001 0.000001 0.000002 <0.000001

前日天候 晴 晴 雨 曇 2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

当日天候 晴 晴 曇 晴 非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

水温 10.4 20.3 18.8 7.8 14.3 フェノール類 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

一般細菌 17 61 150 36 66 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.2 1.4 1.7 1.4 1.4

大腸菌 2 2 9 <1 3 pＨ値 7.1 7.0 7.6 7.8 7.4

カドミウム及びその化合物 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 味

水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 臭気 藻 藻 藻 藻

セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 色度 2.5 4.0 5.4 3.5 3.9

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 濁度 1.7 2.4 3.3 3.1 2.6

ヒ素及びその化合物 0.003 0.004 0.004 0.003 0.004 アンチモン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 0.024 0.006 ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,2-ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.85 1.07 0.88 0.85 0.91 トルエン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

フッ素及びその化合物 <0.05 0.06 0.05 0.05 <0.05 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

ホウ素及びその化合物 0.015 0.014 0.012 0.016 0.014 ジクロロアセトニトリル

四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 抱水クロラール

1,4-ジオキサン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 農薬類 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

シス-1,2-ジクロロエチレン及び

トランス-1,2-ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 残留塩素

ジクロロメタン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 遊離炭酸 6 8 1 2 4

テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,1,1-トリクロロエタン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 メチル-t-ブチルエーテル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ベンゼン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 臭気強度(TON) 2 1 5 7 4

塩素酸 腐食性(ランゲリア指数)

クロロ酢酸 従属栄養細菌

クロロホルム 1,1-ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ジクロロ酢酸 大腸菌群 28 72 77 9 47

ジブロモクロロメタン アルカリ度 38 30 33 35 34

臭素酸 電気伝導率 130 114 117 123 121

総トリハロメタン カルシウムイオン 16 13 14 15 15

トリクロロ酢酸 マグネシウムイオン 2 2 2 2 2

ブロモジクロロメタン 紫外線吸光度(E260) 0.022 0.026 0.030 0.023 0.025

ブロモホルム アンモニア態窒素 0.02 <0.01 0.02 0.01 0.01

ホルムアルデヒド 硝酸態窒素 0.85 1.07 0.88 0.83 0.91

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 0.006 <0.004 <0.004  

アルミニウム及びその化合物 0.057 0.063 0.045 0.079 0.061

鉄及びその化合物 0.05 0.07 0.06 0.08 0.07

銅及びその化合物 0.001 0.009 0.003 0.003 0.004

ナトリウム及びその化合物 8 7 7 7 7

マンガン及びその化合物 0.011 0.039 0.009 0.011 0.018

塩化物イオン 9 9 8 8 9

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 50 42 44 46 46

蒸発残留物 84 73 82 95 84

陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
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　畑浄水場　浄水
採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 平均

採水時刻 9:16 9:13 9:30 9:13 ジェオスミン 0.000001 <0.000001 0.000002 0.000002 0.000001

前日天候 晴 晴 雨 曇 2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

当日天候 晴 晴 曇 晴 非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

水温 10.0 20.7 18.6 7.9 14.3 フェノール類 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

一般細菌 0 0 0 0 0 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.7 0.7 0.9 0.8 0.8

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 pＨ値 7.0 6.9 7.3 7.4 7.2

カドミウム及びその化合物 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 アンチモン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,2-ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.80 1.05 0.90 0.86 0.90 トルエン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

フッ素及びその化合物 <0.05 0.06 <0.05 <0.05 <0.05 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

ホウ素及びその化合物 0.014 0.014 0.012 0.015 0.014 ジクロロアセトニトリル <0.001 0.001 0.001 <0.001 <0.001

四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 抱水クロラール 0.002 0.003 0.003 <0.001 0.002

1,4-ジオキサン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 農薬類 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

シス-1,2-ジクロロエチレン及び

トランス-1,2-ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 残留塩素 0.7 0.8 0.9 0.6 0.8

ジクロロメタン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 遊離炭酸 7 9 4 4 6

テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,1,1-トリクロロエタン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 メチル-t-ブチルエーテル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ベンゼン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 臭気強度(TON)

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 腐食性(ランゲリア指数) -1.9 -2.0 -1.6 -1.6 -1.8

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 従属栄養細菌 0 31 0 0 8

クロロホルム 0.003 0.007 0.011 0.003 0.006 1,1-ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ジクロロ酢酸 0.003 0.009 0.007 0.003 0.006 アルカリ度 34 28 29 32 31

ジブロモクロロメタン 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 電気伝導率 137 123 126 130 129

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 カルシウムイオン 17 13 14 15 15

総トリハロメタン 0.008 0.014 0.021 0.008 0.013 マグネシウムイオン 2 2 2 2 2

トリクロロ酢酸 0.003 0.008 0.009 0.003 0.006 紫外線吸光度(E260) 0.012 0.009 0.011 0.011 0.011

ブロモジクロロメタン 0.003 0.005 0.008 0.003 0.005 硝酸態窒素 0.80 1.05 0.90 0.86 0.90

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002

亜鉛及びその化合物 <0.004 0.011 <0.004 <0.004 <0.004  

アルミニウム及びその化合物 0.010 0.013 0.020 0.019 0.016

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ナトリウム及びその化合物 9 8 8 8 8

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 11 11 12 12 12

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 51 42 44 47 46

蒸発残留物 98 76 82 88 86

陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
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　井手浦浄水場　原水
採水月日 4/13 7/20 10/12 1/18 採水月日 4/13 7/20 10/12 1/18 平均

採水時刻 9:20 10:00 10:00 10:39 ジェオスミン 0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000002 <0.000001

前日天候 晴 晴 曇 晴 2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

当日天候 晴/雨 晴 晴 晴 非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

水温 10.3 17.6 20.1 10.6 14.7 フェノール類 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

一般細菌 28 220 300 130 170 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.0 1.0 1.2 1.0 1.1

大腸菌 <1 8 10 5 6 pＨ値 7.4 7.1 7.2 7.6 7.3

カドミウム及びその化合物 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 味

水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 臭気 藻 藻 藻 藻

セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 色度 3.2 4.9 5.5 3.6 4.3

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 濁度 1.2 2.5 1.8 1.9 1.9

ヒ素及びその化合物 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 アンチモン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,2-ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.66 0.75 0.74 0.62 0.69 トルエン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

フッ素及びその化合物 <0.05 <0.05 0.06 <0.05 <0.05 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

ホウ素及びその化合物 0.007 0.009 0.008 0.008 0.008 ジクロロアセトニトリル

四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 抱水クロラール

1,4-ジオキサン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 農薬類 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

シス-1,2-ジクロロエチレン及び

トランス-1,2-ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 残留塩素

ジクロロメタン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 遊離炭酸 3 6 5 3 4

テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,1,1-トリクロロエタン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 メチル-t-ブチルエーテル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ベンゼン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 臭気強度(TON) 3 2 3 5 3

塩素酸 腐食性(ランゲリア指数)

クロロ酢酸 従属栄養細菌

クロロホルム 1,1-ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ジクロロ酢酸 大腸菌群 120 460 650 330 390

ジブロモクロロメタン アルカリ度 35 40 41 36 38

臭素酸 電気伝導率 101 116 113 102 108

総トリハロメタン カルシウムイオン 12 15 15 13 14

トリクロロ酢酸 マグネシウムイオン 2 2 2 2 2

ブロモジクロロメタン 紫外線吸光度(E260) 0.020 0.025 0.027 0.021 0.023

ブロモホルム アンモニア態窒素 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

ホルムアルデヒド 硝酸態窒素 0.66 0.75 0.74 0.62 0.69

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 <0.004 0.014 <0.004  

アルミニウム及びその化合物 0.035 0.080 0.052 0.054 0.055

鉄及びその化合物 0.04 0.13 0.09 0.05 0.08

銅及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ナトリウム及びその化合物 5 6 6 6 6

マンガン及びその化合物 0.020 0.040 0.028 0.009 0.024

塩化物イオン 6 6 5 5 6

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 38 47 45 41 43

蒸発残留物 74 80 73 57 71

陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
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　井手浦浄水場　浄水
採水月日 4/13 7/20 10/12 1/18 採水月日 4/13 7/20 10/12 1/18 平均

採水時刻 9:35 9:40 9:30 10:27 ジェオスミン 0.000002 0.000001 0.000002 0.000001 0.000002

前日天候 晴 晴 曇 晴 2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

当日天候 晴/雨 晴 晴 晴 非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

水温 10.6 16.0 19.8 10.8 14.3 フェノール類 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

一般細菌 0 0 0 0 0 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.5 0.7 0.8 0.6 0.7

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 pＨ値 7.1 7.0 7.1 7.4 7.2

カドミウム及びその化合物 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 アンチモン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,2-ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.67 0.59 0.57 0.57 0.60 トルエン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

フッ素及びその化合物 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

ホウ素及びその化合物 0.005 0.018 0.006 0.006 0.009 ジクロロアセトニトリル 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 抱水クロラール <0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001

1,4-ジオキサン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 農薬類 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

シス-1,2-ジクロロエチレン及び

トランス-1,2-ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 残留塩素 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6

ジクロロメタン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 遊離炭酸 5 5 6 3 5

テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,1,1-トリクロロエタン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 メチル-t-ブチルエーテル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ベンゼン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 臭気強度(TON)

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 腐食性(ランゲリア指数) -2.0 -2.0 -1.9 -1.7 -1.9

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 従属栄養細菌 0 1 0 0 0

クロロホルム 0.003 0.008 0.007 0.004 0.006 1,1-ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ジクロロ酢酸 0.004 0.009 0.007 0.004 0.006 アルカリ度 27 28 28 28 28

ジブロモクロロメタン <0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 電気伝導率 95 95 96 95 95

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 カルシウムイオン 12 11 11 11 11

総トリハロメタン 0.005 0.013 0.012 0.009 0.010 マグネシウムイオン 2 2 2 2 2

トリクロロ酢酸 0.003 0.007 0.005 0.003 0.005 紫外線吸光度(E260) 0.008 0.008 0.011 0.009 0.009

ブロモジクロロメタン 0.002 0.004 0.004 0.003 0.003 硝酸態窒素 0.67 0.59 0.57 0.57 0.60

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.001 0.002 <0.001 <0.001 <0.001

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004  

アルミニウム及びその化合物 0.012 0.036 0.014 0.016 0.020

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 <0.001 0.005 <0.001 <0.001 0.001

ナトリウム及びその化合物 8 6 7 6 7

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 7 8 7 7 7

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 38 34 36 35 36

蒸発残留物 76 64 57 60 64

陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
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　道原浄水場　原水
採水月日 4/13 7/20 10/12 1/18 採水月日 4/13 7/20 10/12 1/18 平均

採水時刻 10:35 11:00 10:30 9:34 ジェオスミン 0.000002 <0.000001 0.000002 <0.000001 0.000001

前日天候 晴 晴 曇 晴 2-メチルイソボルネオール 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

当日天候 晴/雨 晴 晴 晴 非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

水温 11.9 19.8 18.5 7.5 14.4 フェノール類 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

一般細菌 110 260 290 40 180 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.2 1.2 1.1 0.9 1.1

大腸菌 1 22 50 5 20 pＨ値 7.3 7.2 7.4 7.6 7.4

カドミウム及びその化合物 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 味

水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 臭気 藻 なし 藻 なし

セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 色度 5.4 5.4 5.1 2.7 4.7

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 濁度 3.8 3.6 2.3 1.7 2.9

ヒ素及びその化合物 0.004 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 アンチモン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

亜硝酸態窒素 <0.004 0.004 0.007 0.005 0.004 ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,2-ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.03 1.05 1.04 0.93 1.01 トルエン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

フッ素及びその化合物 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

ホウ素及びその化合物 0.015 0.013 0.015 0.013 0.014 ジクロロアセトニトリル

四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 抱水クロラール

1,4-ジオキサン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 農薬類 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

シス-1,2-ジクロロエチレン及び

トランス-1,2-ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 残留塩素

ジクロロメタン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 遊離炭酸 3 3 2 2 3

テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,1,1-トリクロロエタン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 メチル-t-ブチルエーテル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ベンゼン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 臭気強度(TON) 4 <1 2 <1 2

塩素酸 腐食性(ランゲリア指数)

クロロ酢酸 従属栄養細菌

クロロホルム 1,1-ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ジクロロ酢酸 大腸菌群 650 1,600 >2,400 690 980

ジブロモクロロメタン アルカリ度 20 18 21 23 21

臭素酸 電気伝導率 83 75 81 84 81

総トリハロメタン カルシウムイオン 9 6 7 9 8

トリクロロ酢酸 マグネシウムイオン 2 2 2 2 2

ブロモジクロロメタン 紫外線吸光度(E260) 0.026 0.027 0.027 0.016 0.024

ブロモホルム アンモニア態窒素 <0.01 0.04 <0.01 <0.01 0.01

ホルムアルデヒド 硝酸態窒素 1.03 1.05 1.04 0.93 1.01

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004  

アルミニウム及びその化合物 0.11 0.096 0.055 0.023 0.071

鉄及びその化合物 0.08 0.09 0.06 0.03 0.07

銅及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ナトリウム及びその化合物 7 5 6 6 6

マンガン及びその化合物 0.010 0.016 0.016 0.007 0.012

塩化物イオン 9 6 5 6 7

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 31 23 27 30 28

蒸発残留物 62 60 59 54 59

陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
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　道原浄水場　浄水
採水月日 4/13 7/20 10/12 1/18 採水月日 4/13 7/20 10/12 1/18 平均

採水時刻 10:45 11:25 10:45 9:51 ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

前日天候 晴 晴 曇 晴 2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

当日天候 晴/雨 晴 晴 晴 非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

水温 13.1 21.2 19.2 7.7 15.3 フェノール類 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

一般細菌 0 0 0 0 0 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.6 0.6 0.7 0.5 0.6

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 pＨ値 7.1 7.0 7.2 7.5 7.2

カドミウム及びその化合物 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 色度 0.7 0.8 0.6 <0.5 0.5

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

ヒ素及びその化合物 0.004 <0.001 0.006 0.005 0.004 アンチモン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ウラン及びその化合物 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 ニッケル及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,2-ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.07 1.18 1.04 0.95 1.06 トルエン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

フッ素及びその化合物 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

ホウ素及びその化合物 0.013 0.005 0.014 0.013 0.011 ジクロロアセトニトリル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 抱水クロラール <0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001

1,4-ジオキサン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 農薬類 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

シス-1,2-ジクロロエチレン及び

トランス-1,2-ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 残留塩素 0.5 0.6 0.7 0.5 0.6

ジクロロメタン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 遊離炭酸 4 4 3 2 3

テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1,1,1-トリクロロエタン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 メチル-t-ブチルエーテル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ベンゼン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 臭気強度(TON)

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 腐食性(ランゲリア指数) -2.2 -2.3 -2.0 -1.9 -2.1

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 従属栄養細菌 1 1 0 5 2

クロロホルム 0.003 0.004 0.003 0.002 0.003 1,1-ジクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ジクロロ酢酸 0.003 0.003 0.003 <0.002 0.002 アルカリ度 20 18 21 22 20

ジブロモクロロメタン <0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 電気伝導率 86 77 83 85 83

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 カルシウムイオン 10 7 8 8 8

総トリハロメタン 0.005 0.008 0.008 0.005 0.007 マグネシウムイオン 2 2 2 2 2

トリクロロ酢酸 0.003 0.003 0.003 <0.002 0.002 紫外線吸光度(E260) 0.013 0.013 0.014 0.010 0.013

ブロモジクロロメタン 0.002 0.003 0.003 0.002 0.003 硝酸態窒素 1.07 1.18 1.04 0.95 1.06

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004  

アルミニウム及びその化合物 <0.004 0.012 <0.004 <0.004 <0.004

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001

ナトリウム及びその化合物 7 6 6 6 6

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 8 6 6 6 7

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 33 24 27 29 28

蒸発残留物 58 58 58 52 57

陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
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Ⅳ 給 水 栓





1. 配水池位置図と給水栓採水地点一覧

給水栓採水地点一覧
No 配水池 採水地点 住所 No 配水池 採水地点 住所

1 井手浦 舞ヶ丘中央会館 小倉南区舞ヶ丘 24 尾倉 西台良山の手つどいの家 八幡東区西台良町

2 新道寺 小倉南区役所東谷出張所 小倉南区大字木下 25 大蔵 勝山二丁目公園 八幡東区勝山

3 堀越 志井市民センター 小倉南区志井 26 中尾 中尾水質局 八幡東区中尾

4 沼 松ヶ江北市民センター 門司区大字畑 27 大谷 牧山東市民センター 戸畑区新川町

5 高蔵 安部山公園 小倉南区安部山 28 椎ノ木 大谷市民センター 戸畑区東大谷

6 小森江 田野浦市民センター 門司区新開 29 高見 中井市民センター 小倉北区井堀

7 風師 城山霊園 門司区大字大里 30 小嶺 八児市民センター 八幡西区町上津役東

8 黒川 東郷市民センター 門司区黒川西 31 畑第1 長崎街道木屋瀬宿記念館 八幡西区木屋瀬

9 丸山 清見市民センター 門司区清見 32 畑第2 星ヶ丘市民センター 八幡西区大字笹田

10 足立 桜丘市民センター 小倉北区上富野 33 二島 二島水質局 若松区大字有毛

11 小熊野第1 今町市民センター 小倉北区今町 34 藤ノ木 若戸渡船若松発着所 若松区本町

12 小熊野第2 エメラルド南小倉つどいの家 小倉北区高尾 35 石峰 藤ノ木市民センター 若松区赤島町

13 皿山 中島市民センター 小倉北区昭和町 36 高塔 赤崎市民センター 若松区西小石町

14 笹尾 萩ヶ丘市民センター 門司区大里戸ノ上 37 修多羅 高塔山公園 若松区大字修多羅

15 富野 富野台東公園 小倉北区富野台 38 日峰 青葉市民センター 若松区青葉台西

16 道原 小倉南区役所両谷出張所 小倉南区徳吉西 39 星ヶ丘 笹田東公園 八幡西区大字笹田

17 永犬丸 永犬丸西市民センター 八幡西区永犬丸西町 40 藍島 ひびき灘漁協藍島支所 小倉北区大字藍島

18 別所 八幡西区役所折尾出張所 八幡西区光明 41 帆柱 帆柱ケーブル山麓駅 八幡東区大字尾倉

19 山ノ岬 陣山市民センター 八幡東区桃園 42 平尾台 平尾台自然の郷 小倉南区平尾台

20 京良城 永犬丸東一丁目公園 八幡西区永犬丸東町 43 ひびきの 医生丘市民センター 八幡西区千代ケ崎

21 花尾 鳴水屋形船公園 八幡西区鳴水町 44 江川台 芦屋町中央公民館 芦屋町中ノ浜

22 山ノ神第1 東田エコクラブハウス 八幡東区東田 45 粟屋 中ノ浜ポンプ場 芦屋町中ノ浜

23 山ノ神第2 平野市民センター 八幡東区桃園 46 古賀 みどりんぱぁーく 水巻町猪熊

2. 水質試験成績

　　配水池ごとの代表46地点について検査した結果、すべて水質基準に適合していた。
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 (1) 舞ヶ丘中央会館(井手浦配水池)
採水月日 4/5 5/31 6/14 7/5 8/23 9/13 10/4 11/24 12/13 1/12 2/28 3/22

採水時間 10:15 10:40 10:55 10:15 11:00 10:30 10:40 10:20 10:35 10:20 10:20 10:35

水温 14.5 21.5 22.5 23.1 28.9 27.3 25.3 19.1 16.3 13.8 11.8 13.3 12 28.9 11.8 19.8

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.007 0.010 0.008 0.006 4 0.010 0.006 0.008

ジクロロ酢酸 0.005 0.006 0.004 0.005 4 0.006 0.004 0.005

ジブロモクロロメタン 0.002 0.002 0.002 0.001 4 0.002 0.001 0.002

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.014 0.017 0.016 0.011 4 0.017 0.011 0.015

トリクロロ酢酸 0.005 0.007 0.006 0.005 4 0.007 0.005 0.006

ブロモジクロロメタン 0.005 0.005 0.006 0.004 4 0.006 0.004 0.005

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.003 0.002 0.002 0.002 4 0.003 0.002 0.002

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 0.004 <0.004 4 0.004 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.014 0.018 0.021 0.018 4 0.021 0.014 0.018

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.002 <0.001 0.001 <0.001 4 0.002 <0.001 <0.001

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 7 8 10 8 8 7 8 8 8 8 7 7 12 10 7 8

蒸発残留物 68 78 86 68 4 86 68 75

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 7 0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 12 0.8 0.6 0.7

pH値 7.3 7.3 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.3 7.5 7.4 7.5 7.5 12 7.5 7.1 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.6 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 12 0.6 0.4 0.5

遊離炭酸 4 5 4 3 4 5 3 4

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.7 -1.6 -1.4 -1.6 4 -1.4 -1.7 -1.6

従属栄養細菌 0 0 0 0 4 0 0 0

アルカリ度 30 32 36 30 4 36 30 32

電気伝導率 92 99 98 96 108 103 93 110 110 93 95 94 12 110 92 99

カルシウムイオン 12 13 13 11 4 13 11 12

紫外線吸光度(E260) 0.008 0.006 0.007 0.006 0.008 0.009 0.007 0.008 0.008 0.007 0.006 0.007 12 0.009 0.006 0.007

管
理
目
標

そ
の
他

最低 平均

水
質
基
準

回数 最高
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 (2) 小倉南区役所東谷出張所(新道寺配水池)
採水月日 4/19 5/10 6/28 7/12 8/9 9/27 10/18 11/1 12/20 1/24 2/7 3/28

採水時間 10:30 10:55 10:40 10:40 10:15 10:20 10:40 9:40 10:20 10:50 10:05 10:20

水温 16.9 18.7 23.0 25.1 29.0 25.4 23.0 21.1 13.1 10.3 10.6 12.5 12 29.0 10.3 19.1

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.006 0.007 0.008 0.005 4 0.008 0.005 0.007

ジクロロ酢酸 0.006 0.004 0.003 0.003 4 0.006 0.003 0.004

ジブロモクロロメタン 0.001 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.001 0.002

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.010 0.014 0.015 0.011 4 0.015 0.010 0.013

トリクロロ酢酸 0.005 0.006 0.005 0.004 4 0.006 0.004 0.005

ブロモジクロロメタン 0.003 0.005 0.005 0.004 4 0.005 0.003 0.004

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.001 0.002 0.001 0.002 4 0.002 0.001 0.002

亜鉛及びその化合物 0.004 0.009 0.005 <0.004 4 0.009 <0.004 0.005

アルミニウム及びその化合物 0.016 0.013 0.014 0.017 4 0.017 0.013 0.015

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.002 0.004 0.003 0.001 4 0.004 0.001 0.003

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 10 7 8 8 8 8 8 8 8 7 8 7 12 10 7 8

蒸発残留物 60 64 79 82 4 82 60 71

ジェオスミン 0.000001 0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 0.000002 0.000001 7 0.000002 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.4 12 0.7 0.4 0.6

pH値 7.2 7.2 7.3 7.2 7.2 7.1 7.1 7.2 7.4 7.6 7.4 7.5 12 7.6 7.1 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 12 0.6 0.4 0.5

遊離炭酸 4 4 6 3 4 6 3 4

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.8 -1.7 -1.6 -1.5 4 -1.5 -1.8 -1.7

従属栄養細菌 0 1 0 0 4 1 0 0

アルカリ度 28 28 35 27 4 35 27 30

電気伝導率 91 88 93 95 101 103 114 114 110 92 97 92 12 114 88 99

カルシウムイオン 11 11 14 11 4 14 11 12

紫外線吸光度(E260) 0.009 0.009 0.008 0.008 0.008 0.009 0.008 0.009 0.009 0.008 0.007 0.007 12 0.009 0.007 0.008

管
理
目
標

そ
の
他

平均

水
質
基
準

回数 最高 最低
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 (3) 志井市民センター(堀越配水池)
採水月日 4/19 5/10 6/28 7/12 8/9 9/27 10/18 11/1 12/20 1/24 2/7 3/28

採水時間 9:40 9:05 9:05 9:10 9:00 9:10 9:05 11:00 9:10 9:00 9:00 9:00

水温 19.2 18.0 20.9 22.2 25.2 22.9 22.4 20.3 13.0 10.2 10.6 12.0 12 25.2 10.2 18.1

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.008 0.007 0.009 0.006 4 0.009 0.006 0.008

ジクロロ酢酸 0.005 0.006 0.005 0.005 4 0.006 0.005 0.005

ジブロモクロロメタン 0.002 0.001 0.003 0.002 4 0.003 0.001 0.002

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.015 0.012 0.018 0.012 4 0.018 0.012 0.014

トリクロロ酢酸 0.006 0.006 0.006 0.005 4 0.006 0.005 0.006

ブロモジクロロメタン 0.005 0.004 0.006 0.004 4 0.006 0.004 0.005

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.002 0.002 0.002 0.001 4 0.002 0.001 0.002

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.016 0.013 0.014 0.019 4 0.019 0.013 0.016

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.003 0.002 0.002 0.001 4 0.003 0.001 0.002

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 7 7 8 7 8 8 8 8 8 7 7 7 12 8 7 8

蒸発残留物 56 66 80 85 4 85 56 72

ジェオスミン 0.000001 0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 0.000002 0.000001 7 0.000002 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 12 0.7 0.6 0.6

pH値 7.3 7.2 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.4 7.6 7.4 7.4 12 7.6 7.2 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.3 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 12 0.6 0.3 0.5

遊離炭酸 4 4 4 3 4 4 3 4

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.7 -1.9 -1.6 -1.5 4 -1.5 -1.9 -1.7

従属栄養細菌 0 0 0 0 4 0 0 0

アルカリ度 27 28 35 28 4 35 27 30

電気伝導率 92 91 95 95 102 106 112 113 110 94 97 92 12 113 91 100

カルシウムイオン 10 8 13 11 4 13 8 11

紫外線吸光度(E260) 0.008 0.008 0.007 0.007 0.007 0.009 0.007 0.009 0.008 0.007 0.006 0.007 12 0.009 0.006 0.008

管
理
目
標

そ
の
他

平均

水
質
基
準

回数 最高 最低
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 (4) 松ヶ江北市民センター(沼配水池)
採水月日 4/5 5/31 6/14 7/5 8/23 9/13 10/4 11/24 12/13 1/12 2/28 3/22

採水時間 9:30 9:20 9:40 9:15 9:45 9:20 9:30 9:25 9:30 9:20 9:15 9:25

水温 13.1 18.4 20.0 21.4 26.3 24.8 23.7 18.8 15.8 13.7 11.7 12.5 12 26.3 11.7 18.4

一般細菌 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.007 0.011 0.009 0.006 4 0.011 0.006 0.008

ジクロロ酢酸 0.003 0.004 0.003 0.004 4 0.004 0.003 0.004

ジブロモクロロメタン 0.002 0.002 0.002 0.001 4 0.002 0.001 0.002

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.014 0.018 0.017 0.011 4 0.018 0.011 0.015

トリクロロ酢酸 0.006 0.007 0.006 0.006 4 0.007 0.006 0.006

ブロモジクロロメタン 0.005 0.005 0.006 0.004 4 0.006 0.004 0.005

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.002 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.013 0.022 0.017 0.018 4 0.022 0.013 0.018

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.003 <0.001 0.002 0.001 4 0.003 <0.001 0.002

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 7 7 7 8 8 7 8 8 8 7 7 7 12 8 7 7

蒸発残留物 67 72 80 67 4 80 67 72

ジェオスミン 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 0.000001 7 0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 12 0.8 0.6 0.7

pH値 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.0 7.2 7.4 7.4 7.4 7.5 12 7.5 7.0 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 1.1 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 1.1 <0.5 <0.5

濁度 0.2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 0.2 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル <0.001 0.001 <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001

抱水クロラール 0.002 0.002 <0.001 0.002 4 0.002 <0.001 0.002

残留塩素 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 12 0.6 0.4 0.5

遊離炭酸 4 5 3 4 4 5 3 4

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.7 -1.6 -1.5 -1.6 4 -1.5 -1.7 -1.6

従属栄養細菌 0 0 0 0 4 0 0 0

アルカリ度 30 32 36 29 4 36 29 32

電気伝導率 92 98 97 96 111 105 91 110 111 94 96 93 12 111 91 100

カルシウムイオン 11 12 13 10 4 13 10 12

紫外線吸光度(E260) 0.008 0.007 0.008 0.007 0.009 0.009 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.008 12 0.009 0.007 0.008

管
理
目
標

そ
の
他

最低 平均

水
質
基
準

回数 最高
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 (5) 安部山公園(高蔵配水池)
採水月日 4/5 5/31 6/14 7/5 8/23 9/13 10/4 11/24 12/13 1/12 2/28 3/22

採水時間 9:55 10:05 10:25 9:55 10:25 10:05 10:10 10:00 10:10 10:00 9:55 10:10

水温 12.8 17.1 18.2 19.8 25.1 24.1 22.9 18.7 16.0 13.6 11.1 12.2 12 25.1 11.1 17.6

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.008 0.013 0.010 0.008 4 0.013 0.008 0.010

ジクロロ酢酸 <0.002 0.002 0.002 0.003 4 0.003 <0.002 <0.002

ジブロモクロロメタン 0.002 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.015 0.021 0.019 0.014 4 0.021 0.014 0.017

トリクロロ酢酸 0.007 0.009 0.007 0.006 4 0.009 0.006 0.007

ブロモジクロロメタン 0.005 0.006 0.007 0.004 4 0.007 0.004 0.006

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.002 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.012 0.017 0.018 0.015 4 0.018 0.012 0.016

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 7 7 7 8 8 8 8 8 8 7 7 7 12 8 7 8

蒸発残留物 66 76 85 74 4 85 66 75

ジェオスミン <0.000001 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 0.000001 7 0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 12 0.7 0.6 0.6

pH値 7.3 7.2 7.2 7.3 7.2 7.2 7.0 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 12 7.4 7.0 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 12 0.4 0.3 0.3

遊離炭酸 4 5 4 3 4 5 3 4

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.8 -1.6 -1.4 -1.7 4 -1.4 -1.8 -1.6

従属栄養細菌 1 1 0 0 4 1 0 0

アルカリ度 30 33 36 29 4 36 29 32

電気伝導率 95 98 97 96 108 106 92 111 113 95 97 94 12 113 92 100

カルシウムイオン 11 13 14 10 4 14 10 12

紫外線吸光度(E260) 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.007 0.008 0.008 0.006 0.007 12 0.008 0.006 0.007

管
理
目
標

そ
の
他

最低 平均

水
質
基
準

回数 最高
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 (6) 田野浦市民センター(小森江配水池)
採水月日 4/26 5/24 6/7 7/26 8/16 8/30 10/25 11/15 11/29 1/31 2/21 3/7

採水時間 9:54 10:00 9:40 9:50 9:50 9:50 9:45 10:05 9:40 9:45 9:50 9:45

水温 14.5 16.4 16.5 21.7 24.1 23.7 21.1 18.9 17.2 10.9 10.8 11.1 12 24.1 10.8 17.2

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.007 0.012 0.012 0.006 4 0.012 0.006 0.009

ジクロロ酢酸 0.003 0.004 0.003 0.003 4 0.004 0.003 0.003

ジブロモクロロメタン 0.002 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.014 0.020 0.021 0.012 4 0.021 0.012 0.017

トリクロロ酢酸 0.005 0.011 0.010 0.005 4 0.011 0.005 0.008

ブロモジクロロメタン 0.005 0.006 0.007 0.004 4 0.007 0.004 0.006

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.003 0.003 0.002 0.002 4 0.003 0.002 0.003

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 0.005 <0.004 4 0.005 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.013 0.015 0.018 0.018 4 0.018 0.013 0.016

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.004 0.005 0.003 0.003 4 0.005 0.003 0.004

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 7 7 9 8 8 9 9 8 8 7 7 7 12 9 7 8

蒸発残留物 56 74 79 61 4 79 56 68

ジェオスミン 0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 7 0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 12 0.8 0.6 0.6

pH値 7.1 7.2 7.3 7.2 7.2 7.1 7.2 7.2 7.3 7.3 7.4 7.4 12 7.4 7.1 7.2

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 12 0.5 0.2 0.4

遊離炭酸 4 4 4 3 4 4 3 4

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.8 -1.6 -1.6 -1.7 4 -1.6 -1.8 -1.7

従属栄養細菌 1 1 0 0 4 1 0 0

アルカリ度 30 32 35 29 4 35 29 32

電気伝導率 88 94 96 88 107 102 114 110 111 93 92 92 12 114 88 99

カルシウムイオン 11 12 13 11 4 13 11 12

紫外線吸光度(E260) 0.007 0.007 0.008 0.007 0.008 0.009 0.007 0.007 0.008 0.007 0.006 0.007 12 0.009 0.006 0.007

管
理
目
標

そ
の
他

平均

水
質
基
準

回数 最高 最低
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 (7) 城山霊園(風師配水池)
採水月日 4/5 5/31 6/14 7/5 8/23 9/13 10/4 11/24 12/13 1/12 2/28 3/22

採水時間 9:07 9:00 9:05 8:55 9:25 8:55 9:10 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00

水温 12.9 18.1 19.1 20.6 25.2 23.4 23.1 17.5 14.7 12.5 10.3 11.3 12 25.2 10.3 17.4

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.009 0.014 0.010 0.007 4 0.014 0.007 0.010

ジクロロ酢酸 0.003 0.004 0.003 0.006 4 0.006 0.003 0.004

ジブロモクロロメタン 0.002 0.002 0.002 0.001 4 0.002 0.001 0.002

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.016 0.022 0.019 0.012 4 0.022 0.012 0.017

トリクロロ酢酸 0.007 0.009 0.007 0.007 4 0.009 0.007 0.008

ブロモジクロロメタン 0.005 0.006 0.007 0.004 4 0.007 0.004 0.006

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.002 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.012 0.013 0.017 0.015 4 0.017 0.012 0.014

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.004 <0.001 0.003 0.002 4 0.004 <0.001 0.002

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 7 7 7 8 8 8 8 8 8 7 7 7 12 8 7 8

蒸発残留物 68 82 82 72 4 82 68 76

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 0.000001 7 0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 12 0.7 0.6 0.6

pH値 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.2 7.1 7.4 7.5 7.4 7.5 7.5 12 7.5 7.1 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 0.6 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 12 0.5 0.4 0.5

遊離炭酸 3 4 3 3 4 4 3 3

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.7 -1.6 -1.4 -1.6 4 -1.4 -1.7 -1.6

従属栄養細菌 1 0 0 0 4 1 0 0

アルカリ度 30 34 37 33 4 37 30 34

電気伝導率 96 100 100 98 111 109 95 112 115 96 98 95 12 115 95 102

カルシウムイオン 11 13 13 10 4 13 10 12

紫外線吸光度(E260) 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.007 0.008 0.008 0.007 0.007 12 0.008 0.007 0.007

管
理
目
標

そ
の
他

平均

水
質
基
準

回数 最高 最低
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 (8) 東郷市民センター(黒川配水池)
採水月日 4/26 5/24 6/7 7/26 8/16 8/30 10/25 11/15 11/29 1/31 2/21 3/7

採水時間 10:25 11:05 10:45 10:40 10:40 10:50 10:25 10:50 10:25 10:25 10:30 10:25

水温 17.0 18.3 19.5 27.6 29.0 27.7 22.6 18.8 16.9 10.2 10.9 11.2 12 29.0 10.2 19.1

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.007 0.011 0.012 0.007 4 0.012 0.007 0.009

ジクロロ酢酸 0.003 0.002 0.002 0.003 4 0.003 0.002 0.003

ジブロモクロロメタン 0.002 0.002 0.003 0.002 4 0.003 0.002 0.002

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.014 0.019 0.023 0.014 4 0.023 0.014 0.018

トリクロロ酢酸 0.006 0.009 0.010 0.005 4 0.010 0.005 0.008

ブロモジクロロメタン 0.005 0.006 0.008 0.005 4 0.008 0.005 0.006

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.002 0.003 0.003 0.002 4 0.003 0.002 0.003

亜鉛及びその化合物 <0.004 0.004 0.017 0.006 4 0.017 <0.004 0.007

アルミニウム及びその化合物 0.013 0.015 0.014 0.018 4 0.018 0.013 0.015

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 4 0.02 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.003 0.004 0.013 0.004 4 0.013 0.003 0.006

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 12 8 7 8

蒸発残留物 69 70 83 56 4 83 56 70

ジェオスミン 0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 7 0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 12 0.8 0.5 0.6

pH値 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5 7.4 7.5 7.6 7.6 7.6 7.8 7.5 12 7.8 7.4 7.5

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 12 0.4 0.3 0.4

遊離炭酸 3 2 2 2 4 3 2 2

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.6 -1.2 -1.2 -1.2 4 -1.2 -1.6 -1.3

従属栄養細菌 2 1 0 0 4 2 0 0

アルカリ度 31 33 36 31 4 36 31 33

電気伝導率 98 99 100 102 111 106 117 115 115 99 101 97 12 117 97 105

カルシウムイオン 11 13 14 12 4 14 11 13

紫外線吸光度(E260) 0.007 0.007 0.008 0.007 0.007 0.008 0.007 0.007 0.008 0.007 0.007 0.006 12 0.008 0.006 0.007

管
理
目
標

そ
の
他

最低 平均

水
質
基
準

回数 最高
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 (9) 清見市民センター(丸山配水池)
採水月日 4/26 5/24 6/7 7/26 8/16 8/30 10/25 11/15 11/29 1/31 2/21 3/7

採水時間 10:12 10:35 10:05 10:10 10:15 10:20 10:05 10:25 10:00 10:05 10:05 10:00

水温 17.7 20.4 20.1 23.6 26.2 25.6 21.3 18.5 16.2 10.5 11.2 11.7 12 26.2 10.5 18.6

一般細菌 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.008 0.012 0.012 0.006 4 0.012 0.006 0.010

ジクロロ酢酸 0.003 0.002 0.003 0.003 4 0.003 0.002 0.003

ジブロモクロロメタン 0.002 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.015 0.020 0.021 0.012 4 0.021 0.012 0.017

トリクロロ酢酸 0.006 0.009 0.010 0.005 4 0.010 0.005 0.008

ブロモジクロロメタン 0.005 0.006 0.007 0.004 4 0.007 0.004 0.006

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.002 0.003 0.002 0.002 4 0.003 0.002 0.002

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.013 0.015 0.019 0.017 4 0.019 0.013 0.016

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.002 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 12 8 7 8

蒸発残留物 68 76 85 58 4 85 58 72

ジェオスミン 0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 7 0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 12 0.7 0.5 0.6

pH値 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.2 7.4 7.4 7.5 7.5 7.6 7.5 12 7.6 7.2 7.4

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 12 0.4 0.3 0.4

遊離炭酸 3 3 2 3 4 3 2 3

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.5 -1.3 -1.4 -1.4 4 -1.3 -1.5 -1.4

従属栄養細菌 0 1 1 2 4 2 0 1

アルカリ度 30 33 36 30 4 36 30 32

電気伝導率 96 100 101 100 110 105 117 115 114 98 99 97 12 117 96 104

カルシウムイオン 11 13 13 12 4 13 11 12

紫外線吸光度(E260) 0.007 0.007 0.007 0.006 0.007 0.008 0.007 0.007 0.008 0.007 0.006 0.006 12 0.008 0.006 0.007

管
理
目
標

そ
の
他

平均

水
質
基
準

回数 最高 最低
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 (10) 桜丘市民センター(足立配水池)
採水月日 4/19 5/10 6/28 7/12 8/9 9/27 10/18 11/1 12/20 1/24 2/7 3/28

採水時間 10:30 10:00 9:55 10:00 9:55 9:55 9:50 9:50 10:05 10:30 10:35 9:55

水温 13.0 13.5 16.6 18.2 21.9 22.1 20.7 19.7 14.1 10.3 10.5 11.2 12 22.1 10.3 16.0

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.007 0.008 0.009 0.006 4 0.009 0.006 0.008

ジクロロ酢酸 0.007 0.005 0.004 0.004 4 0.007 0.004 0.005

ジブロモクロロメタン 0.002 0.002 0.003 0.002 4 0.003 0.002 0.002

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.014 0.015 0.018 0.012 4 0.018 0.012 0.015

トリクロロ酢酸 0.006 0.006 0.007 0.005 4 0.007 0.005 0.006

ブロモジクロロメタン 0.005 0.005 0.006 0.004 4 0.006 0.004 0.005

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.002 0.002 0.001 0.001 4 0.002 0.001 0.002

亜鉛及びその化合物 <0.004 0.008 <0.004 <0.004 4 0.008 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.015 欠測 0.022 0.021 3 0.022 0.015 0.019

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.001 0.011 0.003 0.002 4 0.011 0.001 0.004

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 7 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 12 8 7 8

蒸発残留物 59 73 85 76 4 85 59 73

ジェオスミン 0.000001 0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 0.000001 0.000002 7 0.000002 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.8 0.7 0.5 0.6 12 0.8 0.5 0.6

pH値 7.3 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 7.3 7.4 7.4 7.4 12 7.4 7.1 7.2

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 12 0.6 0.4 0.5

遊離炭酸 4 5 5 3 4 5 3 4

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.8 -1.9 -1.6 -1.8 4 -1.6 -1.9 -1.8

従属栄養細菌 0 3 0 0 4 3 0 0

アルカリ度 27 28 35 28 4 35 27 30

電気伝導率 92 92 95 95 103 106 108 114 110 92 97 91 12 114 91 100

カルシウムイオン 10 11 13 10 4 13 10 11

紫外線吸光度(E260) 0.008 0.008 0.007 0.007 0.007 0.009 0.008 0.009 0.008 0.008 0.007 0.007 12 0.009 0.007 0.008

管
理
目
標

そ
の
他

平均

水
質
基
準

回数 最高 最低
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 (11) 今町市民センター(小熊野第1配水池)
採水月日 4/5 5/31 6/14 7/5 8/23 9/13 10/4 11/24 12/13 1/12 2/28 3/22

採水時間 11:05 11:00 11:25 10:55 11:10 11:10 11:05 10:55 11:20 11:00 10:40 11:05

水温 14.7 20.3 19.5 21.8 28.9 25.8 24.5 18.1 15.0 12.3 11.4 12.4 12 28.9 11.4 18.7

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.007 0.012 0.012 0.007 4 0.012 0.007 0.010

ジクロロ酢酸 0.003 0.003 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003

ジブロモクロロメタン 0.002 0.002 0.003 0.001 4 0.003 0.001 0.002

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.013 0.020 0.023 0.012 4 0.023 0.012 0.017

トリクロロ酢酸 0.006 0.008 0.009 0.006 4 0.009 0.006 0.007

ブロモジクロロメタン 0.004 0.006 0.008 0.004 4 0.008 0.004 0.006

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.002 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002

亜鉛及びその化合物 <0.004 0.005 <0.004 0.004 4 0.005 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.015 0.013 0.020 0.018 4 0.020 0.013 0.017

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.002 <0.001 0.001 0.002 4 0.002 <0.001 0.001

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 7 7 7 8 8 8 8 8 11 7 7 7 12 11 7 8

蒸発残留物 70 75 108 68 4 108 68 80

ジェオスミン <0.000001 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 0.000001 7 0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.9 0.7 0.6 0.6 12 0.9 0.6 0.7

pH値 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.3 7.5 7.4 7.4 7.4 12 7.5 7.1 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.4 0.5 0.6 0.5 0.3 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 12 0.6 0.3 0.4

遊離炭酸 4 5 5 4 4 5 4 5

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.8 -1.5 -1.1 -1.7 4 -1.1 -1.8 -1.5

従属栄養細菌 0 2 0 0 4 2 0 0

アルカリ度 29 34 52 30 4 52 29 36

電気伝導率 94 98 98 96 112 106 92 111 170 95 97 94 12 170 92 105

カルシウムイオン 11 13 16 10 4 16 10 13

紫外線吸光度(E260) 0.008 0.007 0.008 0.007 0.008 0.009 0.008 0.008 0.012 0.008 0.007 0.008 12 0.012 0.007 0.008

管
理
目
標

そ
の
他

平均

水
質
基
準

回数 最高 最低
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 (12) エメラルド南小倉つどいの家(小熊野第2配水池)
採水月日 4/5 5/31 6/14 7/5 8/23 9/13 10/4 11/24 12/13 1/12 2/28 3/22

採水時間 10:40 10:40 10:55 10:35 10:45 10:45 10:40 10:35 10:55 10:30 10:20 10:45

水温 13.3 18.2 18.9 21.1 26.3 24.7 23.4 18.3 15.5 12.5 11.1 12.3 12 26.3 11.1 18.0

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.008 0.012 0.011 0.006 4 0.012 0.006 0.009

ジクロロ酢酸 0.004 0.005 0.004 0.004 4 0.005 0.004 0.004

ジブロモクロロメタン 0.002 0.002 0.003 0.001 4 0.003 0.001 0.002

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.015 0.019 0.022 0.011 4 0.022 0.011 0.017

トリクロロ酢酸 0.007 0.010 0.009 0.006 4 0.010 0.006 0.008

ブロモジクロロメタン 0.005 0.005 0.008 0.004 4 0.008 0.004 0.006

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.002 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 0.004 0.005 4 0.005 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.014 0.017 0.027 0.021 4 0.027 0.014 0.020

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 7 7 7 8 8 8 8 8 12 7 7 7 12 12 7 8

蒸発残留物 74 80 112 62 4 112 62 82

ジェオスミン <0.000001 0.000001 0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 0.000001 7 0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.7 0.6 0.7 0.8 0.7 0.6 0.6 12 0.8 0.6 0.7

pH値 7.4 7.4 7.3 7.4 7.3 7.3 7.2 7.4 7.6 7.5 7.5 7.5 12 7.6 7.2 7.4

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.5 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.5 0.4 0.4 12 0.5 0.3 0.4

遊離炭酸 3 3 3 3 4 3 3 3

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.7 -1.5 -1.0 -1.6 4 -1.0 -1.7 -1.5

従属栄養細菌 0 0 0 0 4 0 0 0

アルカリ度 29 30 53 29 4 53 29 35

電気伝導率 94 98 98 96 108 106 93 111 173 95 97 94 12 173 93 105

カルシウムイオン 11 13 16 10 4 16 10 13

紫外線吸光度(E260) 0.007 0.007 0.008 0.007 0.009 0.008 0.008 0.008 0.012 0.007 0.006 0.008 12 0.012 0.006 0.008

管
理
目
標

そ
の
他

平均

水
質
基
準

回数 最高 最低
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 (13) 中島市民センター(皿山配水池)
採水月日 4/19 5/10 6/28 7/12 8/9 9/27 10/18 11/1 12/20 1/24 2/7 3/28

採水時間 9:58 10:30 10:30 10:40 9:20 9:30 9:20 9:30 9:35 9:50 9:45 9:30

水温 16.0 15.6 19.2 20.9 23.3 23.5 21.1 20.2 13.5 10.0 10.5 11.6 12 23.5 10.0 17.1

一般細菌 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.010 0.011 0.012 0.007 4 0.012 0.007 0.010

ジクロロ酢酸 0.009 0.008 0.008 0.005 4 0.009 0.005 0.008

ジブロモクロロメタン 0.003 0.002 0.003 0.002 4 0.003 0.002 0.003

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.020 0.019 0.023 0.014 4 0.023 0.014 0.019

トリクロロ酢酸 0.009 0.010 0.012 0.006 4 0.012 0.006 0.009

ブロモジクロロメタン 0.007 0.006 0.008 0.005 4 0.008 0.005 0.007

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.002 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002

亜鉛及びその化合物 <0.004 0.014 <0.004 <0.004 4 0.014 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.031 0.013 0.028 0.026 4 0.031 0.013 0.025

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 <0.001 0.007 0.001 <0.001 4 0.007 <0.001 0.002

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 13 11 11 10 10 13 11 10 11 12 9 11 12 13 9 11

蒸発残留物 122 86 104 96 4 122 86 102

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 7 0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.9 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 0.9 0.7 0.6 0.6 12 0.9 0.6 0.7

pH値 7.4 7.3 7.2 7.2 7.1 7.2 7.5 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 12 7.5 7.1 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 12 0.7 0.5 0.6

遊離炭酸 5 5 6 4 4 6 4 5

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.2 -1.7 -1.2 -1.5 4 -1.2 -1.7 -1.4

従属栄養細菌 2 3 0 0 4 3 0 1

アルカリ度 56 36 42 43 4 56 36 44

電気伝導率 198 161 136 124 125 198 141 144 162 140 117 150 12 198 117 150

カルシウムイオン 17 11 13 12 4 17 11 13

紫外線吸光度(E260) 0.013 0.009 0.009 0.011 0.010 0.011 0.011 0.012 0.012 0.009 0.007 0.008 12 0.013 0.007 0.010

管
理
目
標

そ
の
他

最低 平均

水
質
基
準

回数 最高
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 (14) 萩ヶ丘市民センター(笹尾配水池)
採水月日 4/26 5/24 6/7 7/26 8/16 8/30 10/25 11/15 11/29 1/31 2/21 3/7

採水時間 9:15 9:10 9:05 9:05 9:05 9:10 9:10 9:25 9:05 9:10 9:10 9:05

水温 13.7 14.7 15.2 18.5 22.1 21.9 20.2 18.1 16.6 10.2 10.0 10.1 12 22.1 10.0 15.9

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.007 0.010 0.010 0.005 4 0.010 0.005 0.008

ジクロロ酢酸 0.006 0.004 0.004 0.004 4 0.006 0.004 0.005

ジブロモクロロメタン 0.002 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.013 0.017 0.019 0.011 4 0.019 0.011 0.015

トリクロロ酢酸 0.006 0.008 0.009 0.005 4 0.009 0.005 0.007

ブロモジクロロメタン 0.004 0.005 0.007 0.004 4 0.007 0.004 0.005

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.002 0.003 0.002 0.002 4 0.003 0.002 0.002

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 0.010 <0.004 4 0.010 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.014 0.017 0.021 0.019 4 0.021 0.014 0.018

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.001 0.002 0.001 0.001 4 0.002 0.001 0.001

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 7 7 7 7 8 8 8 8 8 7 7 7 12 8 7 7

蒸発残留物 66 74 76 51 4 76 51 67

ジェオスミン 0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 7 0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 12 0.8 0.6 0.6

pH値 7.2 7.3 7.3 7.2 7.3 7.0 7.3 7.3 7.4 7.4 7.5 7.4 12 7.5 7.0 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5 12 0.6 0.4 0.5

遊離炭酸 4 4 4 4 4 4 4 4

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.8 -1.5 -1.5 -1.6 4 -1.5 -1.8 -1.6

従属栄養細菌 0 1 1 0 4 1 0 0

アルカリ度 31 33 38 30 4 38 30 33

電気伝導率 91 97 96 95 106 102 114 111 111 95 96 93 12 114 91 101

カルシウムイオン 10 12 13 11 4 13 10 12

紫外線吸光度(E260) 0.007 0.007 0.008 0.007 0.008 0.010 0.007 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 12 0.010 0.006 0.008

管
理
目
標

そ
の
他

最低 平均

水
質
基
準

回数 最高
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 (15) 富野台東公園(富野配水池)
採水月日 4/19 5/10 6/28 7/12 8/9 9/27 10/18 11/1 12/20 1/24 2/7 3/28

採水時間 10:48 9:40 9:35 9:35 10:15 10:20 10:10 10:10 10:25 10:55 10:15 10:15

水温 16.6 18.3 23.0 23.7 29.1 24.2 21.5 19.8 13.3 8.7 10.0 12.6 12 29.1 8.7 18.4

一般細菌 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.010 0.010 0.012 0.008 4 0.012 0.008 0.010

ジクロロ酢酸 0.004 0.003 0.002 0.003 4 0.004 0.002 0.003

ジブロモクロロメタン 0.002 0.002 0.003 0.002 4 0.003 0.002 0.002

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.017 0.018 0.022 0.015 4 0.022 0.015 0.018

トリクロロ酢酸 0.008 0.008 0.009 0.007 4 0.009 0.007 0.008

ブロモジクロロメタン 0.005 0.006 0.007 0.005 4 0.007 0.005 0.006

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.002 0.002 0.002 0.001 4 0.002 0.001 0.002

亜鉛及びその化合物 0.005 <0.004 <0.004 <0.004 4 0.005 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.014 0.012 0.014 0.015 4 0.015 0.012 0.014

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 4 0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.003 0.003 0.003 0.002 4 0.003 0.002 0.003

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 8 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 12 8 7 8

蒸発残留物 64 74 76 76 4 76 64 73

ジェオスミン 0.000001 0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 0.000002 0.000002 7 0.000002 <0.000001 0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.8 0.7 0.6 0.7 12 0.8 0.6 0.6

pH値 7.4 7.5 7.5 7.6 7.5 7.5 7.6 7.6 7.4 7.6 7.7 7.5 12 7.7 7.4 7.5

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 12 0.4 0.2 0.3

遊離炭酸 2 2 2 2 4 2 2 2

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.6 -1.3 -1.3 -1.6 4 -1.3 -1.6 -1.5

従属栄養細菌 1 10 0 0 4 10 0 3

アルカリ度 28 31 35 29 4 35 28 31

電気伝導率 95 95 100 100 107 106 110 115 111 95 98 94 12 115 94 102

カルシウムイオン 11 11 10 10 4 11 10 11

紫外線吸光度(E260) 0.008 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 12 0.008 0.007 0.008

管
理
目
標

そ
の
他

平均

水
質
基
準

回数 最高 最低
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 (16) 小倉南区役所両谷出張所(道原配水池)
採水月日 4/19 5/10 6/28 7/12 8/9 9/27 10/18 11/1 12/20 1/24 2/7 3/28

採水時間 10:10 11:35 10:55 11:10 10:40 10:40 11:10 9:10 10:45 11:25 10:30 10:45

水温 16.2 18.7 23.3 25.3 29.7 24.3 22.1 19.1 11.8 8.3 9.5 11.7 12 29.7 8.3 18.3

一般細菌 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.004 0.007 0.005 0.003 4 0.007 0.003 0.005

ジクロロ酢酸 0.004 0.004 0.003 <0.002 4 0.004 <0.002 0.003

ジブロモクロロメタン 0.002 0.002 0.003 0.002 4 0.003 0.002 0.002

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.020 0.014 0.013 0.008 4 0.020 0.008 0.014

トリクロロ酢酸 0.004 0.006 0.005 0.002 4 0.006 0.002 0.004

ブロモジクロロメタン 0.004 0.005 0.005 0.003 4 0.005 0.003 0.004

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜鉛及びその化合物 0.006 <0.004 0.007 <0.004 4 0.007 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 <0.004 欠測 0.004 <0.004 3 0.004 <0.004 <0.004

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.008 0.001 0.009 0.004 4 0.009 0.001 0.006

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 7 7 7 8 7 6 6 7 6 6 7 7 12 8 6 7

蒸発残留物 60 69 69 68 4 69 60 67

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.5 0.4 0.7 12 0.7 0.4 0.6

pH値 7.3 7.2 7.2 7.2 7.1 7.2 7.4 7.3 7.1 7.7 7.6 7.4 12 7.7 7.1 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 0.7 0.7 0.7 <0.5 <0.5 0.8 0.7 0.7 0.6 <0.5 <0.5 12 0.8 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

抱水クロラール 0.001 0.001 <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001

残留塩素 0.5 0.5 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 12 0.6 0.4 0.4

遊離炭酸 3 3 3 2 4 3 2 3

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -2.0 -1.8 -1.8 -1.6 4 -1.6 -2.0 -1.8

従属栄養細菌 0 5 3 0 4 5 0 2

アルカリ度 21 23 21 24 4 24 21 22

電気伝導率 87 87 73 86 86 80 83 91 90 86 89 91 12 91 73 86

カルシウムイオン 8 11 8 9 4 11 8 9

紫外線吸光度(E260) 0.011 0.011 0.014 0.013 0.011 0.014 0.012 0.011 0.011 0.009 0.009 0.008 12 0.014 0.008 0.011

管
理
目
標

そ
の
他

平均

水
質
基
準

回数 最高 最低
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 (17) 永犬丸西市民センター(永犬丸配水池)
採水月日 4/19 5/10 6/28 7/12 8/9 9/27 10/18 11/1 12/20 1/24 2/7 3/28

採水時間 9:20 10:40 10:23 10:40 9:23 8:57 9:10 10:47 10:40 8:50 10:20 11:00

水温 18.2 20.0 23.8 25.5 29.0 26.3 24.4 22.5 15.2 10.8 12.9 16.0 12 29.0 10.8 20.4

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.010 0.011 0.013 0.007 4 0.013 0.007 0.010

ジクロロ酢酸 0.009 0.008 0.009 0.005 4 0.009 0.005 0.008

ジブロモクロロメタン 0.003 0.002 0.003 0.002 4 0.003 0.002 0.003

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.021 0.020 0.024 0.014 4 0.024 0.014 0.020

トリクロロ酢酸 0.009 0.010 0.013 0.007 4 0.013 0.007 0.010

ブロモジクロロメタン 0.008 0.007 0.008 0.005 4 0.008 0.005 0.007

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.003 0.002 0.002 0.001 4 0.003 0.001 0.002

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 <0.004 0.005 4 0.005 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.035 0.013 0.027 0.029 4 0.035 0.013 0.026

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.002 0.003 0.002 0.002 4 0.003 0.002 0.002

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 14 12 12 11 10 15 12 11 12 12 12 13 12 15 10 12

蒸発残留物 137 90 100 87 4 137 87 104

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 7 0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.0 0.7 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.7 0.6 0.7 12 1.0 0.6 0.8

pH値 7.3 7.3 7.2 7.2 7.1 7.2 7.3 7.2 7.4 7.5 7.4 7.4 12 7.5 7.1 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 0.6 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 0.6 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 12 0.7 0.5 0.6

遊離炭酸 6 5 6 4 4 6 4 5

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.2 -1.6 -1.2 -1.4 4 -1.2 -1.6 -1.4

従属栄養細菌 1 4 1 0 4 4 0 1

アルカリ度 63 38 67 43 4 67 38 53

電気伝導率 222 184 148 133 132 218 151 151 179 140 146 169 12 222 132 164

カルシウムイオン 18 11 13 12 4 18 11 14

紫外線吸光度(E260) 0.014 0.010 0.010 0.012 0.011 0.011 0.011 0.013 0.013 0.009 0.008 0.009 12 0.014 0.008 0.011

管
理
目
標

そ
の
他

平均

水
質
基
準

回数 最高 最低
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 (18) 八幡西区役所折尾出張所(別所配水池)
採水月日 4/19 5/10 6/28 7/12 8/9 9/27 10/18 11/1 12/20 1/24 2/7 3/28

採水時間 9:45 10:15 10:02 10:15 11:00 9:20 9:30 10:23 10:10 9:16 9:58 10:40

水温 16.2 19.2 22.5 22.6 24.8 24.7 22.9 20.7 13.8 10.0 11.0 14.5 12 24.8 10.0 18.6

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.011 0.012 0.012 0.007 4 0.012 0.007 0.011

ジクロロ酢酸 0.009 0.008 0.010 0.005 4 0.010 0.005 0.008

ジブロモクロロメタン 0.003 0.002 0.003 0.002 4 0.003 0.002 0.003

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.022 0.021 0.023 0.014 4 0.023 0.014 0.020

トリクロロ酢酸 0.009 0.010 0.014 0.006 4 0.014 0.006 0.010

ブロモジクロロメタン 0.008 0.007 0.008 0.005 4 0.008 0.005 0.007

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.004 0.002 0.001 0.001 4 0.004 0.001 0.002

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.035 0.028 0.029 0.025 4 0.035 0.025 0.029

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 <0.001 0.003 0.002 0.001 4 0.003 <0.001 0.002

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 14 12 11 11 10 15 12 12 12 12 12 14 12 15 10 12

蒸発残留物 136 91 100 96 4 136 91 106

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 7 0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.0 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 1.0 0.8 0.7 0.7 12 1.0 0.7 0.8

pH値 7.4 7.3 7.2 7.1 7.0 7.2 7.2 7.2 7.3 7.4 7.4 7.4 12 7.4 7.0 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.7 <0.5 <0.5 <0.5 12 0.7 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル 0.002 0.002 <0.001 <0.001 4 0.002 <0.001 0.001

抱水クロラール 0.004 0.003 <0.001 0.001 4 0.004 <0.001 0.002

残留塩素 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 12 0.7 0.5 0.6

遊離炭酸 5 6 6 4 4 6 4 5

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.1 -1.7 -1.5 -1.5 4 -1.1 -1.7 -1.5

従属栄養細菌 0 1 1 1 4 1 0 0

アルカリ度 63 38 44 43 4 63 38 47

電気伝導率 220 183 148 133 129 218 150 151 178 140 145 175 12 220 129 164

カルシウムイオン 18 11 13 12 4 18 11 14

紫外線吸光度(E260) 0.013 0.010 0.010 0.012 0.011 0.011 0.011 0.013 0.014 0.009 0.009 0.009 12 0.014 0.009 0.011

管
理
目
標

そ
の
他

平均

水
質
基
準

回数 最高 最低

- 161 -



 (19) 陣山市民センター(山ノ岬配水池)
採水月日 4/26 5/24 6/7 7/26 8/16 8/30 10/25 11/15 11/29 1/31 2/21 3/7

採水時間 9:30 9:00 8:45 8:50 8:50 8:50 8:50 8:55 8:45 8:45 8:55 8:50

水温 17.1 21.0 21.2 26.5 28.8 27.5 21.6 18.2 16.3 11.4 11.6 12.3 12 28.8 11.4 19.5

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.008 0.015 0.011 0.004 4 0.015 0.004 0.010

ジクロロ酢酸 0.006 0.008 0.005 0.004 4 0.008 0.004 0.006

ジブロモクロロメタン 0.003 0.003 0.003 0.002 4 0.003 0.002 0.003

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.017 0.026 0.022 0.010 4 0.026 0.010 0.019

トリクロロ酢酸 0.006 0.013 0.010 0.004 4 0.013 0.004 0.008

ブロモジクロロメタン 0.006 0.008 0.008 0.004 4 0.008 0.004 0.007

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.002 0.002 0.002 0.001 4 0.002 0.001 0.002

亜鉛及びその化合物 <0.004 0.005 0.005 0.004 4 0.005 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.027 0.023 0.028 0.023 4 0.028 0.023 0.025

鉄及びその化合物 <0.01 0.02 0.01 <0.01 4 0.02 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.002 0.004 0.002 0.002 4 0.004 0.002 0.003

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 13 11 11 11 11 20 11 12 10 12 14 12 12 20 10 12

蒸発残留物 96 96 110 78 4 110 78 95

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 1.0 0.8 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 12 1.0 0.6 0.8

pH値 7.2 7.3 7.3 7.1 7.1 7.2 7.3 7.2 7.3 7.4 7.4 7.3 12 7.4 7.1 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 0.6 0.7 <0.5 <0.5 <0.5 12 0.7 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 12 0.7 0.5 0.6

遊離炭酸 5 6 5 6 4 6 5 6

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.5 -1.6 -1.4 -1.3 4 -1.3 -1.6 -1.5

従属栄養細菌 0 0 1 0 4 1 0 0

アルカリ度 46 41 52 48 4 52 41 47

電気伝導率 200 150 151 136 145 246 154 173 134 141 165 136 12 246 134 161

カルシウムイオン 11 11 15 15 4 15 11 13

紫外線吸光度(E260) 0.011 0.010 0.012 0.011 0.012 0.012 0.012 0.013 0.013 0.009 0.009 0.007 12 0.013 0.007 0.011

管
理
目
標

そ
の
他

平均

水
質
基
準

回数 最高 最低

- 162 -



 (20) 永犬丸東一丁目公園(京良城配水池)
採水月日 4/19 5/10 6/28 7/12 8/9 9/27 10/18 11/1 12/20 1/24 2/7 3/28

採水時間 11:37 8:50 8:50 8:45 11:10 10:55 10:55 11:00 11:05 8:45 8:45 11:20

水温 17.0 18.7 22.7 24.3 27.8 25.6 23.6 22.2 15.3 12.0 12.2 13.9 12 27.8 12.0 19.6

一般細菌 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.011 0.012 0.012 0.007 4 0.012 0.007 0.011

ジクロロ酢酸 0.009 0.005 0.004 0.005 4 0.009 0.004 0.006

ジブロモクロロメタン 0.007 0.002 0.003 0.002 4 0.007 0.002 0.004

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.021 0.021 0.023 0.014 4 0.023 0.014 0.020

トリクロロ酢酸 0.010 0.011 0.012 0.007 4 0.012 0.007 0.010

ブロモジクロロメタン 0.007 0.007 0.008 0.005 4 0.008 0.005 0.007

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.002 0.002 0.002 0.001 4 0.002 0.001 0.002

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 <0.004 0.009 4 0.009 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.030 0.025 0.024 0.025 4 0.030 0.024 0.026

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.003 0.003 0.002 0.002 4 0.003 0.002 0.003

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 14 12 11 11 11 15 12 11 12 12 12 13 12 15 11 12

蒸発残留物 136 90 109 96 4 136 90 108

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 7 0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 7 0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.0 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7 0.7 12 1.0 0.7 0.8

pH値 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2 7.4 7.3 7.3 7.4 7.6 7.5 7.4 12 7.6 7.2 7.4

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.3 0.5 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4 12 0.5 0.3 0.4

遊離炭酸 5 4 5 3 4 5 3 4

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.1 -1.5 -1.4 -1.3 4 -1.1 -1.5 -1.3

従属栄養細菌 0 2 0 0 4 2 0 0

アルカリ度 62 39 44 44 4 62 39 47

電気伝導率 212 183 149 136 132 214 150 152 174 142 143 165 12 214 132 163

カルシウムイオン 19 10 11 12 4 19 10 13

紫外線吸光度(E260) 0.013 0.009 0.010 0.011 0.011 0.012 0.011 0.013 0.013 0.009 0.008 0.008 12 0.013 0.008 0.011

管
理
目
標

そ
の
他

平均

水
質
基
準

回数 最高 最低

- 163 -



 (21) 鳴水屋形船公園(花尾配水池)
採水月日 4/26 5/24 6/7 7/26 8/16 8/30 10/25 11/15 11/29 1/31 2/21 3/7

採水時間 10:45 10:35 10:10 10:25 10:40 10:05 10:05 10:15 9:55 10:05 10:25 9:55

水温 16.4 18.8 19.1 24.5 25.1 25.7 20.9 17.6 15.5 9.5 9.8 10.3 12 25.7 9.5 17.8

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.009 0.014 0.011 0.004 4 0.014 0.004 0.010

ジクロロ酢酸 0.006 0.009 0.006 0.004 4 0.009 0.004 0.006

ジブロモクロロメタン 0.003 0.003 0.003 0.002 4 0.003 0.002 0.003

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.018 0.025 0.022 0.010 4 0.025 0.010 0.019

トリクロロ酢酸 0.006 0.012 0.010 0.004 4 0.012 0.004 0.008

ブロモジクロロメタン 0.006 0.008 0.008 0.004 4 0.008 0.004 0.007

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.002 0.002 0.002 0.001 4 0.002 0.001 0.002

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 0.007 <0.004 4 0.007 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.027 0.020 0.029 0.023 4 0.029 0.020 0.025

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.002 0.004 0.002 <0.001 4 0.004 <0.001 0.002

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 13 11 12 11 11 20 11 12 10 12 14 12 12 20 10 12

蒸発残留物 100 98 111 80 4 111 80 97

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 1.0 0.8 0.8 0.9 0.7 0.7 0.6 12 1.0 0.6 0.8

pH値 7.3 7.3 7.2 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.0 7.4 7.4 7.4 12 7.4 7.0 7.2

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 12 0.7 0.5 0.6

遊離炭酸 5 6 6 6 4 6 5 6

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.5 -1.7 -1.5 -1.4 4 -1.4 -1.7 -1.5

従属栄養細菌 0 1 0 1 4 1 0 0

アルカリ度 46 39 50 48 4 50 39 46

電気伝導率 195 150 151 133 139 240 150 170 133 141 165 138 12 240 133 159

カルシウムイオン 12 11 15 15 4 15 11 13

紫外線吸光度(E260) 0.011 0.010 0.012 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.008 0.008 0.007 12 0.012 0.007 0.011

管
理
目
標

そ
の
他

平均

水
質
基
準

回数 最高 最低

- 164 -



 (22) 東田エコクラブハウス(山ノ神第1配水池)
採水月日 4/5 5/31 6/14 7/5 8/23 9/13 10/4 11/24 12/13 1/12 2/28 3/22

採水時間 9:09 8:55 8:55 8:55 9:00 8:55 9:05 9:00 9:00 9:00 9:00 9:05

水温 13.7 19.9 20.7 22.4 27.7 26.0 24.6 19.0 15.6 12.4 11.2 12.3 12 27.7 11.2 18.8

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.011 0.021 0.009 0.006 4 0.021 0.006 0.012

ジクロロ酢酸 0.007 0.004 0.004 0.004 4 0.007 0.004 0.005

ジブロモクロロメタン 0.002 0.003 0.003 0.003 4 0.003 0.002 0.003

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.020 0.033 0.019 0.014 4 0.033 0.014 0.022

トリクロロ酢酸 0.010 0.011 0.007 0.004 4 0.011 0.004 0.008

ブロモジクロロメタン 0.007 0.009 0.007 0.005 4 0.009 0.005 0.007

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.002 0.003 0.002 0.002 4 0.003 0.002 0.002

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 0.011 <0.004 4 0.011 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.026 0.041 0.032 0.030 4 0.041 0.026 0.032

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 14 11 11 11 16 17 12 11 12 12 13 12 12 17 11 13

蒸発残留物 99 136 116 102 4 136 99 113

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.9 0.8 0.8 0.7 0.9 1.1 0.8 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 12 1.1 0.6 0.8

pH値 7.3 7.3 7.2 7.2 7.1 7.2 7.1 7.3 7.4 7.4 7.4 7.5 12 7.5 7.1 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 12 0.7 0.4 0.5

遊離炭酸 5 7 5 4 4 7 4 5

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.5 -1.2 -1.2 -1.4 4 -1.2 -1.5 -1.3

従属栄養細菌 0 0 0 0 4 0 0 0

アルカリ度 46 59 55 46 4 59 46 52

電気伝導率 196 153 153 145 199 214 168 149 180 167 149 148 12 214 145 168

カルシウムイオン 12 18 15 12 4 18 12 14

紫外線吸光度(E260) 0.010 0.011 0.012 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.013 0.010 0.008 0.008 12 0.013 0.008 0.011

管
理
目
標

そ
の
他

平均

水
質
基
準

回数 最高 最低
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 (23) 平野市民センター(山ノ神第2配水池)
採水月日 4/26 5/24 6/7 7/26 8/16 8/30 10/25 11/15 11/29 1/31 2/21 3/7

採水時間 9:45 9:15 9:05 9:10 9:15 9:10 9:05 9:10 9:00 9:10 9:20 9:05

水温 17.3 19.3 20.4 24.4 27.6 27.7 22.7 19.1 17.2 11.2 11.3 12.5 12 27.7 11.2 19.2

一般細菌 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.010 0.015 0.013 0.005 4 0.015 0.005 0.011

ジクロロ酢酸 0.006 0.006 0.004 0.004 4 0.006 0.004 0.005

ジブロモクロロメタン 0.003 0.003 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.019 0.026 0.024 0.012 4 0.026 0.012 0.020

トリクロロ酢酸 0.007 0.011 0.011 0.005 4 0.011 0.005 0.009

ブロモジクロロメタン 0.006 0.008 0.008 0.004 4 0.008 0.004 0.007

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.002 0.002 0.002 0.001 4 0.002 0.001 0.002

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 0.006 0.004 4 0.006 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.024 0.015 0.027 0.023 4 0.027 0.015 0.022

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.003 0.006 0.004 0.002 4 0.006 0.002 0.004

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 13 11 12 11 11 21 12 12 11 12 13 12 12 21 11 13

蒸発残留物 92 83 100 92 4 100 83 92

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.9 0.7 0.8 0.7 0.8 1.0 0.8 0.8 0.9 0.7 0.7 0.6 12 1.0 0.6 0.8

pH値 7.2 7.2 7.2 7.0 7.0 7.2 7.1 7.2 7.2 7.4 7.4 7.4 12 7.4 7.0 7.2

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.3 0.4 0.4 0.3 0.5 0.6 0.5 12 0.6 0.3 0.5

遊離炭酸 6 6 6 5 4 6 5 6

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.6 -1.8 -1.5 -1.4 4 -1.4 -1.8 -1.6

従属栄養細菌 1 3 1 0 4 3 0 1

アルカリ度 47 38 48 48 4 48 38 45

電気伝導率 185 153 152 134 134 255 150 163 145 140 165 139 12 255 134 160

カルシウムイオン 11 10 13 15 4 15 10 12

紫外線吸光度(E260) 0.012 0.010 0.012 0.011 0.011 0.012 0.011 0.012 0.012 0.008 0.008 0.007 12 0.012 0.007 0.011

管
理
目
標

そ
の
他

平均

水
質
基
準

回数 最高 最低
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 (24) 西台良山の手つどいの家(尾倉配水池)
採水月日 4/26 5/24 6/7 7/26 8/16 8/30 10/25 11/15 11/29 1/31 2/21 3/7

採水時間 10:00 9:40 9:25 9:45 9:40 9:25 9:25 9:35 9:20 9:25 9:40 9:20

水温 15.7 17.4 18.7 23.0 24.5 25.9 21.0 18.0 16.1 10.1 10.1 10.6 12 25.9 10.1 17.6

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.009 0.014 0.012 0.005 4 0.014 0.005 0.010

ジクロロ酢酸 0.006 0.008 0.004 0.004 4 0.008 0.004 0.006

ジブロモクロロメタン <0.001 0.003 0.003 0.002 4 0.003 <0.001 0.002

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.018 0.025 0.023 0.011 4 0.025 0.011 0.019

トリクロロ酢酸 0.007 0.014 0.011 0.005 4 0.014 0.005 0.009

ブロモジクロロメタン 0.006 0.008 0.008 0.004 4 0.008 0.004 0.007

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.002 0.002 0.002 0.001 4 0.002 0.001 0.002

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 0.004 <0.004 4 0.004 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.025 0.016 0.028 0.023 4 0.028 0.016 0.023

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.002 0.003 0.002 0.001 4 0.003 0.001 0.002

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 13 11 12 11 11 21 11 12 10 12 14 12 12 21 10 13

蒸発残留物 88 78 103 88 4 103 78 89

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.9 0.7 0.8 0.7 0.8 1.0 0.8 0.9 0.9 0.7 0.7 0.6 12 1.0 0.6 0.8

pH値 7.3 7.3 7.3 7.1 7.1 7.2 7.2 7.3 7.3 7.4 7.5 7.4 12 7.5 7.1 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 12 0.6 0.3 0.5

遊離炭酸 6 5 5 4 4 6 4 5

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.5 -1.7 -1.4 -1.3 4 -1.3 -1.7 -1.5

従属栄養細菌 0 1 0 0 4 1 0 0

アルカリ度 48 38 50 48 4 50 38 46

電気伝導率 189 152 152 133 133 253 149 164 135 140 164 136 12 253 133 158

カルシウムイオン 11 11 14 15 4 15 11 13

紫外線吸光度(E260) 0.012 0.010 0.012 0.011 0.011 0.012 0.011 0.012 0.013 0.008 0.008 0.007 12 0.013 0.007 0.011

管
理
目
標

そ
の
他

最低 平均

水
質
基
準

回数 最高
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 (25) 勝山二丁目公園(大蔵配水池)
採水月日 4/5 5/31 6/14 7/5 8/23 9/13 10/4 11/24 12/13 1/12 2/28 3/22

採水時間 9:52 9:20 9:25 9:15 9:20 9:20 9:30 9:20 9:25 10:28 9:50 9:18

水温 12.9 17.3 17.5 19.8 25.0 23.6 22.6 17.5 14.1 10.6 9.3 12.3 12 25.0 9.3 16.9

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.009 0.017 0.009 0.007 4 0.017 0.007 0.011

ジクロロ酢酸 0.004 0.004 0.005 0.004 4 0.005 0.004 0.004

ジブロモクロロメタン 0.002 0.002 0.003 0.002 4 0.003 0.002 0.002

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.017 0.026 0.019 0.014 4 0.026 0.014 0.019

トリクロロ酢酸 0.008 0.010 0.008 0.006 4 0.010 0.006 0.008

ブロモジクロロメタン 0.006 0.007 0.007 0.005 4 0.007 0.005 0.006

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.002 0.002 0.001 0.002 4 0.002 0.001 0.002

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.018 0.021 0.032 0.022 4 0.032 0.018 0.023

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.003 <0.001 0.002 0.003 4 0.003 <0.001 0.002

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 11 9 9 9 11 11 10 9 12 9 10 9 12 12 9 10

蒸発残留物 78 99 116 86 4 116 78 95

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 0.000001 7 0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.7 0.7 0.6 0.6 0.9 0.8 0.7 0.8 0.9 0.7 0.6 0.6 12 0.9 0.6 0.7

pH値 7.3 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.3 7.5 7.4 7.4 7.6 12 7.6 7.1 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.4 0.5 0.4 12 0.6 0.4 0.5

遊離炭酸 5 6 4 3 4 6 3 5

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.7 -1.4 -1.1 -1.4 4 -1.1 -1.7 -1.4

従属栄養細菌 0 0 1 0 4 1 0 0

アルカリ度 36 43 55 39 4 55 36 43

電気伝導率 130 116 119 111 143 147 124 126 178 124 118 116 12 178 111 129

カルシウムイオン 11 15 16 11 4 16 11 13

紫外線吸光度(E260) 0.008 0.008 0.009 0.008 0.010 0.010 0.010 0.009 0.013 0.009 0.007 0.008 12 0.013 0.007 0.009

管
理
目
標

そ
の
他

平均

水
質
基
準

回数 最高 最低
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 (26) 中尾水質局(中尾配水池)
採水月日 4/5 5/31 6/14 7/5 8/23 9/13 10/4 11/24 12/13 1/12 2/28 3/22

採水時間 10:15 9:45 9:55 9:35 9:50 9:50 9:50 9:45 10:00 9:40 9:25 9:45

水温 12.8 17.3 18.0 19.8 24.7 23.4 22.6 17.7 14.9 12.2 10.3 11.0 12 24.7 10.3 17.1

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.010 0.018 0.012 0.008 4 0.018 0.008 0.012

ジクロロ酢酸 0.008 0.005 0.004 0.003 4 0.008 0.003 0.005

ジブロモクロロメタン 0.002 0.003 0.003 0.002 4 0.003 0.002 0.003

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.018 0.029 0.023 0.015 4 0.029 0.015 0.021

トリクロロ酢酸 0.010 0.010 0.009 0.007 4 0.010 0.007 0.009

ブロモジクロロメタン 0.006 0.008 0.008 0.005 4 0.008 0.005 0.007

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.002 0.002 0.002 0.003 4 0.003 0.002 0.002

亜鉛及びその化合物 <0.004 0.008 <0.004 <0.004 4 0.008 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.026 0.023 0.028 0.023 4 0.028 0.023 0.025

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.003 <0.001 <0.001 <0.001 4 0.003 <0.001 <0.001

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 10 9 9 9 12 11 9 9 12 10 10 9 12 12 9 10

蒸発残留物 78 104 116 88 4 116 78 97

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 7 0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.7 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6 0.6 12 0.8 0.6 0.7

pH値 7.4 7.4 7.4 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 12 7.5 7.3 7.4

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.5 0.4 0.4 0.4 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 12 0.5 0.2 0.4

遊離炭酸 3 4 3 3 4 4 3 3

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.5 -1.3 -1.1 -1.5 4 -1.1 -1.5 -1.4

従属栄養細菌 1 1 1 0 4 1 0 0

アルカリ度 36 45 54 38 4 54 36 43

電気伝導率 132 116 117 113 149 151 123 131 175 134 120 115 12 175 113 131

カルシウムイオン 11 15 16 11 4 16 11 13

紫外線吸光度(E260) 0.008 0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.012 0.008 0.007 0.007 12 0.012 0.007 0.009

管
理
目
標

そ
の
他

平均

水
質
基
準

回数 最高 最低
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 (27) 牧山東市民センター(大谷配水池)
採水月日 4/5 5/31 6/14 7/5 8/23 9/13 10/4 11/24 12/13 1/12 2/28 3/22

採水時間 11:11 11:15 10:43 10:19 10:30 11:15 10:38 10:47 10:55 10:45 10:55 11:00

水温 14.6 20.5 22.5 23.2 28.5 26.8 25.4 19.5 15.8 13.3 12.2 13.9 12 28.5 12.2 19.7

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.010 0.017 0.009 0.007 4 0.017 0.007 0.011

ジクロロ酢酸 0.007 0.006 0.004 0.003 4 0.007 0.003 0.005

ジブロモクロロメタン 0.003 0.002 0.003 0.001 4 0.003 0.001 0.002

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.020 0.026 0.019 0.012 4 0.026 0.012 0.019

トリクロロ酢酸 0.010 0.011 0.006 0.007 4 0.011 0.006 0.009

ブロモジクロロメタン 0.007 0.007 0.007 0.004 4 0.007 0.004 0.006

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.002 0.003 0.002 0.002 4 0.003 0.002 0.002

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 0.008 <0.004 4 0.008 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.017 0.036 0.029 0.022 4 0.036 0.017 0.026

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 14 12 12 11 15 17 12 11 12 12 13 7 12 17 7 12

蒸発残留物 102 137 116 77 4 137 77 108

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 7 0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.8 0.8 0.8 0.7 0.9 1.0 0.8 0.9 0.9 0.8 0.6 0.7 12 1.0 0.6 0.8

pH値 7.4 7.3 7.2 7.2 7.2 7.3 7.1 7.3 7.4 7.4 7.3 7.4 12 7.4 7.1 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.4 0.5 0.6 0.6 0.3 12 0.6 0.3 0.5

遊離炭酸 6 6 3 3 4 6 3 5

臭気強度(TON) .

腐食性(ランゲリア指数) -1.5 -1.1 -1.2 -1.6 4 -1.1 -1.6 -1.4

従属栄養細菌 1 1 1 0 4 1 0 0

アルカリ度 46 56 55 32 4 56 32 47

電気伝導率 206 154 153 140 175 210 173 150 181 165 150 92 12 210 92 162

カルシウムイオン 12 19 16 11 4 19 11 15

紫外線吸光度(E260) 0.011 0.011 0.012 0.011 0.013 0.013 0.012 0.013 0.013 0.010 0.008 0.008 12 0.013 0.008 0.011

管
理
目
標

そ
の
他

最低 平均

水
質
基
準

回数 最高
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 (28) 大谷市民センター(椎ノ木配水池)
採水月日 4/5 5/31 6/14 7/5 8/23 9/13 10/4 11/24 12/13 1/12 2/28 3/22

採水時間 9:30 10:15 10:25 10:05 10:20 10:15 10:15 10:15 10:30 10:05 9:55 10:15

水温 15.7 20.3 21.4 22.8 28.8 25.7 24.7 17.7 13.8 12.0 11.1 12.5 12 28.8 11.1 18.9

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.010 0.020 0.010 0.007 4 0.020 0.007 0.012

ジクロロ酢酸 0.004 0.002 0.005 0.006 4 0.006 0.002 0.004

ジブロモクロロメタン 0.002 0.003 0.003 0.001 4 0.003 0.001 0.002

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.018 0.031 0.020 0.012 4 0.031 0.012 0.020

トリクロロ酢酸 0.010 0.011 0.007 0.007 4 0.011 0.007 0.009

ブロモジクロロメタン 0.006 0.008 0.007 0.004 4 0.008 0.004 0.006

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.001 0.003 0.001 0.002 4 0.003 0.001 0.002

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.027 0.037 0.032 0.019 4 0.037 0.019 0.029

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.002 <0.001 0.002 0.002 4 0.002 <0.001 0.002

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 14 11 11 11 17 17 12 11 12 12 13 7 12 17 7 12

蒸発残留物 103 129 116 70 4 129 70 105

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.8 0.8 0.7 0.7 1.0 1.0 0.8 0.9 0.9 0.8 0.6 0.6 12 1.0 0.6 0.8

pH値 7.3 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.3 7.5 7.4 7.4 7.4 12 7.5 7.1 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.6 0.6 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 12 0.7 0.5 0.6

遊離炭酸 5 6 4 3 4 6 3 5

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.5 -1.2 -1.1 -1.7 4 -1.1 -1.7 -1.4

従属栄養細菌 0 0 0 0 4 0 0 0

アルカリ度 45 58 54 29 4 58 29 47

電気伝導率 197 153 152 142 208 212 168 149 178 169 149 94 12 212 94 164

カルシウムイオン 12 19 16 11 4 19 11 15

紫外線吸光度(E260) 0.010 0.011 0.012 0.011 0.013 0.013 0.012 0.012 0.013 0.010 0.008 0.007 12 0.013 0.007 0.011

管
理
目
標

そ
の
他

最低 平均

水
質
基
準

回数 最高
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 (29) 中井市民センター(高見配水池)
採水月日 4/19 5/10 6/28 7/12 8/9 9/27 10/18 11/1 12/20 1/24 2/7 3/28

採水時間 9:32 11:00 11:05 11:15 9:00 9:10 9:00 9:05 9:10 9:25 9:20 9:10

水温 17.4 18.7 23.2 24.8 29.8 25.4 22.8 20.6 13.6 9.8 11.1 13.1 12 29.8 9.8 19.2

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.011 0.012 0.014 0.007 4 0.014 0.007 0.011

ジクロロ酢酸 0.010 0.008 0.007 0.005 4 0.010 0.005 0.008

ジブロモクロロメタン 0.003 0.002 0.003 0.002 4 0.003 0.002 0.003

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.022 0.021 0.025 0.014 4 0.025 0.014 0.021

トリクロロ酢酸 0.010 0.010 0.013 0.007 4 0.013 0.007 0.010

ブロモジクロロメタン 0.008 0.007 0.008 0.005 4 0.008 0.005 0.007

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.002 0.002 0.001 0.002 4 0.002 0.001 0.002

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 <0.004 0.006 4 0.006 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.034 0.026 0.026 0.025 4 0.034 0.025 0.028

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.002 0.004 0.003 0.002 4 0.004 0.002 0.003

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 15 12 11 11 11 15 12 12 12 12 12 13 12 15 11 12

蒸発残留物 143 105 100 93 4 143 93 110

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 7 0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.0 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 12 1.0 0.6 0.8

pH値 7.4 7.3 7.1 7.1 7.1 7.2 7.1 7.1 7.4 7.5 7.4 7.4 12 7.5 7.1 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 0.5 <0.5 <0.5 12 0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 12 0.7 0.5 0.6

遊離炭酸 7 6 6 4 4 7 4 6

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.1 -1.7 -1.6 -1.4 4 -1.1 -1.7 -1.5

従属栄養細菌 0 2 0 0 4 2 0 0

アルカリ度 63 38 45 43 4 63 38 47

電気伝導率 222 183 148 133 134 221 151 152 175 142 143 166 12 222 133 164

カルシウムイオン 19 12 13 12 4 19 12 14

紫外線吸光度(E260) 0.014 0.009 0.010 0.011 0.010 0.011 0.011 0.013 0.013 0.009 0.009 0.008 12 0.014 0.008 0.011

管
理
目
標

そ
の
他

最低 平均

水
質
基
準

回数 最高
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 (30) 八児市民センター(小嶺配水池) 
採水月日 4/26 5/24 6/7 7/26 8/16 8/30 10/25 11/15 11/29 1/31 2/21 3/7

採水時間 11:15 11:15 10:35 11:10 11:10 10:30 10:35 10:45 10:20 10:35 10:50 10:25

水温 14.1 18.2 18.6 24.9 26.5 25.7 20.5 18.7 16.8 10.6 10.7 11.3 12 26.5 10.6 18.1

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.005 0.011 0.010 0.004 4 0.011 0.004 0.008

ジクロロ酢酸 0.004 0.005 0.005 0.003 4 0.005 0.003 0.004

ジブロモクロロメタン <0.001 0.003 0.003 0.002 4 0.003 <0.001 0.002

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.013 0.022 0.020 0.009 4 0.022 0.009 0.016

トリクロロ酢酸 0.004 0.009 0.009 0.005 4 0.009 0.004 0.007

ブロモジクロロメタン 0.005 0.008 0.007 0.003 4 0.008 0.003 0.006

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.003 0.002 0.002 0.002 4 0.003 0.002 0.002

亜鉛及びその化合物 <0.004 0.009 0.006 <0.004 4 0.009 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.011 0.009 0.027 0.016 4 0.027 0.009 0.016

鉄及びその化合物 <0.01 0.03 <0.01 <0.01 4 0.03 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.003 0.005 0.002 0.001 4 0.005 0.001 0.003

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 12 12 12 12 12 12 11 12 10 12 12 12 12 12 10 12

蒸発残留物 82 82 118 70 4 118 70 88

ジェオスミン 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 7 0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8 0.9 0.8 0.7 0.8 0.6 12 0.9 0.6 0.7

pH値 7.1 7.1 7.2 6.9 6.9 6.9 7.2 7.2 7.2 7.4 7.4 7.4 12 7.4 6.9 7.2

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.6 0.7 0.7 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 12 0.7 0.4 0.6

遊離炭酸 7 6 6 5 4 7 5 6

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.8 -1.9 -1.4 -1.5 4 -1.4 -1.9 -1.7

従属栄養細菌 1 1 1 0 4 1 0 0

アルカリ度 36 29 53 34 4 53 29 38

電気伝導率 139 139 147 125 125 130 153 175 134 147 132 138 12 175 125 140

カルシウムイオン 12 13 15 14 4 15 12 14

紫外線吸光度(E260) 0.008 0.007 0.012 0.008 0.008 0.008 0.012 0.013 0.013 0.009 0.009 0.007 12 0.013 0.007 0.010

管
理
目
標

そ
の
他

平均

水
質
基
準

回数 最高 最低
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 (31) 長崎街道木屋瀬宿記念館(畑第1配水池)
採水月日 4/26 5/24 6/7 7/26 8/16 8/30 10/25 11/15 11/29 1/31 2/21 3/7

採水時間 10:30 10:05 9:50 10:00 10:24 10:50 10:07 10:27 10:28 10:14 10:20 10:15

水温 18.3 20.4 20.5 28.2 28.9 28.5 22.8 19.3 16.2 10.9 11.4 12.0 12 28.9 10.9 19.8

一般細菌 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 12 5 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.005 0.010 0.015 0.005 4 0.015 0.005 0.009

ジクロロ酢酸 0.004 0.006 0.005 0.003 4 0.006 0.003 0.005

ジブロモクロロメタン <0.001 0.002 0.003 0.002 4 0.003 <0.001 0.002

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.013 0.021 0.028 0.011 4 0.028 0.011 0.018

トリクロロ酢酸 0.004 0.008 0.013 0.004 4 0.013 0.004 0.007

ブロモジクロロメタン 0.005 0.007 0.010 0.004 4 0.010 0.004 0.007

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.002 0.002 0.004 0.002 4 0.004 0.002 0.003

亜鉛及びその化合物 <0.004 0.006 0.006 <0.004 4 0.006 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.011 0.008 0.017 0.016 4 0.017 0.008 0.013

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.006 0.024 0.007 0.003 4 0.024 0.003 0.010

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 12 12 12 12 12 12 13 13 14 12 12 13 12 14 12 12

蒸発残留物 90 82 102 84 4 102 82 90

ジェオスミン 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 7 0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 12 0.9 0.6 0.7

pH値 7.1 7.1 7.1 7.0 6.9 6.9 7.1 7.1 7.1 7.3 7.4 7.4 12 7.4 6.9 7.1

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル <0.001 0.001 <0.001 0.002 4 0.002 <0.001 <0.001

抱水クロラール 0.002 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002

残留塩素 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 12 0.6 0.5 0.5

遊離炭酸 6 5 4 4 4 6 4 5

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.8 -1.9 -1.8 -1.5 4 -1.5 -1.9 -1.8

従属栄養細菌 2 3 0 0 4 3 0 1

アルカリ度 36 29 31 33 4 36 29 32

電気伝導率 138 139 139 126 125 126 128 130 132 132 130 134 12 139 125 132

カルシウムイオン 11 13 13 15 4 15 11 13

紫外線吸光度(E260) 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.007 0.008 0.008 0.008 0.009 0.006 12 0.009 0.006 0.008

管
理
目
標

そ
の
他

最低 平均

水
質
基
準

回数 最高
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 (32) 星ヶ丘市民センター(畑第2配水池)
採水月日 4/26 5/24 6/7 7/26 8/16 8/30 10/25 11/15 11/29 1/31 2/21 3/7

採水時間 10:50 10:27 9:05 9:20 10:46 11:16 10:20 10:45 10:45 10:32 10:45 10:35

水温 17.6 21.4 20.1 25.3 26.9 25.8 22.8 19.8 17.8 11.3 11.2 11.8 12 26.9 11.2 19.3

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 1 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.006 0.012 0.017 0.006 4 0.017 0.006 0.010

ジクロロ酢酸 0.005 0.005 0.004 0.004 4 0.005 0.004 0.005

ジブロモクロロメタン <0.001 0.003 0.003 0.003 4 0.003 <0.001 0.002

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.012 0.023 0.030 0.014 4 0.030 0.012 0.020

トリクロロ酢酸 0.004 0.011 0.014 0.005 4 0.014 0.004 0.009

ブロモジクロロメタン 0.006 0.008 0.010 0.005 4 0.010 0.005 0.007

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.003 0.003 0.004 0.002 4 0.004 0.002 0.003

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.010 0.008 0.018 0.018 4 0.018 0.008 0.014

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.005 0.004 0.003 0.003 4 0.005 0.003 0.004

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 12 12 12 12 12 12 12 13 13 12 12 12 12 13 12 12

蒸発残留物 91 83 80 82 4 91 80 84

ジェオスミン 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 0.000002 7 0.000002 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 12 0.9 0.6 0.8

pH値 7.1 7.1 7.1 7.0 7.0 6.9 7.2 7.1 7.3 7.2 7.4 7.4 12 7.4 6.9 7.2

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1 12 0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.6 0.6 0.6 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 12 0.6 0.3 0.5

遊離炭酸 4 5 4 4 4 5 4 4

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.8 -1.8 -1.8 -1.6 4 -1.6 -1.8 -1.8

従属栄養細菌 0 1 1 1 4 1 0 0

アルカリ度 36 29 31 33 4 36 29 32

電気伝導率 139 140 139 126 126 125 128 131 132 132 132 134 12 140 125 132

カルシウムイオン 11 13 13 13 4 13 11 13

紫外線吸光度(E260) 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.009 0.006 12 0.009 0.006 0.007

管
理
目
標

そ
の
他

平均

水
質
基
準

回数 最高 最低
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 (33) 二島水質局(二島配水池)
採水月日 4/19 5/10 6/28 7/12 8/9 9/27 10/18 11/1 12/20 1/24 2/7 3/28

採水時間 10:45 9:15 9:07 9:20 10:00 10:15 10:40 9:19 9:15 10:15 9:05 9:25

水温 17.4 18.4 23.6 24.8 28.6 25.7 23.6 21.7 14.8 11.9 11.7 14.8 12 28.6 11.7 19.8

一般細菌 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.009 0.017 0.015 0.008 4 0.017 0.008 0.012

ジクロロ酢酸 <0.002 0.003 0.004 0.002 4 0.004 <0.002 0.002

ジブロモクロロメタン 0.003 0.004 0.003 0.002 4 0.004 0.002 0.003

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.019 0.030 0.027 0.016 4 0.030 0.016 0.023

トリクロロ酢酸 0.006 0.007 0.013 0.008 4 0.013 0.006 0.009

ブロモジクロロメタン 0.007 0.009 0.009 0.006 4 0.009 0.006 0.008

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.004 0.004 0.001 0.002 4 0.004 0.001 0.003

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.032 0.028 0.028 0.023 4 0.032 0.023 0.028

鉄及びその化合物 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 4 0.02 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.001 0.003 <0.001 <0.001 4 0.003 <0.001 0.001

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 17 16 16 15 16 14 12 11 12 12 12 18 12 18 11 14

蒸発残留物 164 160 98 86 4 164 86 127

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.9 0.9 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7 1.0 12 1.0 0.7 0.8

pH値 7.4 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.2 7.5 7.4 7.3 12 7.5 7.2 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.7 <0.5 0.5 <0.5 12 0.7 <0.5 <0.5

濁度 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4 12 0.5 0.2 0.4

遊離炭酸 6 6 5 3 4 6 3 5

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -0.9 -1.2 -1.5 -1.4 4 -0.9 -1.5 -1.3

従属栄養細菌 17 3 0 0 4 17 0 5

アルカリ度 70 64 47 45 4 70 45 57

電気伝導率 255 244 225 226 246 240 157 156 176 145 143 278 12 278 143 208

カルシウムイオン 23 14 10 10 4 23 10 14

紫外線吸光度(E260) 0.011 0.010 0.008 0.009 0.009 0.009 0.011 0.012 0.013 0.009 0.009 0.010 12 0.013 0.008 0.010

管
理
目
標

そ
の
他

平均

水
質
基
準

回数 最高 最低
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 (34) 若戸渡船若松発着所(藤ノ木配水池)
採水月日 4/5 5/31 6/14 7/5 8/23 9/13 10/4 11/24 12/13 1/12 2/28 3/22

採水時間 9:55 10:40 10:20 10:00 10:10 10:09 10:15 10:26 10:31 10:15 10:25 10:35

水温 15.3 22.4 23.8 24.3 30.2 27.4 26.5 19.6 16.8 14.1 12.9 14.2 12 30.2 12.9 20.6

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.010 0.010 0.007 0.005 4 0.010 0.005 0.008

ジクロロ酢酸 0.006 0.006 0.003 0.004 4 0.006 0.003 0.005

ジブロモクロロメタン 0.003 0.003 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.020 0.020 0.016 0.013 4 0.020 0.013 0.017

トリクロロ酢酸 0.006 0.004 0.004 0.003 4 0.006 0.003 0.004

ブロモジクロロメタン 0.007 0.007 0.006 0.005 4 0.007 0.005 0.006

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.003 0.003 0.002 0.002 4 0.003 0.002 0.003

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 0.006 <0.004 4 0.006 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.039 0.051 0.027 0.023 4 0.051 0.023 0.035

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.004 <0.001 0.003 0.003 4 0.004 <0.001 0.003

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 17 17 16 15 17 16 14 13 15 14 16 18 12 18 13 16

蒸発残留物 156 152 154 170 4 170 152 158

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000002 <0.000001 <0.000001 7 0.000002 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 12 1.1 0.8 0.9

pH値 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.3 7.3 7.4 12 7.4 7.3 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 12 0.6 0.4 0.5

遊離炭酸 7 7 6 7 4 7 6 7

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -0.9 -1.0 -1.1 -1.1 4 -0.9 -1.1 -1.0

従属栄養細菌 0 0 1 0 4 1 0 0

アルカリ度 73 77 74 76 4 77 73 75

電気伝導率 270 262 253 231 253 257 221 217 250 238 238 275 12 275 217 247

カルシウムイオン 23 15 17 16 4 23 15 18

紫外線吸光度(E260) 0.012 0.011 0.011 0.011 0.010 0.010 0.010 0.012 0.011 0.011 0.011 0.011 12 0.012 0.010 0.011

管
理
目
標

そ
の
他

平均

水
質
基
準

回数 最高 最低
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 (35) 藤ノ木市民センター(石峰配水池)
採水月日 4/5 5/31 6/14 7/5 8/23 9/13 10/4 11/24 12/13 1/12 2/28 3/22

採水時間 9:31 9:25 9:05 9:03 9:05 9:21 9:08 9:20 9:14 9:10 9:15 9:20

水温 15.7 22.6 24.1 25.3 31.5 27.4 26.2 19.3 15.7 13.6 12.1 13.6 12 31.5 12.1 20.6

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.010 0.011 0.008 0.006 4 0.011 0.006 0.009

ジクロロ酢酸 0.004 0.002 <0.002 0.004 4 0.004 <0.002 0.003

ジブロモクロロメタン 0.003 0.003 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.021 0.021 0.017 0.014 4 0.021 0.014 0.018

トリクロロ酢酸 0.006 0.004 0.005 0.004 4 0.006 0.004 0.005

ブロモジクロロメタン 0.008 0.007 0.006 0.005 4 0.008 0.005 0.007

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.004 0.003 0.002 0.003 4 0.004 0.002 0.003

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 0.010 <0.004 4 0.010 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.044 0.052 0.023 0.023 4 0.052 0.023 0.036

鉄及びその化合物 0.01 0.02 <0.01 <0.01 4 0.02 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.003 <0.001 0.002 0.002 4 0.003 <0.001 0.002

マンガン及びその化合物 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 17 18 17 15 17 16 14 14 15 15 16 18 12 18 14 16

蒸発残留物 155 151 147 181 4 181 147 159

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 <0.000001 7 0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 12 1.1 0.8 0.9

pH値 7.4 7.4 7.4 7.4 7.3 7.3 7.1 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 12 7.4 7.1 7.4

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.7 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 0.7 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4 12 0.4 0.2 0.3

遊離炭酸 6 6 6 7 4 7 6 6

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -0.9 -1.2 -1.2 -1.2 4 -0.9 -1.2 -1.1

従属栄養細菌 0 0 0 0 4 0 0 0

アルカリ度 71 76 73 74 4 76 71 74

電気伝導率 270 261 253 230 250 255 218 224 246 249 264 275 12 275 218 250

カルシウムイオン 18 10 12 13 4 18 10 13

紫外線吸光度(E260) 0.011 0.010 0.011 0.011 0.009 0.010 0.009 0.011 0.011 0.010 0.011 0.010 12 0.011 0.009 0.010

管
理
目
標

そ
の
他

平均

水
質
基
準

回数 最高 最低
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 (36) 赤崎市民センター(高塔配水池)
採水月日 4/5 5/31 6/14 7/5 8/23 9/13 10/4 11/24 12/13 1/12 2/28 3/22

採水時間 10:41 10:25 9:58 9:38 9:50 10:34 9:55 10:04 10:08 9:55 10:00 10:13

水温 14.5 21.9 23.2 24.3 30.5 27.2 25.7 18.9 15.3 12.6 11.5 12.8 12 30.5 11.5 19.9

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.011 0.010 0.008 0.006 4 0.011 0.006 0.009

ジクロロ酢酸 0.006 0.004 0.003 0.005 4 0.006 0.003 0.005

ジブロモクロロメタン 0.003 0.003 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.022 0.020 0.017 0.014 4 0.022 0.014 0.018

トリクロロ酢酸 0.007 0.005 0.004 0.004 4 0.007 0.004 0.005

ブロモジクロロメタン 0.008 0.007 0.006 0.005 4 0.008 0.005 0.007

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.004 0.003 0.002 0.003 4 0.004 0.002 0.003

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 0.006 <0.004 4 0.006 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.040 0.044 0.023 0.024 4 0.044 0.023 0.033

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.004 <0.001 0.003 0.004 4 0.004 <0.001 0.003

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 18 18 17 16 17 16 14 14 15 15 16 18 12 18 14 16

蒸発残留物 154 158 147 176 4 176 147 159

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 0.000001 <0.000001 7 0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.0 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 12 1.1 0.8 0.9

pH値 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.2 7.4 7.5 7.4 7.5 7.4 12 7.5 7.2 7.4

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.6 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.5 12 0.6 0.3 0.5

遊離炭酸 6 6 6 8 4 8 6 7

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -0.9 -1.0 -1.1 -1.2 4 -0.9 -1.2 -1.1

従属栄養細菌 0 0 0 0 4 0 0 0

アルカリ度 72 77 74 85 4 85 72 77

電気伝導率 269 261 254 231 251 256 218 220 247 250 267 276 12 276 218 250

カルシウムイオン 21 12 12 13 4 21 12 15

紫外線吸光度(E260) 0.011 0.010 0.011 0.010 0.009 0.010 0.009 0.011 0.011 0.010 0.011 0.011 12 0.011 0.009 0.010

管
理
目
標

そ
の
他

最低 平均

水
質
基
準

回数 最高
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 (37) 高塔山公園(修多羅配水池)
採水月日 4/5 5/31 6/14 7/5 8/23 9/13 10/4 11/24 12/13 1/12 2/28 3/22

採水時間 10:18 10:00 9:37 9:21 9:30 9:50 9:35 9:45 9:40 9:30 9:40 9:49

水温 12.7 18.9 20.7 22.6 28.3 25.0 24.3 18.5 16.8 14.0 12.4 12.7 12 28.3 12.4 18.9

一般細菌 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.014 0.014 0.009 0.007 4 0.014 0.007 0.011

ジクロロ酢酸 0.005 <0.002 0.003 0.002 4 0.005 <0.002 0.003

ジブロモクロロメタン 0.004 0.004 0.003 0.003 4 0.004 0.003 0.004

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.027 0.026 0.019 0.016 4 0.027 0.016 0.022

トリクロロ酢酸 0.007 0.005 0.005 0.004 4 0.007 0.004 0.005

ブロモジクロロメタン 0.009 0.008 0.007 0.006 4 0.009 0.006 0.008

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.004 0.003 0.002 0.003 4 0.004 0.002 0.003

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 0.006 0.007 4 0.007 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.036 0.044 0.024 0.021 4 0.044 0.021 0.031

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.002 <0.001 0.002 0.002 4 0.002 <0.001 0.002

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 17 17 17 16 17 16 14 14 15 15 16 18 12 18 14 16

蒸発残留物 159 163 148 180 4 180 148 163

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.0 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 12 1.1 0.8 0.9

pH値 7.3 7.4 7.3 7.5 7.4 7.3 7.2 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5 12 7.5 7.2 7.4

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 0.7 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 0.7 <0.5 <0.5

濁度 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.5 0.2 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 12 0.5 0.2 0.3

遊離炭酸 7 6 6 6 4 7 6 6

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.0 -1.2 -1.3 -1.1 4 -1.0 -1.3 -1.2

従属栄養細菌 1 2 3 23 4 23 1 7

アルカリ度 71 75 72 82 4 82 71 75

電気伝導率 266 257 254 229 248 254 217 225 247 253 264 277 12 277 217 249

カルシウムイオン 21 11 11 12 4 21 11 14

紫外線吸光度(E260) 0.011 0.010 0.011 0.010 0.008 0.009 0.009 0.011 0.010 0.010 0.011 0.010 12 0.011 0.008 0.010

管
理
目
標

そ
の
他

最低 平均

水
質
基
準

回数 最高
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 (38) 青葉市民センター(日峰配水池)
採水月日 4/19 5/10 6/28 7/12 8/9 9/27 10/18 11/1 12/20 1/24 2/7 3/28

採水時間 11:00 9:30 9:26 9:35 10:15 9:58 10:15 9:40 9:30 9:53 9:20 9:50

水温 16.8 20.6 26.0 26.4 30.9 26.3 23.5 22.7 13.3 10.7 11.4 17.4 12 30.9 10.7 20.5

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.007 0.012 0.007 0.004 4 0.012 0.004 0.008

ジクロロ酢酸 0.007 0.008 0.004 0.003 4 0.008 0.003 0.006

ジブロモクロロメタン 0.003 0.003 0.004 0.003 4 0.004 0.003 0.003

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.016 0.023 0.017 0.011 4 0.023 0.011 0.017

トリクロロ酢酸 0.005 0.006 0.005 0.003 4 0.006 0.003 0.005

ブロモジクロロメタン 0.006 0.008 0.006 0.004 4 0.008 0.004 0.006

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.004 0.003 0.002 0.002 4 0.004 0.002 0.003

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 <0.004 0.013 4 0.013 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.026 0.026 0.032 0.022 4 0.032 0.022 0.027

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.002 0.002 0.001 0.002 4 0.002 0.001 0.002

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 17 16 16 15 16 15 15 14 14 15 16 18 12 18 14 16

蒸発残留物 157 154 160 154 4 160 154 156

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.9 0.9 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 1.1 1.1 1.0 1.0 12 1.1 0.7 0.9

pH値 7.3 7.3 7.4 7.3 7.2 7.3 7.2 7.2 7.2 7.4 7.4 7.4 12 7.4 7.2 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 12 0.6 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル 0.002 0.002 <0.001 <0.001 4 0.002 <0.001 0.001

抱水クロラール 0.003 0.002 0.001 0.002 4 0.003 0.001 0.002

残留塩素 0.6 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.6 0.4 0.6 0.5 0.5 0.4 12 0.7 0.4 0.5

遊離炭酸 8 6 7 6 4 8 6 7

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.1 -1.2 -1.3 -1.3 4 -1.1 -1.3 -1.2

従属栄養細菌 0 2 1 0 4 2 0 0

アルカリ度 70 62 68 72 4 72 62 68

電気伝導率 252 250 234 219 244 242 237 234 232 254 256 283 12 283 219 245

カルシウムイオン 21 12 12 13 4 21 12 15

紫外線吸光度(E260) 0.012 0.011 0.009 0.010 0.009 0.009 0.010 0.011 0.012 0.011 0.011 0.011 12 0.012 0.009 0.011

管
理
目
標

そ
の
他

最低 平均

水
質
基
準

回数 最高
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 (39) 笹田東公園(星ヶ丘配水池) ※1/31～3/7は笹田東公園が工事中であったため、星ヶ丘東公園にて採水

採水月日 4/26 5/24 6/7 7/26 8/16 8/30 10/25 11/15 11/29 1/31 2/21 3/7

採水時間 11:05 10:44 9:25 9:30 11:04 11:35 10:39 11:04 11:05 13:50 11:00 10:50

水温 18.5 21.7 22.4 27.4 29.9 29.1 23.2 19.5 17.7 10.5 10.8 10.9 12 29.9 10.5 20.1

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.007 0.015 0.019 0.005 4 0.019 0.005 0.012

ジクロロ酢酸 0.003 0.004 <0.002 0.004 4 0.004 <0.002 0.003

ジブロモクロロメタン <0.001 0.003 0.003 0.002 4 0.003 <0.001 0.002

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.013 0.027 0.032 0.012 4 0.032 0.012 0.021

トリクロロ酢酸 0.005 0.011 0.015 0.006 4 0.015 0.005 0.009

ブロモジクロロメタン 0.006 0.009 0.010 0.005 4 0.010 0.005 0.008

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.003 0.002 0.003 0.003 4 0.003 0.002 0.003

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.011 0.011 0.016 0.018 4 0.018 0.011 0.014

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.005 0.006 0.004 0.001 4 0.006 0.001 0.004

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 12 12 12 12 12 12 13 13 13 12 12 12 12 13 12 12

蒸発残留物 90 78 78 74 4 90 74 80

ジェオスミン 0.000002 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 0.000002 7 0.000002 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 12 0.9 0.7 0.8

pH値 7.3 7.5 7.5 7.4 7.3 7.4 7.6 7.6 7.4 7.6 7.4 7.5 12 7.6 7.3 7.5

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.4 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 12 0.5 0.1 0.3

遊離炭酸 3 2 2 4 4 4 2 3

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.3 -1.4 -1.2 -1.6 4 -1.2 -1.6 -1.4

従属栄養細菌 2 2 0 0 4 2 0 1

アルカリ度 37 31 31 33 4 37 31 33

電気伝導率 140 141 139 129 130 128 130 132 133 132 131 133 12 141 128 133

カルシウムイオン 12 14 14 12 4 14 12 13

紫外線吸光度(E260) 0.008 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 0.007 0.008 0.006 12 0.009 0.006 0.008

管
理
目
標

そ
の
他

最低 平均

水
質
基
準

回数 最高
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 (40)　ひびき灘漁協藍島支所(藍島配水池)
採水月日 4/19 5/10 6/28 7/12 8/9 9/27 10/18 11/1 12/20 1/24 2/7 3/28

採水時間 11:25 11:20 11:10 11:00 11:10 11:10 11:15 11:15 11:10 11:10 11:10 11:15

水温 16.9 18.8 23.4 26.3 31.0 25.5 23.1 21.3 13.7 10.4 11.8 13.8 12 31.0 10.4 19.7

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 4 0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.013 0.022 0.022 0.012 4 0.022 0.012 0.017

ジクロロ酢酸 0.004 0.004 0.003 <0.002 4 0.004 <0.002 0.003

ジブロモクロロメタン 0.004 0.003 0.004 0.003 4 0.004 0.003 0.004

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.027 0.035 0.036 0.023 4 0.036 0.023 0.030

トリクロロ酢酸 0.009 0.013 0.015 0.008 4 0.015 0.008 0.011

ブロモジクロロメタン 0.010 0.010 0.010 0.008 4 0.010 0.008 0.010

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.002 0.001 <0.001 <0.001 4 0.002 <0.001 <0.001

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 0.005 <0.004 4 0.005 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.021 0.041 0.027 0.024 4 0.041 0.021 0.028

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 4 0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.003 0.001 0.003 0.002 4 0.003 0.001 0.002

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 13 13 14 12 12 14 12 12 13 13 13 10 12 14 10 13

蒸発残留物 104 102 112 106 4 112 102 106

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 0.7 0.7 0.7 12 0.9 0.7 0.8

pH値 7.6 7.7 7.6 7.6 7.7 7.6 7.5 7.5 7.7 7.8 7.7 7.8 12 7.8 7.5 7.7

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 0.6 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 12 0.6 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 12 0.6 0.4 0.5

遊離炭酸 3 2 2 2 4 3 2 2

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.0 -1.1 -1.2 -1.0 4 -1.0 -1.2 -1.1

従属栄養細菌 0 1 0 1 4 1 0 0

アルカリ度 54 47 49 51 4 54 47 50

電気伝導率 176 188 167 156 159 195 167 169 190 169 168 135 12 195 135 170

カルシウムイオン 16 11 11 12 4 16 11 13

紫外線吸光度(E260) 0.009 0.010 0.010 0.011 0.010 0.013 0.011 0.012 0.012 0.009 0.009 0.008 12 0.013 0.008 0.010

管
理
目
標

そ
の
他

平均

水
質
基
準

回数 最高 最低
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 (41) 帆柱ケーブル山麓駅(帆柱配水池)
採水月日 4/26 5/24 6/7 7/26 8/16 8/30 10/25 11/15 11/29 1/31 2/21 3/7

採水時間 10:20 10:10 9:40 10:00 10:05 9:45 9:40 9:55 9:40 9:45 10:00 9:40

水温 16.1 19.7 19.8 24.8 27.8 26.1 20.4 17.2 14.7 9.0 9.7 10.4 12 27.8 9.0 18.0

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.009 0.016 0.014 0.006 4 0.016 0.006 0.011

ジクロロ酢酸 0.003 0.007 0.003 0.004 4 0.007 0.003 0.004

ジブロモクロロメタン <0.001 0.003 0.003 0.003 4 0.003 <0.001 0.002

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.015 0.027 0.026 0.014 4 0.027 0.014 0.021

トリクロロ酢酸 0.006 0.014 0.011 0.005 4 0.014 0.005 0.009

ブロモジクロロメタン 0.006 0.008 0.009 0.005 4 0.009 0.005 0.007

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.002 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 0.011 <0.004 4 0.011 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.026 0.016 0.030 0.026 4 0.030 0.016 0.025

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.001 0.002 0.001 <0.001 4 0.002 <0.001 0.001

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 13 11 12 11 10 20 12 12 11 12 14 12 12 20 10 13

蒸発残留物 90 70 84 86 4 90 70 83

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.9 0.7 0.8 0.8 0.8 1.0 0.8 0.8 0.9 0.7 0.7 0.6 12 1.0 0.6 0.8

pH値 7.3 7.3 7.3 7.2 7.1 7.2 7.1 7.3 7.2 7.4 7.6 7.4 12 7.6 7.1 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 0.6 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 12 0.5 0.2 0.4

遊離炭酸 5 5 4 3 4 5 3 4

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.5 -1.6 -1.4 -1.2 4 -1.2 -1.6 -1.4

従属栄養細菌 0 1 0 0 4 1 0 0

アルカリ度 47 37 49 51 4 51 37 46

電気伝導率 185 152 152 134 131 242 148 163 143 145 166 140 12 242 131 158

カルシウムイオン 10 11 14 13 4 14 10 12

紫外線吸光度(E260) 0.012 0.010 0.012 0.011 0.011 0.012 0.011 0.012 0.012 0.009 0.008 0.007 12 0.012 0.007 0.011

管
理
目
標

そ
の
他

平均

水
質
基
準

回数 最高 最低
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 (42) 平尾台自然の郷(平尾台配水池)
採水月日 4/19 5/10 6/28 7/12 8/9 9/27 10/18 11/1 12/20 1/24 2/7 3/28

採水時間 11:15 10:10 10:05 10:00 11:00 9:50 10:10 10:25 9:55 10:20 9:35 9:45

水温 15.7 17.7 22.0 23.8 28.0 24.4 21.2 20.0 11.7 8.2 9.1 10.6 12 28.0 8.2 17.7

一般細菌 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.008 0.010 0.010 0.007 4 0.010 0.007 0.009

ジクロロ酢酸 0.005 0.003 0.003 0.003 4 0.005 0.003 0.004

ジブロモクロロメタン 0.002 0.002 0.003 0.002 4 0.003 0.002 0.002

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.015 0.018 0.019 0.014 4 0.019 0.014 0.017

トリクロロ酢酸 0.008 0.007 0.008 0.007 4 0.008 0.007 0.008

ブロモジクロロメタン 0.005 0.006 0.006 0.005 4 0.006 0.005 0.006

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.002 0.002 0.002 0.002 4 0.002 0.002 0.002

亜鉛及びその化合物 0.010 <0.004 0.009 0.015 4 0.015 <0.004 0.009

アルミニウム及びその化合物 0.015 欠測 0.013 0.018 3 0.018 0.013 0.015

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 4 0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.002 0.002 0.005 0.003 4 0.005 0.002 0.003

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 8 7 8 8 8 8 8 10 8 7 7 7 12 10 7 8

蒸発残留物 60 74 78 72 4 78 60 71

ジェオスミン 0.000001 0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 0.000001 0.000002 7 0.000002 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 12 0.7 0.6 0.6

pH値 7.4 7.4 7.5 7.4 7.4 7.3 7.4 7.4 7.4 7.6 7.6 7.5 12 7.6 7.3 7.4

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 12 0.4 0.3 0.3

遊離炭酸 2 2 3 2 4 3 2 2

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.6 -1.5 -1.4 -1.6 4 -1.4 -1.6 -1.5

従属栄養細菌 0 3 0 0 4 3 0 0

アルカリ度 28 29 35 29 4 35 28 30

電気伝導率 93 93 97 97 104 103 110 114 110 94 97 93 12 114 93 100

カルシウムイオン 11 11 13 10 4 13 10 11

紫外線吸光度(E260) 0.008 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.007 0.007 0.008 12 0.009 0.007 0.008

管
理
目
標

そ
の
他

平均

水
質
基
準

回数 最高 最低
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 (43) 医生丘市民センター(ひびきの配水池)
採水月日 4/19 5/10 6/28 7/12 8/9 9/27 10/18 11/1 12/20 1/24 2/7 3/28

採水時間 10:00 10:00 9:48 10:00 10:44 9:35 9:45 10:03 9:55 9:30 9:44 10:16

水温 16.4 18.9 23.7 25.5 29.4 25.9 23.9 22.1 14.7 11.5 11.7 15.8 12 29.4 11.5 20.0

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.009 0.015 0.009 0.005 4 0.015 0.005 0.010

ジクロロ酢酸 0.005 0.004 0.002 0.002 4 0.005 0.002 0.003

ジブロモクロロメタン 0.003 0.003 0.004 0.003 4 0.004 0.003 0.003

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.019 0.026 0.020 0.013 4 0.026 0.013 0.020

トリクロロ酢酸 0.006 0.007 0.006 0.004 4 0.007 0.004 0.006

ブロモジクロロメタン 0.007 0.008 0.007 0.005 4 0.008 0.005 0.007

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.004 0.004 0.002 0.002 4 0.004 0.002 0.003

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 <0.004 0.006 4 0.006 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.026 0.015 0.033 0.019 4 0.033 0.015 0.023

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.003 0.003 0.003 0.003 4 0.003 0.003 0.003

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 17 16 16 15 17 15 15 14 14 15 16 18 12 18 14 16

蒸発残留物 157 158 156 160 4 160 156 158

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.9 0.9 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 1.1 1.0 1.0 1.0 12 1.1 0.7 0.9

pH値 7.4 7.4 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 12 7.5 7.3 7.4

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 12 0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 12 0.4 0.2 0.3

遊離炭酸 6 5 5 5 4 6 5 5

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.1 -1.1 -1.2 -1.1 4 -1.1 -1.2 -1.1

従属栄養細菌 1 2 1 3 4 3 1 1

アルカリ度 70 63 67 72 4 72 63 68

電気伝導率 256 246 228 225 246 239 238 233 234 256 259 282 12 282 225 245

カルシウムイオン 18 13 12 14 4 18 12 14

紫外線吸光度(E260) 0.011 0.011 0.009 0.010 0.009 0.009 0.009 0.010 0.012 0.011 0.011 0.011 12 0.012 0.009 0.010

管
理
目
標

そ
の
他

平均

水
質
基
準

回数 最高 最低
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 (44) 芦屋町中央公民館(江川台配水池)
採水月日 4/26 5/24 6/7 7/26 8/16 8/30 10/25 11/15 11/29 1/31 2/21 3/7

採水時間 9:40 9:21 10:30 10:40 9:30 9:45 9:20 9:36 9:40 9:31 9:20 9:35

水温 19.1 25.1 22.9 30.8 33.5 27.7 21.8 18.6 15.2 9.9 10.9 11.5 12 33.5 9.9 20.6

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.012 0.016 0.009 0.005 4 0.016 0.005 0.011

ジクロロ酢酸 0.003 0.009 <0.002 0.005 4 0.009 <0.002 0.004

ジブロモクロロメタン <0.001 0.004 0.003 0.003 4 0.004 <0.001 0.003

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.019 0.029 0.019 0.013 4 0.029 0.013 0.020

トリクロロ酢酸 0.006 0.006 0.005 0.004 4 0.006 0.004 0.005

ブロモジクロロメタン 0.007 0.009 0.007 0.005 4 0.009 0.005 0.007

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.004 0.004 0.002 0.003 4 0.004 0.002 0.003

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 0.004 <0.004 4 0.004 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.034 0.057 0.029 0.025 4 0.057 0.025 0.036

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.006 0.006 0.005 0.005 4 0.006 0.005 0.006

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 16 16 17 15 16 16 15 15 14 16 16 16 12 17 14 16

蒸発残留物 156 140 144 144 4 156 140 146

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000002 <0.000001 7 0.000002 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 12 1.0 0.7 0.9

pH値 7.3 7.4 7.5 7.6 7.4 7.6 7.5 7.4 7.3 7.4 7.5 7.4 12 7.6 7.3 7.4

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.4 0.4 0.4 12 0.4 0.2 0.3

遊離炭酸 6 6 6 6 4 6 6 6

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.1 -0.9 -1.1 -1.2 4 -0.9 -1.2 -1.1

従属栄養細菌 6 2 12 0 4 12 0 5

アルカリ度 68 71 73 74 4 74 68 72

電気伝導率 243 242 259 235 247 249 238 248 228 259 260 251 12 260 228 247

カルシウムイオン 12 13 13 13 4 13 12 13

紫外線吸光度(E260) 0.011 0.011 0.011 0.009 0.009 0.006 0.010 0.010 0.012 0.011 0.010 0.010 12 0.012 0.006 0.010

管
理
目
標

そ
の
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平均

水
質
基
準

回数 最高 最低
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 (45) 中ノ浜ポンプ場(粟屋配水池)
採水月日 4/26 5/24 6/7 7/26 8/16 8/30 10/25 11/15 11/29 1/31 2/21 3/7

採水時間 9:50 9:32 10:50 10:50 9:43 10:04 9:30 9:45 9:50 9:37 9:25 9:45

水温 19.6 25.3 24.5 32.0 34.0 29.9 22.9 18.9 15.9 10.0 11.4 11.9 12 34.0 10.0 21.4

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.011 0.014 0.009 0.006 4 0.014 0.006 0.010

ジクロロ酢酸 0.003 <0.002 <0.002 0.005 4 0.005 <0.002 0.002

ジブロモクロロメタン <0.001 0.004 0.003 0.003 4 0.004 <0.001 0.003

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.018 0.027 0.019 0.014 4 0.027 0.014 0.020

トリクロロ酢酸 0.006 0.006 0.005 0.004 4 0.006 0.004 0.005

ブロモジクロロメタン 0.007 0.009 0.007 0.005 4 0.009 0.005 0.007

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.004 0.004 0.002 0.003 4 0.004 0.002 0.003

亜鉛及びその化合物 0.008 0.005 0.009 0.004 4 0.009 0.004 0.007

アルミニウム及びその化合物 0.031 0.057 0.027 0.024 4 0.057 0.024 0.035

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.019 0.014 0.012 0.008 4 0.019 0.008 0.013

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 16 16 17 15 16 16 15 15 14 16 16 16 12 17 14 16

蒸発残留物 157 149 146 144 4 157 144 149

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000002 <0.000001 7 0.000002 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 12 1.0 0.7 0.9

pH値 7.3 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.4 12 7.5 7.3 7.4

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.4 0.4 0.4 12 0.5 0.2 0.3

遊離炭酸 6 5 6 6 4 6 5 6

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.1 -0.8 -1.1 -1.1 4 -0.8 -1.1 -1.0

従属栄養細菌 3 1 0 0 4 3 0 1

アルカリ度 67 70 72 73 4 73 67 71

電気伝導率 241 245 258 233 247 251 237 248 228 258 261 252 12 261 228 247

カルシウムイオン 12 13 15 14 4 15 12 14

紫外線吸光度(E260) 0.011 0.011 0.011 0.009 0.009 0.007 0.010 0.010 0.012 0.011 0.010 0.010 12 0.012 0.007 0.010

管
理
目
標

そ
の
他

平均

水
質
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回数 最高 最低
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 (46) みどりんぱぁーく(古賀配水池)
採水月日 4/26 5/24 6/7 7/26 8/16 8/30 10/25 11/15 11/29 1/31 2/21 3/7

採水時間 9:18 8:54 11:10 11:10 9:05 9:16 8:58 9:13 9:20 9:10 9:50 9:08

水温 18.2 21.7 23.0 28.6 31.9 29.6 23.1 19.7 18.0 11.3 11.7 11.5 12 31.9 11.3 20.7

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.010 0.013 0.008 0.005 4 0.013 0.005 0.009

ジクロロ酢酸 0.003 0.005 <0.002 0.003 4 0.005 <0.002 0.003

ジブロモクロロメタン <0.001 0.004 0.003 0.003 4 0.004 <0.001 0.003

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.016 0.025 0.017 0.013 4 0.025 0.013 0.018

トリクロロ酢酸 0.006 0.006 0.005 0.005 4 0.006 0.005 0.006

ブロモジクロロメタン 0.006 0.008 0.006 0.005 4 0.008 0.005 0.006

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.004 0.004 0.002 0.003 4 0.004 0.002 0.003

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 0.006 <0.004 4 0.006 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.031 0.064 0.030 0.024 4 0.064 0.024 0.037

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.006 0.008 0.007 0.008 4 0.008 0.006 0.007

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 16 16 17 15 16 16 15 15 14 16 16 16 12 17 14 16

蒸発残留物 162 157 156 147 4 162 147 156

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000002 <0.000001 7 0.000002 <0.000001 <0.000001

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.7 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 12 1.0 0.7 0.9

pH値 7.6 7.6 7.5 7.8 7.8 7.9 7.9 7.7 7.8 7.6 7.8 7.7 12 7.9 7.5 7.7

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

残留塩素 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 12 0.4 0.2 0.3

遊離炭酸 4 2 3 3 4 4 2 3

臭気強度(TON)

腐食性(ランゲリア指数) -1.1 -0.5 -0.7 -0.8 4 -0.5 -1.1 -0.8

従属栄養細菌 0 1 3 0 4 3 0 1

アルカリ度 68 74 73 76 4 76 68 73

電気伝導率 246 245 260 234 249 252 242 250 233 261 264 254 12 264 233 249

カルシウムイオン 9 14 17 13 4 17 9 13

紫外線吸光度(E260) 0.011 0.010 0.011 0.009 0.008 0.006 0.010 0.010 0.011 0.011 0.010 0.010 12 0.011 0.006 0.010

管
理
目
標

そ
の
他

平均

水
質
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回数 最高 最低
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3. 給水栓の毎日検査結果　

　毎日検査（残留塩素）測定結果 (単位 mg/L)

平成28年 平成29年

配水池 測定地点 年間

最高 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

井手浦 小倉南区横代北町 最低 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6

平均 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

最高 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

新道寺 小倉南区大字木下 最低 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

平均 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

最高 0.7 0.5 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7

堀　越 小倉南区葉山町 最低 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.4

平均 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6

最高 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5

 沼 門司区吉志新町 最低 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2

平均 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4

最高 0.4 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5

高　蔵 小倉南区沼緑町 最低 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2

平均 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3

最高 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7

小森江 門司区矢筈町 最低 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4

平均 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

最高 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4

風　師　 門司区奥田 最低 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

平均 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

最高 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5

黒　川 門司区大字大積 最低 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2

平均 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

最高 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5

丸　山 門司区鳴竹 最低 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2

平均 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

最高 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7

足　立 小倉北区山門町 最低 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4

平均 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

最高 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6

小熊野第１ 八幡東区八王寺町 最低 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

平均 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

最高 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

小熊野第２  小倉北区高尾 最低 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2

平均 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3

最高 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6

皿　山 小倉北区浅野 最低 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4

平均 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

最高 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6

笹　尾 門司区西新町 最低 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

平均 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

最高 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4

富　野 小倉北区黒原 最低 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.1

平均 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3

最高 0.5 0.4 0.5 0.4 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

道　原 小倉南区長尾 最低 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3

平均 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4

最高 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

永犬丸 八幡西区泉ヶ浦 最低 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6

平均 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6

最高 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7

別　所 八幡西区里中 最低 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.4

平均 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6

最高 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7

山ノ岬 八幡西区青山 最低 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5

平均 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

最高 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

京良城 八幡西区的場町 最低 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.5

平均 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6

最高 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6

花　尾 八幡西区別当町 最低 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.3

平均 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4

最高 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5

山ノ神第1 戸畑区南鳥旗町 最低 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3

平均 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4

11月10月9月

　配水池ごとの代表46地点について色、濁り、残留塩素を検査した結果、すべて水質基準に適合していた。

3月2月1月12月4月 5月 8月7月6月
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平成28年 平成29年

配水池 測定地点 年間
11月10月9月 3月2月1月12月4月 5月 8月7月6月

最高 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

山ノ神第2 八幡東区天神町 最低 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4

平均 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

最高 0.8 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.8

尾　倉 八幡東区大谷 最低 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3

平均 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4

最高 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.3 0.4 0.5 0.5

大　蔵 戸畑区東大谷 最低 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2

平均 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4

最高 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

中　尾 八幡東区中尾 最低 0.3 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.1

平均 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3

最高 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8

大　谷 戸畑区中原西 最低 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

平均 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

最高 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7

椎ノ木 戸畑区牧山 最低 0.6 0.6 0.6 0.5 0.3 0.3 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3

平均 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6

最高 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.7 0.7 0.7 0.8

高　見 小倉北区日明 最低 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4

平均 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6

最高 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6

小　嶺 八幡西区永犬丸南町 最低 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3

平均 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

最高 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5

畑 第1 八幡西区楠橋西 最低 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3

平均 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5

最高 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6

畑 第2 八幡西区星ヶ丘 最低 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2

平均 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4

最高 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7

二　島 若松区鴨生田 最低 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5

平均 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

最高 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8

藤ノ木 若松区赤鳥町 最低 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6

平均 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7

最高 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5 0.6

石　峰 若松区赤島町 最低 0.4 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.2

平均 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.4

最高 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5

高　塔 若松区西小石町 最低 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

平均 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4

最高 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5

修多羅 若松区大池町 最低 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.1

平均 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3

最高 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6

日　峰 若松区高須西 最低 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4

平均 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5

最高 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6

星ヶ丘 八幡西区星ヶ丘 最低 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5

平均 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6

最高 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5

藍　島 小倉北区大字藍島 最低 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3

平均 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

最高 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

帆　柱 八幡東区帆柱 最低 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2

平均 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

最高 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5

平尾台 小倉南区大字新道寺 最低 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2

平均 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

最高 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

ひびきの 若松区塩屋 最低 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.4 0.3

平均 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5

最高 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6

江川台 芦屋町山鹿 最低 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3

平均 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

最高 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

粟　屋 芦屋町緑ヶ丘 最低 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3

平均 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

最高 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5

古　賀 水巻町猪熊 最低 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

平均 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
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Ⅴ 用 水 供 給





1. 用水供給採水地点

No. 採水地点 供給先 

① 尾崎分岐 岡垣町 

② 池田配水池入口 宗像市 

③ 河東分岐 宗像市 

④ 大井配水池入口 宗像市 

⑤ 日の里配水池入口 宗像市 

⑥ 畦町配水池入口 福津市 

⑦ 医王寺配水池入口 古賀市 

⑧ 立花配水池入口 新宮町 

新宮町 

古賀町 

福津市 

宗像市 

岡垣町 

遠賀町 

北九州市 

本城浄水場 

垂見調整池 

下原配水池 

日峰配水池 

①尾崎分岐

芦屋町 

②池田配水池

⑤日の里配水池

④大井配水池

⑥畦町配水池

⑦医王寺配水池

⑧立花配水池

福岡市 

③河東分岐

水巻町 
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２．水質試験成績

(1) 尾崎分岐
採水年月日 4/13 5/18 6/22 7/20 8/3 9/7 10/12 11/9 12/7 1/18 2/15 3/15

採水時刻 9:58 9:05 10:15 10:00 10:00 9:45 10:00 9:50 9:55 9:40 9:45 10:30

水温 14.9 19.0 24.5 27.2 29.7 27.0 23.6 18.7 14.2 9.1 8.4 10.7 12 29.7 8.4 18.9

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 <0.0003 <0.0003

水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005

セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.68 0.47 0.66 0.45 4 0.68 0.45 0.57

フッ素及びその化合物 0.06 0.08 <0.05 0.07 4 0.08 <0.05 0.05

ホウ素及びその化合物 0.032 0.037 0.035 0.049 4 0.049 0.032 0.038

四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002

1,4-ジオキサン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ジクロロメタン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ベンゼン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.007 0.007 0.010 0.010 0.010 0.010 0.009 0.006 0.005 9 0.010 0.005 0.008

ジクロロ酢酸 0.003 0.007 0.004 0.005 4 0.007 0.003 0.005

ジブロモクロロメタン 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.004 0.003 0.003 0.003 9 0.004 0.002 0.003

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.014 0.015 0.019 0.021 0.020 0.021 0.018 0.015 0.013 9 0.021 0.013 0.017

トリクロロ酢酸 0.005 0.005 0.004 0.004 4 0.005 0.004 0.005

ブロモジクロロメタン 0.005 0.005 0.006 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 9 0.007 0.005 0.006

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 9 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.003 0.003 0.002 0.003 4 0.003 0.002 0.003

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.031 0.042 0.029 0.025 4 0.042 0.025 0.032

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.003 0.002 0.002 0.002 4 0.003 0.002 0.002

ナトリウム及びその化合物 17 19 20 24 4 24 17 20

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 16 16 15 15 16 15 16 15 15 14 15 17 12 17 14 15

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 74 81 84 91 4 91 74 83

蒸発残留物 141 144 162 162 4 162 141 152

陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 7 0.000001 <0.000001 <0.000001

非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005

フェノール類 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005

有機物（全有機炭素（TOC）の量） 1.0 0.9 0.8 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 1.1 1.1 12 1.1 0.7 0.9

ｐＨ値 7.3 7.1 7.2 7.4 7.3 7.2 7.4 7.1 7.4 7.4 7.4 7.4 12 7.4 7.1 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル 0.002 <0.001 <0.001 0.001 4 0.002 <0.001 <0.001

抱水クロラール 0.004 0.003 <0.001 0.002 4 0.004 <0.001 0.002

残留塩素 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.6 0.5 12 0.6 0.4 0.5

遊離炭酸 9 9 6 9 4 9 6 8

臭気強度（TON)

腐食性（ランゲリア指数） -1.1 -1.0 -0.9 -0.9 4 -0.9 -1.1 -1.0

従属栄養細菌 1 1 0 0 4 1 0 0

アルカリ度 63 69 68 75 4 75 63 69

電気伝導率 247 236 223 225 232 243 215 243 238 240 250 272 12 272 215 239

カルシウムイオン 23 25 26 28 4 28 23 26

紫外線吸光度（E260) 0.013 0.011 0.010 0.007 0.009 0.009 0.010 0.010 0.010 0.012 0.011 0.011 12 0.013 0.007 0.010

そ
の
他

回数 最高 最低 平均

水
質
基
準

管
理
目
標
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(2) 池田配水池入口
採水年月日 4/13 5/18 6/22 7/20 8/3 9/7 10/12 11/9 12/7 1/18 2/15 3/15

採水時刻 10:38 9:25 9:40 9:39 12:41 10:58 9:32 9:30 9:25 9:25 9:19 9:21

水温 15.3 19.8 24.6 27.3 30.2 27.2 24.8 19.7 15.2 9.8 9.0 11.2 12 30.2 9.0 19.5

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.008 0.009 0.010 0.011 0.012 0.010 0.010 0.006 0.005 9 0.012 0.005 0.009

ジクロロ酢酸 0.005 0.008 0.004 0.005 4 0.008 0.004 0.006

ジブロモクロロメタン 0.002 0.003 0.002 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 9 0.004 0.002 0.003

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.016 0.018 0.018 0.023 0.024 0.020 0.019 0.015 0.013 9 0.024 0.013 0.018

トリクロロ酢酸 0.006 0.005 0.005 0.004 4 0.006 0.004 0.005

ブロモジクロロメタン 0.006 0.006 0.006 0.008 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 9 0.008 0.005 0.006

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 9 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.003 0.003 0.002 0.002 4 0.003 0.002 0.003

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 0.004 0.005 4 0.005 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.035 0.043 0.029 0.027 4 0.043 0.027 0.034

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.004 0.003 0.003 0.004 4 0.004 0.003 0.004

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 16 16 15 15 16 15 14 15 15 15 16 18 12 18 14 16

蒸発残留物 146 152 156 164 4 164 146 155

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物（全有機炭素（TOC）の量） 1.0 0.9 0.8 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2 12 1.2 0.7 1.0

ｐＨ値 7.3 7.2 7.3 7.4 7.3 7.2 7.4 7.3 7.6 7.4 7.3 7.4 12 7.6 7.2 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5 12 0.6 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル <0.001 0.001 <0.001 0.001 4 0.001 <0.001 <0.001

抱水クロラール 0.001 0.002 <0.001 0.002 4 0.002 <0.001 0.001

残留塩素 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 12 0.9 0.8 0.8

遊離炭酸 6 7 6 10 4 10 6 7

臭気強度（TON)

腐食性（ランゲリア指数） -0.9 -1.0 -0.7 -0.9 4 -0.7 -1.0 -0.9

従属栄養細菌 1 1 0 1 4 1 0 0

アルカリ度 64 70 70 75 4 75 64 70

電気伝導率 248 251 227 228 236 245 220 237 240 242 249 274 12 274 220 241

カルシウムイオン 24 25 26 28 4 28 24 26

紫外線吸光度（E260) 0.013 0.011 0.011 0.008 0.009 0.010 0.010 0.011 0.011 0.012 0.012 0.012 12 0.013 0.008 0.011

そ
の
他

回数 最高 最低 平均

水
質
基
準

管
理
目
標
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(3) 河東分岐
採水年月日 4/13 5/18 6/22 7/20 8/3 9/7 10/12 11/9 12/7 1/18 2/15 3/15

採水時刻 10:20 9:45 10:05 9:56 12:20 10:33 9:59 9:55 9:50 9:50 9:43 9:44

水温 14.5 19.4 24.4 26.6 29.5 27.1 25.5 21.1 16.8 11.9 9.3 10.9 12 29.5 9.3 19.8

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.008 0.008 0.010 0.013 0.012 0.010 0.011 0.007 0.005 9 0.013 0.005 0.009

ジクロロ酢酸 0.006 0.007 0.005 0.005 4 0.007 0.005 0.006

ジブロモクロロメタン 0.002 0.003 0.002 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 9 0.004 0.002 0.003

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.016 0.017 0.018 0.025 0.023 0.020 0.021 0.016 0.013 9 0.025 0.013 0.019

トリクロロ酢酸 0.006 0.005 0.005 0.004 4 0.006 0.004 0.005

ブロモジクロロメタン 0.006 0.006 0.006 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 9 0.008 0.005 0.007

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 9 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.003 0.002 0.002 0.002 4 0.003 0.002 0.002

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.034 0.052 0.029 0.038 4 0.052 0.029 0.038

鉄及びその化合物 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 4 0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.001 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001

マンガン及びその化合物 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 16 16 15 15 16 15 14 15 15 15 16 18 12 18 14 16

蒸発残留物 143 146 136 163 4 163 136 147

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物（全有機炭素（TOC）の量） 1.0 0.9 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 12 1.2 0.8 1.0

ｐＨ値 7.3 7.2 7.2 7.4 7.3 7.2 7.3 7.2 7.5 7.4 7.3 7.4 12 7.5 7.2 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル <0.001 0.001 <0.001 0.001 4 0.001 <0.001 <0.001

抱水クロラール 0.001 0.002 <0.001 0.002 4 0.002 <0.001 0.001

残留塩素 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 12 0.9 0.7 0.8

遊離炭酸 7 9 6 10 4 10 6 8

臭気強度（TON)

腐食性（ランゲリア指数） -1.0 -1.0 -0.7 -0.9 4 -0.7 -1.0 -0.9

従属栄養細菌 1 1 0 0 4 1 0 0

アルカリ度 64 69 70 75 4 75 64 70

電気伝導率 246 250 227 226 234 243 223 244 240 238 250 267 12 267 223 241

カルシウムイオン 25 25 26 28 4 28 25 26

紫外線吸光度（E260) 0.013 0.011 0.011 0.008 0.009 0.010 0.009 0.010 0.011 0.012 0.011 0.012 12 0.013 0.008 0.011

そ
の
他

回数 最高 最低 平均

水
質
基
準

管
理
目
標
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(4) 大井配水池入口
採水年月日 4/13 5/18 6/22 7/20 8/3 9/7 10/12 11/9 12/7 1/18 2/15 3/15

採水時刻 10:25 10:10 10:35 10:16 11:57 10:08 10:20 10:20 10:10 10:15 9:58 10:04

水温 13.8 19.2 24.0 26.3 29.3 26.9 24.4 19.7 15.3 10.0 9.2 10.9 12 29.3 9.2 19.1

一般細菌 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.008 0.009 0.010 0.012 0.011 0.010 0.011 0.007 0.005 9 0.012 0.005 0.009

ジクロロ酢酸 0.006 0.008 0.005 0.005 4 0.008 0.005 0.006

ジブロモクロロメタン 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 9 0.004 0.002 0.003

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.016 0.018 0.019 0.024 0.021 0.020 0.021 0.016 0.013 9 0.024 0.013 0.019

トリクロロ酢酸 0.006 0.005 0.005 0.004 4 0.006 0.004 0.005

ブロモジクロロメタン 0.006 0.006 0.006 0.008 0.007 0.007 0.007 0.006 0.005 9 0.008 0.005 0.006

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 9 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.003 0.003 0.002 <0.001 4 0.003 <0.001 0.002

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 0.004 0.005 4 0.005 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.036 0.050 0.029 0.030 4 0.050 0.029 0.036

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.003 0.003 0.002 0.002 4 0.003 0.002 0.003

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 16 16 15 15 16 15 14 15 15 15 15 17 12 17 14 15

蒸発残留物 147 144 136 156 4 156 136 146

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物（全有機炭素（TOC）の量） 1.0 0.9 0.8 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 12 1.1 0.7 0.9

ｐＨ値 7.3 7.2 7.3 7.4 7.3 7.2 7.3 7.3 7.5 7.4 7.3 7.4 12 7.5 7.2 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル <0.001 <0.001 <0.001 0.001 4 0.001 <0.001 <0.001

抱水クロラール 0.001 0.002 <0.001 0.002 4 0.002 <0.001 0.001

残留塩素 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 12 0.9 0.7 0.8

遊離炭酸 7 8 7 10 4 10 7 8

臭気強度（TON)

腐食性（ランゲリア指数） -0.9 -1.0 -0.8 -0.9 4 -0.8 -1.0 -0.9

従属栄養細菌 1 1 0 0 4 1 0 0

アルカリ度 64 69 69 74 4 74 64 69

電気伝導率 245 249 230 226 234 242 220 244 238 241 250 272 12 272 220 241

カルシウムイオン 26 25 26 30 4 30 25 27

紫外線吸光度（E260) 0.013 0.012 0.010 0.008 0.009 0.010 0.010 0.010 0.010 0.012 0.011 0.012 12 0.013 0.008 0.011

そ
の
他

回数 最高 最低 平均

水
質
基
準

管
理
目
標
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(5) 日の里配水池入口
採水年月日 4/13 5/18 6/22 7/20 8/3 9/7 10/12 11/9 12/7 1/18 2/15 3/15

採水時刻 10:50 10:35 11:10 10:40 11:30 9:40 10:45 10:45 10:40 10:45 10:18 10:32

水温 13.9 19.0 23.6 26.3 29.1 27.0 24.6 20.0 15.6 10.4 9.4 11.1 12 29.1 9.4 19.2

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.009 0.009 0.010 0.012 0.011 0.011 0.011 0.007 0.005 9 0.012 0.005 0.009

ジクロロ酢酸 0.005 0.008 0.005 0.005 4 0.008 0.005 0.006

ジブロモクロロメタン 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 9 0.004 0.002 0.003

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.017 0.018 0.019 0.024 0.021 0.021 0.021 0.016 0.013 9 0.024 0.013 0.019

トリクロロ酢酸 0.005 0.005 0.005 0.004 4 0.005 0.004 0.005

ブロモジクロロメタン 0.006 0.006 0.006 0.008 0.007 0.007 0.007 0.006 0.005 9 0.008 0.005 0.006

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 9 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.003 0.003 0.002 0.002 4 0.003 0.002 0.003

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.035 0.043 0.029 0.027 4 0.043 0.027 0.034

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.003 0.002 0.002 0.003 4 0.003 0.002 0.003

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 16 17 15 15 16 15 14 15 15 15 16 17 12 17 14 16

蒸発残留物 136 150 138 160 4 160 136 146

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物（全有機炭素（TOC）の量） 1.0 0.9 0.8 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 12 1.1 0.7 0.9

ｐＨ値 7.3 7.2 7.2 7.4 7.3 7.2 7.3 7.3 7.4 7.4 7.3 7.3 12 7.4 7.2 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル <0.001 0.001 <0.001 0.002 4 0.002 <0.001 <0.001

抱水クロラール 0.001 0.002 <0.001 0.002 4 0.002 <0.001 0.001

残留塩素 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 12 0.8 0.7 0.8

遊離炭酸 8 9 7 11 4 11 7 9

臭気強度（TON)

腐食性（ランゲリア指数） -1.0 -0.9 -0.9 -1.0 4 -0.9 -1.0 -1.0

従属栄養細菌 0 0 0 1 4 1 0 0

アルカリ度 65 70 70 75 4 75 65 70

電気伝導率 246 249 232 226 234 242 221 244 240 241 251 271 12 271 221 241

カルシウムイオン 26 26 27 28 4 28 26 27

紫外線吸光度（E260) 0.013 0.012 0.010 0.008 0.010 0.009 0.010 0.010 0.010 0.012 0.012 0.012 12 0.013 0.008 0.011

そ
の
他

回数 最高 最低 平均

水
質
基
準

管
理
目
標
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(6) 畦町配水池入口
採水年月日 4/13 5/18 6/22 7/20 8/3 9/7 10/12 11/9 12/7 1/18 2/15 3/15

採水時刻 11:25 9:34 9:30 9:20 9:30 9:20 9:40 9:10 9:20 9:20 9:20 9:20

水温 13.5 19.1 23.7 26.1 28.6 26.9 24.7 19.8 15.6 10.8 9.2 10.9 12 28.6 9.2 19.1

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 <0.0003 <0.0003

水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005

セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.65 0.47 0.66 0.42 4 0.66 0.42 0.55

フッ素及びその化合物 0.06 0.08 <0.05 0.07 4 0.08 <0.05 0.05

ホウ素及びその化合物 0.036 0.037 0.033 0.051 4 0.051 0.033 0.039

四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002

1,4-ジオキサン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ジクロロメタン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ベンゼン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.010 0.010 0.010 0.016 0.015 0.012 0.011 0.008 0.006 9 0.016 0.006 0.011

ジクロロ酢酸 0.006 0.009 0.006 0.006 4 0.009 0.006 0.007

ジブロモクロロメタン 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 9 0.004 0.002 0.003

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.019 0.020 0.020 0.029 0.028 0.022 0.021 0.017 0.015 9 0.029 0.015 0.021

トリクロロ酢酸 0.006 0.006 0.006 0.004 4 0.006 0.004 0.006

ブロモジクロロメタン 0.007 0.007 0.007 0.009 0.009 0.007 0.007 0.006 0.006 9 0.009 0.006 0.007

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 9 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.003 0.003 0.002 0.002 4 0.003 0.002 0.003

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 <0.004 0.004 4 0.004 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.034 0.043 0.027 0.027 4 0.043 0.027 0.033

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.002 0.002 0.001 0.001 4 0.002 0.001 0.002

ナトリウム及びその化合物 19 19 19 24 4 24 19 20

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 16 16 16 15 16 15 15 15 15 15 15 17 12 17 15 16

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 80 80 83 91 4 91 80 84

蒸発残留物 145 142 138 166 4 166 138 148

陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 7 0.000001 <0.000001 <0.000001

非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005

フェノール類 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005

有機物（全有機炭素（TOC）の量） 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 1.0 1.1 12 1.1 0.8 0.9

ｐＨ値 7.3 7.3 7.2 7.3 7.3 7.2 7.3 7.3 7.4 7.4 7.3 7.4 12 7.4 7.2 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル 0.001 0.001 <0.001 0.002 4 0.002 <0.001 0.001

抱水クロラール 0.002 0.003 <0.001 0.002 4 0.003 <0.001 0.002

残留塩素 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7 12 0.8 0.6 0.7

遊離炭酸 9 8 7 10 4 10 7 9

臭気強度（TON)

腐食性（ランゲリア指数） -1.0 -1.0 -0.9 -0.9 4 -0.9 -1.0 -1.0

従属栄養細菌 0 1 0 0 4 1 0 0

アルカリ度 68 69 69 75 4 75 68 70

電気伝導率 245 245 242 225 232 240 226 243 238 238 250 271 12 271 225 241

カルシウムイオン 24 24 25 28 4 28 24 25

紫外線吸光度（E260) 0.012 0.011 0.010 0.007 0.008 0.009 0.009 0.010 0.010 0.011 0.011 0.011 12 0.012 0.007 0.010

そ
の
他

回数 最高 最低 平均

水
質
基
準

管
理
目
標
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(7) 医王寺配水池入口
採水年月日 4/13 5/18 6/22 7/20 8/3 9/7 10/12 11/9 12/7 1/18 2/15 3/15

採水時刻 12:10 10:03 10:00 9:50 10:00 9:50 10:00 9:40 9:50 9:50 9:50 9:50

水温 13.8 18.8 23.2 25.4 27.9 27.1 24.8 20.3 16.2 11.8 9.9 11.2 12 27.9 9.9 19.2

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 4 <0.0003 <0.0003 <0.0003

水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 4 <0.00005 <0.00005 <0.00005

セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 4 <0.004 <0.004 <0.004

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.62 0.47 0.66 0.42 4 0.66 0.42 0.54

フッ素及びその化合物 0.06 0.07 <0.05 0.07 4 0.07 <0.05 0.05

ホウ素及びその化合物 0.039 0.039 0.034 0.055 4 0.055 0.034 0.042

四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 4 <0.0002 <0.0002 <0.0002

1,4-ジオキサン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ジクロロメタン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

ベンゼン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.011 0.012 0.013 0.018 0.019 0.016 0.014 0.010 0.007 9 0.019 0.007 0.013

ジクロロ酢酸 0.006 0.010 0.007 0.007 4 0.010 0.006 0.008

ジブロモクロロメタン 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.004 9 0.004 0.002 0.003

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.021 0.022 0.024 0.031 0.032 0.028 0.024 0.020 0.018 9 0.032 0.018 0.024

トリクロロ酢酸 0.007 0.007 0.007 0.005 4 0.007 0.005 0.007

ブロモジクロロメタン 0.008 0.007 0.008 0.009 0.009 0.008 0.007 0.007 0.007 9 0.009 0.007 0.008

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 9 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.003 0.003 0.002 0.003 4 0.003 0.002 0.003

亜鉛及びその化合物 0.005 <0.004 0.008 0.005 4 0.008 <0.004 0.005

アルミニウム及びその化合物 0.044 0.046 0.027 0.030 4 0.046 0.027 0.037

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.010 0.002 0.005 0.003 4 0.010 0.002 0.005

ナトリウム及びその化合物 21 19 18 24 4 24 18 21

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 16 16 17 15 16 15 15 15 15 15 16 17 12 17 15 16

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 89 84 82 91 4 91 82 87

蒸発残留物 165 136 138 158 4 165 136 149

陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 4 <0.02 <0.02 <0.02

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 7 0.000001 <0.000001 <0.000001

非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 4 <0.005 <0.005 <0.005

フェノール類 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 4 <0.0005 <0.0005 <0.0005

有機物（全有機炭素（TOC）の量） 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 12 1.1 0.8 1.0

ｐＨ値 7.2 7.2 7.3 7.4 7.4 7.3 7.4 7.4 7.3 7.4 7.4 7.4 12 7.4 7.2 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル 0.001 0.002 <0.001 0.002 4 0.002 <0.001 0.001

抱水クロラール 0.002 0.003 <0.001 0.003 4 0.003 <0.001 0.002

残留塩素 0.7 0.6 0.9 1.1 1.1 1.2 1.0 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 12 1.2 0.6 0.9

遊離炭酸 7 7 7 9 4 9 7 8

臭気強度（TON)

腐食性（ランゲリア指数） -0.9 -0.8 -1.0 -0.9 4 -0.8 -1.0 -0.9

従属栄養細菌 0 0 1 0 4 1 0 0

アルカリ度 72 69 66 74 4 74 66 70

電気伝導率 243 243 262 223 232 241 228 240 231 235 249 270 12 270 223 241

カルシウムイオン 28 26 25 28 4 28 25 27

紫外線吸光度（E260) 0.012 0.011 0.010 0.008 0.009 0.010 0.010 0.010 0.011 0.011 0.011 0.010 12 0.012 0.008 0.010

そ
の
他

回数 最高 最低 平均

水
質
基
準

管
理
目
標
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(8) 立花配水池入口
採水年月日 4/13 5/18 6/22 7/20 8/3 9/7 10/12 11/9 12/7 1/18 2/15 3/15

採水時刻 12:40 10:30 10:35 10:40 10:25 10:20 10:30 10:10 10:20 10:20 10:10 10:20

水温 14.1 18.4 22.2 24.3 26.3 27.6 25.1 21.8 18.0 14.0 12.3 12.3 12 27.6 12.3 19.7

一般細菌 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩素酸 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4 <0.05 <0.05 <0.05

クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

クロロホルム 0.012 0.016 0.021 0.029 0.026 0.023 0.017 0.015 0.009 9 0.029 0.009 0.019

ジクロロ酢酸 0.004 0.004 0.007 0.007 4 0.007 0.004 0.006

ジブロモクロロメタン 0.003 0.004 0.004 0.003 0.005 0.003 0.004 0.002 0.004 9 0.005 0.002 0.004

臭素酸 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

総トリハロメタン 0.023 0.028 0.035 0.042 0.041 0.034 0.029 0.024 0.020 9 0.042 0.020 0.031

トリクロロ酢酸 0.011 0.009 0.011 0.006 4 0.011 0.006 0.009

ブロモジクロロメタン 0.008 0.008 0.010 0.010 0.010 0.008 0.008 0.007 0.007 9 0.010 0.007 0.008

ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 9 <0.001 <0.001 <0.001

ホルムアルデヒド 0.005 0.002 0.003 0.003 4 0.005 0.002 0.003

亜鉛及びその化合物 <0.004 <0.004 0.007 <0.004 4 0.007 <0.004 <0.004

アルミニウム及びその化合物 0.040 0.046 0.025 0.029 4 0.046 0.025 0.035

鉄及びその化合物 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01

銅及びその化合物 0.003 0.009 0.002 0.001 4 0.009 0.001 0.004

マンガン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

塩化物イオン 17 16 17 15 16 15 15 15 15 15 16 17 12 17 15 16

蒸発残留物 170 136 118 156 4 170 118 145

ジェオスミン <0.000001 <0.000001 0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 7 <0.000001 <0.000001 <0.000001

有機物（全有機炭素（TOC）の量） 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1 12 1.1 0.8 1.0

ｐＨ値 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 12 7.4 7.3 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

色度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

ジクロロアセトニトリル <0.001 0.001 <0.001 0.002 4 0.002 <0.001 <0.001

抱水クロラール 0.002 0.005 <0.001 0.003 4 0.005 <0.001 0.003

残留塩素 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 12 0.6 0.3 0.4

遊離炭酸 8 7 7 9 4 9 7 8

臭気強度（TON)

腐食性（ランゲリア指数） -0.9 -0.8 -1.1 -0.9 4 -0.8 -1.1 -0.9

従属栄養細菌 1 0 0 1 4 1 0 0

アルカリ度 73 69 59 72 4 73 59 68

電気伝導率 260 251 262 208 240 241 236 230 213 231 259 268 12 268 208 242

カルシウムイオン 28 26 23 29 4 29 23 27

紫外線吸光度（E260) 0.011 0.010 0.011 0.009 0.009 0.008 0.009 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 12 0.011 0.008 0.010

そ
の
他

回数 最高 最低 平均

水
質
基
準

管
理
目
標
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Ⅵ そ の 他 の 試 験





1. クリプトスポリジウム等試験結果

(1)浄水場試験
穴生浄水場 6/13 9/12 12/12 3/27 回数 最大 最小 平均

クリプトスポリジウム（個/10L） 不検出 不検出 不検出 不検出 4 不検出 不検出 不検出

ジアルジア(個/10L） 不検出 不検出 不検出 不検出 4 不検出 不検出 不検出

大腸菌（MPN/100ml) 1 2 46 <1 4 46 <1 12

嫌気性芽胞菌（個/ml） 0 0 0 1 4 1 0 0

クリプトスポリジウム（個/20L） 不検出 不検出 不検出 不検出 4 不検出 不検出 不検出

ジアルジア(個/20L） 不検出 不検出 不検出 不検出 4 不検出 不検出 不検出

畑浄水場 6/13 9/12 12/12 3/27 回数 最大 最小 平均

クリプトスポリジウム（個/10L） 不検出 不検出 不検出 不検出 4 不検出 不検出 不検出

ジアルジア(個/10L） 不検出 不検出 不検出 不検出 4 不検出 不検出 不検出

大腸菌（MPN/100ml) <1 5 5 <1 4 5 <1 3

嫌気性芽胞菌（個/ml） 0 0 0 0 4 0 0 0

クリプトスポリジウム（個/20L） 不検出 不検出 不検出 不検出 4 不検出 不検出 不検出

ジアルジア(個/20L） 不検出 不検出 不検出 不検出 4 不検出 不検出 不検出

本城浄水場 4/18 7/25 10/24 1/23 回数 最大 最小 平均

クリプトスポリジウム（個/10L） 不検出 不検出 不検出 不検出 4 不検出 不検出 不検出

ジアルジア(個/10L） 不検出 不検出 不検出 不検出 4 不検出 不検出 不検出

大腸菌（MPN/100ml) 6 3 16 <1 4 16 <1 6

嫌気性芽胞菌（個/ml） 1 0 0 0 4 1 0 0

クリプトスポリジウム（個/20L） 不検出 不検出 不検出 不検出 4 不検出 不検出 不検出

ジアルジア(個/20L） 不検出 不検出 不検出 不検出 4 不検出 不検出 不検出

井手浦浄水場 5/23 8/15 11/14 2/20 回数 最大 最小 平均

クリプトスポリジウム（個/10L） 不検出 不検出 不検出 不検出 4 不検出 不検出 不検出

ジアルジア(個/10L） 不検出 不検出 不検出 不検出 4 不検出 不検出 不検出

大腸菌（MPN/100ml) <1 1 9 <1 4 9 <1 3

嫌気性芽胞菌（個/ml） 0 0 1 0 4 1 0 0

クリプトスポリジウム（個/20L） 不検出 不検出 不検出 不検出 4 不検出 不検出 不検出

ジアルジア(個/20L） 不検出 不検出 不検出 不検出 4 不検出 不検出 不検出

道原浄水場 5/23 8/15 11/14 2/20 回数 最大 最小 平均

クリプトスポリジウム（個/10L） 不検出 不検出 不検出 不検出 4 不検出 不検出 不検出

ジアルジア(個/10L） 不検出 不検出 不検出 不検出 4 不検出 不検出 不検出

大腸菌（MPN/100ml) 4 1 21 <1 4 21 <1 7

嫌気性芽胞菌（個/ml） 0 0 0 0 4 0 0 0

クリプトスポリジウム（個/20L） 不検出 不検出 不検出 不検出 4 不検出 不検出 不検出

ジアルジア(個/20L） 不検出 不検出 不検出 不検出 4 不検出 不検出 不検出

(2）遠賀川水系実態調査結果  （遠賀川水系水道事業者連絡協議会で実施）

浄
水

原
水 指

標

菌

浄
水

原
水 指

標

菌

浄
水

原
水 指

標

菌

浄
水

原
水 指

標

菌

原
水 指

標

菌

浄
水

採水場所
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ 大腸菌 嫌気性芽胞菌

（個/10L) （個/10L) （MPN/100ml) （個/ml）

ジアルジア

遠賀川  勝野駅付近 不検出 不検出 1,000 3

遠賀川  中間堰付近 1 不検出 61 2

遠賀川  宮田橋付近 不検出 不検出 370 1

彦山川  岡森堰付近 15 不検出 870 3

遠賀川  鶴三緒橋付近 不検出 不検出 41 1
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2.ダイオキシン類の測定結果

 (1) 目　的

 　　　ダイオキシン類は、平成15年10月10日付健康局長通知（健発第1010004号）に基づき平成16年4月1日

 　　から要検討項目として、1pg-TEQ/L以下（暫定）の目標値が定められている。

 　　　そこで、浄水場の原水及び浄水について測定を実施した。なお、採水及び測定は外部委託により行

 　　った。

 (2) 採水年月日：平成28年10月18日～平成28年12月7日

 (3) 採水場所 ： 穴生、本城、畑、井手浦、道原（５浄水場）

 (4) 採水及び測定方法

　　 原 水：平成11年12月27日環境庁告示第68号に示す方法

　　 浄 水：水道原水及び浄水中のダイオキシン類調査マニュアル（改訂版：平成19年11月厚生労働省健

　　　　　  康局水道課)に示す方法

 (5) 測定物質

　　 ダイオキシン類：①　ポリクロロジベンゾ－パラ－ジオキシン：PCDDs

　　 　　　　　　　　②　ポリクロロジベンゾフラン：PCDFs

　 　　　　　　　　　③　ダイオキシン様PCBs(コプラナーPCB)：DL-PCBs

 (6) 測定結果

　　 浄水場の原水及び浄水について測定した結果、すべて目標値以内であった。

(単位：pg-TEQ/L)　

原   水 浄   水

穴生浄水場        0.095 (<0.12 )    0.00064 (<0.00074) 　平成28年10月18日～19日

本城浄水場        0.096 (<0.12 )    0.0011   (<0.0012 ) 　平成28年11月  1日～  2日

畑浄水場        0.026 (<0.054)    0.0012   (<0.0013 ) 　平成28年12月  6日～  7日

井手浦浄水場        0.056 (<0.082)    0.0027   (<0.0027 ) 　平成28年11月15日～16日

道原浄水場        0.009 (<0.048)    0.0021   (<0.0021 ) 　平成28年11月29日～30日

【備 考】  

１　毒性等価係数は、WHO/IPCSのTEF（2006）を適用した。

２　毒性当量については、実測濃度が検出下限値以上の濃度の場合はそのままその値を、検出下限値未満の濃度

    の場合は０（ゼロ）として算出したもの。

３　最大見積については、実測濃度が検出下限値以上の濃度の場合はそのままその値を、検出下限未満の濃度の

    場合は検出下限値の1/2を用いて算出した。

４　用語の定義

定量下限値：標準物質を測定したときのクロマトグラムのピークがS/N=10に相当する標準物質濃度を装置(GC-MS)

            の定量下限値とする。

検出下限値：標準物質を測定したときのクロマトグラムのピークがS/N=3に相当する標準物質濃度を装置(GC-MS)

            の検出下限値とする。

採水場所 採水年月日
毒性当量TEQ（最大見積TEQ）
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3. 農薬類試験詳細結果

検出農薬一覧

月日 測定地点 農薬名 検出値

5/17  山国川 （垂水）  フェニトロチオン(MEP) ＋オキソン体 0.0002

5/18  遠賀川 （中間）  トリクロピル 0.00008

5/18  遠賀川 （伊佐座）  トリクロピル 0.00008

5/18  遠賀川 （伊佐座）  フィプロニル 0.000006

5/18  遠賀川 （伊佐座）  フェントラザミド 0.0001

5/18  遠賀川 （猪熊）  シアナジン 0.00008

5/18  遠賀川 （猪熊）  トリクロピル 0.00012

5/18  遠賀川 （猪熊）  フィプロニル 0.000011

5/18  遠賀川 （猪熊）  フェントラザミド 0.0002

5/18  本城 （頓田）  シアナジン 0.00005

5/18  本城 （原水）  シアナジン 0.00006

5/18  本城 （浄水）  シアナジン 0.00005

6/22  遠賀川 （中間）  カフェンストロール 0.00034

6/22  遠賀川 （中間）  チオベンカルブ 0.0003

6/22  遠賀川 （中間）  メフェナセット 0.0003

6/22  遠賀川 （伊佐座）  カフェンストロール 0.00018

6/22  遠賀川 （伊佐座）  メフェナセット 0.0003

6/22  遠賀川 （猪熊）  カフェンストロール 0.00011

6/22  遠賀川 （猪熊）  メフェナセット 0.0003

7/20  遠賀川 （中間）  ピロキロン 0.0004

7/20  遠賀川 （伊佐座）  ピロキロン 0.0004

8/3  遠賀川（中間）  ピロキロン 0.0006

8/3  遠賀川（中間）  メトミノストロビン 0.0010

8/3  遠賀川 （伊佐座）  ピロキロン 0.0006

8/3  遠賀川 （伊佐座）  メトミノストロビン 0.0011

8/3  遠賀川 （猪熊）  シアナジン 0.00006

8/3  遠賀川 （猪熊）  ピロキロン 0.0006

8/3  本城 （頓田）  シアナジン 0.00005

8/3  本城 （原水）  シアナジン 0.00006

9/7  遠賀川 （猪熊）  シアナジン 0.00004
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遠賀川　(中間)　　1／２
採水月日 4/13 5/18 6/22 7/20 8/3 9/7 10/12 平均

1 1,3-ジクロロプロペン(D-D) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

2 2,2-DPA(ダラポン) <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

3 2,4-D(2,4-PA) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

4 EPN <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

5 MCPA

6 アシュラム <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009

7 アセフェート <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

8 アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

9 アニロホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

10 アミトラズ

11 アラクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

12 イソキサチオン+オキソン体 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008

13 イソフェンホス+オキソン体 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001

14 イソプロカルブ(MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

15 イソプロチオラン(IPT) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

16 イプロベンホス(IBP) <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009

17 イミノクタジン

18 インダノファン

19 エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

20 エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

21 エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

22 エトリジアゾール(エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

23 エンドスルファン(ベンゾエピン)＋エンドスルフェート <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

24 オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

25 オキシン銅（有機銅） <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

26 オリサストロピン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

27 カズサホス <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006

28 カフェンストロール <0.00008 <0.00008 0.00034 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008

29 カルタップ

30 カルバリル(NAC) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

31 カルプロパミド <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

32 カルボフラン <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005

33 キノクラミン（ACN) <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005

34 キャプタン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

35 クミルロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

36 グリホサート＋アミノメチルリン酸 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

37 グルホシネート

38 クロメプロップ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

39 クロルニトロフェン(CNP)＋CPNアミノ体 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

40 クロルピリホス+オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

41 クロロタロニル(TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

42 シアナジン <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

43 シアノホス(CYAP) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

44 ジウロン(DCMU) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

45 ジクロベニル(DBN) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

46 ジクロルボス(DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008

47 ジクワット

48 ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

49 ジチアノン

50 ジチオカルバメート系農薬

51 ジチオピル <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009

52 シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

53 シマジン(CAT) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

54 ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

55 ジメトエート <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

56 シメトリン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

57 ジメピペレート <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

58 ダイアジノン＋オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

59 ダイムロン <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

60 ダゾメット
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遠賀川　(中間)　　２／２
採水月日 4/13 5/18 6/22 7/20 8/3 9/7 10/12 平均

61 チアジニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

62 チウラム <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

63 チオジカルブ <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

64 チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

65 チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 0.0003 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

66 テルブカルブ(MBPMC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

67 トリクロピル <0.00006 0.00008 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

68 トリクロルホン(DEP) 

69 トリシクラゾール <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

70 トリフルラリン <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

71 ナプロパミド <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

72 パラコート

73 ピペロホス <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009

74 ピラクロニル

75 ピラゾキシフェン

76 ピラゾリネート（ピラゾレート）

77 ピリダフェンチオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002

78 ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

79 ピロキロン <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.0004 0.0006 <0.0004 <0.0004 <0.0004

80 フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005

81 フェニトロチオン(MEP) ＋オキソン体 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

82 フェノブカルブ(BPMC) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

83 フェリムゾン

84 フェンチオン(MPP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

85 フェントエート(PAP) <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007

86 フェントラザミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

87 フサライド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

88 ブタクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

89 ブタミホス＋オキソン体 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

90 ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

91 フルアジナム <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

92 プレチラクロール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

93 プロシミドン <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009

94 プロチオホス

95 プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

96 プロピザミド <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

97 プロベナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

98 ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

99 ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

100 ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

101 ベンゾビシクロン

102 ベンゾフェナップ <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

103 ベンタゾン <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

104 ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

105 ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

106 ベンフルラリン( ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

107 ベンフレセート <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007

108 ホスチアゼート

109 マラチオン（マラソン)＋オキソン体 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007

110 メコプロップ(MCPP) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

111 メソミル <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

112 メタム（カーバム）

113 メタラキシル <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

114 メチダチオン(DMTP) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

115 メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

116 メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.0010 <0.0004 <0.0004 <0.0004

117 メトリブジン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

118 メフェナセット <0.0002 <0.0002 0.0003 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

119 メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

120 モリネート <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
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遠賀川　(伊佐座)　　１／２
採水月日 4/13 5/18 6/22 7/20 8/3 9/7 10/12 11/9 12/7 1/18 2/15 3/15 平均

1 1,3-ジクロロプロペン(D-D) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

2 2,2-DPA(ダラポン) <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

3 2,4-D(2,4-PA) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

4 EPN <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

5 MCPA

6 アシュラム <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009

7 アセフェート <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

8 アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

9 アニロホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

10 アミトラズ

11 アラクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

12 イソキサチオン+オキソン体 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008

13 イソフェンホス+オキソン体 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001

14 イソプロカルブ(MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

15 イソプロチオラン(IPT) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

16 イプロベンホス(IBP) <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009

17 イミノクタジン

18 インダノファン

19 エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

20 エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

21 エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

22 エトリジアゾール(エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

23 エンドスルファン(ベンゾエピン)＋エンドスルフェート <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

24 オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

25 オキシン銅（有機銅） <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

26 オリサストロピン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

27 カズサホス <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006

28 カフェンストロール <0.00008 <0.00008 0.00018 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008

29 カルタップ

30 カルバリル(NAC) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

31 カルプロパミド <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

32 カルボフラン <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005

33 キノクラミン（ACN) <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005

34 キャプタン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

35 クミルロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

36 グリホサート＋アミノメチルリン酸 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

37 グルホシネート

38 クロメプロップ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

39 クロルニトロフェン(CNP)＋CPNアミノ体 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

40 クロルピリホス+オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

41 クロロタロニル(TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

42 シアナジン <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

43 シアノホス(CYAP) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

44 ジウロン(DCMU) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

45 ジクロベニル(DBN) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

46 ジクロルボス(DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008

47 ジクワット

48 ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

49 ジチアノン

50 ジチオカルバメート系農薬

51 ジチオピル <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009

52 シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

53 シマジン(CAT) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

54 ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

55 ジメトエート <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

56 シメトリン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

57 ジメピペレート <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

58 ダイアジノン＋オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

59 ダイムロン <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

60 ダゾメット
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遠賀川　(伊佐座)　　２／２
採水月日 4/13 5/18 6/22 7/20 8/3 9/7 10/12 11/9 12/7 1/18 2/15 3/15 平均

61 チアジニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

62 チウラム <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

63 チオジカルブ <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

64 チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

65 チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

66 テルブカルブ(MBPMC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

67 トリクロピル <0.00006 0.00008 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

68 トリクロルホン(DEP) 

69 トリシクラゾール <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

70 トリフルラリン <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

71 ナプロパミド <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

72 パラコート

73 ピペロホス <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009

74 ピラクロニル

75 ピラゾキシフェン

76 ピラゾリネート（ピラゾレート）

77 ピリダフェンチオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002

78 ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

79 ピロキロン <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.0004 0.0006 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

80 フィプロニル <0.000005 0.000006 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005

81 フェニトロチオン(MEP) ＋オキソン体 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

82 フェノブカルブ(BPMC) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

83 フェリムゾン

84 フェンチオン(MPP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

85 フェントエート(PAP) <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007

86 フェントラザミド <0.0001 0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

87 フサライド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

88 ブタクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

89 ブタミホス＋オキソン体 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

90 ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

91 フルアジナム <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

92 プレチラクロール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

93 プロシミドン <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009

94 プロチオホス

95 プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

96 プロピザミド <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

97 プロベナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

98 ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

99 ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

100 ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

101 ベンゾビシクロン

102 ベンゾフェナップ <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

103 ベンタゾン <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

104 ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

105 ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

106 ベンフルラリン( ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

107 ベンフレセート <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007

108 ホスチアゼート

109 マラチオン（マラソン)＋オキソン体 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007

110 メコプロップ(MCPP) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

111 メソミル <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

112 メタム（カーバム）

113 メタラキシル <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

114 メチダチオン(DMTP) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

115 メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

116 メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.0011 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

117 メトリブジン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

118 メフェナセット <0.0002 <0.0002 0.0003 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

119 メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

120 モリネート <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
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遠賀川　(猪熊)　　１／２
採水月日 4/13 5/18 6/22 7/20 8/3 9/7 10/12 11/9 12/7 1/18 2/15 3/15 平均

1 1,3-ジクロロプロペン(D-D) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

2 2,2-DPA(ダラポン) <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

3 2,4-D(2,4-PA) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

4 EPN <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

5 MCPA

6 アシュラム <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009

7 アセフェート <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

8 アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

9 アニロホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

10 アミトラズ

11 アラクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

12 イソキサチオン+オキソン体 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008

13 イソフェンホス+オキソン体 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001

14 イソプロカルブ(MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

15 イソプロチオラン(IPT) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

16 イプロベンホス(IBP) <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009

17 イミノクタジン

18 インダノファン

19 エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

20 エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

21 エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

22 エトリジアゾール(エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

23 エンドスルファン(ベンゾエピン)＋エンドスルフェート <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

24 オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

25 オキシン銅（有機銅） <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

26 オリサストロピン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

27 カズサホス <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006

28 カフェンストロール <0.00008 <0.00008 0.00011 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008

29 カルタップ

30 カルバリル(NAC) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

31 カルプロパミド <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

32 カルボフラン <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005

33 キノクラミン（ACN) <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005

34 キャプタン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

35 クミルロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

36 グリホサート＋アミノメチルリン酸 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

37 グルホシネート

38 クロメプロップ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

39 クロルニトロフェン(CNP)＋CPNアミノ体 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

40 クロルピリホス+オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

41 クロロタロニル(TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

42 シアナジン <0.00004 0.00008 <0.00004 <0.00004 0.00006 0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

43 シアノホス(CYAP) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

44 ジウロン(DCMU) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

45 ジクロベニル(DBN) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

46 ジクロルボス(DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008

47 ジクワット

48 ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

49 ジチアノン

50 ジチオカルバメート系農薬

51 ジチオピル <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009

52 シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

53 シマジン(CAT) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

54 ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

55 ジメトエート <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

56 シメトリン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

57 ジメピペレート <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

58 ダイアジノン＋オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

59 ダイムロン <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

60 ダゾメット
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遠賀川　(猪熊)　　２／２
採水月日 4/13 5/18 6/22 7/20 8/3 9/7 10/12 11/9 12/7 1/18 2/15 3/15 平均

61 チアジニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

62 チウラム <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

63 チオジカルブ <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

64 チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

65 チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

66 テルブカルブ(MBPMC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

67 トリクロピル <0.00006 0.00012 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

68 トリクロルホン(DEP) 

69 トリシクラゾール <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

70 トリフルラリン <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

71 ナプロパミド <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

72 パラコート

73 ピペロホス <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009

74 ピラクロニル

75 ピラゾキシフェン

76 ピラゾリネート（ピラゾレート）

77 ピリダフェンチオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002

78 ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

79 ピロキロン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.0006 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

80 フィプロニル <0.000005 0.000011 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005

81 フェニトロチオン(MEP) ＋オキソン体 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

82 フェノブカルブ(BPMC) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

83 フェリムゾン

84 フェンチオン(MPP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

85 フェントエート(PAP) <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007

86 フェントラザミド <0.0001 0.0002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

87 フサライド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

88 ブタクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

89 ブタミホス＋オキソン体 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

90 ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

91 フルアジナム <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

92 プレチラクロール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

93 プロシミドン <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009

94 プロチオホス

95 プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

96 プロピザミド <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

97 プロベナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

98 ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

99 ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

100 ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

101 ベンゾビシクロン

102 ベンゾフェナップ <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

103 ベンタゾン <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

104 ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

105 ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

106 ベンフルラリン( ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

107 ベンフレセート <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007

108 ホスチアゼート

109 マラチオン（マラソン)＋オキソン体 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007

110 メコプロップ(MCPP) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

111 メソミル <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

112 メタム（カーバム）

113 メタラキシル <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

114 メチダチオン(DMTP) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

115 メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

116 メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

117 メトリブジン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

118 メフェナセット <0.0002 <0.0002 0.0003 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

119 メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

120 モリネート <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005

- 209 -



紫川　(篠崎橋)　　1／２
採水月日 4/13 5/18 6/22 7/20 8/3 9/7 10/12 平均

1 1,3-ジクロロプロペン(D-D) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

2 2,2-DPA(ダラポン) <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

3 2,4-D(2,4-PA) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

4 EPN <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

5 MCPA

6 アシュラム <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009

7 アセフェート <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

8 アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

9 アニロホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

10 アミトラズ

11 アラクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

12 イソキサチオン+オキソン体 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008

13 イソフェンホス+オキソン体 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001

14 イソプロカルブ(MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

15 イソプロチオラン(IPT) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

16 イプロベンホス(IBP) <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009

17 イミノクタジン

18 インダノファン

19 エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

20 エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

21 エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

22 エトリジアゾール(エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

23 エンドスルファン(ベンゾエピン)＋エンドスルフェート <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

24 オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

25 オキシン銅（有機銅） <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

26 オリサストロピン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

27 カズサホス <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006

28 カフェンストロール <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008

29 カルタップ

30 カルバリル(NAC) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

31 カルプロパミド <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

32 カルボフラン <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005

33 キノクラミン（ACN) <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005

34 キャプタン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

35 クミルロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

36 グリホサート＋アミノメチルリン酸 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

37 グルホシネート

38 クロメプロップ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

39 クロルニトロフェン(CNP)＋CPNアミノ体 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

40 クロルピリホス+オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

41 クロロタロニル(TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

42 シアナジン <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

43 シアノホス(CYAP) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

44 ジウロン(DCMU) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

45 ジクロベニル(DBN) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

46 ジクロルボス(DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008

47 ジクワット

48 ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

49 ジチアノン

50 ジチオカルバメート系農薬

51 ジチオピル <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009

52 シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

53 シマジン(CAT) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

54 ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

55 ジメトエート <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

56 シメトリン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

57 ジメピペレート <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

58 ダイアジノン＋オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

59 ダイムロン <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

60 ダゾメット
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紫川　(篠崎橋)　　２／２
採水月日 4/13 5/18 6/22 7/20 8/3 9/7 10/12 平均

61 チアジニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

62 チウラム <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

63 チオジカルブ <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

64 チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

65 チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

66 テルブカルブ(MBPMC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

67 トリクロピル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

68 トリクロルホン(DEP) 

69 トリシクラゾール <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

70 トリフルラリン <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

71 ナプロパミド <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

72 パラコート

73 ピペロホス <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009

74 ピラクロニル

75 ピラゾキシフェン

76 ピラゾリネート（ピラゾレート）

77 ピリダフェンチオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002

78 ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

79 ピロキロン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

80 フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005

81 フェニトロチオン(MEP) ＋オキソン体 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

82 フェノブカルブ(BPMC) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

83 フェリムゾン

84 フェンチオン(MPP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

85 フェントエート(PAP) <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007

86 フェントラザミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

87 フサライド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

88 ブタクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

89 ブタミホス＋オキソン体 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

90 ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

91 フルアジナム <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

92 プレチラクロール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

93 プロシミドン <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009

94 プロチオホス

95 プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

96 プロピザミド <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

97 プロベナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

98 ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

99 ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

100 ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

101 ベンゾビシクロン

102 ベンゾフェナップ <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

103 ベンタゾン <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

104 ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

105 ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

106 ベンフルラリン( ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

107 ベンフレセート <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007

108 ホスチアゼート

109 マラチオン（マラソン)＋オキソン体 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007

110 メコプロップ(MCPP) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

111 メソミル <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

112 メタム（カーバム）

113 メタラキシル <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

114 メチダチオン(DMTP) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

115 メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

116 メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

117 メトリブジン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

118 メフェナセット <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

119 メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

120 モリネート <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
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山国川　(垂水)　　１／２
採水月日 4/12 5/17 6/21 7/19 8/2 9/6 10/11 1/17 平均

1 1,3-ジクロロプロペン(D-D) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

2 2,2-DPA(ダラポン) <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

3 2,4-D(2,4-PA) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

4 EPN <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

5 MCPA

6 アシュラム <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009

7 アセフェート <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

8 アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

9 アニロホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

10 アミトラズ

11 アラクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

12 イソキサチオン+オキソン体 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008

13 イソフェンホス+オキソン体 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001

14 イソプロカルブ(MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

15 イソプロチオラン(IPT) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

16 イプロベンホス(IBP) <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009

17 イミノクタジン

18 インダノファン

19 エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

20 エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

21 エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

22 エトリジアゾール(エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

23 エンドスルファン(ベンゾエピン)＋エンドスルフェート <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

24 オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

25 オキシン銅（有機銅） <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

26 オリサストロピン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

27 カズサホス <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006

28 カフェンストロール <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008

29 カルタップ

30 カルバリル(NAC) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

31 カルプロパミド <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

32 カルボフラン <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005

33 キノクラミン（ACN) <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005

34 キャプタン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

35 クミルロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

36 グリホサート＋アミノメチルリン酸 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

37 グルホシネート

38 クロメプロップ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

39 クロルニトロフェン(CNP)＋CPNアミノ体 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

40 クロルピリホス+オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

41 クロロタロニル(TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

42 シアナジン <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

43 シアノホス(CYAP) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

44 ジウロン(DCMU) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

45 ジクロベニル(DBN) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

46 ジクロルボス(DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008

47 ジクワット

48 ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

49 ジチアノン

50 ジチオカルバメート系農薬

51 ジチオピル <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009

52 シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

53 シマジン(CAT) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

54 ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

55 ジメトエート <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

56 シメトリン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

57 ジメピペレート <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

58 ダイアジノン＋オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

59 ダイムロン <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

60 ダゾメット

- 212 -



山国川　(垂水)　　２／２
採水月日 4/12 5/17 6/21 7/19 8/2 9/6 10/11 1/17 平均

61 チアジニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

62 チウラム <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

63 チオジカルブ <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

64 チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

65 チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

66 テルブカルブ(MBPMC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

67 トリクロピル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

68 トリクロルホン(DEP) 

69 トリシクラゾール <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

70 トリフルラリン <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

71 ナプロパミド <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

72 パラコート

73 ピペロホス <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009

74 ピラクロニル

75 ピラゾキシフェン

76 ピラゾリネート（ピラゾレート）

77 ピリダフェンチオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002

78 ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

79 ピロキロン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

80 フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005

81 フェニトロチオン(MEP) ＋オキソン体 <0.0001 0.0002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

82 フェノブカルブ(BPMC) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

83 フェリムゾン

84 フェンチオン(MPP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

85 フェントエート(PAP) <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007

86 フェントラザミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

87 フサライド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

88 ブタクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

89 ブタミホス＋オキソン体 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

90 ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

91 フルアジナム <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

92 プレチラクロール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

93 プロシミドン <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009

94 プロチオホス

95 プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

96 プロピザミド <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

97 プロベナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

98 ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

99 ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

100 ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

101 ベンゾビシクロン

102 ベンゾフェナップ <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

103 ベンタゾン <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

104 ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

105 ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

106 ベンフルラリン( ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

107 ベンフレセート <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007

108 ホスチアゼート

109 マラチオン（マラソン)＋オキソン体 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007

110 メコプロップ(MCPP) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

111 メソミル <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

112 メタム（カーバム）

113 メタラキシル <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

114 メチダチオン(DMTP) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

115 メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

116 メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

117 メトリブジン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

118 メフェナセット <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

119 メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

120 モリネート <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
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山国川　(耶馬溪)
採水月日 4/12 7/19 10/11 1/17 平均 採水月日 4/12 7/19 10/11 1/17 平均

1 1,3-ジクロロプロペン(D-D) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 61 チアジニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

2 2,2-DPA(ダラポン) <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 62 チウラム <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

3 2,4-D(2,4-PA) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 63 チオジカルブ <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

4 EPN <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 64 チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

5 MCPA 65 チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

6 アシュラム <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 66 テルブカルブ(MBPMC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

7 アセフェート <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 67 トリクロピル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

8 アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 68 トリクロルホン(DEP) 

9 アニロホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 69 トリシクラゾール <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

10 アミトラズ 70 トリフルラリン <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

11 アラクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 71 ナプロパミド <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

12 イソキサチオン+オキソン体 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 72 パラコート

13 イソフェンホス+オキソン体 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 73 ピペロホス <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009

14 イソプロカルブ(MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 74 ピラクロニル

15 イソプロチオラン(IPT) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 75 ピラゾキシフェン

16 イプロベンホス(IBP) <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 76 ピラゾリネート（ピラゾレート）

17 イミノクタジン 77 ピリダフェンチオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002

18 インダノファン 78 ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

19 エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 79 ピロキロン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

20 エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 80 フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005

21 エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 81 フェニトロチオン(MEP) ＋オキソン体 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

22 エトリジアゾール(エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 82 フェノブカルブ(BPMC) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

23 エンドスルファン(ベンゾエピン)＋エンドスルフェート <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 83 フェリムゾン

24 オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 84 フェンチオン(MPP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

25 オキシン銅（有機銅） <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 85 フェントエート(PAP) <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007

26 オリサストロピン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 86 フェントラザミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

27 カズサホス <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 87 フサライド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

28 カフェンストロール <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 88 ブタクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

29 カルタップ 89 ブタミホス＋オキソン体 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

30 カルバリル(NAC) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 90 ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

31 カルプロパミド <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 91 フルアジナム <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

32 カルボフラン <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 92 プレチラクロール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

33 キノクラミン（ACN) <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 93 プロシミドン <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009

34 キャプタン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 94 プロチオホス

35 クミルロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 95 プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

36 グリホサート＋アミノメチルリン酸 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 96 プロピザミド <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

37 グルホシネート 97 プロベナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

38 クロメプロップ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 98 ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

39 クロルニトロフェン(CNP)＋CPNアミノ体 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 99 ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

40 クロルピリホス+オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 100 ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

41 クロロタロニル(TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 101 ベンゾビシクロン

42 シアナジン <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 102 ベンゾフェナップ <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

43 シアノホス(CYAP) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 103 ベンタゾン <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

44 ジウロン(DCMU) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 104 ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

45 ジクロベニル(DBN) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 105 ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

46 ジクロルボス(DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 106 ベンフルラリン( ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

47 ジクワット 107 ベンフレセート <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007

48 ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 108 ホスチアゼート

49 ジチアノン 109 マラチオン（マラソン)＋オキソン体 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007

50 ジチオカルバメート系農薬 110 メコプロップ(MCPP) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

51 ジチオピル <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 111 メソミル <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

52 シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 112 メタム（カーバム）

53 シマジン(CAT) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 113 メタラキシル <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

54 ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 114 メチダチオン(DMTP) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

55 ジメトエート <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 115 メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

56 シメトリン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 116 メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

57 ジメピペレート <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 117 メトリブジン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

58 ダイアジノン＋オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 118 メフェナセット <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

59 ダイムロン <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 119 メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

60 ダゾメット 120 モリネート <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
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穴生　(力丸)
採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 平均 採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 平均

1 1,3-ジクロロプロペン(D-D) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 61 チアジニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

2 2,2-DPA(ダラポン) <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 62 チウラム <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

3 2,4-D(2,4-PA) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 63 チオジカルブ <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

4 EPN <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 64 チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

5 MCPA 65 チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

6 アシュラム <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 66 テルブカルブ(MBPMC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

7 アセフェート <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 67 トリクロピル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

8 アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 68 トリクロルホン(DEP) 

9 アニロホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 69 トリシクラゾール <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

10 アミトラズ 70 トリフルラリン <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

11 アラクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 71 ナプロパミド <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

12 イソキサチオン+オキソン体 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 72 パラコート

13 イソフェンホス+オキソン体 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 73 ピペロホス <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009

14 イソプロカルブ(MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 74 ピラクロニル

15 イソプロチオラン(IPT) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 75 ピラゾキシフェン

16 イプロベンホス(IBP) <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 76 ピラゾリネート（ピラゾレート）

17 イミノクタジン 77 ピリダフェンチオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002

18 インダノファン 78 ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

19 エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 79 ピロキロン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

20 エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 80 フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005

21 エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 81 フェニトロチオン(MEP) ＋オキソン体 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

22 エトリジアゾール(エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 82 フェノブカルブ(BPMC) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

23 エンドスルファン(ベンゾエピン)＋エンドスルフェート <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 83 フェリムゾン

24 オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 84 フェンチオン(MPP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

25 オキシン銅（有機銅） <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 85 フェントエート(PAP) <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007

26 オリサストロピン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 86 フェントラザミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

27 カズサホス <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 87 フサライド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

28 カフェンストロール <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 88 ブタクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

29 カルタップ 89 ブタミホス＋オキソン体 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

30 カルバリル(NAC) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 90 ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

31 カルプロパミド <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 91 フルアジナム <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

32 カルボフラン <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 92 プレチラクロール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

33 キノクラミン（ACN) <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 93 プロシミドン <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009

34 キャプタン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 94 プロチオホス

35 クミルロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 95 プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

36 グリホサート＋アミノメチルリン酸 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 96 プロピザミド <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

37 グルホシネート 97 プロベナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

38 クロメプロップ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 98 ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

39 クロルニトロフェン(CNP)＋CPNアミノ体 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 99 ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

40 クロルピリホス+オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 100 ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

41 クロロタロニル(TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 101 ベンゾビシクロン

42 シアナジン <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 102 ベンゾフェナップ <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

43 シアノホス(CYAP) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 103 ベンタゾン <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

44 ジウロン(DCMU) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 104 ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

45 ジクロベニル(DBN) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 105 ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

46 ジクロルボス(DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 106 ベンフルラリン( ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

47 ジクワット 107 ベンフレセート <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007

48 ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 108 ホスチアゼート

49 ジチアノン 109 マラチオン（マラソン)＋オキソン体 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007

50 ジチオカルバメート系農薬 110 メコプロップ(MCPP) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

51 ジチオピル <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 111 メソミル <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

52 シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 112 メタム（カーバム）

53 シマジン(CAT) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 113 メタラキシル <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

54 ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 114 メチダチオン(DMTP) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

55 ジメトエート <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 115 メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

56 シメトリン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 116 メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

57 ジメピペレート <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 117 メトリブジン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

58 ダイアジノン＋オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 118 メフェナセット <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

59 ダイムロン <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 119 メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

60 ダゾメット 120 モリネート <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
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穴生　(原水)
採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 平均 採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 平均

1 1,3-ジクロロプロペン(D-D) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 61 チアジニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

2 2,2-DPA(ダラポン) <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 62 チウラム <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

3 2,4-D(2,4-PA) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 63 チオジカルブ <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

4 EPN <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 64 チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

5 MCPA 65 チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

6 アシュラム <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 66 テルブカルブ(MBPMC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

7 アセフェート <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 67 トリクロピル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

8 アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 68 トリクロルホン(DEP) 

9 アニロホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 69 トリシクラゾール <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

10 アミトラズ 70 トリフルラリン <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

11 アラクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 71 ナプロパミド <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

12 イソキサチオン+オキソン体 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 72 パラコート

13 イソフェンホス+オキソン体 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 73 ピペロホス <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009

14 イソプロカルブ(MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 74 ピラクロニル

15 イソプロチオラン(IPT) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 75 ピラゾキシフェン

16 イプロベンホス(IBP) <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 76 ピラゾリネート（ピラゾレート）

17 イミノクタジン 77 ピリダフェンチオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002

18 インダノファン 78 ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

19 エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 79 ピロキロン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

20 エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 80 フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005

21 エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 81 フェニトロチオン(MEP) ＋オキソン体 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

22 エトリジアゾール(エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 82 フェノブカルブ(BPMC) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

23 エンドスルファン(ベンゾエピン)＋エンドスルフェート <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 83 フェリムゾン

24 オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 84 フェンチオン(MPP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

25 オキシン銅（有機銅） <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 85 フェントエート(PAP) <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007

26 オリサストロピン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 86 フェントラザミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

27 カズサホス <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 87 フサライド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

28 カフェンストロール <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 88 ブタクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

29 カルタップ 89 ブタミホス＋オキソン体 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

30 カルバリル(NAC) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 90 ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

31 カルプロパミド <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 91 フルアジナム <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

32 カルボフラン <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 92 プレチラクロール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

33 キノクラミン（ACN) <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 93 プロシミドン <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009

34 キャプタン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 94 プロチオホス

35 クミルロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 95 プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

36 グリホサート＋アミノメチルリン酸 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 96 プロピザミド <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

37 グルホシネート 97 プロベナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

38 クロメプロップ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 98 ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

39 クロルニトロフェン(CNP)＋CPNアミノ体 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 99 ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

40 クロルピリホス+オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 100 ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

41 クロロタロニル(TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 101 ベンゾビシクロン

42 シアナジン <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 102 ベンゾフェナップ <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

43 シアノホス(CYAP) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 103 ベンタゾン <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

44 ジウロン(DCMU) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 104 ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

45 ジクロベニル(DBN) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 105 ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

46 ジクロルボス(DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 106 ベンフルラリン( ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

47 ジクワット 107 ベンフレセート <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007

48 ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 108 ホスチアゼート

49 ジチアノン 109 マラチオン（マラソン)＋オキソン体 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007

50 ジチオカルバメート系農薬 110 メコプロップ(MCPP) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

51 ジチオピル <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 111 メソミル <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

52 シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 112 メタム（カーバム）

53 シマジン(CAT) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 113 メタラキシル <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

54 ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 114 メチダチオン(DMTP) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

55 ジメトエート <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 115 メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

56 シメトリン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 116 メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

57 ジメピペレート <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 117 メトリブジン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

58 ダイアジノン＋オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 118 メフェナセット <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

59 ダイムロン <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 119 メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

60 ダゾメット 120 モリネート <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
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穴生　(浄水)
採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 平均 採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 平均

1 1,3-ジクロロプロペン(D-D) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 61 チアジニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

2 2,2-DPA(ダラポン) <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 62 チウラム <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

3 2,4-D(2,4-PA) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 63 チオジカルブ <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

4 EPN <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 64 チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

5 MCPA 65 チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

6 アシュラム <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 66 テルブカルブ(MBPMC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

7 アセフェート <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 67 トリクロピル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

8 アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 68 トリクロルホン(DEP) 

9 アニロホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 69 トリシクラゾール <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

10 アミトラズ 70 トリフルラリン <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

11 アラクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 71 ナプロパミド <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

12 イソキサチオン+オキソン体 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 72 パラコート

13 イソフェンホス+オキソン体 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 73 ピペロホス <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009

14 イソプロカルブ(MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 74 ピラクロニル

15 イソプロチオラン(IPT) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 75 ピラゾキシフェン

16 イプロベンホス(IBP) <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 76 ピラゾリネート（ピラゾレート）

17 イミノクタジン 77 ピリダフェンチオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002

18 インダノファン 78 ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

19 エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 79 ピロキロン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

20 エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 80 フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005

21 エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 81 フェニトロチオン(MEP) ＋オキソン体 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

22 エトリジアゾール(エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 82 フェノブカルブ(BPMC) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

23 エンドスルファン(ベンゾエピン)＋エンドスルフェート <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 83 フェリムゾン

24 オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 84 フェンチオン(MPP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

25 オキシン銅（有機銅） <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 85 フェントエート(PAP) <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007

26 オリサストロピン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 86 フェントラザミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

27 カズサホス <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 87 フサライド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

28 カフェンストロール <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 88 ブタクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

29 カルタップ 89 ブタミホス＋オキソン体 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

30 カルバリル(NAC) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 90 ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

31 カルプロパミド <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 91 フルアジナム <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

32 カルボフラン <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 92 プレチラクロール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

33 キノクラミン（ACN) <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 93 プロシミドン <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009

34 キャプタン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 94 プロチオホス

35 クミルロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 95 プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

36 グリホサート＋アミノメチルリン酸 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 96 プロピザミド <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

37 グルホシネート 97 プロベナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

38 クロメプロップ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 98 ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

39 クロルニトロフェン(CNP)＋CPNアミノ体 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 99 ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

40 クロルピリホス+オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 100 ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

41 クロロタロニル(TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 101 ベンゾビシクロン

42 シアナジン <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 102 ベンゾフェナップ <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

43 シアノホス(CYAP) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 103 ベンタゾン <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

44 ジウロン(DCMU) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 104 ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

45 ジクロベニル(DBN) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 105 ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

46 ジクロルボス(DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 106 ベンフルラリン( ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

47 ジクワット 107 ベンフレセート <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007

48 ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 108 ホスチアゼート

49 ジチアノン 109 マラチオン（マラソン)＋オキソン体 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007

50 ジチオカルバメート系農薬 110 メコプロップ(MCPP) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

51 ジチオピル <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 111 メソミル <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

52 シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 112 メタム（カーバム）

53 シマジン(CAT) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 113 メタラキシル <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

54 ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 114 メチダチオン(DMTP) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

55 ジメトエート <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 115 メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

56 シメトリン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 116 メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

57 ジメピペレート <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 117 メトリブジン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

58 ダイアジノン＋オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 118 メフェナセット <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

59 ダイムロン <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 119 メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

60 ダゾメット 120 モリネート <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
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本城　(頓田)
採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 平均 採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 平均

1 1,3-ジクロロプロペン(D-D) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 61 チアジニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

2 2,2-DPA(ダラポン) <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 62 チウラム <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

3 2,4-D(2,4-PA) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 63 チオジカルブ <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

4 EPN <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 64 チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

5 MCPA 65 チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

6 アシュラム <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 66 テルブカルブ(MBPMC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

7 アセフェート <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 67 トリクロピル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

8 アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 68 トリクロルホン(DEP) 

9 アニロホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 69 トリシクラゾール <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

10 アミトラズ 70 トリフルラリン <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

11 アラクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 71 ナプロパミド <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

12 イソキサチオン+オキソン体 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 72 パラコート

13 イソフェンホス+オキソン体 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 73 ピペロホス <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009

14 イソプロカルブ(MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 74 ピラクロニル

15 イソプロチオラン(IPT) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 75 ピラゾキシフェン

16 イプロベンホス(IBP) <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 76 ピラゾリネート（ピラゾレート）

17 イミノクタジン 77 ピリダフェンチオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002

18 インダノファン 78 ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

19 エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 79 ピロキロン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

20 エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 80 フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005

21 エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 81 フェニトロチオン(MEP) ＋オキソン体 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

22 エトリジアゾール(エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 82 フェノブカルブ(BPMC) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

23 エンドスルファン(ベンゾエピン)＋エンドスルフェート <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 83 フェリムゾン

24 オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 84 フェンチオン(MPP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

25 オキシン銅（有機銅） <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 85 フェントエート(PAP) <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007

26 オリサストロピン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 86 フェントラザミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

27 カズサホス <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 87 フサライド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

28 カフェンストロール <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 88 ブタクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

29 カルタップ 89 ブタミホス＋オキソン体 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

30 カルバリル(NAC) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 90 ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

31 カルプロパミド <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 91 フルアジナム <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

32 カルボフラン <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 92 プレチラクロール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

33 キノクラミン（ACN) <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 93 プロシミドン <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009

34 キャプタン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 94 プロチオホス

35 クミルロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 95 プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

36 グリホサート＋アミノメチルリン酸 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 96 プロピザミド <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

37 グルホシネート 97 プロベナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

38 クロメプロップ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 98 ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

39 クロルニトロフェン(CNP)＋CPNアミノ体 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 99 ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

40 クロルピリホス+オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 100 ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

41 クロロタロニル(TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 101 ベンゾビシクロン

42 シアナジン 0.00005 0.00005 <0.00004 <0.00004 <0.00004 102 ベンゾフェナップ <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

43 シアノホス(CYAP) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 103 ベンタゾン <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

44 ジウロン(DCMU) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 104 ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

45 ジクロベニル(DBN) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 105 ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

46 ジクロルボス(DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 106 ベンフルラリン( ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

47 ジクワット 107 ベンフレセート <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007

48 ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 108 ホスチアゼート

49 ジチアノン 109 マラチオン（マラソン)＋オキソン体 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007

50 ジチオカルバメート系農薬 110 メコプロップ(MCPP) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

51 ジチオピル <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 111 メソミル <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

52 シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 112 メタム（カーバム）

53 シマジン(CAT) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 113 メタラキシル <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

54 ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 114 メチダチオン(DMTP) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

55 ジメトエート <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 115 メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

56 シメトリン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 116 メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

57 ジメピペレート <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 117 メトリブジン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

58 ダイアジノン＋オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 118 メフェナセット <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

59 ダイムロン <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 119 メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

60 ダゾメット 120 モリネート <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
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本城　(原水)
採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 平均 採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 平均

1 1,3-ジクロロプロペン(D-D) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 61 チアジニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

2 2,2-DPA(ダラポン) <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 62 チウラム <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

3 2,4-D(2,4-PA) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 63 チオジカルブ <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

4 EPN <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 64 チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

5 MCPA 65 チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

6 アシュラム <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 66 テルブカルブ(MBPMC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

7 アセフェート <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 67 トリクロピル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

8 アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 68 トリクロルホン(DEP) 

9 アニロホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 69 トリシクラゾール <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

10 アミトラズ 70 トリフルラリン <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

11 アラクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 71 ナプロパミド <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

12 イソキサチオン+オキソン体 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 72 パラコート

13 イソフェンホス+オキソン体 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 73 ピペロホス <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009

14 イソプロカルブ(MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 74 ピラクロニル

15 イソプロチオラン(IPT) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 75 ピラゾキシフェン

16 イプロベンホス(IBP) <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 76 ピラゾリネート（ピラゾレート）

17 イミノクタジン 77 ピリダフェンチオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002

18 インダノファン 78 ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

19 エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 79 ピロキロン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

20 エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 80 フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005

21 エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 81 フェニトロチオン(MEP) ＋オキソン体 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

22 エトリジアゾール(エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 82 フェノブカルブ(BPMC) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

23 エンドスルファン(ベンゾエピン)＋エンドスルフェート <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 83 フェリムゾン

24 オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 84 フェンチオン(MPP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

25 オキシン銅（有機銅） <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 85 フェントエート(PAP) <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007

26 オリサストロピン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 86 フェントラザミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

27 カズサホス <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 87 フサライド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

28 カフェンストロール <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 88 ブタクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

29 カルタップ 89 ブタミホス＋オキソン体 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

30 カルバリル(NAC) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 90 ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

31 カルプロパミド <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 91 フルアジナム <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

32 カルボフラン <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 92 プレチラクロール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

33 キノクラミン（ACN) <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 93 プロシミドン <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009

34 キャプタン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 94 プロチオホス

35 クミルロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 95 プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

36 グリホサート＋アミノメチルリン酸 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 96 プロピザミド <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

37 グルホシネート 97 プロベナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

38 クロメプロップ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 98 ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

39 クロルニトロフェン(CNP)＋CPNアミノ体 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 99 ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

40 クロルピリホス+オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 100 ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

41 クロロタロニル(TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 101 ベンゾビシクロン

42 シアナジン 0.00006 0.00006 <0.00004 <0.00004 <0.00004 102 ベンゾフェナップ <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

43 シアノホス(CYAP) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 103 ベンタゾン <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

44 ジウロン(DCMU) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 104 ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

45 ジクロベニル(DBN) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 105 ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

46 ジクロルボス(DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 106 ベンフルラリン( ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

47 ジクワット 107 ベンフレセート <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007

48 ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 108 ホスチアゼート

49 ジチアノン 109 マラチオン（マラソン)＋オキソン体 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007

50 ジチオカルバメート系農薬 110 メコプロップ(MCPP) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

51 ジチオピル <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 111 メソミル <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

52 シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 112 メタム（カーバム）

53 シマジン(CAT) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 113 メタラキシル <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

54 ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 114 メチダチオン(DMTP) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

55 ジメトエート <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 115 メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

56 シメトリン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 116 メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

57 ジメピペレート <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 117 メトリブジン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

58 ダイアジノン＋オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 118 メフェナセット <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

59 ダイムロン <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 119 メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

60 ダゾメット 120 モリネート <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
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本城　(浄水)
採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 平均 採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 平均

1 1,3-ジクロロプロペン(D-D) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 61 チアジニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

2 2,2-DPA(ダラポン) <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 62 チウラム <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

3 2,4-D(2,4-PA) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 63 チオジカルブ <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

4 EPN <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 64 チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

5 MCPA 65 チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

6 アシュラム <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 66 テルブカルブ(MBPMC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

7 アセフェート <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 67 トリクロピル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

8 アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 68 トリクロルホン(DEP) 

9 アニロホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 69 トリシクラゾール <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

10 アミトラズ 70 トリフルラリン <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

11 アラクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 71 ナプロパミド <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

12 イソキサチオン+オキソン体 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 72 パラコート

13 イソフェンホス+オキソン体 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 73 ピペロホス <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009

14 イソプロカルブ(MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 74 ピラクロニル

15 イソプロチオラン(IPT) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 75 ピラゾキシフェン

16 イプロベンホス(IBP) <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 76 ピラゾリネート（ピラゾレート）

17 イミノクタジン 77 ピリダフェンチオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002

18 インダノファン 78 ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

19 エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 79 ピロキロン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

20 エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 80 フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005

21 エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 81 フェニトロチオン(MEP) ＋オキソン体 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

22 エトリジアゾール(エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 82 フェノブカルブ(BPMC) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

23 エンドスルファン(ベンゾエピン)＋エンドスルフェート <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 83 フェリムゾン

24 オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 84 フェンチオン(MPP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

25 オキシン銅（有機銅） <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 85 フェントエート(PAP) <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007

26 オリサストロピン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 86 フェントラザミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

27 カズサホス <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 87 フサライド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

28 カフェンストロール <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 88 ブタクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

29 カルタップ 89 ブタミホス＋オキソン体 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

30 カルバリル(NAC) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 90 ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

31 カルプロパミド <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 91 フルアジナム <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

32 カルボフラン <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 92 プレチラクロール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

33 キノクラミン（ACN) <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 93 プロシミドン <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009

34 キャプタン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 94 プロチオホス

35 クミルロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 95 プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

36 グリホサート＋アミノメチルリン酸 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 96 プロピザミド <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

37 グルホシネート 97 プロベナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

38 クロメプロップ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 98 ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

39 クロルニトロフェン(CNP)＋CPNアミノ体 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 99 ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

40 クロルピリホス+オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 100 ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

41 クロロタロニル(TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 101 ベンゾビシクロン

42 シアナジン 0.00005 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 102 ベンゾフェナップ <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

43 シアノホス(CYAP) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 103 ベンタゾン <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

44 ジウロン(DCMU) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 104 ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

45 ジクロベニル(DBN) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 105 ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

46 ジクロルボス(DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 106 ベンフルラリン( ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

47 ジクワット 107 ベンフレセート <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007

48 ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 108 ホスチアゼート

49 ジチアノン 109 マラチオン（マラソン)＋オキソン体 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007

50 ジチオカルバメート系農薬 110 メコプロップ(MCPP) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

51 ジチオピル <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 111 メソミル <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

52 シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 112 メタム（カーバム）

53 シマジン(CAT) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 113 メタラキシル <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

54 ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 114 メチダチオン(DMTP) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

55 ジメトエート <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 115 メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

56 シメトリン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 116 メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

57 ジメピペレート <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 117 メトリブジン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

58 ダイアジノン＋オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 118 メフェナセット <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

59 ダイムロン <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 119 メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

60 ダゾメット 120 モリネート <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
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畑　(原水)
採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 平均 採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 平均

1 1,3-ジクロロプロペン(D-D) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 61 チアジニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

2 2,2-DPA(ダラポン) <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 62 チウラム <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

3 2,4-D(2,4-PA) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 63 チオジカルブ <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

4 EPN <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 64 チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

5 MCPA 65 チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

6 アシュラム <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 66 テルブカルブ(MBPMC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

7 アセフェート <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 67 トリクロピル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

8 アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 68 トリクロルホン(DEP) 

9 アニロホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 69 トリシクラゾール <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

10 アミトラズ 70 トリフルラリン <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

11 アラクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 71 ナプロパミド <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

12 イソキサチオン+オキソン体 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 72 パラコート

13 イソフェンホス+オキソン体 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 73 ピペロホス <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009

14 イソプロカルブ(MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 74 ピラクロニル

15 イソプロチオラン(IPT) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 75 ピラゾキシフェン

16 イプロベンホス(IBP) <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 76 ピラゾリネート（ピラゾレート）

17 イミノクタジン 77 ピリダフェンチオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002

18 インダノファン 78 ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

19 エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 79 ピロキロン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

20 エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 80 フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005

21 エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 81 フェニトロチオン(MEP) ＋オキソン体 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

22 エトリジアゾール(エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 82 フェノブカルブ(BPMC) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

23 エンドスルファン(ベンゾエピン)＋エンドスルフェート <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 83 フェリムゾン

24 オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 84 フェンチオン(MPP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

25 オキシン銅（有機銅） <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 85 フェントエート(PAP) <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007

26 オリサストロピン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 86 フェントラザミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

27 カズサホス <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 87 フサライド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

28 カフェンストロール <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 88 ブタクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

29 カルタップ 89 ブタミホス＋オキソン体 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

30 カルバリル(NAC) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 90 ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

31 カルプロパミド <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 91 フルアジナム <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

32 カルボフラン <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 92 プレチラクロール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

33 キノクラミン（ACN) <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 93 プロシミドン <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009

34 キャプタン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 94 プロチオホス

35 クミルロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 95 プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

36 グリホサート＋アミノメチルリン酸 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 96 プロピザミド <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

37 グルホシネート 97 プロベナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

38 クロメプロップ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 98 ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

39 クロルニトロフェン(CNP)＋CPNアミノ体 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 99 ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

40 クロルピリホス+オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 100 ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

41 クロロタロニル(TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 101 ベンゾビシクロン

42 シアナジン <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 102 ベンゾフェナップ <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

43 シアノホス(CYAP) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 103 ベンタゾン <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

44 ジウロン(DCMU) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 104 ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

45 ジクロベニル(DBN) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 105 ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

46 ジクロルボス(DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 106 ベンフルラリン( ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

47 ジクワット 107 ベンフレセート <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007

48 ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 108 ホスチアゼート

49 ジチアノン 109 マラチオン（マラソン)＋オキソン体 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007

50 ジチオカルバメート系農薬 110 メコプロップ(MCPP) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

51 ジチオピル <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 111 メソミル <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

52 シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 112 メタム（カーバム）

53 シマジン(CAT) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 113 メタラキシル <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

54 ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 114 メチダチオン(DMTP) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

55 ジメトエート <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 115 メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

56 シメトリン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 116 メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

57 ジメピペレート <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 117 メトリブジン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

58 ダイアジノン＋オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 118 メフェナセット <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

59 ダイムロン <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 119 メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

60 ダゾメット 120 モリネート <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
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畑　(浄水)
採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 平均 採水月日 5/18 8/3 11/9 2/15 平均

1 1,3-ジクロロプロペン(D-D) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 61 チアジニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

2 2,2-DPA(ダラポン) <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 62 チウラム <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

3 2,4-D(2,4-PA) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 63 チオジカルブ <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

4 EPN <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 64 チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

5 MCPA 65 チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

6 アシュラム <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 66 テルブカルブ(MBPMC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

7 アセフェート <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 67 トリクロピル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

8 アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 68 トリクロルホン(DEP) 

9 アニロホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 69 トリシクラゾール <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

10 アミトラズ 70 トリフルラリン <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

11 アラクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 71 ナプロパミド <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

12 イソキサチオン+オキソン体 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 72 パラコート

13 イソフェンホス+オキソン体 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 73 ピペロホス <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009

14 イソプロカルブ(MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 74 ピラクロニル

15 イソプロチオラン(IPT) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 75 ピラゾキシフェン

16 イプロベンホス(IBP) <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 76 ピラゾリネート（ピラゾレート）

17 イミノクタジン 77 ピリダフェンチオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002

18 インダノファン 78 ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

19 エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 79 ピロキロン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

20 エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 80 フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005

21 エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 81 フェニトロチオン(MEP) ＋オキソン体 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

22 エトリジアゾール(エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 82 フェノブカルブ(BPMC) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

23 エンドスルファン(ベンゾエピン)＋エンドスルフェート <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 83 フェリムゾン

24 オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 84 フェンチオン(MPP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

25 オキシン銅（有機銅） <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 85 フェントエート(PAP) <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007

26 オリサストロピン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 86 フェントラザミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

27 カズサホス <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 87 フサライド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

28 カフェンストロール <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 88 ブタクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

29 カルタップ 89 ブタミホス＋オキソン体 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

30 カルバリル(NAC) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 90 ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

31 カルプロパミド <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 91 フルアジナム <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

32 カルボフラン <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 92 プレチラクロール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

33 キノクラミン（ACN) <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 93 プロシミドン <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009

34 キャプタン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 94 プロチオホス

35 クミルロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 95 プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

36 グリホサート＋アミノメチルリン酸 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 96 プロピザミド <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

37 グルホシネート 97 プロベナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

38 クロメプロップ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 98 ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

39 クロルニトロフェン(CNP)＋CPNアミノ体 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 99 ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

40 クロルピリホス+オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 100 ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

41 クロロタロニル(TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 101 ベンゾビシクロン

42 シアナジン <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 102 ベンゾフェナップ <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

43 シアノホス(CYAP) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 103 ベンタゾン <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

44 ジウロン(DCMU) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 104 ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

45 ジクロベニル(DBN) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 105 ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

46 ジクロルボス(DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 106 ベンフルラリン( ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

47 ジクワット 107 ベンフレセート <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007

48 ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 108 ホスチアゼート

49 ジチアノン 109 マラチオン（マラソン)＋オキソン体 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007

50 ジチオカルバメート系農薬 110 メコプロップ(MCPP) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

51 ジチオピル <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 111 メソミル <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

52 シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 112 メタム（カーバム）

53 シマジン(CAT) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 113 メタラキシル <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

54 ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 114 メチダチオン(DMTP) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

55 ジメトエート <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 115 メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

56 シメトリン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 116 メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

57 ジメピペレート <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 117 メトリブジン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

58 ダイアジノン＋オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 118 メフェナセット <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

59 ダイムロン <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 119 メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

60 ダゾメット 120 モリネート <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
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井手浦　(油木)
採水月日 4/12 7/19 10/11 1/17 平均 採水月日 4/12 7/19 10/11 1/17 平均

1 1,3-ジクロロプロペン(D-D) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 61 チアジニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

2 2,2-DPA(ダラポン) <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 62 チウラム <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

3 2,4-D(2,4-PA) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 63 チオジカルブ <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

4 EPN <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 64 チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

5 MCPA 65 チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

6 アシュラム <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 66 テルブカルブ(MBPMC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

7 アセフェート <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 67 トリクロピル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

8 アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 68 トリクロルホン(DEP) 

9 アニロホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 69 トリシクラゾール <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

10 アミトラズ 70 トリフルラリン <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

11 アラクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 71 ナプロパミド <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

12 イソキサチオン+オキソン体 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 72 パラコート

13 イソフェンホス+オキソン体 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 73 ピペロホス <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009

14 イソプロカルブ(MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 74 ピラクロニル

15 イソプロチオラン(IPT) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 75 ピラゾキシフェン

16 イプロベンホス(IBP) <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 76 ピラゾリネート（ピラゾレート）

17 イミノクタジン 77 ピリダフェンチオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002

18 インダノファン 78 ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

19 エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 79 ピロキロン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

20 エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 80 フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005

21 エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 81 フェニトロチオン(MEP) ＋オキソン体 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

22 エトリジアゾール(エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 82 フェノブカルブ(BPMC) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

23 エンドスルファン(ベンゾエピン)＋エンドスルフェート <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 83 フェリムゾン

24 オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 84 フェンチオン(MPP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

25 オキシン銅（有機銅） <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 85 フェントエート(PAP) <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007

26 オリサストロピン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 86 フェントラザミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

27 カズサホス <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 87 フサライド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

28 カフェンストロール <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 88 ブタクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

29 カルタップ 89 ブタミホス＋オキソン体 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

30 カルバリル(NAC) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 90 ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

31 カルプロパミド <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 91 フルアジナム <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

32 カルボフラン <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 92 プレチラクロール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

33 キノクラミン（ACN) <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 93 プロシミドン <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009

34 キャプタン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 94 プロチオホス

35 クミルロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 95 プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

36 グリホサート＋アミノメチルリン酸 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 96 プロピザミド <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

37 グルホシネート 97 プロベナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

38 クロメプロップ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 98 ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

39 クロルニトロフェン(CNP)＋CPNアミノ体 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 99 ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

40 クロルピリホス+オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 100 ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

41 クロロタロニル(TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 101 ベンゾビシクロン

42 シアナジン <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 102 ベンゾフェナップ <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

43 シアノホス(CYAP) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 103 ベンタゾン <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

44 ジウロン(DCMU) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 104 ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

45 ジクロベニル(DBN) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 105 ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

46 ジクロルボス(DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 106 ベンフルラリン( ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

47 ジクワット 107 ベンフレセート <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007

48 ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 108 ホスチアゼート

49 ジチアノン 109 マラチオン（マラソン)＋オキソン体 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007

50 ジチオカルバメート系農薬 110 メコプロップ(MCPP) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

51 ジチオピル <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 111 メソミル <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

52 シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 112 メタム（カーバム）

53 シマジン(CAT) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 113 メタラキシル <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

54 ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 114 メチダチオン(DMTP) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

55 ジメトエート <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 115 メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

56 シメトリン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 116 メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

57 ジメピペレート <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 117 メトリブジン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

58 ダイアジノン＋オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 118 メフェナセット <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

59 ダイムロン <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 119 メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

60 ダゾメット 120 モリネート <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
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井手浦　(ます渕)
採水月日 4/13 7/19 10/11 1/17 平均 採水月日 4/13 7/19 10/11 1/17 平均

1 1,3-ジクロロプロペン(D-D) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 61 チアジニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

2 2,2-DPA(ダラポン) <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 62 チウラム <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

3 2,4-D(2,4-PA) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 63 チオジカルブ <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

4 EPN <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 64 チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

5 MCPA 65 チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

6 アシュラム <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 66 テルブカルブ(MBPMC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

7 アセフェート <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 67 トリクロピル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

8 アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 68 トリクロルホン(DEP) 

9 アニロホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 69 トリシクラゾール <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

10 アミトラズ 70 トリフルラリン <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

11 アラクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 71 ナプロパミド <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

12 イソキサチオン+オキソン体 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 72 パラコート

13 イソフェンホス+オキソン体 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 73 ピペロホス <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009

14 イソプロカルブ(MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 74 ピラクロニル

15 イソプロチオラン(IPT) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 75 ピラゾキシフェン

16 イプロベンホス(IBP) <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 76 ピラゾリネート（ピラゾレート）

17 イミノクタジン 77 ピリダフェンチオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002

18 インダノファン 78 ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

19 エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 79 ピロキロン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

20 エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 80 フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005

21 エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 81 フェニトロチオン(MEP) ＋オキソン体 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

22 エトリジアゾール(エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 82 フェノブカルブ(BPMC) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

23 エンドスルファン(ベンゾエピン)＋エンドスルフェート <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 83 フェリムゾン

24 オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 84 フェンチオン(MPP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

25 オキシン銅（有機銅） <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 85 フェントエート(PAP) <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007

26 オリサストロピン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 86 フェントラザミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

27 カズサホス <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 87 フサライド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

28 カフェンストロール <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 88 ブタクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

29 カルタップ 89 ブタミホス＋オキソン体 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

30 カルバリル(NAC) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 90 ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

31 カルプロパミド <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 91 フルアジナム <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

32 カルボフラン <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 92 プレチラクロール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

33 キノクラミン（ACN) <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 93 プロシミドン <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009

34 キャプタン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 94 プロチオホス

35 クミルロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 95 プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

36 グリホサート＋アミノメチルリン酸 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 96 プロピザミド <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

37 グルホシネート 97 プロベナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

38 クロメプロップ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 98 ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

39 クロルニトロフェン(CNP)＋CPNアミノ体 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 99 ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

40 クロルピリホス+オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 100 ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

41 クロロタロニル(TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 101 ベンゾビシクロン

42 シアナジン <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 102 ベンゾフェナップ <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

43 シアノホス(CYAP) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 103 ベンタゾン <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

44 ジウロン(DCMU) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 104 ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

45 ジクロベニル(DBN) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 105 ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

46 ジクロルボス(DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 106 ベンフルラリン( ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

47 ジクワット 107 ベンフレセート <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007

48 ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 108 ホスチアゼート

49 ジチアノン 109 マラチオン（マラソン)＋オキソン体 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007

50 ジチオカルバメート系農薬 110 メコプロップ(MCPP) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

51 ジチオピル <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 111 メソミル <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

52 シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 112 メタム（カーバム）

53 シマジン(CAT) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 113 メタラキシル <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

54 ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 114 メチダチオン(DMTP) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

55 ジメトエート <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 115 メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

56 シメトリン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 116 メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

57 ジメピペレート <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 117 メトリブジン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

58 ダイアジノン＋オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 118 メフェナセット <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

59 ダイムロン <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 119 メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

60 ダゾメット 120 モリネート <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
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井手浦　(葛牧)
採水月日 4/13 7/20 10/12 1/18 平均 採水月日 4/13 7/20 10/12 1/18 平均

1 1,3-ジクロロプロペン(D-D) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 61 チアジニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

2 2,2-DPA(ダラポン) <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 62 チウラム <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

3 2,4-D(2,4-PA) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 63 チオジカルブ <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

4 EPN <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 64 チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

5 MCPA 65 チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

6 アシュラム <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 66 テルブカルブ(MBPMC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

7 アセフェート <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 67 トリクロピル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

8 アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 68 トリクロルホン(DEP) 

9 アニロホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 69 トリシクラゾール <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

10 アミトラズ 70 トリフルラリン <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

11 アラクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 71 ナプロパミド <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

12 イソキサチオン+オキソン体 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 72 パラコート

13 イソフェンホス+オキソン体 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 73 ピペロホス <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009

14 イソプロカルブ(MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 74 ピラクロニル

15 イソプロチオラン(IPT) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 75 ピラゾキシフェン

16 イプロベンホス(IBP) <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 76 ピラゾリネート（ピラゾレート）

17 イミノクタジン 77 ピリダフェンチオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002

18 インダノファン 78 ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

19 エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 79 ピロキロン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

20 エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 80 フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005

21 エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 81 フェニトロチオン(MEP) ＋オキソン体 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

22 エトリジアゾール(エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 82 フェノブカルブ(BPMC) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

23 エンドスルファン(ベンゾエピン)＋エンドスルフェート <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 83 フェリムゾン

24 オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 84 フェンチオン(MPP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

25 オキシン銅（有機銅） <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 85 フェントエート(PAP) <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007

26 オリサストロピン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 86 フェントラザミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

27 カズサホス <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 87 フサライド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

28 カフェンストロール <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 88 ブタクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

29 カルタップ 89 ブタミホス＋オキソン体 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

30 カルバリル(NAC) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 90 ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

31 カルプロパミド <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 91 フルアジナム <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

32 カルボフラン <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 92 プレチラクロール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

33 キノクラミン（ACN) <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 93 プロシミドン <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009

34 キャプタン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 94 プロチオホス

35 クミルロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 95 プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

36 グリホサート＋アミノメチルリン酸 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 96 プロピザミド <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

37 グルホシネート 97 プロベナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

38 クロメプロップ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 98 ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

39 クロルニトロフェン(CNP)＋CPNアミノ体 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 99 ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

40 クロルピリホス+オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 100 ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

41 クロロタロニル(TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 101 ベンゾビシクロン

42 シアナジン <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 102 ベンゾフェナップ <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

43 シアノホス(CYAP) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 103 ベンタゾン <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

44 ジウロン(DCMU) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 104 ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

45 ジクロベニル(DBN) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 105 ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

46 ジクロルボス(DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 106 ベンフルラリン( ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

47 ジクワット 107 ベンフレセート <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007

48 ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 108 ホスチアゼート

49 ジチアノン 109 マラチオン（マラソン)＋オキソン体 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007

50 ジチオカルバメート系農薬 110 メコプロップ(MCPP) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

51 ジチオピル <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 111 メソミル <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

52 シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 112 メタム（カーバム）

53 シマジン(CAT) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 113 メタラキシル <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

54 ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 114 メチダチオン(DMTP) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

55 ジメトエート <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 115 メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

56 シメトリン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 116 メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

57 ジメピペレート <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 117 メトリブジン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

58 ダイアジノン＋オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 118 メフェナセット <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

59 ダイムロン <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 119 メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

60 ダゾメット 120 モリネート <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
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井手浦　(原水)
採水月日 4/13 7/20 10/12 1/18 平均 採水月日 4/13 7/20 10/12 1/18 平均

1 1,3-ジクロロプロペン(D-D) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 61 チアジニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

2 2,2-DPA(ダラポン) <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 62 チウラム <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

3 2,4-D(2,4-PA) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 63 チオジカルブ <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

4 EPN <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 64 チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

5 MCPA 65 チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

6 アシュラム <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 66 テルブカルブ(MBPMC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

7 アセフェート <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 67 トリクロピル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

8 アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 68 トリクロルホン(DEP) 

9 アニロホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 69 トリシクラゾール <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

10 アミトラズ 70 トリフルラリン <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

11 アラクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 71 ナプロパミド <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

12 イソキサチオン+オキソン体 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 72 パラコート

13 イソフェンホス+オキソン体 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 73 ピペロホス <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009

14 イソプロカルブ(MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 74 ピラクロニル

15 イソプロチオラン(IPT) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 75 ピラゾキシフェン

16 イプロベンホス(IBP) <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 76 ピラゾリネート（ピラゾレート）

17 イミノクタジン 77 ピリダフェンチオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002

18 インダノファン 78 ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

19 エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 79 ピロキロン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

20 エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 80 フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005

21 エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 81 フェニトロチオン(MEP) ＋オキソン体 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

22 エトリジアゾール(エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 82 フェノブカルブ(BPMC) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

23 エンドスルファン(ベンゾエピン)＋エンドスルフェート <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 83 フェリムゾン

24 オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 84 フェンチオン(MPP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

25 オキシン銅（有機銅） <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 85 フェントエート(PAP) <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007

26 オリサストロピン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 86 フェントラザミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

27 カズサホス <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 87 フサライド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

28 カフェンストロール <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 88 ブタクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

29 カルタップ 89 ブタミホス＋オキソン体 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

30 カルバリル(NAC) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 90 ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

31 カルプロパミド <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 91 フルアジナム <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

32 カルボフラン <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 92 プレチラクロール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

33 キノクラミン（ACN) <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 93 プロシミドン <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009

34 キャプタン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 94 プロチオホス

35 クミルロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 95 プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

36 グリホサート＋アミノメチルリン酸 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 96 プロピザミド <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

37 グルホシネート 97 プロベナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

38 クロメプロップ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 98 ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

39 クロルニトロフェン(CNP)＋CPNアミノ体 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 99 ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

40 クロルピリホス+オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 100 ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

41 クロロタロニル(TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 101 ベンゾビシクロン

42 シアナジン <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 102 ベンゾフェナップ <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

43 シアノホス(CYAP) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 103 ベンタゾン <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

44 ジウロン(DCMU) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 104 ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

45 ジクロベニル(DBN) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 105 ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

46 ジクロルボス(DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 106 ベンフルラリン( ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

47 ジクワット 107 ベンフレセート <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007

48 ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 108 ホスチアゼート

49 ジチアノン 109 マラチオン（マラソン)＋オキソン体 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007

50 ジチオカルバメート系農薬 110 メコプロップ(MCPP) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

51 ジチオピル <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 111 メソミル <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

52 シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 112 メタム（カーバム）

53 シマジン(CAT) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 113 メタラキシル <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

54 ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 114 メチダチオン(DMTP) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

55 ジメトエート <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 115 メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

56 シメトリン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 116 メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

57 ジメピペレート <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 117 メトリブジン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

58 ダイアジノン＋オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 118 メフェナセット <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

59 ダイムロン <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 119 メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

60 ダゾメット 120 モリネート <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
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井手浦　(浄水)
採水月日 4/13 7/20 10/12 1/18 平均 採水月日 4/13 7/20 10/12 1/18 平均

1 1,3-ジクロロプロペン(D-D) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 61 チアジニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

2 2,2-DPA(ダラポン) <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 62 チウラム <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

3 2,4-D(2,4-PA) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 63 チオジカルブ <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

4 EPN <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 64 チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

5 MCPA 65 チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

6 アシュラム <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 66 テルブカルブ(MBPMC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

7 アセフェート <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 67 トリクロピル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

8 アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 68 トリクロルホン(DEP) 

9 アニロホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 69 トリシクラゾール <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

10 アミトラズ 70 トリフルラリン <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

11 アラクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 71 ナプロパミド <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

12 イソキサチオン+オキソン体 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 72 パラコート

13 イソフェンホス+オキソン体 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 73 ピペロホス <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009

14 イソプロカルブ(MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 74 ピラクロニル

15 イソプロチオラン(IPT) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 75 ピラゾキシフェン

16 イプロベンホス(IBP) <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 76 ピラゾリネート（ピラゾレート）

17 イミノクタジン 77 ピリダフェンチオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002

18 インダノファン 78 ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

19 エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 79 ピロキロン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

20 エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 80 フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005

21 エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 81 フェニトロチオン(MEP) ＋オキソン体 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

22 エトリジアゾール(エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 82 フェノブカルブ(BPMC) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

23 エンドスルファン(ベンゾエピン)＋エンドスルフェート <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 83 フェリムゾン

24 オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 84 フェンチオン(MPP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

25 オキシン銅（有機銅） <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 85 フェントエート(PAP) <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007

26 オリサストロピン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 86 フェントラザミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

27 カズサホス <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 87 フサライド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

28 カフェンストロール <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 88 ブタクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

29 カルタップ 89 ブタミホス＋オキソン体 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

30 カルバリル(NAC) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 90 ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

31 カルプロパミド <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 91 フルアジナム <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

32 カルボフラン <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 92 プレチラクロール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

33 キノクラミン（ACN) <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 93 プロシミドン <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009

34 キャプタン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 94 プロチオホス

35 クミルロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 95 プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

36 グリホサート＋アミノメチルリン酸 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 96 プロピザミド <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

37 グルホシネート 97 プロベナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

38 クロメプロップ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 98 ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

39 クロルニトロフェン(CNP)＋CPNアミノ体 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 99 ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

40 クロルピリホス+オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 100 ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

41 クロロタロニル(TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 101 ベンゾビシクロン

42 シアナジン <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 102 ベンゾフェナップ <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

43 シアノホス(CYAP) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 103 ベンタゾン <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

44 ジウロン(DCMU) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 104 ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

45 ジクロベニル(DBN) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 105 ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

46 ジクロルボス(DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 106 ベンフルラリン( ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

47 ジクワット 107 ベンフレセート <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007

48 ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 108 ホスチアゼート

49 ジチアノン 109 マラチオン（マラソン)＋オキソン体 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007

50 ジチオカルバメート系農薬 110 メコプロップ(MCPP) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

51 ジチオピル <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 111 メソミル <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

52 シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 112 メタム（カーバム）

53 シマジン(CAT) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 113 メタラキシル <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

54 ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 114 メチダチオン(DMTP) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

55 ジメトエート <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 115 メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

56 シメトリン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 116 メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

57 ジメピペレート <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 117 メトリブジン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

58 ダイアジノン＋オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 118 メフェナセット <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

59 ダイムロン <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 119 メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

60 ダゾメット 120 モリネート <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
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道原　(原水)
採水月日 4/13 7/20 10/12 1/18 平均 採水月日 4/13 7/20 10/12 1/18 平均

1 1,3-ジクロロプロペン(D-D) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 61 チアジニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

2 2,2-DPA(ダラポン) <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 62 チウラム <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

3 2,4-D(2,4-PA) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 63 チオジカルブ <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

4 EPN <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 64 チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

5 MCPA 65 チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

6 アシュラム <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 66 テルブカルブ(MBPMC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

7 アセフェート <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 67 トリクロピル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

8 アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 68 トリクロルホン(DEP) 

9 アニロホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 69 トリシクラゾール <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

10 アミトラズ 70 トリフルラリン <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

11 アラクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 71 ナプロパミド <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

12 イソキサチオン+オキソン体 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 72 パラコート

13 イソフェンホス+オキソン体 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 73 ピペロホス <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009

14 イソプロカルブ(MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 74 ピラクロニル

15 イソプロチオラン(IPT) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 75 ピラゾキシフェン

16 イプロベンホス(IBP) <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 76 ピラゾリネート（ピラゾレート）

17 イミノクタジン 77 ピリダフェンチオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002

18 インダノファン 78 ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

19 エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 79 ピロキロン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

20 エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 80 フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005

21 エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 81 フェニトロチオン(MEP) ＋オキソン体 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

22 エトリジアゾール(エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 82 フェノブカルブ(BPMC) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

23 エンドスルファン(ベンゾエピン)＋エンドスルフェート <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 83 フェリムゾン

24 オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 84 フェンチオン(MPP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

25 オキシン銅（有機銅） <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 85 フェントエート(PAP) <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007

26 オリサストロピン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 86 フェントラザミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

27 カズサホス <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 87 フサライド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

28 カフェンストロール <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 88 ブタクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

29 カルタップ 89 ブタミホス＋オキソン体 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

30 カルバリル(NAC) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 90 ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

31 カルプロパミド <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 91 フルアジナム <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

32 カルボフラン <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 92 プレチラクロール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

33 キノクラミン（ACN) <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 93 プロシミドン <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009

34 キャプタン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 94 プロチオホス

35 クミルロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 95 プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

36 グリホサート＋アミノメチルリン酸 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 96 プロピザミド <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

37 グルホシネート 97 プロベナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

38 クロメプロップ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 98 ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

39 クロルニトロフェン(CNP)＋CPNアミノ体 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 99 ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

40 クロルピリホス+オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 100 ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

41 クロロタロニル(TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 101 ベンゾビシクロン

42 シアナジン <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 102 ベンゾフェナップ <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

43 シアノホス(CYAP) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 103 ベンタゾン <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

44 ジウロン(DCMU) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 104 ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

45 ジクロベニル(DBN) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 105 ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

46 ジクロルボス(DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 106 ベンフルラリン( ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

47 ジクワット 107 ベンフレセート <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007

48 ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 108 ホスチアゼート

49 ジチアノン 109 マラチオン（マラソン)＋オキソン体 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007

50 ジチオカルバメート系農薬 110 メコプロップ(MCPP) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

51 ジチオピル <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 111 メソミル <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

52 シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 112 メタム（カーバム）

53 シマジン(CAT) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 113 メタラキシル <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

54 ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 114 メチダチオン(DMTP) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

55 ジメトエート <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 115 メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

56 シメトリン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 116 メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

57 ジメピペレート <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 117 メトリブジン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

58 ダイアジノン＋オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 118 メフェナセット <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

59 ダイムロン <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 119 メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

60 ダゾメット 120 モリネート <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
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道原　(浄水)
採水月日 4/13 7/20 10/12 1/18 平均 採水月日 4/13 7/20 10/12 1/18 平均

1 1,3-ジクロロプロペン(D-D) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 61 チアジニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

2 2,2-DPA(ダラポン) <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 62 チウラム <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

3 2,4-D(2,4-PA) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 63 チオジカルブ <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

4 EPN <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 64 チオファネートメチル <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

5 MCPA 65 チオベンカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

6 アシュラム <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 66 テルブカルブ(MBPMC) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

7 アセフェート <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 67 トリクロピル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

8 アトラジン <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 68 トリクロルホン(DEP) 

9 アニロホス <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 69 トリシクラゾール <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

10 アミトラズ 70 トリフルラリン <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

11 アラクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 71 ナプロパミド <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

12 イソキサチオン+オキソン体 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 72 パラコート

13 イソフェンホス+オキソン体 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 73 ピペロホス <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009 <0.000009

14 イソプロカルブ(MIPC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 74 ピラクロニル

15 イソプロチオラン(IPT) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 75 ピラゾキシフェン

16 イプロベンホス(IBP) <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 76 ピラゾリネート（ピラゾレート）

17 イミノクタジン 77 ピリダフェンチオン <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002

18 インダノファン 78 ピリブチカルブ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

19 エスプロカルブ <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 79 ピロキロン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

20 エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 80 フィプロニル <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005

21 エトフェンプロックス <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 81 フェニトロチオン(MEP) ＋オキソン体 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

22 エトリジアゾール(エクロメゾール) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 82 フェノブカルブ(BPMC) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

23 エンドスルファン(ベンゾエピン)＋エンドスルフェート <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 83 フェリムゾン

24 オキサジクロメホン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 84 フェンチオン(MPP) <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

25 オキシン銅（有機銅） <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 85 フェントエート(PAP) <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007

26 オリサストロピン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 86 フェントラザミド <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

27 カズサホス <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 87 フサライド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

28 カフェンストロール <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 88 ブタクロール <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

29 カルタップ 89 ブタミホス＋オキソン体 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

30 カルバリル(NAC) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 90 ブプロフェジン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

31 カルプロパミド <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 91 フルアジナム <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

32 カルボフラン <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 92 プレチラクロール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

33 キノクラミン（ACN) <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 93 プロシミドン <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009

34 キャプタン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 94 プロチオホス

35 クミルロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 95 プロピコナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

36 グリホサート＋アミノメチルリン酸 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 96 プロピザミド <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

37 グルホシネート 97 プロベナゾール <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

38 クロメプロップ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 98 ブロモブチド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

39 クロルニトロフェン(CNP)＋CPNアミノ体 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 99 ベノミル <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

40 クロルピリホス+オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 100 ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

41 クロロタロニル(TPN) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 101 ベンゾビシクロン

42 シアナジン <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 102 ベンゾフェナップ <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

43 シアノホス(CYAP) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 103 ベンタゾン <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

44 ジウロン(DCMU) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 104 ペンディメタリン <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

45 ジクロベニル(DBN) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 105 ベンフラカルブ <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

46 ジクロルボス(DDVP) <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 106 ベンフルラリン( ベスロジン) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

47 ジクワット 107 ベンフレセート <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007

48 ジスルホトン（エチルチオメトン） <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 108 ホスチアゼート

49 ジチアノン 109 マラチオン（マラソン)＋オキソン体 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007

50 ジチオカルバメート系農薬 110 メコプロップ(MCPP) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

51 ジチオピル <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 111 メソミル <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

52 シハロホップブチル <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 112 メタム（カーバム）

53 シマジン(CAT) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 113 メタラキシル <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

54 ジメタメトリン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 114 メチダチオン(DMTP) <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

55 ジメトエート <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 115 メチルダイムロン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

56 シメトリン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 116 メトミノストロビン <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

57 ジメピペレート <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 117 メトリブジン <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

58 ダイアジノン＋オキソン体 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 118 メフェナセット <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

59 ダイムロン <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 119 メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

60 ダゾメット 120 モリネート <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
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4. 放射性物質調査結果

穴生浄水場　浄水

採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

採水時刻 9:35 9:25 11:35 9:10 8:58 8:58 8:55 11:18 9:00 9:19 9:10 9:05

放射性ヨウ素131 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

放射性セシウム134 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

放射性セシウム137 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

本城浄水場　浄水

採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

採水時刻 9:23 10:10 9:30 10:10 10:14 9:40 9:52 10:18 9:05 9:40 9:05 9:30

放射性ヨウ素131 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

放射性セシウム134 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

放射性セシウム137 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

畑浄水場　浄水

採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

採水時刻 9:25 9:20 9:10 9:55 9:15 10:10 9:14 10:30 9:00 9:13 10:00 9:15

放射性ヨウ素131 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

放射性セシウム134 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

放射性セシウム137 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

井手浦浄水場　浄水

採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

採水時刻 10:08 10:28 10:15 9:55 10:17 10:11 10:10 9:58 10:20 10:07 10:15 10:10

放射性ヨウ素131 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

放射性セシウム134 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

放射性セシウム137 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

道原浄水場　浄水

採水月日 4/27 6/1 6/29 7/27 8/24 9/28 10/26 11/21 12/21 2/1 3/1 3/29

採水時刻 9:45 9:54 9:30 9:25 9:44 9:43 9:40 9:35 9:50 9:38 9:40 9:30

放射性ヨウ素131 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

放射性セシウム134 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

放射性セシウム137 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

(単位:Bq/kg)
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5. カビ臭臨時試験結果　

穴生浄水場

8/17 8/19 8/24 8/25 8/26 8/29 8/30 8/31 9/1 9/2 9/5 9/7

ジェオスミン 2 3 <1 <1 <1 <1 1 1 1 <1 <1 2

溶存ジェオスミン 2 2 <1 <1 <1 <1 <1 1 1 <1 <1 1

2-メチルイソボルネオール 3 4 2 3 2 1 <1 3 2 4 2 4

溶存2-メチルイソボルネオール 3 4 2 1 2 1 <1 3 2 4 2 2

ジェオスミン <1 <1

溶存ジェオスミン <1 <1

2-メチルイソボルネオール <1 1

溶存2-メチルイソボルネオール <1 <1

ジェオスミン 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

2-メチルイソボルネオール <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

9/9 9/12 9/13 9/14 9/16 9/20 9/21 9/23 9/26 9/27 9/28 9/30

ジェオスミン 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 <1 1

溶存ジェオスミン <1 2 1 1 1 <1 1 1 1 1 <1

2-メチルイソボルネオール 4 <1 1 2 2 <1 <1 <1 3 1 <1 <1

溶存2-メチルイソボルネオール 4 <1 1 2 2 1 <1 <1 3 1 <1

ジェオスミン <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

2-メチルイソボルネオール <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

注）　ジェオスミン、2-メチルイソボルネオールの単位はng/Lとした。

採水月日

原
水
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水

浄
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伊佐座
8/12 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26

ジェオスミン 3 3 4 5 7 4 5 4 5

溶存ジェオスミン 3 2 3 4 5 4 3 3 2

2-メチルイソボルネオール 24 8 12 16 24 33 38 36 24

溶存2-メチルイソボルネオール 10 7 7 11 13 18 12 14 11

ｵｼﾗﾄﾘｱ･ﾃﾇｲｽ 0.4 0.6 2.2 1.5 4.4 3.6 1.7

ﾌｫﾙﾐｼﾞｳﾑ･ﾃﾇｴ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｱﾅﾍﾞﾅ･ｽﾋﾟﾛｲﾃﾞｽ 0.8 0.0 1.3 0.3 0.0 0.0 0.0

ｱﾅﾍﾞﾅ･ﾏｸﾛｽﾎﾟﾗ 0.0 0.0 2.8 0.8 1.2 0.7 0.3

ジェオスミン 4 3 5

溶存ジェオスミン 3 3 4

2-メチルイソボルネオール 24 12 33

溶存2-メチルイソボルネオール 21 11 30

ジェオスミン 7 5

溶存ジェオスミン 4 3

2-メチルイソボルネオール 11 43

溶存2-メチルイソボルネオール 8 10

ｵｼﾗﾄﾘｱ･ﾃﾇｲｽ 1.3 7.7

ﾌｫﾙﾐｼﾞｳﾑ･ﾃﾇｴ 0.0 0.0

ｱﾅﾍﾞﾅ･ｽﾋﾟﾛｲﾃﾞｽ 0.0 1.3

ｱﾅﾍﾞﾅ･ﾏｸﾛｽﾎﾟﾗ 0.0 1.2

8/29 8/30 8/31 9/1 9/2 9/5 9/9 9/12 9/13 9/14 9/16

ジェオスミン 5 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3

溶存ジェオスミン 5 2 2 2 1 2 3 2 3 2

2-メチルイソボルネオール 9 10 9 12 15 9 6 12 6 12 7

溶存2-メチルイソボルネオール 8 3 6 4 6 4 6 7 5 4

ｵｼﾗﾄﾘｱ･ﾃﾇｲｽ 0.0 0.7 1.8 0.0 0.0 2.9 1.2 0.5 0.0 0.0

ﾌｫﾙﾐｼﾞｳﾑ･ﾃﾇｴ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｱﾅﾍﾞﾅ･ｽﾋﾟﾛｲﾃﾞｽ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0

ｱﾅﾍﾞﾅ･ﾏｸﾛｽﾎﾟﾗ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0

9/20 9/26 9/27 9/28 9/30

ジェオスミン 4 6 14 7 4

溶存ジェオスミン <1 3 6 5 2

2-メチルイソボルネオール 4 11 13 9 <1

溶存2-メチルイソボルネオール <1 3 3 3 <1

ｵｼﾗﾄﾘｱ･ﾃﾇｲｽ 0.0 2.8 4.1 1.2 0.0

ﾌｫﾙﾐｼﾞｳﾑ･ﾃﾇｴ 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0

ｱﾅﾍﾞﾅ･ｽﾋﾟﾛｲﾃﾞｽ 0.0 0.6 1.8 0.1 0.0

ｱﾅﾍﾞﾅ･ﾏｸﾛｽﾎﾟﾗ 0.0 3.1 3.9 3.4 0.0

ジェオスミン 8

溶存ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール 9

溶存2-メチルイソボルネオール

注） ｵｼﾗﾄﾘｱ･ﾃﾇｲｽ、ﾌｫﾙﾐｼﾞｳﾑ･ﾃﾇｴ　：　ジェオスミンを産生する藻類

ｱﾅﾍﾞﾅ･ｽﾋﾟﾛｲﾃﾞｽ、ｱﾅﾍﾞﾅ･ﾏｸﾛｽﾎﾟﾗ　：　2-メチルイソボルネオールを産生する藻類

単位　：　カビ臭物質ジェオスミン、2-メチルイソボルネオールはng/L 、藻類は100μmを1単位として個/ml
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本城浄水場　１／２

6/10 6/13 6/15 6/17 6/18 6/19 6/20 7/22 7/25 7/27 7/29 8/1 8/3 8/4 8/5 8/8 8/9 8/10 8/12 8/15 8/16 8/17 8/19 8/22 8/23 8/24

ジェオスミン 40 74 72 10 10 12 12 8 6 6 11 13 8 5 10 10 25 28 24 20 16 13

溶存ジェオスミン 17 28 20 4 7 4 6 <1 4 5 7 5 5 3 5 4 9 18 14 12 13 10

2-メチルイソボルネオール 7 6 6 5 3 4 11 15 10 5 20 24 22 15 52 42 110 45 82 54 66 102

溶存2-メチルイソボルネオール 6 6 5 3 2 1 3 <1 6 5 10 11 10 9 14 12 44 30 38 24 41 55

ｵｼﾗﾄﾘｱ･ﾃﾇｲｽ 0.4 0.0 0.0 0.0 1.7 5.5 1.7 1.9 6.2 12 4.7 8.1 11 2.6 1.6

ﾌｫﾙﾐｼﾞｳﾑ･ﾃﾇｴ 17 4.0 0.0 0.0 0.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｱﾅﾍﾞﾅ･ｽﾋﾟﾛｲﾃﾞｽ 2.6 7.6 0.1 0.1 4.2 8.0 0.8 0.0 0.2 0.6 0.5 0.2 1.9 0.6 0.0

ｱﾅﾍﾞﾅ･ﾏｸﾛｽﾎﾟﾗ 18 2.4 1.0 1.0 0.0 0.0 2.3 8.6 15 7.2 16 4.7 9.0 0.0 0.1

ジェオスミン 18 34

溶存ジェオスミン 8 13

2-メチルイソボルネオール 5 5

溶存2-メチルイソボルネオール 4 5

ｵｼﾗﾄﾘｱ･ﾃﾇｲｽ 0.0

ﾌｫﾙﾐｼﾞｳﾑ･ﾃﾇｴ 40

ｱﾅﾍﾞﾅ･ｽﾋﾟﾛｲﾃﾞｽ 1.7

ｱﾅﾍﾞﾅ･ﾏｸﾛｽﾎﾟﾗ 17

ジェオスミン 5 7 10 14 13 14 6 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4

溶存ジェオスミン 4 6 8 10 9 12 5 3 3 3 3 4 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 4

2-メチルイソボルネオール 4 4 5 5 7 7 4 11 13 10 11 15 12 13 13 10 6 9 7 7 9 9 17 9 18

溶存2-メチルイソボルネオール 4 4 5 5 6 7 4 10 13 10 10 12 11 11 8 10 6 9 7 6 6 8 10 9 15

ｵｼﾗﾄﾘｱ･ﾃﾇｲｽ 1.4 0.0

ﾌｫﾙﾐｼﾞｳﾑ･ﾃﾇｴ 0.0 0.0

ｱﾅﾍﾞﾅ･ｽﾋﾟﾛｲﾃﾞｽ 0.0 0.0

ｱﾅﾍﾞﾅ･ﾏｸﾛｽﾎﾟﾗ 0.2 0.0

ジェオスミン 2 2 <1 <1 2 <1

溶存ジェオスミン 1 2 <1 <1 2 <1

2-メチルイソボルネオール <1 <1 <1 <1 4 7

溶存2-メチルイソボルネオール <1 <1 <1 <1 3 7

ジェオスミン <1 <1 <1 <1 1 <1

2-メチルイソボルネオール <1 <1 <1 <1 2 3

ジェオスミン <1 <1 1 1 <1 <1 <1 <1 <1

2-メチルイソボルネオール <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
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本城浄水場　２／２

8/25 8/26 8/27 8/28 8/29 8/30 8/31 9/1 9/2 9/5 9/7 9/8 9/9 9/12 9/13 9/14 9/16 9/20 10/26 10/27 10/31 11/2 11/11 11/14 11/28

ジェオスミン 13 13 3 4 3 3 4 3 3

溶存ジェオスミン 11 10 3 3 2 2 3 3 2

2-メチルイソボルネオール 100 66 5 4 15 16 3 5 7

溶存2-メチルイソボルネオール 93 56 5 4 8 8 3 5 4

ｵｼﾗﾄﾘｱ･ﾃﾇｲｽ 0.9 0.0 0.2 0.0 7.7 0.0 0.0

ﾌｫﾙﾐｼﾞｳﾑ･ﾃﾇｴ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0

ｱﾅﾍﾞﾅ･ｽﾋﾟﾛｲﾃﾞｽ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｱﾅﾍﾞﾅ･ﾏｸﾛｽﾎﾟﾗ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 4.0 0.0

ジェオスミン 3 2 2 3

溶存ジェオスミン 2 2 2

2-メチルイソボルネオール 52 13 6 7

溶存2-メチルイソボルネオール 5 4 5

ｵｼﾗﾄﾘｱ･ﾃﾇｲｽ 8.6 2.0 0.7 1.4

ﾌｫﾙﾐｼﾞｳﾑ･ﾃﾇｴ 0.0 0.0 0.0 0.1

ｱﾅﾍﾞﾅ･ｽﾋﾟﾛｲﾃﾞｽ 0.0 0.0 0.0 0.3

ｱﾅﾍﾞﾅ･ﾏｸﾛｽﾎﾟﾗ 0.0 0.0 0.0 1.2

ジェオスミン 4 3 3 3 3 3 3 4 3 <1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2

溶存ジェオスミン 3 3 3 3 3 3 3 3 2 <1 2 1 2 2 2 2 2 2 2

2-メチルイソボルネオール 22 19 26 26 26 28 19 20 14 13 14 18 11 15 8 8 5 5 4 1

溶存2-メチルイソボルネオール 11 14 14 16 18 20 18 20 13 13 14 11 10 11 8 7 5 4 3

ｵｼﾗﾄﾘｱ･ﾃﾇｲｽ 0.5 2.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.2 0.0

ﾌｫﾙﾐｼﾞｳﾑ･ﾃﾇｴ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0

ｱﾅﾍﾞﾅ･ｽﾋﾟﾛｲﾃﾞｽ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｱﾅﾍﾞﾅ･ﾏｸﾛｽﾎﾟﾗ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0

ジェオスミン <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

溶存ジェオスミン <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

2-メチルイソボルネオール 6 7 8 10 7 3 2 2 1 1 2 2 <1 2 <1 <1 <1

溶存2-メチルイソボルネオール 6 7 7 10 7 3 1 2 1 1 2 2 <1 2 <1 <1 <1

ジェオスミン <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

2-メチルイソボルネオール <1 3 4 3 2 1 <1 <1 <1 <1 1 1 <1 1 <1 <1

ジェオスミン <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1(*) <1(*) <1(*) <1(*) <1 <1(*) <1 <1

2-メチルイソボルネオール 1 1 1 <1 <1 <1 <1 <1(*) <1(*) <1(*) <1(*) <1 <1(*) <1 <1

注） ジェオスミン、2-メチルイソボルネオールの単位はng/Lとした。   (*)： pH調整水について試験を実施した。

　　 2-メチルイソボルネオールを産生する藻類（ｵｼﾗﾄﾘｱ･ﾃﾇｲｽ、ﾌｫﾙﾐｼﾞｳﾑ･ﾃﾇｴ）、ジェオスミンを産生する藻類（ｱﾅﾍﾞﾅ･ｽﾋﾟﾛｲﾃﾞｽ、ｱﾅﾍﾞﾅ･ﾏｸﾛｽﾎﾟﾗ）の単位は個体（群体）/mlとした。
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畑浄水場

4/6 4/20 4/21 4/25 4/27 5/11 11/30 12/7 12/8 12/9 12/12 12/14 12/19 12/27

ジェオスミン 1 3 3 2 2 <1 3 6 15 5 4 3 3 3

2-メチルイソボルネオール <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

ジェオスミン <1 <1 <1 1 2 <1 2 3 3 2 1 2 2 3

2-メチルイソボルネオール <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 2 <1 <1 <1 <1 <1

1/4 1/11 1/18 1/25 2/8 2/22 3/3 3/4 3/6 3/8 3/15 3/21

ジェオスミン 3 3 4 3 2 3 5 6 3 3 3 2

2-メチルイソボルネオール <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

ジェオスミン 2 2 2 1 <1 <1 3 2 1 1 1 2

2-メチルイソボルネオール <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

畑浄水場ゲート

12/8 12/9 3/6

ジェオスミン 4 2

2-メチルイソボルネオール <1 <1

ジェオスミン 6 4 2

2-メチルイソボルネオール <1 <1 <1

ジェオスミン 5 2

2-メチルイソボルネオール <1 <1

ジェオスミン 5 5

2-メチルイソボルネオール <1 <1

畑貯水池

2/8

ジェオスミン 2

2-メチルイソボルネオール <1

ジェオスミン 2

2-メチルイソボルネオール 2

ジェオスミン 4

2-メチルイソボルネオール <1

ジェオスミン 4

2-メチルイソボルネオール <1

注）　ジェオスミン、2-メチルイソボルネオールの単位はng/Lとした。
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井手浦浄水場

10/18 1/24

ジェオスミン 1 <1

2-メチルイソボルネオール <1 <1

ジェオスミン 2 <1

2-メチルイソボルネオール <1 <1

垂水取水場

10/20 10/27 11/2 11/8 11/10 11/10 11/14 11/17 11/21 11/24 11/28

ジェオスミン 16 26 16 4 2 3 2 2 <1 1 <1

2-メチルイソボルネオール 4 4 2 2 1 2 2 1 <1 <1 <1

ｱﾅﾍﾞﾅ･ﾏｸﾛｽﾎﾟﾗ 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ジェオスミン 1 1

2-メチルイソボルネオール <1 1

ｱﾅﾍﾞﾅ･ﾏｸﾛｽﾎﾟﾗ 0.0 0.0

ジェオスミン 19 2

2-メチルイソボルネオール 2 1

ｱﾅﾍﾞﾅ･ﾏｸﾛｽﾎﾟﾗ 3.4 0.0

注）　垂水取水場は、友枝川と山国川の合流地点の下流に位置する。友枝川、山国川の採水は、合流前の地点で行った。

       ジェオスミンを産生する藻類（ｱﾅﾍﾞﾅ･ﾏｸﾛｽﾎﾟﾗ）の単位は個体（群体）/mlとした。

耶馬溪貯水池

採水月日：11月7日

0m
3.2m

（取水深）
5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m

ダム桟橋
（定点0m）

放流水 山国川

濁度（度） 2.2 2.2 2.4 2.1 2.4 2.8 3.1 4.5 6.7 1.9 2.1 0.6

ジェオスミン 68 69 82 60 8 15 29 69 94 78 47 <1

2-メチルイソボルネオール <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1

ｱﾅﾍﾞﾅ･ﾏｸﾛｽﾎﾟﾗ 29 27 31 28 0.5 0.9 1.2 0.6 8.2 42 25 0.0

注）　放流水の採水は、山移川で行った。山国川の採水は、山移川と合流前の地点で行った。

採水月日：11月21日

放流水

ジェオスミン 2

2-メチルイソボルネオール <1

ｱﾅﾍﾞﾅ･ﾏｸﾛｽﾎﾟﾗ 0.0

採水月日：11月28日

0m
2.3m

（取水深）
5m 10m 15m 25m 30m

ダム桟橋
（定点0m）

放流水

ジェオスミン 2 <1 1 4 4 5 3 1 1

2-メチルイソボルネオール <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

ｱﾅﾍﾞﾅ･ﾏｸﾛｽﾎﾟﾗ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

注）　ジェオスミン、2-メチルイソボルネオールの単位はng/Lとした。

       ジェオスミンを産生する藻類（ｱﾅﾍﾞﾅ･ﾏｸﾛｽﾎﾟﾗ）の単位は個体（群体）/mlとした。
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Ⅶ 調 査 ・ 研 究





１ はじめに 

遠賀川河口堰（以下河口堰）は、治水、塩害防止及び都市用水等の確保のために設置され、本市

の重要な水道水源となっている。昭和 55年 7月の湛水開始以後、本市では河口堰の水質調査を行な

ってきた。当該調査については、河口堰湛水開始後 10年間の生物の消長や近年の窒素リン等の水質

動向を報告してきた。 

水源におけるかび臭の発生は、水道が抱える大きな問題である。河口堰では、湛水開始初期には

発生していなかったが、近年では高濃度で発生し、その対策に多大な労力を費やしている。

本稿では、遠賀川河口堰におけるかび臭物質に焦点を当て、その動向について報告する。

２ 調査地点概要及び水質データ 

（１） 遠賀川河口堰と本市取水口の概要 

図１に河口堰の概略図を示す。遠賀川河口堰は、響灘に

注ぐ一級河川遠賀川の河口から 2km の位置に設置されて

おり、湛水区間は上流の新日鉄堰までの 9.3ｋｍである。 

遠賀川河口堰内の本市の取水口は、堰から 2.4km 上流

の猪熊と 6.9km上流の伊佐座の 2箇所に存在する。 

（２） 水質データ 

水質検査データは、本市上下水道局の発行する水質試験年次報告に記載されている本市の取水口

が位置する伊佐座及び猪熊のデータを使用した。 

３ 遠賀川河口堰のかび臭物質の動向 

（１） かび臭物質の発生状況 

遠賀川河口堰におけるかび臭の発生は、平成

元年に初めて確認され、以後頻発するようにな

った。図 2に平成元年以降の猪熊におけるかび

臭物質濃度の年間最高値を示す。2-メチルイソ

ボルネオール（以下 2-MIB）は、平成 8年以降

高濃度で検出されるようになり、最高値は平成

17年の 4,500 ng/Lである。ジェオスミンの最

高値は、初めてかび臭が確認された平成元年の

330 ng/Lである。 

河口堰では、2-MIBがジェオスミンより高

濃度で発生する傾向にある。そのため、2-MIB

の消長の把握は本市の重要なテーマである。 

遠賀川河口堰におけるかび臭物質の動向 

○山﨑 詳平（北九州市上下水道局） 野見山 倫太郎（北九州市上下水道局） 

加地 祐毅（北九州市上下水道局）  筧 秀美（北九州市上下水道局）

図 1 遠賀川河口堰概略図 

図 2 かび臭物質濃度の推移 
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（２） 2-MIBを産生する藍藻類の発生状況 

 図 3 に平成 10 年以降の猪熊における 2-MIB を産生する藍

藻類の出現数の最高値の推移を示す（100μmを 1個としてカ

ウント）。ｵｼﾗﾄﾘｱ ﾃﾇｲｽは、平成 10年以降全ての年において、

水質基準 10ng/Lを産生するとされる藻体数の 1.35個/mL1)を

超えて出現している。ﾌｫﾙﾐｼﾞｳﾑ ﾃﾇｴは平成 12 年～14 年及び

16年に 10ng/Lを産生するとされる藻体数の 65個/mL1)超えて

出現した。近年では 65 個/mL を超えることは無かったが、

平成 27年は 360 個/mL と 11年振りに 65 個/mL を超えて出

現した。 

（３） 2-MIBの年間推移 

図 4に伊佐座、猪熊における 2-MIB濃度の推移の典型例と

して平成 21年のデータを示す。河口堰でのかび臭の発生傾向

は、ほとんどの年において、上流の伊佐座が低く、下流の猪

熊で高くなる傾向が見られる。さらに、両地点共に同時期に

かび臭物質濃度が上昇する傾向がある。従って、河口堰のか

び臭物質は、上流からの流れ込みの影響は少なく、水の停滞

する河口堰内の中～下流域で発生していると考えられる。 

また、図 4に見られるように、2-MIB濃度のピークは、5月

上旬～6月中旬と 8月上旬～9月下旬の 2回出現し、6月下旬

～7月下旬にかけては 2-MIB濃度は低く保たれる傾向にある。 

（４） 2-MIBと藍藻類の関係 

図 5に平成 21年の猪熊における 2-MIB産生藍藻類の消長を

示す。5月～6月の 2-MIB発生時には、藍藻類の繁殖は確認で

きない。従って、この時期の 2-MIB の発生は、放線菌などの

別の要因が係わっているのかもしれない。一方、8月～9月の

2-MIBの発生時にはｵｼﾗﾄﾘｱ ﾃﾇｲｽの繁殖が見られる。この繁殖

は、2-MIB濃度と相関が見られるため、この時期のかび臭の原因はｵｼﾗﾄﾘｱ ﾃﾇｲｽの繁殖によるものと

考えられる。 

 

４ まとめ 

遠賀川河口堰のかび臭は平成元年に初めて確認され、以後 2-MIBを中心に発生している。年間を

通して見ると 5月～6月と 8月～9月の 2つのピークを描いて発生する。5月～6月の 2-MIBは藍藻

類の繁殖と相関が無く、消長の予測は難しい。現状ではかび臭物質の測定に頼らざるを得ない。消

長の予測のためには、原因の特定が必要である。8月～9月の 2-MIBはｵｼﾗﾄﾘｱ ﾃﾇｲｽの繁殖と相関が

あるため、顕微鏡試験を強化することで消長の予測が可能になると考えられる。今後は、さらなる

解析を行なうことでかび臭発生の予測に繋げ、安全・安心でおいしい水の供給に努めていきたい。 

 

【参考文献】 

1）日本水道協会(2011). 上水試験方法 2011年版 Ⅳ.生物編, pp.12-13 

 

遠賀川河口堰におけるかび臭物質の動向 

図 4 かび臭物質濃度の推移 

（平成 21年） 

図 5 猪熊における 2-MIB産生藍

藻類の消長（平成 21年） 

図 3 2-MIB産生藍藻類の推移 
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山国川水系におけるジェオスミンの動向と対応について 

 

1 はじめに 

山国川は英彦山を源とし、周防灘に注ぐ一級河川である。北九州市では山国川上流部

の山移川に造られた耶馬渓ダムの放流水を、下流の平成大堰直上の左岸に位置する垂水

取水場で取水し井手浦浄水場へ送水している。 

平成 28年 10月 11日の定期試験において、

垂水取水口でカビ臭物質のジェオスミンが

29ng/L、耶馬溪ダムで 180ng/L検出された。同

時に生物試験では、Anabaena macrospora(ｱﾅﾍﾞ

ﾅ ﾏｸﾛｽﾎﾟﾗ)（写真）が垂水取水口で 16群体

/ml、耶馬溪ダムで 350群体/ml確認された。垂

水取水口で高濃度のジェオスミンが検出された

のは、平成 23年 9月 13日の定期試験で 23ng/L検出されて以来である。早急にカビ臭

に対応するため、山国川水系におけるジェオスミンの発生状況、藍藻類の繁殖状況を調

査した。ここにその調査結果と対応を報告する。 

 

2 調査概要と結果 

調査① 流域調査 

山国川水系の各調査地点の表層を

採水し、ジェオスミン濃度の測定と

藍藻類試験を行った。 

○調査地点（図 1）：垂水取水口、友

枝川、山国川本流 2箇所（支流山移

川との合流前と合流後）、山移川、耶

馬溪ダム。 

○調査結果（表 1） 

各調査地点のジェオスミン濃度と

藍藻類試験の結果を表 1に示す。耶

馬溪ダムでは最高 180ng/L、耶馬溪

ダム直下の山移川では最高 47ng/L

というかなり高濃度のジェオスミンが

検出され、Anabaena macrosporaの繁殖も確認された。一方、山移川が合流する前の

山国川本流ではジェオスミンが検出されず、藍藻類も確認されなかった。また、垂水

取水口のすぐ上流にある友枝川にも藍藻類は確認されず、ジェオスミンはわずかに検

写真 Anabaena macrospora  

耶馬渓ダム

中津市

英彦山

源流

流 域

友
枝

川

山
移
川

山
国

川

垂 水

調査地点

周防灘

 

図 1 調査地点 
（調査期間：平成 28年 10月 11日～平成 28年 11月 28日） 

山移川 

山国川 

（支流合流後） 
友枝川 

山国川（支流合流前） 

垂水取水口 
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出されただけであった。これらの状

況から、垂水取水口のジェオスミン

の原因は耶馬溪ダムで Anabaena 

macrosporaが繁殖したことである     

ことが明らかになった。 

調査② 耶馬溪ダムの深度毎調査 

カビ臭対策として、取水深の変更 

を検討するため、耶馬溪ダムを深度    

別（5ｍ毎）に調査した。調査①と   

同様に  ジェオスミン濃度の測定と 

藍藻類試験 を実施した。調査結果   

を図 2に示す。 

表層から水深約 10ｍまで 50ng/L   

を超える高濃度のジェオスミンと、 

約 30群体/mlの Anabaena  

macrosporaが存在しているが、水深 15mではジェオスミン濃度は低く藍藻類もほと

んど存在していないことがわかった。しかし、ダムの底層にいくにつれ再びジェオス

ミン濃度と Anabaena macrosporaの群体数の増加が確認された。 
 

3 浄水処理の対応 

平成 28年 10月 11日定期試験において、垂水取水口で高濃度のジェオスミンが検

出されて以来、井手浦浄水場の浄水処理は、垂水のジェオスミン濃度の動向を確認し

ながら取水量を下げることで対応した。また、取水深の変更を検討するために耶馬溪

ダムの深度毎調査を実施したが、深度毎調査後の 11月 8日の調査で垂水のジェオス

ミン濃度が 4ng/Lまで下がったため、取水深は変更せず、引き続きジェオスミン濃度

の動向を確認しながら取水量を下げることで暫く対応した。最終的に平成 28年 11月

28日に再度、耶馬渓ダムを深度毎に調査し、取水深でジェオスミンが検出されず、

Anabaena macrosporaも確認されなかったため、調査は終了し、垂水取水口におけ

るカビ臭対策は終了した。 
 

4 まとめ 

今回、山国川水系の実態把握と耶馬溪ダムの深度毎調査をすることで、垂水取水口

のカビ臭に対する早急な対応への判断材料を提供することが出来た。また、ダムの深

度毎調査、採水場所の認識等調査手法について、今後同様の事象が発生した際の対応

に生かせるものとなった。 

 

  

図 2  耶馬溪ダムの深度毎調査 

（平成 28年 11月 7日実施） 

　　　ジェオスミン（ng/L）

68～180

47

<1

19

1

16～29

調査地点

3.4

0.0

0.0～16

耶馬溪ダム０ｍ

山移川

山国川（支流合流前）

山国川（支流合流後）

友枝川

垂水取水口

表１　各調査地点におけるジェオスミンとAnabaena macrospora

Anabaena macrospora（群体/ml）

29～350

25

0.0
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Ⅷ そ の 他





1. 水質検査の精度と信頼性について

北九州市上下水道局では、水質検査結果に更なる正確さと信頼性を保証することを目的として、公

益社団法人日本水道協会の規格である「水道水質検査優良試験所規範（水道ＧＬＰ）」の認定を取得

しています。 

水道ＧＬＰ認定の概要 

(1) 精度管理について 

水質試験所では、水道GLP品質管理システムに基づき、水質検査結果の信頼性確保と検査担当者

の検査技術の向上・維持のため、内部精度管理及び外部精度管理を行っています。 

(2) 平成２８年度の精度管理実施状況及び評価 

ア 内部精度管理 

○定量下限値確認

実施結果 

実施項目 
基準項目45項目（一般細菌、大腸菌、総トリハロメタン、pH値、

味、臭気の6項目を除く） 

評価基準 
誤差率（無機物±10%以内、有機物±20%以内） 

変動係数（無機物±10%以内、有機物±20%以内） 

結果 誤差率：全て適合、変動係数：全て適合 

評価 良好 

適用基準 水道水質検査優良試験所規範（水道ＧＬＰ） 

認定機関 公益社団法人日本水道協会 水道ＧＬＰ認定委員会 

認定日 平成26年3月28日（初回認定 平成18年3月） 

認定番号 JWWA-GLP002 

認定範囲 水道水質基準項目（51項目） 

認定対象 北九州市上下水道局水道部水質試験所 

JWWA-GLP002 
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  ○標準添加試料 

 実施結果 

実施項目 

32項目（六価クロム化合物、銅及びその化合物、ハロ酢酸類(3項

目)、トリハロメタン類(4項目)、VOC(12項目)、金属類(11項目)：

項目数は述べ数） 

評価基準 
誤差率（無機物±10%以内、有機物±20%以内） 

変動係数（無機物±10%以内、有機物±20%以内） 

結果 誤差率：全て適合、変動係数：全て適合 

評価 良好 

 

イ 外部精度管理   ○厚生労働省主催 

主催機関 厚生労働省（水道水質検査精度管理のための統一試料調査） 

対象項目 
無機物：六価クロム化合物、銅及びその化合物 

有機物：ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸 

参加機関 
432機関（登録水質検査機関：212 水道事業者等：172 衛生研究所

等：48） 

結果 

無機物：六価クロム化合物、銅及びその化合物 

変動係数：適合（10%以下） 

Grubbs検定：採択（適合、危険率5%） 

Zスコア：六価クロム化合物（適合、|Z|≦2） 

銅及びその化合物（|Z|=2.58） 

有機物：ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸 

変動係数：適合（20%以下） 

Grubbs検定：採択（適合、危険率5%） 

Zスコア：適合（|Z|≦2） 

評価 
銅及びその化合物のZスコアは|Z|>2であったが、それ以外は良好な

結果であり、階層化評価は第1群※に分類された。 

※第1群：Grubbs検定で精度不良ではないとされた機関のうち、国の検討会で定める事項に該 

当しない機関 
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2. 水質事故一覧 

 本年度の水質事故件数及び種類については、油類流出 13 件、土砂流出 1件、六価クロム流出 1件

であり、水質事故のほとんどが油類流出であった。また、地点別に見ると遠賀川 14件、紫川 1件で

あった。 

発生日 発生場所 事故内容 原因 経過・措置 

H28.4.7 遠賀川水系明星寺川 

（飯塚市若菜 256地

先） 

油類流出 交通事故 国土交通省と飯塚県土整備事務所がオ

イルフェンス等を設置した。安全のた

め、上水に係る遠賀川からの取水を停止

した。 

H28.4.7 遠賀川水系遠賀川 

（直方市新町２丁目地

先） 

油類流出 交通事故 直方市と地元消防がオイルフェンス等

を設置した。同日発生した事故により、

遠賀川からの取水は停止中であった。 

H28.4.12 遠賀川水系中元寺川 

（田川郡糸田町宮床地

先 中元寺川右岸

5k000付近） 

油類流出 民間事業者の

事故 

田川県土整備事務所と地元消防がオイ

ルフェンス等を設置した。取水制限等は

行わなかった。 

H28.5.7 遠賀川水系金辺川 

（田川郡香春町大字採

銅所地先 味見橋付

近） 

油類流出 堰擁壁部から

の流出 

田川県土整備事務所と香春町がオイル

フェンス等を設置した。取水制限等は行

わなかった。 

H28.5.27 遠賀川水系遠賀川 

（嘉麻市桑野地先） 

油類流出 工事車両の火

災 

飯塚県土整備事務所、嘉麻市、地元消防

がオイルフェンス等を設置した。取水制

限等は行わなかった。 

H28.6.1 紫川水系志井川 

（北九州市小倉南区徳

力） 

土砂流出 水田での農作

業 

葛牧取水場における夜間取水を停止し

た。 

H28.6.16 遠賀川水系川端川 

（直方市中泉地先） 

油類流出 不明 国土交通省、直方県土整備事務所、直方

市がオイルフェンス等を設置した。ま

た、川端排水樋門のゲート操作による油

の拡散対策を実施した。取水制限等は行

わなかった。 

H28.6.28 遠賀川水系建花寺川 

（飯塚市横田地先） 

油類流出 車両転落事故 飯塚県土整備事務所がオイルフェンス

等を設置した。取水制限等は行わなかっ

た。 

H28.6.30 

 

遠賀川水系才田川 

（嘉麻市漆生） 

六 価 ク ロ

ム流出 

工場火災 才田川に接続する水路内に土嚢積みを

実施した。安全のため、上水に係る遠賀

川からの取水を停止した。 

H28.7.7 遠賀川水系泉河内川 

（嘉穂郡桂川町土居

70） 

油類流出 工場火災 飯塚県土整備事務所と桂川町が泉河内

川に接続する水路内に土嚢積みを実施

した。取水制限等は行わなかった。 

H28.7.13 遠賀川水系川端川 

（直方市下境地先） 

油類流出 不明 直方県土整備事務所がオイルフェンス

等を設置した。取水制限等は行わなかっ

た。 

H28.7.24 遠賀川水系川端川 

（直方市下境地先） 

油類流出 不明 直方県土整備事務所と直方市がオイル

フェンス等を設置した。取水制限等は行

わなかった。 

H28.8.22 遠賀川水系彦山川 

（田川郡添田町大字落

合） 

油類流出 個人宅におけ

る取り扱いの

不備 

添田町が彦山川に接続する水路にオイ

ルフェンス等を設置した。取水制限等は

行わなかった。 
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発生日 発生場所 事故内容 原因 経過・措置 

H28.9.1 遠賀川水系福地川 

（直方市大字上境地先 

福地橋付近） 

油類流出 不明 直方県土整備事務所と直方市が福地川

に接続する水路にオイルフェンス等を

設置した。取水制限等は行わなかった。 

H28.11.14 遠賀川水系笹尾川 

（中間市土手ノ内地先

笹尾川右岸 0k990付

近） 

油類流出 不明 国土交通省と中間市がオイルフェンス

等を設置した。取水制限等は行わなか

った。      
 

     

遠賀川水系 紫川水系 
油類流出 土砂流出 六価クロム流出 
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3. 水質相談の状況

　お客様からの水質に関する苦情・相談等で現地に出向き対応した件数は、35件であった。　相談内容

に応じて残留塩素等の水質検査等を行い、供給している水道水について、すべて水質基準に適合して

いることを確認し、お客様の了承を得た。

   水質相談の件数

内　容 件数

　 残留塩素 4

濁水 7

異物 11

異臭味 6

その他 7

合　計 35

4. 依頼試験等の業務状況

　浄水場・工事事務所等からの依頼試験及び漏水判定試験の件数は225件で、検体数は525検体であ

った。

   依頼試験等の件数

内　容 件数 検体数

穴生浄水場 39 59

本城浄水場 56 201

畑浄水場 33 84

井手浦浄水場 15 46

道原浄水場 19 35

東部工事事務所 13 28

西部工事事務所 27 33

その他の事業所 23 39

合　計 225 525
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5. 浄水場納入薬品分析結果

 (1) 品質項目試験結果

   ア　硫酸アルミニウム
採取月日 4/12 7/14 10/31 1/24
納入場所 本城浄水場 本城浄水場 本城浄水場 伊佐座取水場

外観 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
無色～黄味がかった薄
い褐色の透明な液体

酸化アルミニウム 8.2 8.2 8.2 8.2 8.0～8.2％
pH値 3.6 3.5 3.6 3.7 3.0以上

   イ　ポリ塩化アルミニウム
採取月日 4/20 7/22 10/31
納入場所 穴生浄水場 穴生浄水場 穴生浄水場

外観 異常なし 異常なし 異常なし
無色～黄味がかった薄
い褐色の透明な液体

比重 1.21 1.21 1.21 1.19以上
酸化アルミニウム 10.6 10.5 10.6 10.0～11.0％
pH値 4.0 4.1 4.1 3.5～5.0
塩基度 50 50 50 50～65％
硫酸イオン 2.0 3.0 2.5 3.5％以下

   ウ　次亜塩素酸ナトリウム（低濃度６％）
採取月日 4/28 7/13 12/2 2/28
納入場所 藤ノ木ポンプ場 藤ノ木ポンプ場 藤ノ木ポンプ場 藤ノ木ポンプ場

外観 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 淡黄色の透明な液体

有効塩素 6.8 6.6 6.7 6.4 6.0％以上
比重 1.08 1.08 1.07 1.07 1.08以下
遊離アルカリ 0.3 0.3 0.3 0.3 2％以下
塩化ナトリウム 1.7 1.8 1.8 1.7 2.0％以下
臭素酸 10 15 5 10 25mg/kg以下
塩素酸 1,500 1,200 <250 900 2,000mg/kg以下

   エ　次亜塩素酸ナトリウム（通常品１２％）
採取月日 4/21 7/21 10/31 2/6
納入場所 穴生浄水場 穴生浄水場 本城浄水場 本城浄水場

外観 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 淡黄色の透明な液体

有効塩素 12.3 12.7 13.1 13.0 12.0％以上
比重 1.15 1.14 1.15 1.14 1.16以下
遊離アルカリ 0.4 0.4 0.4 0.4 2％以下
塩化ナトリウム 3.8 3.5 3.8 3.2 4.0％以下
臭素酸 10 20 10 10 50mg/kg以下
塩素酸 3,200 3,000 1,400 1,200 4,000mg/kg以下

   オ　粉末活性炭
採取月日 7/7 10/6
納入場所 本城浄水場 本城浄水場

pH値 8.4 7.8 4～11
乾燥減量 48 47 50％以下
電気伝導率 48 22 900μS/cm以下

ABS価 38 39
本城：40以下
畑：50以下

規　　　　格

規　　　　格

規　　　　格

規　　　　格

規　　　　格
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 (2) 評価基準項目試験結果（評価値）

評　価　項　目
硫酸アルミ

ニウム
次亜塩素酸
ナトリウム

粉末活性炭
次亜塩素酸
ナトリウム

ポリ塩化ア
ルミニウム

納入場所 本城浄水場 穴生浄水場 本城浄水場 藤ノ木ポンプ場 穴生浄水場

採取年月日 H28.10.31 H28.7.21 H28.7.7 H28.4.28 H28.10.31

測定年月日 H28.12.7 H28.9.7 H28.9.7 H28.7.13 H29.1.18 (mg/L)

カドミウム及びその化合物 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 0.0003

水銀及びその化合物 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 0.00005

セレン及びその化合物 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.001

鉛及びその化合物 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.001

ヒ素及びその化合物 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.001

六価クロム化合物   ※1 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.005

亜硝酸態窒素 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.004

シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1.0

ホウ素及びその化合物 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.016 0.1

四塩化炭素 <0.00002 <0.00002 <0.00002 0.00003 <0.00002 0.0002

1,4-ジオキサン <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.005

1,2-ジクロロエタン <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 0.0004
シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.004

ジクロロメタン <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002

テトラクロロエチレン <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.001

トリクロロエチレン <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.001

ベンゼン <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.001

臭素酸 <0.0001 0.0019 0.0012 0.0040 <0.0001 0.005

亜鉛及びその化合物 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.1

鉄及びその化合物 0.003 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.03

銅及びその化合物 0.0002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.1

マンガン及びその化合物 0.0002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.005

陰イオン界面活性剤 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.02

非イオン界面活性剤 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0019 <0.0005 0.005

フェノール類 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.0005

有機物（全有機炭素（TOC）の量） <0.03 <0.03 ※4 0.03 <0.03 0.3

味        ※2 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常でないこと

臭気     ※2 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常でないこと

色度 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.5

ニッケル及びその化合物 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002

アンチモン及びその化合物 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002

モリブデン及びその化合物 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.007

ウラン及びその化合物 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 0.0002

バリウム及びその化合物 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.07

銀及びその化合物 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.01

亜塩素酸 <0.005 0.043 <0.005 0.10 <0.005 0.6

塩素酸 <0.005 0.39 <0.005 0.33 <0.005 0.4

アクリルアミド　　※3 - - - - - 0.00005

二酸化塩素　　　※3 - - - - - 0.6

試験方法：JWWA　Z　109：2010

　※1 ： 全クロムとしての値。

　※2 ： 味、臭気以外の項目は設定最大注入率の10倍濃度で試験溶液を調製しているため、本報告書では測定値を

　  　　  10で除した値を記している。

　※3 ： アクリルアミド及び二酸化塩素は水道用薬品として使用していないため測定せず。

　※4 ： 主成分のため測定せず。

評価基準
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6. 機構図
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